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ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ № 4-ВЕТ ПО ФГБУ «ТВЕРСКАЯ МВЛ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА     К   ОТЧЕТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
  «ТВЕРСКАЯ   МЕЖОБЛАСТНАЯ   ВЕТЕРИНАРНАЯ    ЛАБОРАТОРИЯ» 
 за 2019 год
Вступление.
Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» (далее – ФГБУ «Тверская МВЛ», Учреждение)  утвержден приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 сентября 2019 г. № 990. 

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляют: в области ветеринарии - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ), в области карантина и защиты растений - ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ ВНИИКР), в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, семеноводства, определения показателей плодородия почв - ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».
Имущество учреждения находится в федеральной собственности и закреплено за ним на праве оперативного управления.

ФГБУ «Тверская МВЛ» расположено по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Шишкова, 100.
Уставом за Учреждением закреплены территории Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей.

Всего на сегодняшний день структура Учреждения включает 21 отдел и 1 филиал в г. Ярославле.
На 31.12.2019г. ФГБУ «Тверская МВЛ» осуществляло 5 видов деятельности:
1. Испытательная лаборатория.

2. Орган по Сертификации продукции.

3. Учебный центр.

4. Орган Инспекции.

          5. Оформление и выдача ВСД в ИС «Меркурий».
Для подтверждения своей компетенции ФГБУ «Тверская МВЛ» участвует во всех межлабораторных сличительных испытаниях, проводимых по линии Россельхознадзора, по максимально возможному перечню показателей и входит в число лабораторий, стабильно показывающих хорошие результаты.
В октябре 2019г. испытательной лабораторией Учреждения успешно пройден инспекционный контроль в органе по аккредитации ААЦ «Аналитика» - совместно с процедурой актуализации и расширения области аккредитации.
ФГБУ «Тверская МВЛ» имеет все необходимые разрешительные документы. Компетентность ФГБУ «Тверская МВЛ» и профессионализм ее специалистов во многом повлияли и на успешное прохождение Учреждением в 2019г. выездных оценок соответствия.
Исходя из финансовых возможностей, принимая во внимание поставленные цели и задачи, Учреждением решен вопрос закупки и поставки современного оборудования, что позволяет постоянно внедрять и осваивать новые методы исследований.

В 2019 году ФГБУ «Тверская МВЛ» было проведено 1221,9 тысячи исследований (в 2018г. – 984,4 тысячи исследований), в числе которых испытания на платной основе и исследования по исполнению государственного задания.

Так, Учреждение тринадцатый год успешно реализует выполнение Плана государственного лабораторного мониторинга пищевых продуктов по программе вступления России в ВТО, девятый год - Плана государственного лабораторного эпизоотического мониторинга, восьмой год - выполнение государственных услуг в рамках доведенных государственных заданий.

Количество выявленных ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019г. обнаружений составило 42 397 исследований (в 2018г. – 34 483 исследования).

Увеличение количества проведенных исследований на 24% ( 2019г.- 1 221, 9 тыс. исследований, 2018г. – 984,5 тыс. исследований), а так же обнаружений в результате проведенных исследований на 23% произошло в результате роста количества исследований, проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Выявляемость в 2019г. осталась на уровне 2018г. и составила 3,5%. Что обусловлено риск-ориентированным подходом, усилением работы по идентификации состава пищевой продукции, а так же повышенным вниманием контролирующих органов к вопросу предотвращения фактов фальсификации продуктов питания со стороны производителей.

В 2019 году Учреждение продолжило проводить исследования молочной продукции по выявлению масло-жировой фальсификации (наличие фитостеринов, определение жирно-кислотного состава), определению массовой доли белка, жира и количественного содержания консерванта  (Нитрата Nа). Также Учреждением проводились исследования на наличие фальсификации мясной продукции незаявленными в составе компонентами (соевым белком, белками животного происхождения). Наибольшее количество выявленных нарушений пришлось именно на вышеперечисленные показатели. 

Успешно решаются вопросы благоустройства и совершенствования производственной базы Учреждения.

 В 2019г. на объекте капитального строительства  «Реконструкция здания котельной с целью изменения его функционального значения и перевода в лабораторный корпус до уровня защиты при работе с возбудителями АЧС BCL-3», предусмотренные мероприятием «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по направлению капитальные вложения, в которое учреждение было включено в 2012 году. По контракту 223ФЗ/0519-02 от 24.05.2019г. на сумму 3 316 751,7 руб. были:  установлены бактерицидные облучатели, выполнен пол в серверной, наклеена защитная плёнка на окна, установлены дополнительные розетки, смонтирован навес над входом в подвал и лестница на кровле, смонтирован трап во вскрывочной, перегородка в ЦТП, выполнена пожарная сигнализация в инженерном блоке и ДГУ. Производилась закупка лабораторной мебели. Помимо новых работ, выполнены работы на сумму 6 142 822 руб. согласно контракта 223ФЗ/1019-02 от 22.10.2019 г. по устранению брака допущенного ООО «Эльба-Строй» в процессе производства работ и обнаруженного в период гарантийного срока, а также были выполнены: расчет пожарного риска и разработка декларации пожарной безопасности согласно договора 119-ПТ/РР/Д от 20.03.2019 г. на сумму 200 000 руб.
Согласно договора №КБ-09/19 от 17.05.2019 г. выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт лабораторного корпуса №2 на сумму 170 000 руб. и заключен договор на проверку сметной документации по данному объекту.  В зимний период 2019г. выполнен монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции этого лабораторного корпуса  согласно договора  № 153/19 от 02.12.2019 г. на сумму 298 700,0 руб.  
В период с 18.10.2019 г. по 29.11.2019 г.  на территории ФГБУ «Тверская МВЛ» были выполнены работы по строительству (изготовлению) ограждения территории Учреждения, а так же по текущему ремонту  наружных стен: здания гаража ФГБУ «Тверская МВЛ», здания лабораторного корпуса №6 и лабораторного корпуса №4 (обшивка сайдингом).
25.11.2019 г. заключен договор 223ФЗ/1119-03 на выполнение работ по текущему ремонту помещения, принадлежащего Заказчику на основании договора аренды от 01.10.2019 г. № 110/19. на сумму 4 496 421,37 руб. и заключен договор №156/19 от 06.12.2019 г. на работы по демонтажу и монтажу утилизаторов ФГБУ «Тверская МВЛ» на сумму 498 000 руб.
Сохранение подобных темпов работы, расширение спектра предоставляемых услуг и совершенствование материальной и профессиональной базы – неизменные ориентиры ФГБУ «Тверская МВЛ», которые не теряют своей актуальности и в наступающем году.

Орган по Сертификации продукции ФГБУ "Тверская МВЛ". 

В 2019 году Органом по Сертификации продукции ФГБУ "Тверская МВЛ" осуществлялись работы по подтверждению соответствия: мяса и мясной продукции, в т.ч. продукции из мяса птицы; молока и молочной продукции; пищевой рыбной продукции; зерна и продуктов его переработки; плодов, овощей и продуктов их переработки; хлебобулочных и кондитерских изделий; напитков; кормов и кормовых добавок.
По результатам деятельности Органом по Сертификации продукции за 2019 год было зарегистрировано 449 деклараций о соответствии ЕАЭС, 36 деклараций о соответствии на корма и кормовые добавки, проведено 42 работы по добровольной сертификации продукции. 
Также в 2019 году с целью декларирования пищевой продукции  Орган по Сертификации продукции расширил сотрудничество с перерабатывающими предприятиями Тверской области.
Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ».
В 2019 г. Учебным центром ФГБУ «Тверская МВЛ» осуществлялась образовательная деятельность по 14 учебным программам дополнительного профессионального образования и по 1 программе дополнительного профессионального образования.

В 2019 г. помимо повышения квалификации своих специалистов,  Учебный центр ФГБУ «Тверская МВЛ» оказывал активную помощь в совершенствовании профессиональных навыков специалистов сторонних лабораторий и организаций. В 2019г. ,  в Учебном центре ФГБУ «Тверская МВЛ» обучались 222 специалиста, в том числе: прошли переподготовку по дополнительному профессиональному образованию -2 специалиста, повышение квалификации – 170 специалистов, приняли участие в семинарах на базе Учебного центра – 50 специалистов.

  В 2019г. разработаны и утвержены 4 новых учебных программы повышения квалификации и 1 программа по дополнительному профессиональному образованию (переподготовке), проводилась актуализация существующих учебных программ.
.
Орган Инспекции ФГБУ «Тверская МВЛ».
Орган инспекции ФГБУ «Тверская МВЛ», аккредитованный в Национальной системе аккредитации (Приказ Федеральной службы по аккредитации от 16.12.2016 г. № А-9838, Аттестат аккредитации № RA.RU.710189), ведет свою  деятельность как экспертный центр по проведению экспертиз в соответствии с областью аккредитации, куда включены инспекции в сферах ветеринарии,  земельных отношений, а также в сферах карантина растений, семеноводства, безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. 

По итогам 2019г. Органом инспекции ФГБУ "Тверская МВЛ" для территориальных управлений Россельхознадзора в рамках административных дел было проведено 46 экспертиз (31- по земле, 15 - по ветеринарии),  выдано 97 заключений инспекции по фитосанитарным обследованиям и 9 экспертных заключений по ветеринарии.          

Кроме того, для целей возмещения вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, органом инспекции произведено 48 расчетов вреда. В 2019 году специалистами было разработано 8 проектов рекультивации и культуртехнической мелиорации земель, 12 отчетов по агроэкологическому обследованию (включая агрохимическое обследование) земель.

Оформление и выдача ВСД в ИС «Меркурий»  ФГБУ «Тверская МВЛ».
В целях расширения сферы деятельности федеральных бюджетных учреждений в соотвествии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016г. №589, с октября 2018г. в ФГБУ «Тверская МВЛ» освоен новый вид деятельности - предоставлеие услуг по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов по заявкам заинтересованных лиц посредством ИС «Меркурий» . За период 2019г. ФГБУ «Тверская МВЛ» оформлено 135 279 ВСД (в 2018г. - 2 748).
Разрешительные документы лаборатории.

ФГБУ «Тверская МВЛ» осуществляет свою деятельность в соответствии документами,  указанными в таблицах 1,2,3,4.
Информация о лицензии

Таблица 1

	Наименование учреждения
	Номер лицензии
	Выдана на вид деятельности
	Наименование организации, выдавшей лицензию
	Дата выдачи
	Срок действия

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	77.99.18.001.Л.000103.06.07
	Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением  случаев, если указанная  деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах 
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
	13.06.2007
	бессрочно


Информация об  аккредитации лаборатории в национальной системе аккредитации (Росаккредитация)

Таблица 2

	Наименование испытательной лаборатории
	Номер аттестата аккредитации
	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации
	Срок действия

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	РОСС RU.0001.21ПХ30
	17.09.2014
	бессрочно


Информация об аккредитации в международной системе аккредитации

Таблица 3

	Наименование испытательной лаборатории
	Номер аттестата аккредитации
	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
	Срок действия

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	ААС.А.00170
	12.10.2015
	12.10.2020


Сведения о методиках, включенных в область аккредитации лаборатории

 Талица 4

	Наименование объектов
	Количество аккредитованных методик, ед.

	Пищевая продукция
	793

	Корма 
	326

	Диагностика заболеваний животных 
	253


Зона ответственности.
            В зону ответственности ФГБУ «Тверская МВЛ» входят: Вологодская, Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области.
[image: image1.png]



С 2007г. на территории Ярославской области работает филиал ФГБУ «Тверская МВЛ», а с сентября  2010г.- отделы Учреждения на территории Вологодской и Костромской областей.
Филиал и отделы ФГБУ «Тверская МВЛ» ежегодно вносят значительный вклад в итоговые результаты деятельности Учреждения.

Обеспеченность производственными помещениями, состояние производственных помещений ФГБУ «Тверская МВЛ».
На 31.12.2019г. в пользовании ФГБУ «Тверская МВЛ» по всей зоне обслуживания имеется: в оперативном управлении – 9 зданий и 4 помещения, в безвозмездном пользовании – 1 помещение, в аренде- 6 помещений.

Обеспеченность помещениями по зоне обслуживания ФГБУ «Тверская МВЛ»

	Зона обслуживания
	По назначению помещений
	По принадлежности помещений

	
	Всего
	Типовые и специальные помещения
	Приспособленные помещения
	Всего
	Помещения в оперативном управлении
	Арендуемые помещения
	Помещения в безвозмездном пользовании

	Тверская область
	12
	6
	6
	12
	10
	2
	

	Ярославская
	2
	2
	
	2
	1
	
	1

	Костромская
	1
	1
	
	1
	1
	
	

	Вологодская
	5
	5
	
	5
	1
	4
	

	Ивановская
	0
	
	
	0
	
	
	

	Итого 
	20
	14
	4
	20
	13
	6
	1


Лабораторно-диагностическая деятельность Учреждения осуществляется на 8386,45 кв. м. производственных площадей, из которых:

- в Твери – 7903,60 кв.м;

- в Ярославле и Рыбинске – 219,50 кв.м;

- в Костроме -137 кв.м;

- в Вологодском отделе, территориально размещенном в 5 городах Вологодской области: непосредственно в Вологде, в Вытегре, в Череповце, в Великом Устюге и в Бабаево – 126,35 кв.м.
На 31.12.2019г. все филиалы ФГБУ «Тверская МВЛ» обеспечены помещениями, находящимися в оперативном управлении Учреждения.

На территории ФГБУ «Тверская МВЛ», площадью 1,60 га, огороженной бетонным забором, соблюдаются все правила режимной зоны. Въезд постороннего транспорта запрещен. На участке расположены пять лабораторных корпусов, два вивария, гараж, склад, насосная станция, трансформаторная подстанция и инженерные коммуникации, котельная.
Здания подсоединены к городским сетям водопровода, канализации, электроснабжения. С 2018г. теплоснабжение Учреждения осуществляется посредством собственной газовой котельной. Подсобные помещения: виварии, гаражи, склады используются по назначению. Поступление материала ведется только через отдел приема материала. 
За последние 7 лет проведена большая  работа по реконструкции  и ремонту зданий и сооружений, облагораживанию прилегающей территории для приведения в соответствие с новыми требованиями санитарных правил по биологической безопасности и требованиями СанПиНа-СП 1.3.1285-03 «Безопасность  работы с микроорганизмами  1-2 групп патогенности». 
В 2019г. ФГБУ «Тверская МВЛ» продолжает работу по оснащению оборудованием и лабораторной мебелью новых производственных площадей - лабораторного корпуса с уровнем защиты при работе с возбудителями АЧС BCL-3, реконструированного в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы «Предупреждение распространения и ликвидации АЧС на территории Российской Федерации» (введен в эксплуатацию на основании разрешения от 24.11.2017г., В 2019г. на объекте капитального строительства  «Реконструкция здания котельной с целью изменения его функционального значения и перевода в лабораторный корпус до уровня защиты при работе с возбудителями АЧС BCL-3», предусмотренные мероприятием «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по направлению капитальные вложения, в которое учреждение было включено в 2012 году., а именно: установлены бактерицидные облучатели, выполнен пол в серверной, наклеена защитная плёнка на окна, установлены дополнительные розетки, смонтирован навес над входом в подвал и лестница на кровле, смонтирован трап во вскрывочной, перегородка в ЦТП, выполнена пожарная сигнализация в инженерном блоке и ДГУ, производилась закупка лабораторной мебели. Помимо новых работ, выполнены работы по устранению брака допущенного ООО «Эльба-Строй» в процессе производства работ и обнаруженного в период гарантийного срока, а также были выполнены: расчет пожарного риска и разработка декларации пожарной безопасности.
Весной 2019г. выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт лабораторного корпуса №2 и заключен договор на проверку сметной документации по данному объекту.  В зимний период 2019г. выполнен монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции этого лабораторного корпуса  согласно договора.
В период с 18.10.2019 г. по 29.11.2019 г.  на территории ФГБУ «Тверская МВЛ» были выполнены работы по текущему ремонту  наружных стен: здания гаража ФГБУ «Тверская МВЛ», здания лабораторного корпуса №6 и лабораторного корпуса №4 (обшивка сайдингом).
25.11.2019г. заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту помещения, принадлежащего Заказчику на основании договора аренды от 01.10.2019 г. № 110/19. и заключен договор №156/19 от 06.12.2019 г. на работы по демонтажу и монтажу утилизаторов ФГБУ «Тверская МВЛ».
Штатная численность, укомплектованность кадрами ФГБУ «Тверская МВЛ».
По состоянию на 31.12.2019 года, в результате проведения организационно-штатных мероприятий штатная численность  учреждения - 151 единица, фактическая - 151 единица, в том числе 101 профильный специалист: ветеринарные врачи, микробиологи, химики, токсикологи биологи, агрономы. Среди них 4 кандидата наук, 9 сотрудников закончили аспирантуру, 4 - обучаются. Средний возраст специалистов 40,3 лет. Укомплектованность высокопрофессиональными кадрами и современным оборудованием позволяет квалифицированно, быстро и точно выполнять лабораторно-диагностическую работу по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, угрожающих жизни и здоровью.

	Наименование
	Штатная численность
	Фактическая численность

	Численность работников, занятых в области ветеринарии, чел.
	56
	56

	Численность работников, занятых в области фитосанитарии, карантина растений, чел.
	26
	26

	Численность работников, занятых в области агрохимии, плодородия почв, оценки качества земель, техногенного загрязнения, чел.
	5
	5

	Численность работников учреждения, занятых в области селекции и семеноводства, чел.
	2
	2

	Численность работников учреждения, занятых в области оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, чел.
	3
	3

	Численность, работников учреждения занятых в работе органа инспекции, чел.
	5
	5

	Численность, работников, занятых в области сертификации, чел.
	3
	3

	Численность работников учреждения, занятых в работе учебного центра, чел. 
	1
	1

	Административно - управленческий персонал, чел.
	39
	39

	Численность, работников, занятых в области метрологии и мониторинга, чел.
	0
	0

	Обслуживающий персонал, чел.
	11
	11

	Итого:
	151
	151


Методическая работа ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019г. 

В течении всего отчетного периода врачи ФГБУ «Тверская МВЛ» проводили методическую и диагностическую работу, активно внедряли новые методики лабораторной диагностики.

В 2019г. специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» выполнено 532/728 человеко-дней командировок (табл. 2) , в том числе на:

- диагностику болезней животных -  41/74 человеко-дней;

- методическую работу -   8/25 человеко-дней;

- общие, организационные вопросы  483/629 человеко-дней.

Специалисты учреждения проводили комиссионный отбор проб, с соблюдением правил отбора, упаковкой и доставкой поднадзорной продукции для лабораторных исследований.

Специалистами Учреждения проводились обследования на санитарное состояние находящихся на территории области мясоперерабатывающих предприятий, молокозаводов, молочных цехов и холодильников.

Осуществлялись выезды: в ООО «Коралл», ОАО «Торжокский мясокомбинат», АО «Птицефабрика «Верхневолжская», ООО «Дантон-птицепром».
В 2019г. повысили квалификацию всего 51 работник ФГБУ «Тверская МВЛ:

- на семинарах  менее 72 часов 13 человек, в том числе 1 ветврач и 12 прочих специалистов (табл.2);

- на курсах повышения квалификации и стажировках не менее 72 часов – 18 человек, в том числе 2 ветврача, 16 прочих специалистов (табл.2);
- 6 работника Учреждения прошли переподготовку;

-14 работников Учреждения  повысили квалификацию на курсах повышения квалификации и стажировках менее 72 часов.
Обеспеченность транспортом ФГБУ «Тверская МВЛ»
 В учреждении числится 12 единиц автотранспорта (табл.2). Обеспеченность автотранспортными средствами на 31.12.2019г. составила 12,6 человек на одну транспортную единицу.
Обеспеченность  лабораториными подопытными животными ФГБУ "Тверская МВЛ"
Обеспеченность лабораторными подопытными животными составляет 100% по сравнению с существующими нормами (табл.2).
Взаимодействие со СМИ ФГБУ «Тверская МВЛ».
           Основным инструментом в осуществлении ФГБУ «Тверская МВЛ» информационной работы по-прежнему остается официальный сайт Учреждения. В прошедшем году в постоянном режиме наполнялась новостная лента, обновлялись тематические разделы. Это способствовало оперативному донесению социально-важной информации. 
В 2019 году на сайте было размещено свыше 200 материалов об осуществляемой лабораторией деятельности. Вместе с тем работа ФГБУ «Тверская МВЛ» по информационному освещению деятельности включала в себя и взаимодействие с региональными и федеральными средствами массовой информации по вопросам подготовки и организации сюжетов и репортажей для теле- и радиоэфиров. 
Так в 2019г. Учреждение сотрудничало с государственной телевизионной и радиовещательной компанией «Серебряный дождь» и «Наше радио».
	Наличие кадров, транспорта, объем выполненных командировок, стажировок, повышение квалификации на семинарах, стажировках, участие в проверке ветлабораторий в 2019 году по сравнению с 2018г.
Таблица 2

	Наименование показателя
	2018 год
	2019 год

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯМИ:

	Обеспеченность помещениями (количество зданий)
	10
	12

	Лабораторные здания
	5
	5

	арендуемые
	0
	2

	в собственности 
	0
	0

	оперативное управление
	5
	5

	требующие ремонта
	0
	0

	Административные и вспомогательные здания
	5
	5

	арендуемые
	0
	0

	в собственности 
	0
	0

	оперативное управление
	5
	5

	требующие ремонта
	0
	0

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ:

	Общая численность 
	 
	 

	по штату
	165
	151

	фактически
	164
	151

	Ветврачей
	
	

	по штату
	18
	19

	фактически из них на:
	18
	19

	должности  ветврачей со средним ветеринарным образованием
	0
	0

	должности  ветврачей других специальностей (инженеры, учителя  и  т.д.)
	0
	0

	Лаборантов/Ветфельдшеров 
	 
	 

	по штату
	12/0
	11/0

	фактически
	12/0
	11/0

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕМ:

	Оснащенность, %
	100%
	100%

	Изношенность, %
	57%
	62%

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ:

	Количество автомашин
	12
	12

	В том числе:
	
	

	требуют ремонта
	2
	1

	подлежат списанию
	1
	1

	ЗАТРАТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  НА ВЫЕЗДЫ В ХОЗЯЙСТВА  ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ, ЭПИЗООТИЧЕСКИМ И ОБЩИМ ВОПРОСАМ  ЖИВОТНОВОДСТВА:  

	Выполнено командировок, чел. 
	594

	532

	В том числе на
	
	

	 - диагностику болезней животных
	19
	41

	 - на  организацию противоэпизоотических мероприятий
	0
	0

	 - методическую  работу
	13
	8

	 - общие, организационные вопросы
	562
	483

	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

	Участие в семинарах менее 72 часов в качестве слушателей, чел.:
	10
	13

	в том числе:
	
	

	в России:
	8
	13

	 - ветврачи 
	1
	1

	 - лаборанты 
	0
	0

	-другие специалисты
	7
	12

	За рубежом:
	2
	0

	 - ветврачи 
	0
	0

	 - лаборанты 
	0
	0

	-другие специалисты 
	2
	0

	Повысили квалификацию в том числе  на семинарах и стажировках  не менее 72 часов в России, чел.:
	17
	18

	 - ветврачи 
	0
	2

	 - лаборанты 
	2
	0

	-другие специалисты
	15
	16

	за рубежом:
	
	

	   - ветврачи 
	0
	0

	- лаборанты
	0
	0

	-другие специалисты
	0
	0

	МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

	Проведено  семинаров и стажировок (менее 72 часов), шт.
	15
	17

	Подготовлено специалистов, чел.
	93
	105

	Проведено  семинаров и стажировок (не менее 72 часов), шт.
	3
	3

	Подготовлено специалистов, чел.
	15
	5

	УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ КОМИССИИ В ПРОВЕРКАХ ЛАБОРАТОРИЙ:

	Проверено  лабораторий, ед.
	4
	0

	Аккредитовано лабораторий, ед.
	0
	0

	Не аккредитовано лабораторий, ед.
	0
	0

	ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ:

	Внедрено в работу  новых методов лабораторных исследований, шт.
	186
	182

	ВЕТЕРИНАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

	Прочитано лекций,  шт.
	136
	158

	Прочитано докладов, шт.
	8
	8

	Опубликовано статей, шт.
	9
	0

	Сделано выступлений на радио, шт.
	17
	12

	Сделано выступление на телевидении, шт.
	12
	5

	ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ И ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ:
	
	

	Бараны/Овцы, гол.
	4
	5

	Кролики, гол.
	13
	10

	Морские свинки, гол.
	88
	55

	Белые мыши, гол.
	1864
	2113

	Крысы, гол.
	-
	-

	Куры-доноры, гол.
	7
	13

	Гуси, гол.
	0
	0


Оснащенность лабораторным оборудованием, средствами измерений, стандартными образцами ФГБУ "Тверская МВЛ" в 2019г.
Учреждение располагает всем необходимым оборудованием (табл.3) для проведения исследований, включая этапы отбора проб и осуществление испытаний. Данное оборудование полностью обеспечивает требуемую точность измерений и соответствует техническим требованиям, предъявленным к испытаниям. 

Оснащенность испытательной лаборатории ФГБУ «Тверская МВЛ» испытательным оборудованием. 
Таблица 3
	N
	Наименование испытательного оборудования, тип (марка)
	Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска)
	Основные технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер
	Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия

	1
	Баня водяная для серологических исследований "БСА-400", зав. № 813039
	Россия,ООО "Термэкс",  2013
	Диапазон регулирования температуры от Т окр+5 до 100°C,  Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С
	2013, инв. №1013441669
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 147/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	2
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154 зав. №13040182                                
	Япония, SANYO, ,2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до +60°С. Стабильность температуры в установившемся тепловом  режиме ±0,5°С. Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)
	2013  инв. № 1012451647
	Аттестат № 154/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	3
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13040169                           
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до +60°С. Стабильность температуры в установившемся тепловом  режиме ±0,5°С. Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)
	2013, инв. № 1012451648
	Аттестат   № 155/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	4
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  зав. № 48445                                               
	РФ, ОАО Смоленское СКТБ СПУ,2015
	Температурный диапазон  от  Т окр.воз. до + 60°С. Мах. отклонение температуры в люб. точке раб. камеры от средней   ± 0,4°C
	2016,  инв. №1013422647 
	Аттестат  № 177/2019 от 03.07.2019 действительно до 03.07.2020

	5
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  зав. № 48150                                               
	РФ, ОАО Смоленское СКТБ СПУ, 08.2015
	Температурный диапазон  от  Т окр.воз. до + 60°С. Мах. отклонение температуры в люб. точке раб. камеры от средней   ± 0,4°C
	2016, инв. № 1013422644
	Аттестат № 171/2018 от 03.07.2019 действительно до 03.07.2020

	6
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, зав. № 2724   
	Одесское производственное объединение «Медлабприбор техника» 1987г
	Диапазон рабочих температур от 28 до 55°С Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры не более  0,25°С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,0°С 
	1987  инв. № 0060000410
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 212/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	7
	Баня водяная СБ-СЛ-01М, зав. № 108                              
	РФ, ЗАО "ПКП "Современная лаборатория", 2009
	Диапазон рабочих температур  +20 …+100 °С; Точность задания температуры ±0,1 °С  Погрешность поддержания температуры ±1,0 °С     
	2009, инв. № Лаб000000450
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 218/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	8
	Баня водяная СБ-СЛ-01М, зав. № 179
	РФ, ЗАО "ПКП "Современная лаборатория", 2010
	Диапазон рабочих температур  +20 …+100 °С; Точность задания температуры ±0,1 °С  Погрешность поддержания температуры ±1,0 °С
	2010, инв. № 0060001175
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 219/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	9
	Баня водяная СБ-СЛ-01М, зав. № 181  
	РФ, ЗАО "ПКП "Современная лаборатория", 2010
	Диапазон рабочих температур  +20 …+100 °С; Точность задания температуры ±0,1 °С  Погрешность поддержания температуры ±1,0 °С
	2010 инв. № 0060001176
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 220/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.202

	10
	Афрометр АМ-01, зав. № 0145
	Россия, ООО "НПО Мирон", 2016
	Диапазон измерений: 0-6 кгс/см3
	2017, инв. № 1013424941
	Аттестат № 150840/2 от 05.11.2019 действителен до 04.11.2020

	11
	Центрифуга настольная с охлаждением Allegra X-12R, зав. №АLX09Н36
	США, Beckman Coulter,  2009
	Максимальная скорость с угловым (бакетным) ротором 10200 об/мин (3750 об/мин). Максимальное ускорение с угловым (бакетным) ротором 11400 х g (3270 х g).Отклонение скорости от установленной, не более 30 об/мин. Диапазон температур от -10 до +40°С.
Шаг установки температуры 1°С
Точность удержания температуры + 2°С
	2009, инв. № ВА00000706
	Аттестат ФБУ "Тверской ЦСМ" № 5/1 от 13.02.2019. Действительно до 12.02.2020

	12
	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8УХЛ4.2, зав.  № 0108
	Россия , ООО "Дастан М", 2005
	Максимальная рабочая частота вращения 8000 об/мин.
Максимальный фактор разделения 6600
	2006, инв. № 006000000346
	 Аттестат ФБУ "Тверской ЦСМ" № 18/1 от 13.02.2019. 

	13
	Центрифуга лабораторная медицинская ОПМ-8УХЛ4.2, зав.  № 4348
	Россия,  Транснациональная корпорация ДАСТАН, АО, 2004
	Максимальная рабочая частота вращения 8000 об/мин.
Максимальный фактор разделения 6600
	2004, Инв. № 006000000171
	 Аттестат ФБУ "Тверской ЦСМ" № 19/1 от 13.02.2019. 

	14
	Магнит подково-образный 
зав. № б/н
	Россия, Спецэлеваторсельмаш,   2016
	 
	2016, инв. № 1013425135
	Протокол измерений ФБУ "Ростест-Москва" № 551-45293-2019-1523 от 28.06.2019. Действителен до 27.06.2020

	15
	Водяной термостат                 TW-2.03,                                            зав. № 1410007                               
	Латвия, Elmi, 2015
	Диапазон регулирования температуры   от комнатной +3°C  до +90°С . Точность поддержания температуры  ±0,1°C
	2016, инв. №1013422641
	Аттестат  № 149/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	16
	Баня водяная WiseBath модель WB-22 , зав. № OL005  
	РФ, г. Санкт-Петербург, ООО «ЮНИКО-СИС»  ,2013
	Рабочий диапазон температур от комнатной +5 °С...+100 °С; Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С
	2013, инв. №1013441639
	Аттестат  № 146/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	17
	Баня лабораторная ЛБ 21-1, зав. №813040  
	Россия, ООО "Термэкс", 2013
	Диапазон регулирования температуры от  (Т окр среды +5)°С  до  +100°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С
	2013, инв. №1013421668
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 148/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	18
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13040157                            
	Япония, SANYO,2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. №1012451651
	Аттестат  № 150/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	19
	Электропечь лабораторная  SNOL 7,2/1100, зав. № 04587
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена, 2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С. Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2006, инв. № 0060000437
	Аттестат  № 153/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	20
	Водяной термостат TW-2.03, зав. № 822349                       
	Латвия, Еlmi ,2008
	Диапазон регулирования температуры от комнатной +3°C  до +90°С. Точность поддержания температуры  ±0,1°C
	2009, инв. № Лаб000000407
	Аттестат  № 151/2019 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	21
	Инкубатор MIR-162 , зав. № 13030151
	Япония,SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С (выше комнатной) до 60°С. Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С)                                      
	2013, инв. № 1012451656
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 152/2019 от 01.0.2019 действителен до 01.07.2020

	22
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154   зав. №13040166
	Япония, Panasonic, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до +60°С. Стабильность температуры в установившемся тепловом  режиме ±0,5°С. Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)
	2013,  инв. № 1012451649
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 156/2018 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	23
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154   зав. №13030117,                           
	Япония, Panasonic, ,2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до +60°С. Стабильность температуры в установившемся тепловом  режиме ±0,5°С. Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)
	2013,   инв. № 1012451650
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 157/2018 от 01.07.2019 действителен до 01.07.2020

	24
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154   зав. №13040159 
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. № 1012451645
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 165/2019 от 02.0.2019 действителен до 02.07.2020

	25
	Термостат программируемый для проведения ПЦР-анализа четырехканальный ТП4-ПЦР-01 Терцик, зав. № А3Z503
	Россия , ООО"НПО ДНК-Технология", Россия, 2011
	Диапазон регулирования температуры                               от +1 °С до +99 °С. Исходная температура матрицы 36,6°C. Статическая ошибка измерения и  поддержания температуры матрицы: ± 0.3 °С; Неидентичность термоблоков не более 0,2°С
	2011,  инв. № 1010401470
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 158/2019 от 02.07.2019 действительно до 02.07.2020

	26
	Термостат твердотельный с таймером ТТ-2 -"Термит" зав. № Т2В423
	РФ, ДНК-Технология, 2013
	Диапазон рабочих температур : от комнатной до +99°С; Точность поддержания температуры  ± 1°C
	2013, инв. №1012451556
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 159/2019 от 02.07.2019 действительно до 02.07.2020

	27
	Термостат твердотельный с таймером ТТ-2 -"Термит" зав. № Т2В430
	РФ, ДНК-Технология, 2013
	Диапазон рабочих температур : от комнатной до +99°С; Точность поддержания температуры  ± 1°C
	2013,  инв. №1012451557
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 160/2019 от 02.07.2019 действительно до 02.07.2020

	28
	Термостат СН-100  с функцией охлаждения и нагрева, зав.  № 01041015110125
	Латвия,  Biosan,  2015
	Диапазон регуляции температуры от -10 °С  до +100°С. Стабильность температуры ±0,1°С
	02.02.2016, инв. № 1013422645
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 161/2019 от 02.07.2019 действительно до 02.07.2020

	
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13030122
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. № 1012451642
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 162/2019 от 02.0.2019 действителен до 02.07.2020

	29
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13040181
	Япония,SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. № 1012451643
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 163/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	30
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13030128
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от           -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013,  инв. № 1012451644
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 164/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	31
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13040180
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. № 1012451646
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 166/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	32
	Инкубатор  MIR-162, зав. № 13030153
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С,  Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013,  инв. № 1012451652
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 167/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	33
	Инкубатор MIR-162 , зав. № 13020095
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С,  Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451653
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 168/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	34
	Инкубатор MIR-162 , зав. № 13020093
	Япония,SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С,  Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451654
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 169/2019 от 02.07.2019 действителен до 02.07.2020

	35
	Термостат ТЕРМО 24-15, зав. № 87   
	Россия, "Биоком", 2006
	Диапазон рабочих температур 10-120°С, Дискретность задания температуры 0,1°С, Отклонение воспроизведения температуры в пределах рабочих условий, не более ± 0,3°С; Неравномерность температуры по блоку, не более ± 0,5°С; Время достижения заданной температуры, не более 7 мин.
	2006,Инв. № ВА0000000079
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 179/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.04.2020

	36
	Термошейкер для микропробирок и ПЦР-планшетов TS-100 , зав. № 010120-1306-0299                        
	Латвия, SIA "Biosan" , 2013
	Диапазон установки температуры                               от +25°С до +100°С. Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С 
	2013, инв. №1012451564
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 180/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.04.2020

	37
	Термошейкер для микропробирок и ПЦР-планшетов TS-100 , зав. № 010120-1306-0296,                             
	Латвия, SIA "Biosan" , 2013
	Диапазон установки температуры от +25°С до +100°С. Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С 
	2013, инв. №1012451565
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 181/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.04.2020

	38
	Термостат программируемый для проведения ПЦР-анализа четырехканальный ТП4-ПЦР-01-"Терцик", зав. № А3W806, инв. № ФГ101042007159 В БУХ
	РФ,ООО «НПО ДНК-
Технология»,2012
	Диапазон регулирования температуры  от +1 °С до +99 °С. Исходная температура матрицы 36,6°C. Статическая ошибка измерения и  поддержания температуры матрицы: ± 0.3 °С; Неидентичность термоблоков не более 0,2°С
	2013, инв. № ПФ60001740
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 178/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.04.2020

	39
	Низкотемпературная лабораторная электропечь сопротивления SNOL 20/300, №0401                        
	Литва, АВ “UMEGA” , 2013
	Диапазон автоматического регулирования температуры.  (Токр.среды+10°C)÷300 °С; Стабильность температуры в установившемся режиме ±1,0°С
	2013, Инв №1013421673
	Аттестат  № 182/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	40
	Инкубатор MIR-162 зав. № 13010045
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С,  Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451655
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 170/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	41
	Инкубатор MIR-162 , зав. № 13020094
	Япония,SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С. Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451657
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 172/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	42
	Инкубатор MIR-162 зав. № 13030154
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С. Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451658
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 173/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	43
	Инкубатор MIR-162 , зав. № 13020092
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С. Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451659
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 174/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	44
	Инкубатор MIR-162  зав. № 13030155
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от +5°С до +80°С. Колебания температуры ± 0,5 °С  Изменения температуры:  ±1,0°С (до 37°С). Стабильность температуры в установившемся режиме ± 1,0 °С 
	2013, инв. № 1012451660
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 175/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	45
	Инкубатор Premi Test MCI-12 зав. № 37012386
	 Германия,R-biopharm, 2012
	Рабочие температуры 64°С ; 80°С. Стабильность температуры в установившемся режиме ±0,5°С
	2012, инв. № 1013402898
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 176/2019 от 03.07.2019 действителен до 03.07.2020

	46
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  зав. № 004                                               
	РФ, Одесское производственное объединение «Медлабприбор техника» 1990г
	Температурный диапазон  от  Т окр.воз. до + 60°С. Мах. отклонение температуры в люб. точке раб. камеры от средней   ± 0,4°C
	1992,  инв. № 0000001053
	Аттестат  № 190/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	47
	Термостат программируемый для проведения ПЦР-анализа четырехканальный  ТП4-ПЦР-01 Терцик, зав. № А3V314,                
	Россия, ООО"НПО ДНК-Технология",  2007
	Диапазон регулирования температуры                               от +1 °С до +99 °С. Исходная температура матрицы 36,6°C. Статическая ошибка измерения и  поддержания температуры матрицы: ± 0.3 °С; Неидентичность термоблоков не более 0,2°С
	2007, инв. № ВА0000000080
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 183/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	48
	Термостат СН-100, зав. № 690609008,
	Латвия, Biosan, 2006
	Диапазон регуляции температуры от -10 °С  до +100°С  Номинальная точность регуляции ±0,1°С
	2006, инв. № 00600000476
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 184/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	49
	Термостат твердотельный с таймером ТТ-2-"Термит", зав. № Т2V614
	РФ,ЗАО НПФ ДНК-Технология, 2007
	Диапазон рабочих температур : от комнатной до +99°С; Точность поддержания температуры  ± 1°C
	2007, инв. № ВА0000000079
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 186/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	50
	Водяной термостат TW-2.03, зав. № 21051                               
	Латвия, Elmi, 2006
	Диапазон регулирования температуры  от +10°C  до +100°С. Точность поддержания температуры  ±0,1°C
	2006, инв. № 0000001055  
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 187/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	51
	Термостат ТЕРМО 24-15, зав. № 81                    
	Россия, "Биоком",  2006
	Диапазон рабочих температур 10-120°С, Дискретность задания температуры 0,1°С, Отклонение воспроизведения температуры в пределах рабочих условий, не более ± 0,3°С; Неравномерность температуры по блоку, не более ± 0,5°С; Время достижения заданной температуры, не более 7 мин.
	2006, инв. № 0000001054
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 188/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	52
	Шкаф сушильный электрический  СЭШ-3М, зав.  № 3323, 
	РФ, ОАО "Могилев-Подольский приборостроительный завод",2009
	Диапазон регулировки температуры от +100°C  до 150°C. Температура шкафа может регулироваться на 105 °С и 130 °С с точностью ± 1°С.
	 
	Аттестат  № 191/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	53
	Термошейкер  TS-100, зав. № 430609039
	Латвия,  BioSan (LATVIJA),2006
	Диапазон регулировки температуры от +25°С (выше темпер. окр. среды на 5°С)  до +100°С; Частота перемешивания - 250-1400 об/мин; Номинальная точность регулировки ±0,1°С                                         Максим. разница температур м/у различными точками платформы:  ±0,1°С в диапазоне от 25°С до 40°С,   ±1,0°С в диапазоне от 40°С до 80°С, ±2,0°С в диапазоне от 80°С до 100°С
	2006, инв. № 00600000374
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 192/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	54
	Термостатируемый шейкер Elmii  ST-3L, зав. № 647836                                                
	Латвия, ELMI, 2006
	Диапазон устанавливаемой температуры платформы (от комнатной + 3 °C)  до +60°C, регулируемый диапазон скорости  100 - 1300 об/мин амплитуда 1,5 мм; Точность поддержания температуры на платформе ±0,1 °С
	2006, инв. № 00600000373
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 193/2019 от 04.07.2019 действительно до 04.07.2020

	55
	Электропечь лабораторная  SNOL 7,2/1100, зав. № 06609
	Литва,АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена, 2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С.  Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2009; инв. № ВА00000691
	Аттестат № 194/2019 от 04.07.2019 г. до 04.07.2020

	56
	Электропечь лабораторная  SNOL 7,2/1100, зав. № 06612
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена, 2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С.  Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2009, инв. № ВА00000690
	Аттестат № 195/2019 от 04.07.2019 г. до 04.07.2020

	57
	Охлаждаемый инкубатор MIR-154  зав. №13040177
	Япония, SANYO, 2013
	Диапазон рабочих температур от  -10°С до 60°С, Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С Равномерность распределения температуры при 37°С : ± 0,5 °С Температ.флуктуации:  ±1,5°С (заданное значение при 5°С); ±0,2°С (заданное значение при 50°С)                                                для ПИД регулятора нагревателя  ±1°С для управления комперессором вкл/выкл
	2013, инв. № 1012451641
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 189/2018 от 04.07.2019 действителен до 04.07.2020

	58
	Инкубатор Premi Test MCI-12 зав. № 34026362
	 Германия,R-biopharm, 2005
	Рабочие температуры 64°С ; 80°С. Стабильность температуры в установившемся режиме ±0,5°С
	2007, инв. № ВА00000252    
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ"  № 199/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	59
	Электропечь низкотемпературная  лабораторная  SNOL 60/300 LFN, зав. № 0042                            
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена,  2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры. (Токр.среды+10°C)÷300 °С; Стабильность температуры в установившемся режиме ±0,3°С
	2009, инв. № ВА0000793
	Аттестат  № 198/2019 от 05.07.2019 действителен до 05.07.2020

	60
	Электропечь лабораторная  SNOL 8,2/1100, зав. № 08580,  
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена,  2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С. Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2008, инв. № ВА000000175
	Аттестат  № 196/2019 от 05.07.2019 действителен до 05.07.2020

	61
	Термостат СН-100, зав. № 690609012,  
	Латвия, Biosan, 2006
	Диапазон регуляции температуры от -10 °С  до +100°С Номинальная точность регуляции ±0,1°С
	2006, инв. № 00600000376
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 185/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	62
	Электропечь лабораторная  SNOL 8,2/1100, зав. № 08587
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена, 2006
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С.  Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2007, инв. № ВА00000173
	Аттестат  № 197/2019 от 05.07.2019 действителен до 05.07.2020

	63
	Аппарат для свертывания питательных сред АСПС-01, зав. №1601013
	Россия, ООО "Компания Мекон",  2015
	Рабочая температура камеры от +40°C до +90°С. Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры ±0,2°С
	02.02.2016, инв. №1013422646
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ"  № 200/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	64
	Электропечь лабораторная  SNOL 8,2/1100, зав. № 13474
	Литва, АВ “UMEGA”, 2015
	Диапазон автоматического регулирования температуры 50 °С÷1100 °С. Стабильность температуры установившемся тепловом  режиме ±2°С. Неравномерность температуры  в установившемся тепловом  режиме ±10°С    
	2015, инв. № 1013422460
	Аттестат  № 201/2019 от 05.07.2019 действителен до 05.07.2020

	65
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав. № 9365
	Россия, ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", 2016
	Диапазон рабочих температур от 5 до 60°С                                        Дискретность задания температуры - 0,1 °С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,5°С 
	2016. инв. № 1013423155
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 202/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	66
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав. № 9373
	Россия, ОАО "Смоленское СКТБ СПУ",, 2016
	Диапазон рабочих температур от 5 до 60°С. Дискретность задания температуры - 0,1 °С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,5°С 
	2016. инв. № 1013423156
	Аттестат № 203/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	67
	Термошейкер TS-100, зав. №01012016080321                  
	Латвия, SIA "Biosan" , 2013
	Диапазон установки температуры                               от +25°С до +100°С. Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5 °С 
	2016. инв. № 1013423176
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 204/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	68
	Термостат воздушный (Хладотермостат) хт-3/70, зав. № 683
	Беларусь, ЗАО "Пять океанов", 2016
	Рабочий диапазон температур +3..+70, погрешность стабилизации в опорной точке ±0,3, предельное отклонение температуры в контрольных точках от опорной ±0,7
	2016, инв. № 1013423210
	Аттестат  № 205/2019 от 05.07.2019 действителен до 05.07.2020

	69
	Инкубатор - Экспресс анализатор Charm EZ для определения антибиотиков в молоке, зав. № RREZ-5467
	США, Charm Sciences, Ink,  2016
	Рабочий диапазон температур +40..+56°С (Погрешность ± 2 °С). Влажность атмосферы: 10 .. 85 %
	2016, инв. № 1012423194
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ"  № 206/2019 от 05.07.2019 действительно до 05.07.2020

	70
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, зав. № 91                                     
	Одесское производственное объединение «Медлабприбор техника» 1987г
	Диапазон рабочих температур от 28°С  до 55°С  Погрешность стабилизации температуры в опорной точке не более  0,25°С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке: ±1,4°С 
	1987, инв. № 0060000420
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 211/2019 от 08.07.2019 действительно до 07.07.2020

	71
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-1/80 СПУ, зав. № 52742
	Россия, ОАО "Смоленское СКТБ СПУ",  2017
	Диапазон рабочих температур от 5 до 60°С. Дискретность задания температуры - 0,1 °С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±0,4°С 
	2017. инв. № 1013425101
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" №  209/2019 от 08.07.2019 действительно до 07.07.2020

	72
	Баня  лабораторная ПЭ-4300, зав. № 3264 
	РФ, ЗАО «НПО Экрос»,2007
	Диапазон рабочих температур от  +30 °С до +105 °С ; Точность поддержания температуры в бане ± 0.5 °С; Точность измерения температуры ± 0,2 °С Дискретность установки температуры  0,1 °С 
	2007  инв. № ВА000000320 
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 216/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	73
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М, зав. № 4769,  
	Одесское производственное объединение "Медлабортехника",1992
	Диапазон рабочих температур от 28°С  до 55°С  Погрешность стабилизации температуры в опорной точке не более  0,25°С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке: ±1,4°С 
	1992,  инв.  № 009000000397
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 214/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	74
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, зав. № 9859
	Одесское производственное объединение "Медлабортехника",1992
	Диапазон рабочих температур от 28 до 55°С. Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры не более  0,25°С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,0°С 
	1992, инв. № 009000000386/1 
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 213/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	75
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 зав. № 21152  
	Одесское производственное объединение "Медлабортехника",1992
	Диапазон рабочих температур от 28 до 55°С. Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры не более  0,25°С. Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,0°С 
	1992 инв. № 009000000386/2  
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 215/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	76
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, зав. № 91061
	Одесское производственное объединение "Медлабортехника",1992
	Диапазон рабочих температур от 28 до 55°С Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры не более  0,25°С.  Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке:±1,0°С 
	1992, инв. № 009000000386 
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 210/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	77
	Сушильный шкаф ПЭ-4610, зав. № 4К61Р355
	Россия,АОЗТ "ЭКРОС", 2016
	Рабочий диапазон температур Tкомн +5 - 300 °С.  Дискретность установки температуры - 0,1°С. Максимальная скорость набора температуры - 5 °С/мин.  Неравномерность температуры по объему - ±1°С.
	2016, инв. № 1013423222
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 207/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	78
	Термостатируемый шейкер Elmi  ST-3L, зав. № 649012                                              
	Латвия, ELMI,  2006
	Диапазон устанавливаемой температуры платформы (от комнатной + 3 °C)  до +60°C, регулируемый диапазон скорости  100 - 1300 об/мин 
амплитуда 1,5 мм; Точность поддержания температуры на платформе ±0,1 °С
	2007, инв. № 00600000555
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 208/2019 от 08.07.2019 действительно до 08.07.2020

	79
	Термостат твердотельный для клинико-диагностических исследований, зав. № 10         
	РФ, ФГУП ГРПЗ - филиал Касимовский приборный завод, 2011
	Заданное рабочее значение температуры 37 ° С. Точность поддержания  заданного значения температуры  ±1 °С
	2011, инв.№ 1013401544
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 221/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	80
	Шкаф сушильный электрический круглый  2В-151,зав. № 01592  
	РФ, ОАО «Могилев-Подольский приборостроительный завод»,1975
	 Диапазон температур рабочего пространства  от +40°C до +200°С.  Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры ±1°С
	1975, инв. №00600000357
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 222/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	81
	Микробиологический термостат BD 53, зав. № 06-00752               
	Германия, Binder,  2006
	Диапазон рабочих температур от 5°С выше комнатной до 300°С. Вариация температуры (по объему камеры) при 37°С: ±0,5C°, при 50°C: ±1,1C°;  Флуктуация температуры при 37°С,при 50°C: ≤±0,1C°
	2006, инв. № 00600000372
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 223/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	82
	Универсальный водный термостат BWT-U, зав. № 600609020
	 Латвия, Biosan,  2006
	Диапазон регулирования температуры от +25°C  до +100°С. Точность поддержания температуры  ±0,1°C
	2006, инв. № 012451557
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 224/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	83
	Сушильный шкаф ED115 , зав. № 14-07621  
	 Германия, Binder,  2014
	Диапазон рабочих температур от +5°С выше комнатной до +300°С,  Вариация температуры (по объему камеры) при 70°С ±1,5C°, при 150°C ±2,5C°; при 300°C  ±4,5C°      Флуктуация температуры ±0,3C°   Время нагрева: при 70°С 15 мин, при 150°C 27мин; при 250°C  61 мин                                              Время восс-ия темпера-ы после открывания на 30 с: при 70°С 2 мин, при 150°C 6 мин; при 300°C  11 мин 
	2014, инв. №1012452216
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 226/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	84
	Универсальный водный термостат BWT-U, зав. № 600609023
	Латвия, Biosan, 2006
	Диапазон регулирования температуры  от +25°C  до +100°С. Точность поддержания температуры  ±0,1°C
	2006, инв. № 00600000377
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 225/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	85
	Лабораторный термостат- редуктазник   ЛТР-24, зав. № 1190
	РФ, Сибагроприбор,2011
	Диапазон рабочих температур от +10°С до +90°С. Точность регулирования температуры ±1°С
	2011, инв № 1013401680
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 227/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	86
	Термостат  суховоздушный ТВ-80-1, зав. № 898
	РФ,ФГУП ГРПЗ-филиал Касимовский приборный завод,2011
	Задаваемый температурный режим (Токр.среды + 5°С)  ÷ 70°С Доп. предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной не должна превышать ±1,0°С 
	2011, инв № 1013402683
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 228/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	87
	Баня лабораторная ПЭ-4300, зав. № 3222  
	РФ, ЗАО «НПО Экрос»,2008
	Диапазон рабочих температур  от  +30 °С до +105 °С ; Точность поддержания температуры в бане ± 0.5 °С; Точность измерения температуры ± 0,2 °С Дискретность установки  0,1 °С 
	2008, инв. № ВА000000124
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 217/2019 от 09.07.2019 действительно до 09.07.2020

	88
	СО2 инкубатор  MCO-15АС, зав. № 60711703
	Япония, SANYO, 2006
	Диапазон CO2 от 0 до 20%; влажность 95% +/- 5%; рабочая температура от окружающей среды +5 °C до +50 °C; Колебания СО2 ±0,15%; Распределение температуры ±0,2°С (при установленной температуре 37°С). Вариация температуры±0,1°С (при установленной температуре 37°С
	2006, инв. № 00600000380
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 229/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	89
	Термостат охлаждаемый для проращивания семян ТСО-1М,  зав. № 132
	РФ,ООО НПП "Стандарт",2007
	Диапазон рабочих температур 8…40 С; Диапазон измерения влажности 10-99 %; Точность поддержания температуры  ±2 °С 
	15.01.2007, инв. № 00600000500
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 230/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	90
	Термостат твердотельный ТТ1" ГНОМ",  зав. № T1W018                     
	РФ,ООО «НПО ДНК-
Технология»,2013
	Диапазон рабочих температур от окружающей до 99°С. Отсчет времени от 2 мин до 99 час. Точность поддержания температуры  ±0,5 °С. Дискретность задания температуры 1,0°C                                        
	01.10.13,  инв. № ПФ60001876
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 232/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	91
	Автоматизированная испытательная система процесса вегетации растений MLR-352H, зав. №12100045  
	Япония,SANYO, 2013
	диапозон установки поддерживаемых температур +5….+50°С, погрешность ±0,35°С Стабильность температуры в установившемся режиме ± 0,5°С
	2013  инв. № 1012421897
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 231/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	92
	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ, зав. №14835
	ООО «Аэротьюб», 2011
	 Диапазон температур рабочего пространства  от +50°C до +200°С                                           Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры ±6°С
	23.05.2011, инв. № 1010401343
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 234/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	93
	Водяная баня с перемешиванием Shaking water bath GFL 1092 , зав. № 10278617 D   
	Германия, GFL,  2016
	Температурный диапазон от на 5°C выше комнатной до 80°C (с регулятором уровня воды 1919 от на 3°С выше температуры охл. воды до 80°С). Точность поддержания температуры +/- 0,1°С
	2017, инв. № 1012425076
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 235/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	94
	Мини-инкубатор Cultura со штативом, зав. № 157107/20131106
	Швейцария, Almedica,  2016
	Температурный диапазон от 25 °С до 45 °С, погрешность ± 1 °С
	2017, инв. № 1013425196
	Аттестат ФБУ "Тверская МВЛ" № 236/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	95
	Электропечь сопротивления камерная лабораторная  СНОЛ 3/11, зав. № 1259
	Литва, АО "Умега2, Метало 5, LT-28216 Утена, 2009
	Диапазон автоматического регулирования температуры 200-1150°C. Стабильность температуры в установившемся тепловом  режиме ±2°С 
	2010, инв. № 00000000571
	Аттестат ФБУ "Тверской МВЛ" № 233/2019 от 10.07.2019 действительно до 10.07.2020

	96
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ,  зав. № 30658                                            
	РФ, ОАО Смоленское СКТБ СПУ,2015
	Температурный диапазон  от  Т окр.воз. до + 60°С. Мах. отклонение температуры в люб. точке раб. камеры от средней   ± 0,4°C
	2016,  инв. № ПФ60001574
	Аттестат  № 238/2019 от 11.07.2019 действительно до 10.07.2020

	97
	Водяная баня UT-4301E, зав. номер № 141302
	 
	Температурная область: комн.t +10…+99,9°C. Температурная точность: ±1,0 °C
	инв. № 1013425034
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 246/2019 от 12.07.2019 действительно до 11.07.2020

	98
	Термостат  ТС-1/80 СПУ, зав номер №6844
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ
	Температурная область: от tокр. среды до +60 °С. Температурная точность: ±0,45°С . Предельное отклонение температуры по объему камеры: ±1°С
	инв. № 1010401351
	Аттестат ФГБУ "Тверская МВЛ" № 245/2019 от 12.07.2019 действительно до 11.07.2020

	99
	Баня водяная UT-4301E, зав. № 141303
	ULAB, КНДР
	от +1°C до 100°C
	инв. № 1013425034
	Аттестат № 278/2019 от 11.07.2019. Действителен до 11.07.2020

	100
	Лабораторная центрифуга ОКА, зав. № 195
	Россия, ООО "Тестсистема", 2009
	Частота вращения до 1500 об/мин. Допустимое отклонение ±10 об/мин
	2009, инв.№ ВА0000794
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2377 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	101
	Центрифуга  Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 5452ZO056706
	Германия,Eppendorf, 2011
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2011, инв.№ 1013402657
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2368 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	102
	Центрифуга Mini Spin Eppendorf GA, зав. №  0036507
	Германия, Eppendorf,  2007
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2007, инв.№ ВА0000000068
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2369 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	103
	Центрифуга Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 04454
	Германия, Eppendorf,  2006
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2006, инв.№ 00600000369
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2370 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	104
	Центрифуга Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 0033304
	Германия, Eppendorf,  2006
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2006, инв.№ 00600000471
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2371 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	105
	Центрифуга Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 0033314
	Германия, Eppendorf, 2006
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2006, инв.№ 00600000472
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2372 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	106
	Центрифуга  Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 5452XG342188
	Германия, Eppendorf,  2013
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2013, инв.№ ПФ60002045
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2373 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	107
	Центрифуга  Mini Spin Eppendorf GA, зав. № 5452CN172172
	Германия, Eppendorf,  2014
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2014, инв.№ 1012452217
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2374 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	108
	Центрифуга для микропробирок Mini Spin, зав. № 5452XL944193
	Германия, Eppendorf,  2013
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2013, инв.№ ПФ60002044
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2375 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	109
	Центрифуга ОПН-3,02. зав. № 0080
	Россия, ООО "Дастан М", 2006
	скорости вращения пробиркодержателя: 1000, 1500 и 3000 об/мин.
	2006, инв. № 1013402656
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2378 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	110
	Центрифуга лабораторная Elmi CM-50, зав. № 532749
	Германия, Elmi, 
	Скорость вращения ротора, об/мин 1000-15000
Шаг установки, об/мин     100
Максимальная центрифужная сила, RCF 15294
	2012, инв. № 00600000533
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2379 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	111
	Центрифуга лабораторная ОПН-3УХЛ4.2, зав. № 5599
	Киргизия, ОАО «ТНК «ДАСТАН», 2004
	скорости вращения пробиркодержателя: 1000, 1500 и 3000 об/мин.
	2004,инв.№ 006000000129
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2376 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	112
	Центрифуга настольная с охлаждением Allegra X-12R, зав. № АLХ09Н30
	США, Beckman Coulter, 2009
	Максимальная скорость с угловым (бакетным) ротором 10200 об/мин (3750 об/мин). Максимальное ускорение с угловым (бакетным) ротором 11400 х g (3270 х g).Отклонение скорости от установленной, не более 30 об/мин. Диапазон температур от -10 до +40°С.
Шаг установки температуры 1°С
Точность удержания температуры + 2°С
	2009, инв. № ВА00000705
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2367 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	113
	Центрифуга лабораторная Eppendorf 5810 R,
№ 0035413
	Германия,Производитель: Eppendorf  2006
	 Максимальная скорость, об/мин — до 14000 (до 20800g); охлаждение, °C — от −9 °С до +40 °С
	2006, инв.№ 00600000381
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2376 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	114
	Центрифуга лабораторная СМ-6М, зав. № 8115554
	Латвия, Elmi  2009
	Скорость вращения ротора, об/мин от 100 до 3500. Точность поддержания скорости вращения, % ±0,5. Рабочий диапазон температур, С от +10 до 40
	2009, инв.№ Лаб000000423
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2385 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	115
	Центрифуга настольная с охлаждением Allegra X-12R, зав. № ALX 09Y21
	США, Beckman Coulter, 2009
	Максимальная скорость с угловым (бакетным) ротором 10200 об/мин (3750 об/мин). Максимальное ускорение с угловым (бакетным) ротором 11400 х g (3270 х g).Отклонение скорости от установленной, не более 30 об/мин. Диапазон температур от -10 до +40°С.
Шаг установки температуры 1°С
Точность удержания температуры + 2°С
	2009, Инв. № ВА00000707
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2366 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	116
	Центрифуга лабораторная Sigma 2-6E с угловым ротором, №149640
	Германия, SIGMA,  2011
	макс. скорость 4 000 об/мин
	2013, инв № 1013421671
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2380 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	117
	Центрифуга  MiniSpin Eppendorf, зав. № 5452ER088463
	США, Eppendorf,  2016
	13400 об/мин, ротор 12*1,5/2,0мл
	2017, инв.№ 1012425193
	Протокол аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2382 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020

	118
	Центрифуга ОПН -8 с ротором РУ10*12 № 99221
	Россия,  Транснациональная корпорация ДАСТАН, АО,2008
	Максимальная рабочая частота вращения 8000 об/мин.
Максимальный фактор разделения 6600
	2009, Инв. № ВА000000677
	Протокл аттестации ФБУ "Тверской ЦСМ" № 2381 от 09.10.2019. Действительно до 08.10.2020


Оснащенность испытательной лаборатории ФГБУ «Тверская МВЛ» средствами измерений в 2019г..
Таблица 4
	N
	Наименование

СИ, тип (марка), заводской номер
	Изготовитель (страна,

наименование организации, год выпуска)
	Год ввода в

эксплуатацию, инвентарный номер
	Основные метрологические характеристики СИ
	Свидетельство о поверке СИ

или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия)

	
	
	
	
	Диапазон измерений
	Класс точности (разряд), погрешность
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Измеритель комбинированный Testo 184 модификации Т4, зав. № 44105219  Гос. Реестр: 60692-15
	Китай, "Testo Instruments Co. Ltd."
	2018,инв. № 1013425996
	Диапазон измерений температуры: от -75 до +70 °C    
	Пределы допускаемой погрешности измерений не должны превышать:                     от минус 70°C до минус 35 °C:  ±0,8°C                                   св.  минус 35 °C до +70 °C: ±0,5°C  
	свидетельство о поверке ФБУ "Ростест-Москва"№ СП 2789921 от 21.11.2019 действительно до 20.11.2020

	2
	Дозатор механический многоканальный  BIOHIT 1-5000 мкл, зав. № 49418, Госреестр: 36152-12
	РФ, Ленпипет,2012
	2012,инв. № 1013402979
	1-5000 мкл
	Предел откл. 1,5%  Предел СКО 2,0%- для 100 мкл                               Предел откл. 1,0%                         Предел СКО 2,0% - для 500 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144792/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	3
	Анализатор биожидкости люминесцентно-фотометрический  Флюорат-02- АБЛФ-Т, зав. № 4828. Госреестр:15696-07
	РФ, ООО "Бианалитика",2011
	2011,инв. № 1010402538
	Спектральный диапазон (канал возбуждения и пропускания)  270-850 нм; спектральный диапазон (канал регистрации)  310-850 нм; Спектральный коэффициент направленного пропускания-10-90%Т, Концентрация фенола-0,01-25мг/л
	Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания образца в диапазоне 10-90 %  ± 2%                          Концентрации фенола ±0,004+0,1*С,где С-конц.фенола
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181367/2 от 18.10.2019 г. до 17.10.2020

	4
	Атомно-абсорбционный спектрометр с лампами  и ртутно-гидридной приставкой Квант-2А, зав. № 557. Госреестр: 17991-04
	РФ,ООО "КОРТЭК",

2008
	2008,инв. № 00600000066
	Спектральный диапазон 190-860 нм                                      диапазон оптической плотности от 0 до 3 Б
	СКО-20% для   0,005 мг/л меди                Основная относительная погрешность при измерении оптической плотности на длине 422,7 нм - не более 3%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181364/2 от 18.10.2019 г. до 17.10.2020

	5
	Хроматограф газовый Agilent  7890А c детектором ЭЗД и ТИД, AGILENT, зав. № US 10838019. Госреестр: 15118-07
	США, AGILENT, 2008
	2008,инв. № 00600000065
	Уровень флуктуац. шумов нулевого сигнала для ЭЗД:0,2 Гц  ; для ТИД: 5*10¯¹⁴ А  Диапазон концентраций 0,1-20мкг/мл
	предел детектирования не должен превышать для ЭЗД: 4*10¯¹⁴ г/с    ; для ТИД: 4*10¯¹³ г/с
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181366/2 от 18.10.2019 г. до 17.10.2020

	6
	Хроматограф жидкостный  «Стайер», зав. № 0671. Госреестр: 36277-07
	Россия, ЗАО "Аквилон", 2010
	2010,инв. № 0060001170
	Уровень флуктуац. шумов нулевого сигнала  для флуориметр. детек 2,5*10¯⁵ е.о.ф.; для спектрофотометр.  детектора  1,25*10¯⁵ е.о.п.                     
	предел детектирования не должен превышать для флуориметр. детек     5*10¯⁷ г/см³.;                                             для спектрофотометр.  детектора  6*10¯¹º г/см³.                           Относительное СКО: - времени удерживания определяемого компонента не более 0,5%; - по площади пиков не более 4%; - по высоте пиков не более 4%.
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181365/2 от 18.10.2019 г. до 17.10.2020

	7
	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД" блоки детектирования БДИБ-70-01А №204, БДКС-63-01А №336, зав. № 1131. Гос. Реестр: 32716-06
	Россия,  НТЦ "Амплитуда",2011
	2011,инв. № 1013401630 
	Энергетический диапазон работы: по бета-тракту (250-3000) кэВ; по гамма-тракту (300-3000) кэВ     гамма: 3 Бк-50 Бк;  бета: 50 Бк-1 Мбк
	Погрешность градуировки ± 10%
	свидетельство о поверке ФГУП "ВНИИФТРИ" № 4/420-22230-19 от 19.11.2019 действительно до 20.11.2020

	8
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, исполн. 2, зав. № 823. Гос. Реестр: 303-91
	Россия, ОАО "Химлаборприбор", 2016
	2017,инв. № 1013424594
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +55 °C. Цена деления шкалы термометров 0,1°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±0,3°C        
	Свидетельство о поверке№ 181745/2 от 26.11.2019 действительно до 25.11.2020

	9
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, исполн. 2, зав. № 832. Гос. Реестр: 303-91
	Россия, ОАО "Химлаборприбор",  2016
	2017,инв. № 1013424595
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,1°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±0,3°C        
	Свидетельство о поверке№ 181746/2 от 26.11.2019 действительно до 25.11.2020

	10
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2, исполн. 1, зав. № 499. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО "Химлаборприбор", 2016
	2017,инв. № 1013424593
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±1,0 °C        
	Свидетельство о поверке№ 181747/2 от 26.11.2019 действительно до 25.11.2020

	11
	Масс-спектрометр MaXis 4G зав. № 288882.20190. Госреестр: 39388-08
	Германия, Bruker Daltonics, 2011
	2011, инв № 1013401603, 1013401602
	Диапазон масс,аем(m/z)-50…..3000. Возможность расширения диапазона масс,аем(m/z)-50…..20000
	Относитель.погрешность не должна превышать   ± 4*10¯⁶                    Пределы допускаемой основной погрешности измерения массы,ppm не более 5. При совместных измерениях масс-спектров анализируемых веществ и калибровочных растворов,ppm,не более 1
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181902/2 от 11.12.2018 г. до 10.12.2019.

	12
	Анализатор жидкости Эксперт - 001-3(04), зав. № 8244. Гос. Реестр: 21068-01
	РФ, ООО "Эконикс-Эксперт", 2015 
	2016,инв № 1013422768
	Диапазон измерений :                              0..14 pH, -2..+20 pX,        ±3200 мВ                                                                 Температура,-5…150°С, 
	Точность измерений: ±0,02 pH (pX), 
точность мВ: ±1,5,                 точность °C: ±0,5
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181902/2 от 11.12.2018 г. до 10.12.2019.

	13
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564318  Госреестр 36152-12
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016,инв. № 1013422661
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 188526/1  от 12.12.2019 действительно до 11.12.2020

	14
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564333  Госреестр 36152-12
	Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", Финляндия,2015
	2016,инв. № 1013422666
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 188525/1  от 12.12.2019 действительно до 11.12.2020

	15
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564327  Госреестр 36152-12
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016,инв. № 1013422665
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 188528/1  от 12.12.2019 действительно до 11.12.2020


	16
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564314  Госреестр 36152-12
	Финляндия,"Sartorius Biohit Liquid Handling Oy",2015
	2016,инв. № 1013422658
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 188527/1  от 12.12.2019 действительно до 11.12.2020

	17
	Линейка измерительная металлическая, ГОСТ 427-75. б/н. Госреестр: 20048-05
	РФ, АО "Ставропольский инструментальный завод",  2016
	2017,инв. № 1013624942
	300 мм
	 -
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 188689/1 от 20.12.2018 действительно до 19.12.2019

	18
	Анализатор молока Клевер -2М, зав. № 328. Госреестр: 35748-07
	 Россия, ООО НПП "Биомер", 2013
	2013,инв. № 1013421791
	Объём анализируемой пробы 20 см³, диапазон измерения: массовой доли жира 0-20 %, массовой доли СОМО 3-15 %, плотности 1000-1050 кг/м³, массовой доли белка 0,15-6 %, массовой доли добавленной воды 3-70 %, температуры 5-30 °С
	Систематическая погрешность при измерении: массовой доли жира
-в диапазоне 0-6 -  ± 0,06 %
-в диапазоне 6-10 - ± 0,10 %
-в диапазоне 10-20 - ± 0,20 %; массовой доли СОМО ± 0,15 %; массовой доли белка ± 0,15 %; плотности ± 0,3 кг/м³
	свидетельство о поверке ФБУ "ЦСМ МО" № АБ 0273725 от 11.12.2018 до 10.12.2019

	19
	Линейка измерительная металлическая 2-х шкальная № б/н
	РФ,ОАО "Стиз",2014
	2014,инв. № 1013421802
	1 шкала: 300(±0,05)мм
2 шкала: 1-12 дюйм (INCH)
	Отклонения от номинальных значений делений шкалы: ±0,05 мм
	Сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 188688/1 от 20.12.2018 действительно до 19.12.2019

	20
	Штангенциркуль,  зав. № 70512571. Гос. Реестр: 260-05
	РФ, ОАО "Ставропольский инструментальный завод" г. Ставрополь, 2013
	2013,инв. № 10136021192
	0 – 125 мм
	КТ2         ±0,1 мм
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 188690/1 от 20.12.2018 действительно до 19.12.2019

	21
	Ареометр АОН-3, зав. № 427. Гос. Реестр: 9298-04
	Россия, ПФ ООО "Шатлыгин  и Ко", 2016
	2017,инв. № 1013424590
	Диапазон измерений: 1000-1400 кг/м3
	Пределы допускаемой погрешности измерений: ± 10кг/м3
	свидетельство  о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 186472/1 от 20.12.2019. Действительно до 19.12.2020

	22
	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный ТПК-М , зав. № 28. Гос. Реестр: 4478-09 
	РФ,ОАО Термоприбор,2003
	2012,инв. № 0000000573
	0-150°C цена деления 2°C
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±2,0°C   
	Клеймо февраль 2016 г, действительно до февраля 2020 г

	23
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564317 Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016,инв. № 1013422660
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	свидетельство  о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 140398/1 от 04.02.2019. Действительно до 03.02.2020

	24
	Дозатор автоклавируемый с переменным объемом дозирования одноканальный ДПАОП-1-0,5-10, зав. № ВК61596 Госреестр 
	 Россия, ЗАО "Термо Фишер Сайентифик",  2006
	2006,инв. № 00600000422
	0,5-10 мкл 
	Точность ± 2,5%, воспроизводимость 3%
	свидетельство  о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 140399/1 от 04.02.2019. Действительно до 03.02.2020

	25
	Анализатор жидкости Five модель FG2 Five Go,  зав. № 1232165212. Госреестр № 36205-07
	Швейцария, Mettler Toledo, 2011
	2011,инв. № 1013401682  
	0,00...14,00 ед. рН
	±0,1 ед. рН
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской МВЛ" № 141388/2 от 12.02.2019 г. до 11.02.2020 г.

	26
	Атомно-абсорбционный спектрофотометр Agilent AA 280Z, зав. № МY13380003. Госреестр: 16496-09
	 США, AGILENT,2013
	2013,инв. № 1012421788
	Спектральный  диапазон 185-900 нм
	относительное  СКО (калибровочных растворов) до 10%
	свидетельство о поверке  ФБУ "Тверской ЦСМ" № 141389/2 от 12.02.2019 г. до 11.02.2020 г.

	27
	Анализатор жидкости в комплекте с электродами " Эксперт-001-3", зав. номер № 4919, Госреестр: 21068-01
	РФ, ООО "Эконикс-Эксперт", 2015 
	2013 инв. № ПФ60001803
	Диапазон измерений :                              0..14 pH, -2..+20 pX,        ±3200 мВ                                                                 Температура,-5…150°С, 
	Точность измерений: ±0,02 pH (pX), 
точность мВ: ±1,5,                 точность °C: ±0,5
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 141409/2 от 20.02.2019 действительно до 19.02.2020

	28
	MALDI Масс-спектрометр Autoflex (модификация MICROFLEX) зав. № 269944.01008. Гос. Реестр: 25365-05
	Германия, "BRUKER
DALTONIK GmbH",  2014
	2014,инв.№ 1012452230
	Диапазон масс, в линейном режиме 

20 ...... 132000   а.е.м. 20 ,,,,,,,,20000   а.е.м. в отражательном режиме 
	Получ. значения относит. погрешности не должны превышать ±1*10¯⁴  а.е.м.
Предел допустимой погрешности измерения массы, ррm
линейном режиме  150 (белки)
отражательном режиме   10-100 (белки)
	Свидетельство о поверке № 1692/19-Ф  от 21.02.2019 (действительно до 20.02.2020)

	
	гиря СП 200 г 2К, зав. № 70325113
	РФ, ЗАО "Сартогосм", 1997
	1997, инв № 0010610525
	200 г
	2К; ± 0,3 мг
	Сертификат о калибровке № 188543/1 от 16.12.2019. Действительно до 15.12.2020

	29
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 213. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422018
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	Клеймо март 2019г, действительно до марта 2020г

	30
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 189. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422020
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	Клеймо март 2019г, действительно до марта 2020г

	31
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 178. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422015
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	Клеймо март 2019г, действительно до марта 2020г

	32
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, зав. № 3252. Госреестр: 11519-11
	Россия, ОАО "Златоустовский часовой завод",  2017
	2017,инв. № 1013424943
	 -
	Класс точности 2
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 139914/3 от 11.03.2019. Действительно до 10.03.2020

	33
	Весы лабораторные электронные Adventurer Pro AV412C , зав. № В350084995. Госреестр: 25843-08
	Китай, Ohaus 2013
	2013,инв. № 1013421898
	Рабочий диапазон 0,2 … 410 г
	II высокий класс точности            Доп.значение  погрешности ± 0,1 г       СКО=0,03 г                 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144746/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	34
	Прибор Densi-La-Meter II №1384/15. Гос.реестр № 60165-15
	Чехия,  "Erba Lachema s.r.o.", 2015
	2016,инв. № 1013422730     
	Диапазон показаний мутности, McF от 0,0 до 15,0 Диапазон измерений  мутности, ЕМФ( McF) от 120 до 1350 ( ОТ 1,0 до 10,0)  
	Пределы допускаемой приведенной погрешности ±10%
	Свидетельство о поверке ФБУ Тверской ЦСМ № 145405/2 от 21.03.2019 (действительно до 20.03.2020)

	35
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 2-20 мкл, зав. № ВР 62137. Госреестр: 41939-09           
	США; Thermo Fisher Scientific,  2012
	2013,инв. № 1013421822
	2- 20 мкл
	Предель. отк. 6% -для 2 мкл   Предель. СКО. 6% -для 2 мкл   Предель. отк. 2% -для 20 мкл   Предель. СКО. 3% -для 20 мкл   
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144790/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	36
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 20 -200 мкл, зав. №  ВР 61769. Госреестр: 41939-15
	США; Thermo Fisher Scientific,  2012
	2013,инв. № 1013421812
	20- 200 мкл
	Предель. отк. 2% -для 20 мкл   Предель. СКО. 3% -для 20 мкл   Предель. отк. 1,5% -для 200 мкл   Предель. СКО. 2% -для 200 мкл   
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144791/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	37
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT с варьируемым объемом дозирования 1 - 5000 мкл, зав. № 48830. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит", 2011
	2013,инв. № 1013421799
	1-5000 мкл
	Предел откл. 1,5%  Предел СКО 2,0%- для 100 мкл                               Предел откл. 1,0%                         Предел СКО 2,0% - для 500 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144793/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	38
	Дозатор механический многоканальный  BIOHIT  30-300 мкл, зав. № 11059923. Госреестр: 43132-09
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011,инв. № 1013402563
	30 - 300 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 3,0%- для 30 мкл                               Предел откл. 1,5%                         Предел СКО 2,0% - для 300 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144795/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	39
	Дозатор механический многоканальный  BIOHIT 5-50 мкл, зав. № 10190962. Госреестр: 43132-09
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011,инв. № 1013402576
	5 - 50 мкл
	Предел откл. 5,0%  Предел СКО 5,0%- для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 50 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144796/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	40
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 100-1000 мкл, зав. № BN 22868. Госреестр: 37682-08 
	РФ, Ленпипет,2006
	2006,инв. № 00600000488
	100 - 1000 мкл
	Предел откл.1,5%  Предел СКО 2,0%-для 100 мкл                               Предел откл. 1%                         Предел СКО 1,0% - для 1000 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144797/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	41
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1-2-20  мкл, зав. № 242696. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2006,инв. № 00600000446 
	2 - 20 мкл
	Предел откл. 6,0%  Предел СКО 6,0%- для 2 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 3,0% - для 20 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144798/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	42
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 0,5 - 10 мкл, зав. № ВК 61576. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2006,инв. № 00600000481
	0,5-10 мкл
	Предел откл. 2,5%  Предел СКО 3,0%-для 10мкл                               Предел откл. 8 %                         Предел СКО 7,0% - для 1 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144799/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	43
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1-100-1000 мкл, зав. № ВР 61674. Госреестр:41939-15
	США, Thermo Fisher Scientific,  2013
	2013,инв. № 1013421813
	100-1000 мкл
	Точность  для 1000 мкл ±1,0% для 100 мкл ±1,5%                               СКО 2,0….1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144800/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	44
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 100-1000 мкл, зав. № ВМ 84031. Госреестр: 37682-08
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011,инв. № 1013402556
	100-1000 мкл
	Точность                                             для 1000 мкл ±1,0%                               для 100 мкл ±1,5% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144801/1 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	45
	Иммуноферментный анализатор "SUNRISE" модели  RC, зав. № 1404007584. Гос. Реестр: 24293-03
	Австрия, TECAN, 2014
	2014,инв. № 1012452225                                  
	Диапазон  измерения: 340-399 нм-  от  0  до  3,0 ОП;  400-750 нм -  от  0  до  4,0 ОП
	 Доп. абсол. погрешность оптической плотности  (0,02-0,4)Б :±0,02Б; свыше 0,4:±3,0%                     

СКО 0,001 Б
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144416/3 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	46
	Иммуноферментный анализатор "SUNRISE" модели  RC , зав. № 1404007585. Гос. Реестр: 24293-03
	Австрия,TECAN, 2014
	2014 инв. № 1012452226                                  
	Диапазон  измерения:                 340-399 нм-  от  0  до  3,0 ОП;  400-750 нм -  от  0  до  4,0 ОП
	 Доп. абсол. погрешность оптической плотности  (0,02-0,4)Б :±0,02Б; свыше 0,4:±3,0%                     СКО 0,001 Б
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 144417/3 от 21.03.2019 действительно до 20.03.2020 г.

	47
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 78691. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина,ПАО"Стеклоприбор", 2017
	2017,инв. № 1013425068
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	48
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 31226. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",  2017
	2017,инв. № 1013425069
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	49
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 23717. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор", 2017
	2017,инв. № 1013425070
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	50
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 16423. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",  2017
	2017,инв. № 1013425072
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	51
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 32099. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина,ПАО"Стеклоприбор",  2017
	2017,инв. № 1013425073
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	52
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 72300. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор", 2017
	2017,инв. № 1013425074
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	53
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 80761. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор", 2017
	2017,инв. № 1013425066
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	54
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 80663. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор", 2017
	2017,инв. № 1013425067
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо в паспорте от  2 квартала 2017 г. Годен до  2 квартала 2020 г.

	55
	Термометр максимальный дезкамерный  типа СП-82 зав. № 509. Гос. Реестр: 1879-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2016,инв. №  1013422022
	Диапазон измерений температуры: от  +20 до +150 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  20°C до 100 °C:  ±1,0°C                                   св. 100 °C до  150 °C : ±2,0°C  
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 69619/2 от 04.04.2017 до 03.04.2020

	56
	Термометр максимальный дезкамерный  типа СП-82 зав. № 344. Гос. Реестр: 1879-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2014,инв. № 1013422021
	Диапазон измерений температуры: от  +20 до +150 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  20°C до 100 °C:  ±1,0°C                                   св. 100 °C до  150 °C : ±2,0°C  
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 69618/2 от 04.04.2017 до 03.04.2020

	57
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 219. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2014,инв. № 1013422023   
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 250 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 200 °C:  ±1,0°C        св. 200 °C до  250 °C : ±2,0°C  
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 69617/2 от 04.04.2017 до 03.04.2020

	58
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №31. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 101342202
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69614/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020

	59
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №46. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422199
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69615/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020

	60
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №43. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 101342204
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69613/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020


	61
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №39. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 101342201
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C. Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69616/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020

	62
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №69. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422198
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69612/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020

	63
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-6  зав. №18. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2014,инв. № 1013422003
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Свидетельство о  поверке № 69611/2 от 04.04.2017 действительно до 03.04.2020

	64
	Термометр максимальный дезкамерный  типа СП-96 зав. № 289. Гос. Реестр: 1879-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2013
	2013,инв. №  1013422197
	Диапазон измерений температуры: от  35 до +60 °C. Цена деления шкалы термометров 0,1°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±0,2°C                                   
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 69620/2 от 04.04.2017 до 03.04.2020

	65
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, зав. № 0884, Госреестр: 11519-11
	Россия, ОАО "Златоустовский часовой завод",  2019
	2019,инв. № 1013427156
	 -
	Класс точности 2
	Клеймо в паспорте от 04.04.2019 действительно до 03.04.2020

	66
	Цифровой измеритель влажности зерна WILE-55, зав. № 552006 Госреестр: 20681-00
	Финляндия,Farmcomp Oy, 
	2007,инв. № КФ006000049
	Влажность зерновых и зернобобовых: 8…35%; Влажность масличных: 5…25%
	Погрешность измерения: влажность ±0,5 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Ростест-Москва" № СП 2575847 от 10.04.2019 действительно до 09.04.2020 г.

	67
	Термометр технический стеклянный  типа ТТМ (П) 1 класс точности зав. № 3. Госреестр: 00276-12
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2016, инв.№ 1013422024     
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +200 °C. Цена деления шкалы термометров 2,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±2,0°C                                   св. 100 °C до  200 °C : ±4,0°C  
	Клеймо апрель 2019г, действительно до апреля 2022г

	68
	Фотометр для микропланшет модель 680, зав. № 19944. Госреестр: 25454-03
	США, Bio-Rad, 2007
	2007,инв. № ВА0000000102                                     
	Диапазон  измерения  оптической  плотности  от  0  до  3,0  Б.  
	 Доп. погрешность оптической плотности  ∆ Dдоп=4%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 148051/3 от 16.04.2019 г. до 15.04.2020г.

	69
	Анализатор иммуноферментный SUNRISE c фильтрами 405, 450, 492, 620 нм Sunrise, зав. № 1301003346. Госреестр: 24293-03
	Австрия, Tecan, 2013
	2013,инв. № 1012451241
	Диапазон  измерения  оптической  плотности от 0 до 4,0 ед. ОП
	 Доп. погрешность оптической плотности   Dотн ≤3%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 148052/3 от 16.04.2019 г. до 15.04.2020г.

	70
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 653. Гос. Реестр: 53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор", 2014
	2014,инв. № 1013422019
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 100 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±1,0°C    
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 70610/2 от 18.04.2017 до 17.04.2020

	71
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 718. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2014, инв.№ 1013422017
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 100 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±1,0°C    
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 70611/2 от 18.04.2017 до 17.04.2020

	72
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 618. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2014, инв.№ 1013422016
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 100 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±1,0°C    
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 70612/2 от 18.04.2017 до 17.04.2020

	73
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 0,1 - 2,5 мкл, зав. № 11029424. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011,инв. № 1013402570
	0,1 - 2,5 мкл
	Предел откл. 8,0%  Предел СКО 7,0%- для 1 мкл                               Предел откл. 5%                         Предел СКО 5,0% - для 2,5 мкл
	Свидетельство о поверке № 149189/1 от 23.04.2019 (действительно до 22.04.2020)

	74
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT с варьируемым объемом дозирования, зав. № 11029431. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит" ,2011
	2011,инв. № 1013402571
	0,5 - 10 мкл
	Предел откл. 8,0%  Предел СКО 7,0%- для 1 мкл                               Предел откл. 5%                         Предел СКО 5,0% - для 2,5 мкл
	Свидетельство о поверке № 149190/1 от 23.04.2019 (действительно до 22.04.2020)

	75
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT 0,1 - 2,5 мкл, зав. № 11029427. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011,инв. № 1013402572
	0,1 - 2,5 мкл
	Предел откл. 8,0%  Предел СКО 7,0%- для 1 мкл                               Предел откл. 5%                         Предел СКО 5,0% - для 2,5 мкл
	Свидетельство о поверке № 149193/1 от 23.04.2019 (действительно до 22.04.2020)

	76
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1-2-20  мкл, зав. № ВК 65923. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2006,инв. № 00600000448 
	2 - 20 мкл
	Предел откл. 6,0%  Предел СКО 6,0%- для 2 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 3,0% - для 20 мкл
	Свидетельство о поверке № 149193/1 от 23.04.2019 (действительно до 22.04.2020)

	77
	Анализатор иммунологический    mini Vidas, зав. № IVD1204498. Госреестр: 57333-14
	 Фирма "bioMerieux Italia S.p.A.", Италия, 2008
	2008,инв. № 00600000058                                     
	Диапазон  измерений молярной концентрации: 2199-4798 нмоль/л  
	Предел допускаемых значений относительной и приведенной погрешности при измерении молярной концентрации не более ±13%
	свидетельство о поверке ФБУ "Ростест-Москва" № СП 2620364 от 24.04.2019 действительно до 23.04.2020

	78
	Анализатор иммунологический    mini Vidas, зав. № IVD1205199. Госреестр: 57333-14
	Италия, "bioMerieux Italia S.p.A.", 2008
	2008,инв. № ВА000000466                               
	Диапазон  измерений молярной концентрации: 2199-4798 нмоль/л  
	Предел допускаемых значений относительной и приведенной погрешности при измерении молярной концентрации не более ±13%
	свидетельство о поверке ФБУ "Ростест-Москва" № СП 2620363 от 24.04.2019 действительно до 23.04.2020

	79
	рН-метр -анализатор воды серии HI2211, Гос.реестр 46716-11 зав. F0030253. Госреестр: 46716-11
	Германия, "HANNA Instruments",  2013
	2016,инв. № 1013422729
	Диапазон измерения рН            0,00 … 14,00  Измерительный канал температуры от 0 до 100 °C, ОВП: ±399,9 Мв
	Предел доп. погрешности осн.абсол . Погрешности:  ±0,03 р Н  Предел доп. погрешности осн.абсол . Погрешности:  ±0,5ºC  Предел доп. погрешности осн.абсол . Погрешности:  ±1 м В
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 145878/2 от 06.05.2018 действительно до 05.05.2019

	80
	Измеритель влажности древесины GANN Hydromette ht 85 T, зав. № 017-30736
	Германия, GANN
	инв. № ПФ60001605
	Диапазон измерения влажности древесины 
от 4 до 100 %W
	Погрешность измерения влажности древесины
0,1 %W
	Сертификат о калибровке ФБУ "Ростест-Москва" № СК 0224613 от 07.05.2019г. действителен до 06.05.2020

	81
	Биохимический анализатор БИАЛАБ-100, зав. № 0014. Госреестр: 32247-06
	Россия, ООО «ЛЮМЭКС-АХК», 2008
	2008,инв. № 00600000059
	Диапазон измерения оптической плотности - 0-2,5 е.о.п.
	не более 1 %
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 148069 от 17.05.2019 действительно до 16.05.2020

	82
	Датчик -газоанализатор ДАК, мод. ДАК-С3Н8-50 ЗАВ.246 пропан. Госреестр 25645-07
	Россия, ФГУП "СПО "Аналитприбор", 16.05.2008
	2009,инв. № ВА000000441
	Диапазон измерения пропана 0-50% Диапазон измерения выходного унифицированного токового сигнала 4-20 м А
	Пределы допускаемой основной погрешности ±5% НКПР
	Свидетельство о поверке № 145877/2 от 20.05.2019 действительно до 19.05.2020

	83
	Мультиметр цифровой CEM DT-9908, зав. № 160516751. Госреестр: 58550-14
	 Китай, CEM, 2016
	2017,инв. № 1013424947
	Постоянное напряжение: 200мВ-1000В. Переменное напряжение: 2В-700В. Постоянный ток: 2мА-20А. Переменный ток: 2мА-20А. Сопротивление: 200Ом-20МОм. Частота: 2000 Гц. Температура -20°… + 760°
	Постоянное напряжение: ±2
Переменное напряжение: ±3 до 200В, 700В - ±5
Постоянный ток: до 20А - ±3, свыше ±10
Переменный ток: до 20А - ±3, свыше ±10
Сопротивление: 200 Ом -  ±4, до 20МОм-  ±2, свыше -  ±5
Частота:  ±5
Температура:  ± 5°
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  №  162081/4 от 11.06.2019 действительно до 10.06.2020

	84
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1-20 -200 мкл, зав. №  ВР 61770. Госреестр: 41939-09 
	США; Thermo Fisher Scientific, 2012
	2013,инв. № 1013421811
	20- 200 мкл
	Предель. отк. 2% -для 20 мкл   Предель. СКО. 3% -для 20 мкл   Предель. отк. 1,5% -для 200 мкл   Предель. СКО. 2% -для 200 мкл   
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 161176/1 от 20.05.2019 действительно до 19.05.2020

	85
	Дозатор мех. одноканаль. С варьируемым объемом дозирования    BIOHIT  1000-10000 мкл   зав. № 08N30997. Гос. Реестр: 36152-12
	Финляндия,"Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2016
	2016,инв. № 1013422772
	1000-10000 мкл
	Точность ±3%  СКО 0,6 %-для 1000 мкл;Точность ±0,6%  СКО 0,3 %-для 10000 мкл
	Свидетельство о поверке № 161175/1 от 20.05.2019 (действительно до 19.05.2020)

	86
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 500-5000 мкл, зав. № ВР 75765. Госреестр: 41939-15
	США; Thermo Fisher Scientific,2012
	2013,инв. № 1013421895
	500-5000 мкл
	Предель. отк. ±1% -для 500 мкл   Предель. СКО. ±2% -для 500 мкл   Предель. отк. ±1% -для 5000 мкл   Предель. СКО. ±1% -для 5000 мкл   
	Свидетельство о поверке № 161179/1 от 20.05.2019 (действительно до 19.05.2020)

	87
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1-20 -200 мкл, зав. № ВР 61788. Госреестр: 41939-09  
	США; Thermo Fisher Scientific,2013
	2013,инв. № 1013421810
	20- 200 мкл
	Предель. отк. 2% -для 20 мкл   Предель. СКО. 3% -для 20 мкл   Предель. отк. 1,5% -для 200 мкл   Предель. СКО. 2% -для 200 мкл   
	Свидетельство о поверке № 161178/1 от 20.05.2019 (действительно до 19.05.2020)

	88
	Датчик -газоанализатор ДАТ, мод. ДАТ-М-03, зав. № 1184  пропан. Госреестр 32941-06
	Россия,  ФГУП "СПО "Аналитприбор", 2017
	2017,  б/н
	Диапазон измерения пропана 0-50% Диапазон измерения выходного унифицированного токового сигнала 4-20 м А
	Пределы допускаемой основной погрешности ±5% НКПР
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 145871/2 от 06.05.2019 действительно до 05.05.2020


	89
	Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05М, зав.№ 546, Госреестр № 46432-11
	Россия, ООО "ИзТех", 2018 г.
	2018, инв.№ 1013425690
	Диапазоны измерений температуры в зависимости от Ro подключения ТС:               10 Ом: от -200 до +962 °C; 50 Ом: от -200 до +962 °C; 100 Ом: от -200 до +500 °C
	Предел абсолютной погрешности: в зависимости от НСХ ТП:                     E, J, T, K, N, L, M = ± 0,1°C;                     R, S, B, A-1, A-2, A-3= ± 0,2°C
	Свидетельство о поверке № СП 2669414 от 21.05.2019 г. действительно до 20.05.2020

	90
	Весы Sartorius ВР -2100S  , зав. № 60905696. Госреестр: 14333-94
	Германия, Фирма «Сарториус»; 2004
	2004, инв.№ 00600000044
	0,5 … 2100 г
	КТ 2                                           Доп.значение основ. погрешности 30 мг                                                      (0,01 г) калибровочная гиря 1кг F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162449/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	91
	Весы  Sartorius АС-121S , зав. № 70605733. Госреестр: 14666-95
	Германия, Фирма «Сарториус»;2004
	2004, инв.№ 009000000059
	0,01 … 120 г
	КТ1                                            стандартное отклонение ±0,001г    (0,001 г), внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162448/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	92
	Весы  Sartorius АС-121S , зав. № 70504178. Госреестр: 14666-95
	Германия, Фирма «Сарториус»; 2004
	2004, инв.№ 006000000040
	0,01 … 120 г
	КТ1 Специальный                                         стандартное отклонение ±0,001г    (0,001 г), внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 1624497/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	93
	Весы лабораторные электронные Acculab ALC-320d3, зав. № 19411625. Госреестр: 29912-05
	США,«ACCULAB», 2006
	2006, инв № 00600000438
	0,02 - 320 г.
	КТ2  II (высокий) (0,01 г) калибровочная гиря - 200 г Е2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162446/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	94
	Весы лабораторные электронные Adventurer Pro, RV-313, зав. № 8727235279. Госреестр: 25843-06
	США, «Ohaus», 2007
	2007,инв. № ВА0000000106
	0,02-310 г
	КТ 2(высокий) ; ± 0,3 мг, калибровочная гиря 300г F1
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162445/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	95
	Весы лабораторные электронные Discovery, DV 214C, зав. № 1128360590. Госреестр: 33646-06
	США,  OHAUS Corporation, 2007
	2007, инв.№

ВА0000000105
	от 0,01 до 210 г; цена деления 0,0001г.
	КТ 1 (специальный)  ± 0,15 мг  внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162444/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	96
	Весы Sartorius ВР-6100 , зав. № 60905806. Госреестр: 14333-94
	Германия, «Сарториус» 2004
	2004, инв.№ 006000000033
	5 … 6100 г
	КТ 2 (высокий); ± 0,3;                                  калибровочная гиря 1 кг F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162443/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	97
	Весы Sartorius АС-121S, зав. № 80407284. Госреестр: 14666-95
	Германия,«Сарториус»;2010
	2010, инв.№ 00000000556
	0,01 … 120 г
	КТ1 Специальный                                        стандартное отклонение ±0,001г    (0,001 г), внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162442/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	98
	Весы  Sartorius LC-821, зав. № 60905993. Госреестр: 14666-95
	Германия, Фирма «Сарториус»;2004
	2004, инв.№ 009000000041
	0,5 … 820 г
	КТ2 высокий (0,1 г), калибровочная гиря 500 г F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162441/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	99
	Весы  электронные GF-400, зав. № Т0324282. Гос. Реестр: 21346-06
	Япония, AND Company LTD , 2013
	2013, инв.№ 1013421893
	0,02-400 г
	КТ2;  ± 0,03 г   
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162440/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	100
	Весы электронные лабораторные LP620S КТ:1, зав. № 80407352,        Госреестр: 15569-96
	Германия, «Сарториус», 2004
	2004, инв.№ 00600002196
	0,5…….620 г.
	КТ1 (специальный)  ;  ±0,004 г;  внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162439/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	101
	Весы  Sartorius АС-121S, зав. № 80407281
 Госреестр: 14666-95
	Германия,  «Сарториус» 2004
	2004, инв.№ 006000000030
	0,01 …120 г
	КТ1 (специальный)                                                   стандартное отклонение ±0,001г                                           (0,001 г); внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162438/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	102
	Весы  Sartorius BP- 300S , зав. № 71008807. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, «Сарториус»  2004
	2004,инв. № 00600000028
	0,01 … 310 г
	КТ1  (специальный)      ± 1,5 мг                                                               , калибровочная гиря - 200 г Е2 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162437/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	103
	Весы  Sartorius ВР-300S , зав. № 71104404. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, «Сарториус»  1997
	2004, инв.№  00600000045
	0,01 … 310 г
	КТ1 (специальный); ± 1,5 мг                                          (0,001 г), калибровочная гиря - 200 г Е2 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162436/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	104
	Весы  Sartorius ВР-310S , зав. № 709300358. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, «Сарториус», 2004
	2004, инв.№ 006000000034
	0,01 … 310 г
	КТ2 (высокий) ; ± 5 мг           (0,001 г), калибровочная гиря - 200 г F1
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162435/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	105
	Весы  электронные Explorer Pro EP214 , зав. № 1129052242. Гос. Реестр: 16313-08
	США, Ohaus Corporation, 2013
	2013,инв. № ПФ60001601
	0,01-210 Г
	Специальный КТ                             СКО (до 50 г) 0,15 мг; СКО (до 200 г) 0,3 мг; СКО (свыше 200 г) 0,5 мг  Доп. погрешность :±1,5 мг
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162434/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	106
	Весы  Sartorius ВР-210S , зав. № 70605266. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, «Сарториус», 2010
	2010,инв. № 00000000555
	0 … 210 г
	КТ1 (специальный) Доп.значение основ. погрешности 0,3 мг                 СКО±0,1 , внутренняя калибровка
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162433/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	107
	Весы Sartorius LS-821, зав. № 60905960, Госреестр: 14667-95
	Германия, «Сарториус»;2004
	2004, инв.№ 006000000029
	0,5 … 820 г
	КТ2                                                         (0,1 г), калибровочная гиря 500 г F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 162432/1 от 27.05.2019 действительно до 26.05.2020

	108
	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический  Флюорат-02-5М, зав. № 8221. Госреестр:54152-13
	РФ, Люмэкс,  2017
	2017,инв. № 1012425194
	Время измерения 16 сек.
Объем пробы 3, 6, 12 мл
Диапазон длин волн 250...900 нм
	
Погрешность измерения коэфф. пропускания ±2 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 145910/2 от 29.05.2019 действительно до 28.05.2020

	109
	Система капиллярного электрофореза "Капель" модификация Капель 105М, зав. № 1731. Госреестр: 17727-11.
	РФ, Люмэкс,  2017
	2017,инв. № 1012425193
	Диапазон рабочих длин волн от 190 до 380 нм
	Предел обнаружения по хлорид-ионам не превышает 0,5 мкг/см3, по бензольной кислоте не превышает 0,8  мкг/см3. СКО выходного сигнала по площади пика не более 5,0%
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 145909/2 от 29.05.2019 действительно до 28.05.2020

	110
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 247. Гос. Реестр:  53986-13
	Россия, ОАО"Термоприбор",2014
	2014, инв.№ 1013422206
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 150 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 200 °C:  ±1,0°C        св. 200 °C до  250 °C : ±2,0°C  
	Клеймо июнь 2017г, действительно до июня 2020г

	111
	Гиря 200 g E2 ГОСТ OIML R 111-1-2009, зав. № z-34625081. Госреестр: 52768-13
	РФ, ЗАО "Сартогосм", 2017
	2017, инв № 10132425033
	200 г
	E2; ± 0,04 мг
	Свидетельство о поверке № СП 2670843 от 03.06.2019 действительно до 02.06.2020

	112
	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2, 2 разряд, зав. № 1788,  Госреестр № 32777-06
	Россия, "Эмлер", 2018
	2018,инв. № 1013425475
	Диапазон температур:              от -50 до +450 °C
	Доверительная погрешность не более: 0,02 °C
	Свидетельство о поверке № СП 0408615 от 05.06.2019 г. действительно до 04.06.2020

	113
	Преобразователь термоэлектрический эталонный ТППО 2 разряд, зав. № 675, Госреестр № 19254-10
	Росиия, ООО "ПК ТЕСЕЙ", 2018г.
	2018,инв. № 1013425480
	Диапазон температур:     300…1200 °C
	Пределы допускаемых отклонений ТЭЖС от НСХ**: ± 1,5°C
	Свидетельство о поверке № СП 2693025 от 07.06.2019 г. действительно до 06.06.2020

	114
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 18078238. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019,инв. № 1013427615
	5-50 мкл
	доп. сист. Погрешность 2-0,6 %. СКО 2,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 126691 от 19.06.2019 действительно до 18.06.2020

	115
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 18078239 Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв.№ 1013427614
	5-50 мкл
	доп. сист. Погрешность 2,0-0,6 %. СКО 2,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 126692 от 19.06.2019 действительно до 18.06.2020

	116
	Ареометр АСП-2  № 560. Гос. Реестр: 9293-07
	Россия, ПО «Химлабприбор» ,2014
	2014, инв.№ 1013422212
	Диапазон измерений              91-96%
	±0,1 %
	Свидетельство о поверке № 164689/1 от 20.06.2019 (действительно до 19.06.2020)

	117
	Дозиметр-радиометр ДРБП-03, зав.№ 80343. Гос. Реестр: 16370-97
	 РФ, ООО НПП «ДОЗА»,2009
	2009, инв.№ Лаб000000410   
	Детектор: газоразрядные счетчики; Диапазон измерения: - мощности дозы Н*(10) гамма-излучения 0,1 ÷ 3·106 мкЗв/ч; - дозы Н*(10) гамма-излучения 0,001 ÷ 9999 мЗв;  - плотности потока альфа-излучения 0,1 ÷ 700 см-2с-1; - плотности потока бета-излучения 0,1 ÷ 700 см-2с-1. Диапазон энергий регистрируемого излучения:- гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ; - бета-излучения 0,15 ÷ 3,5 МэВ; - альфа-излучения по Pu-239.
	Основная погрешность измерения: - плотности потока альфа-излучения ±20 % (в диапазоне 1,0 ÷ 600 см-2с-1); - плотности потока бета-излучения ±20 % (в диапазоне 1,0 ÷ 600 см-2с-1); - мощности дозы Н*(10) гамма-излучения ±15 % (в диапазоне 1,00 ÷ 3000 мЗв/ч); - дозы Н*(10) гамма-излучения ±10 %.
	свидетельство о  поверке ФГУП "ВНИИФТРИ" № 4/410-1018-19 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	118
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q  зав. № R0513153. Гос. Реестр: 48068-11
	Германия, Qiagen, 2013
	2013,инв. № 1012451596
	Диапазон рабочих температур 29-99°C; скорость изменения температуры: 8°C/сек
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140921 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	119
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q зав. № R0513154. Гос. Реестр: 48068-11
	Германия,Qiagen, 2013
	2013, инв.№ 1012451597
	Диапазон рабочих температур 29-99°C; скорость изменения температуры: 8°C/сек
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140922 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	120
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q зав. № R0513155. Гос. Реестр: 48068-11
	Германия,Qiagen, 2013
	2013,инв. № 1012451598
	Диапазон рабочих температур 29-99°C; скорость изменения температуры: 8°C/сек
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140923 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	121
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q  зав. № R0513156. Гос. Реестр: 48068-11
	Германия,Qiagen, 2013
	2013, инв.№ 1012451599
	Диапазон рабочих температур 29-99°C; скорость изменения температуры: 8°C/сек
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140924 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	122
	прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-Gene 6000, модель 6600-100 зав. № R 060701. Гос. Реестр: 40128-08
	Австралия, «CorbettResearch»,  2007
	2007,инв. № ВА0000000152
	температурная однородность: ± 0.01°C; температурная дискретность: 0.02°C; Максимальная температура: 99°C; Максимальные скорости изменения температуры: >15°C/сек (нагрев), >20°C/сек охлаждение
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140919 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	123
	прибор для проведения полимеразной цепной реакции  Rotor-Gene 6000 , модель 6600-100 зав. № R 100817, инв. № ВА000000588. Гос. Реестр: 40128-08
	Австралия, «CorbettResearch»  2009
	2009,инв. № ВА000000588
	температурная однородность: ± 0.01°C; температурная дискретность: 0.02°C; Максимальная температура: 99°C; Максимальные скорости изменения температуры: >15°C/сек (нагрев), >20°C/сек охлаждение
	Точность поддержки температуры в режиме ПЦР: ± 0.25°C
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140920 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	124
	Анализатор молока вискозиметрический "Соматос-М 2К", зав. № 1704. Госреестр: 25333-08
	Россия, ЗАО "Костип",2008
	2008,инв.№ ВА00000339
	диапазон определения: количества соматических клеток в 1 см3 молока от 90 до 1500 тыс.;   времени вытекания жидкости от 0,1 до 59,9 с.;  условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дист. воды -(8,3 ± 0,3)с.
	погрешность измерения условной вязкости не более 5%
	свидетельство о поверке ФБУ ЦСМ Московской области № АБ 0140844 от 21.06.2019 действительно до 20.06.2020

	125
	Весы  BP-110S , зав. № 71007337. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, Фирма «Сарториус», 2004
	2004, инв.№ 0060000035
	0,01….110 г
	КТспециальный                                                            СКО  ±0,1 мг; ±0,0003г
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 164608/1 от 24.06.2019. до 23.06.2020.

	126
	Весы  ВР-6100 , зав. № 60905800. Гос. Реестр: 14333-94
	Германия, Фирма «Сарториус», 1996
	1996,инв. № 000000000687
	5 … 6100 г
	КТ2(высокий); ± 0,1; калибровочная гиря 5 кг F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 164609/1 от 24.06.2019. до 23.06.2020.

	127
	Дозатор механический одноканальный  BIOHIT с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 2,5 мкл, зав. № 11029423. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит"
	2011, инв.№ 1013402569
	0,1 - 2,5 мкл
	Предел откл. 10,0%  Предел СКО 7,0%- для 1 мкл                               Предел откл. 2,5%                         Предел СКО 3,0% - для 2,5 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164545/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	128
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования   BIOHIT 5-50 мкл, зав. № 10184608. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит"
	2011, инв.№ 1013402581
	5 - 50 мкл
	Предел откл. 5,0%  Предел СКО 5,0%- для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 50 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164535/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	129
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 100-1000 мкл, 100-1000 мкл, зав. № ВК 06410. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет, 2006
	2007, инв.№ ВА0000000098
	100-1000 мкл
	Предел откл. 1,5%  Предел СКО 2,0%- для 100 мкл                               Предел откл. 1,0%                         Предел СКО 1,0% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164532/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	130
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 100-1000 мкл, зав. № ВК 61791. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2007, инв.№ ВА0000000099 
	100-1000 мкл
	Предел откл. 1,5%  Предел СКО 2,0%- для 100 мкл                               Предел откл. 1,0%                         Предел СКО 1,0% - для 1000 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164531/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	131
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1-5-50 мкл, зав. № ВР 09258. Гос. Реестр: 41939-09
	РоссияЛенпипет   Блэк, 2011
	2011, инв.№ 1013402589
	5 - 50 мкл
	Предел откл. 5,0%                                 Предел СКО 5,0%- для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 50 мкл
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164529/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	132
	Дозатор DISPENSER Dispensette Organic с аналоговой шкалой (5000-50000 мкл), зав. № 03G57855. Госреестр: 26621-09
	Германия, BRAND,  2009
	2009, инв.№ ВА000000414
	для дозирования объемов  5-50 мл. Вязкость раствора максимум 500 мм 2 /с                      
	Предел откл. ±50 мкл- для 5 мл                             ±500мкл - для 50 мл       
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164526/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	133
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 500-5000 мкл, , зав. № ВР 62349. Госреестр: 41939-09
	США, Thermo Fisher Scientific, 2013
	2013, инв.№ 1013421817
	500-5000 мкл
	Точность  для 500 мкл ±1,0%                               для 5000 мкл ±1,0%                               СКО 2,0….1,0 %
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164528/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	134
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1-100-1000 мкл, зав. № ВР 61679. Госреестр:41939-09
	США, Thermo Fisher Scientific, 2013
	2013, инв.№ 1013421814
	100-1000 мкл
	Точность  для 1000 мкл ±1,0%                               для 100 мкл ±1,5%                               СКО 2,0….1,0 %
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 164527/1от 25.06.2019 действительно до 24.06.2020

	135
	Весы  электронные Scout Pro SPU, зав. № 7123251097. Гос. Реестр: 16315-08
	Китай, Ohaus, 2004
	2004, инв.№ 006000000037
	0,02-400 г
	 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 164183/1 от 24.06.2019. до 23.06.2020.

	136
	гиря 200 г класса точности E 2, зав. № Z- 25025885. Госреестр: 36068-07
	РФ, ЗАО "Сартогосм",2010
	2010, инв.№ 0060001181
	200 г
	Е2;  ± 0,10 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Ростест-Москва" № СК 0233500 от 28.06.2019 действительно до 27.06.2020

	137
	Гиря 200 g E2 ГОСТ OIML R 111-1-2009, зав. № z-34925591. Госреестр: 52768-13
	РФ, ЗАО "Сартогосм", 2017
	2017, инв № 10132425033
	200 г
	E2; ± 0,04 мг
	Свидетельство о поверке № СП 2695490 от 28.06.2019 действительно до 27.06.2020

	138
	Базовый РН-метр Sartorius PB-11, зав.№ 19655850. Гос. Реестр: 23011-02
	Германия, Фирма «Сарториус», 2013
	2013, инв.№

ПФ60001936
	Диапазон измерения рН            0,00 … 14,00
	± 0,01 рН
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 166640/2 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020.

	139
	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад "  с блоком детектирования БДКА-70-01А  Альфа-радиометр зав. № 176-Ар. Гос. Реестр: 32716-06
	Россия,ООО"НТЦ АМПЛИТУДА", 2013
	2013, инв.№ 1013401630
	Диапазон регистрируемых энергий: 2-10 МэВ. Диапазон измерений активности: -в "тонких "пробах: 9х10¯³-5х10⁴ Бк, -в "толстых" пробах: 0,2-5х10⁴Бк/г                                         Максимальная загрузка изм. тракта:2х10⁴ имп./с                 
	Пределы основной относительной погрешности измерений: ±10%                                  Нестабильность за 8 часов непрерывной работы:±2%
	свидетельство о  поверке ФГУП "ВНИИФТРИ" № 4/420-1117-19 от 03.07.2019 действительно до 02.07.2020

	140
	Пурка литровая рабочая ПХ-1, зав. № 82
	Весостроительный завод "Метрипонд", Венгрия, 1977
	2006, инв.№ 00000035
	Цена деления шкалы - не более 2,1 г
	Погрешность показаний - не более минус 4 г, вариация показаний из шести измерений - не более 2,1 г, систематическая погрешность не более ±0,5
	Сертификат о калибровке № СК 0192303 от 03.06.2019 действителен до 02.06.2020

	141
	Хроматограф стационарный модель  Agilent 7890А с детектором ПИД, зав. № US 10843072. Госреестр: 15118-07
	 США, AGILENT, 2009
	2009, инв.№ ВА00000818
	Уровень флуктуац. шумов нулевого сигнала 1*10¯¹³ А  Диапазон концентраций 0,1-20мкг/мл
	предел детектирования не должен превышать 5*10¯¹² г/см³                 погрешность прибора 10%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ " № 166646/2 от 03.07.2019 действительно до 02.07.2020

	142
	Рефрактометр   ИРФ-454  БМ, зав. № 860132. Госреестр: 7308-89                     
	РФ, ОАО "Казанский оптико-механический завод";1986 
	1986, инв.№ 009000000284
	Диапазон измерений преломления 1,2…1,7
	 ± 2*10-4
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166645/2 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020

	143
	Флуориметр ЭФ-3МА, зав. № 1252. Госреестр: 19161-00
	РФ,  Загорск, ПО  "ЗОМЗ",2009
	2009,инв. № 00900000414
	нижний предел концентрации для вит В1- 0,005 мг/дм3; для вит В2- 0,004 мг/дм3
	предел допустимой относительной погрешности 10%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ " № 166641/2 от 03.07.2019 действительно до 02.07.2020

	144
	рН метр - милливольтметр рН-410 , зав. № 8118. Госреестр: 21434-01
	РФ, НПКФ "Аквилон" 2008
	2009, инв.№ ВА000000417
	рН от 0 до 14
	0,01 ед.
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166644/2 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020

	145
	РН-метр Sartorius PB-11, зав.№ 26053025. Гос. Реестр: 23011-02
	Германия, Фирма «Сарториус», 2011
	2011, инв.№ 1010402528
	Диапазон измерения рН            0,00 … 14,00
	± 0,01 рН
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166638/2 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020

	146
	Атомно-абсорбционный спектрофотометр  AA модели 140 , зав. № EL 08023673. Гос. Реестр: 16496-09  
	США, фирма Varian,2008  
	2008, инв.№ 00600000057
	Медь, длина волны = 324,7 нм, 0.01 - 5 мг/л
	относительное СКО случайной составляющей погрешности до 5 %
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166642/5 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020

	147
	РН-метр Sartorius PB-11, зав. № 19354898. Госреестр: 23011-02
	Россия, ЗАО "САРТОГОСМ", 2006
	2006, инв. № 00600000478
	Диапазон измерения рН            0,00 … 14,00
	точность ± 0,01 рН
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166639/2 от 03.07.2019 г. до 02.07.2020

	148
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 1000-10000 мкл, BIOHIT, зав. № 16576674. Госреестр: 36152-12
	Россия,ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425186
	для дозирования объемов 1000-10000 мкл
	Точность 0,5-2,0 % Воспроизводимость 0,3-0,7%
	Свидетельство о поверке №165887/1 от 04.07.2019. Действительно до 03.07.2020

	149
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 30-300 мкл, BIOHIT, зав. №16578662 . Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425215
	30-300 мкл
	Дискретность 0,2 мкл. СКО 1,0…0,3%
	Свидетельство о поверке №165886/1 от 04.07.2019. Действительно до 03.07.2020

	150
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 16607867. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425190
	5-50 мкл
	Дискретность 0,5 мкл. СКО 2,0…0,5%
	Свидетельство о поверке №165884/1 от 04.07.2019. Действительно до 03.07.2020

	151
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 16607864. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425188
	5-50 мкл
	Дискретность 0,5 мкл. СКО 2,0…0,5%
	Свидетельство о поверке №165883/1 от 04.07.2019. Действительно до 03.07.2020

	152
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 16607862. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425187
	5-50 мкл
	Дискретность 0,5 мкл. СКО 2,0…0,5%
	Свидетельство о поверке № 165886/1 от 04.07.2019. Действительно до 03.07.2020

	153
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 10-100 мкл, BIOHIT, зав. № 16558104. Госреестр: 36152-12
	РоссияООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1012425193
	для дозирования объемов 10-100 мкл
	Точность 0,5-2,0 % Воспроизводимость 0,3-0,7%
	Свидетельство о поверке № 168789/1 от 11.07.2019 действительно до 10.07.2020

	154
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 100-1000 мкл, BIOHIT, зав. № 16568970. Госреестр: 36152-12
	Россия,ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425185
	для дозирования объемов 100-1000 мкл
	Точность 0,5-2,0 % Воспроизводимость 0,3-0,7%
	Свидетельство о поверке № 168788/1 от 11.07.2019 действительно до 10.07.2020

	155
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 100-1000 мкл, BIOHIT, зав. № 16568971. Госреестр: 36152-12
	ООО "Сарториус РУС", Россия, 2017
	2017, инв. № 1012425193
	для дозирования объемов 100-1000 мкл
	Точность 0,5-2,0 % Воспроизводимость 0,3-0,7%
	Свидетельство о поверке № 168787/1 от 11.07.2019 действительно до 10.07.2020

	156
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 0,5 - 10 мкл, зав. № ВК 61601. Госреестр: 24107-02
	      Ленпипет" Thermo Scientific " ,2006
	2006, инв. № 00600000480
	0,5-10 мкл
	Предел откл. 2,5%  Предел СКО 3,0%-для 10мкл                               Предел откл. 8 %                         Предел СКО 7,0% - для 1 мкл
	Свидетельство о поверке № 168910/1 от 15.07.2019 Действительно до 14.07.2020

	157
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 30-300 мкл, BIOHIT, зав. № 16586350. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425216
	30-300 мкл
	Дискретность 0,2мкл. СКО 1,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 168909/1 от 15.07.2019 Действительно до 14.07.2020

	158
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 30-300 мкл, BIOHIT, зав. № 16586348. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425213
	30-300 мкл
	Дискретность 0,2мкл. СКО 1,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 168908/1 от 15.07.2019 Действительно до 14.07.2020

	159
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 30-300 мкл, BIOHIT, зав. № 16586349. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425214
	30-300 мкл
	Дискретность 0,2мкл. СКО 1,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 168907/1 от 15.07.2019 Действительно до 14.07.2020

	160
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 30-300 мкл, BIOHIT, зав. № 16586346. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425217
	30-300 мкл
	Дискретность 0,2мкл. СКО 1,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 168905/1 от 15.07.2019 Действительно до 14.07.2020

	161
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 20-200 мкл, BIOHIT, зав. № 19025356. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427616
	20-200 мкл
	доп. сист. Погрешность 2,5-0,6 %. СКО 0,8…0,3%
	Свидетельство о поверке № 128148 от 15.07.2019 действительно до 14.07.2020

	162
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 20-200 мкл, BIOHIT, зав. № 19025355. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427617
	0,5-10 мкл
	доп. сист. Погрешность 2,5-0,6 %. СКО 0,8…0,3%
	Свидетельство о поверке № 128147 от 15.07.2019 действительно до 14.07.2020

	163
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 0,5-10 мкл, BIOHIT, зав. № 18111593. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427612
	0,5-10 мкл
	доп. сист. погрешность 0,5-1,0 %. СКО 4,0…0,8%
	Свидетельство о поверке № 128321 от 17.07.2019 действительно до 16.07.2020

	164
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 0,5-10 мкл, BIOHIT, зав. № 18111592. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427613
	0,5-10 мкл
	доп. сист. Погрешность 5,0-1,0 %. СКО 4,0…0,8%
	Свидетельство о поверке № 128320 от 17.07.2019 действительно до 16.07.2020

	165
	Источник гамма-излучения Cs-137 ИМН-Г-3-Н (ОИСН)   № 55.14А
	Россия, ООО «НТЦ АМПЛИТУДА»,2014
	2014
	Удельная активность:958 Бк/кг
Изготовлен на основе эпоксидной смолы на подложке объем 1 л, насыпная плотность 1,0 г/ см3,масса состава 1 кг
	Погрешность:12%
	свидетельство калибровке ФГУП «ВНИИФТРИ»№ 4/420-1241-18 от 19.07.2018 действительно до 18.07.2020


	166
	Источник бета-излучения Sr-90+Y-90(ОИСН) № 56.14A
	Россия, ООО «НТЦ АМПЛИТУДА» ,2014
	2014
	Удельная активность:740 Бк/кг                             Изготовлен на основе эпоксидной смолы ЭД-20, масса состава 16 г
	Погрешность:10%
	свидетельство калибровке ФГУП «ВНИИФТРИ»№ 4/420-1509-08 от 01.08.2018 действительно до 31.07.2020

	167
	Блок питания и сигнализации БПС-21М-2ВЦ зав.№ 421 , Госреестр 33953-07
	РФ, ФГУП "СПО "Аналитприбор", 2019
	2019, инв.б/н
	Диапазон измерения входного унифицированного токового сигнала 4-20 Ма Входное сопротивление неболее 250 Ом
	Пределы основной относительной погрешности преобразования входного унифицированного токового сигнала в выходной унифицированный токовый сигнал 4-20 Ма % не более ± 2
	Свидетельство о поверке (отметка в паспорте) от 06.08.2019 действительно до 05.08.2020

	168
	Термометр инфракрасный Testo 831, зав. № 42102512/305. Гос. Реестр: 38176-08
	Германия,Testo, 2013
	2013, инв. №1013421900
	от -30 °С до +210 °С
	Погрешность ±1,5 °С
	свидетельство о поверке ФБУ "ЦСМ Московской области" № СП 2692895 от 07.08.2019  действительно до 06.08.2020

	169
	гиря 500 г F2, зав. № 911. Госреестр: 30010-05
	РФ, ЗАО "Сартогосм", 2007
	2007, инв № 0010610525
	500 г
	F2; ± 7,5 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171724/8 от 07.08.2019 действительно до 06.08.2020

	170
	 гиря 500 г F2, зав. № Z-25025610. Госреестр: 36068-07
	РФ, ЗАО "Сартогосм"
	2010, инв. № 006001179 
	500 г
	F2; ± 7,5 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171723/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	171
	гиря 1 кг F2, зав. № Z-25325197. Госреестр: 36068-07
	РФ, ЗАО "Сартогосм",2010
	2010, инв. № 0060001183
	1 кг
	КТ F2; ± 15 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171725/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	172
	гиря 300 г F1, зав. № Z-25225537. Госреестр: 23653-02
	РФ, ЗАО "Сартогосм",2010
	2010, инв. № 0060001182
	300 г
	F1; ±1,5 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171722/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	173
	Гиря 200 г F1, зав. № Z- 22625523. Гос. Реестр: 23653-02
	РФ, ЗАО Сартогосм,2007
	2007, инв. №10610524
	200 г
	КТ F1;  ± 1,0 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171721/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	174
	гиря 5 кг F2, зав. № Z-23025980. Гос. Реестр: 23653-02 
	РФ,Сартогосм, 2007
	2007, инв. № 0010610523
	5 кг
	КТ F2; ± 75 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171727/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	175
	гиря 2 класса точности СП 2 кг ( F1 по R111OIML), зав. № 80525275. Гос. Реестр: 14851-01
	РФ, ЗАО Сартогосм,2007
	2007, инв № 00000000557
	2 кг
	F1; ± 30 мг 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171728/8 от 07.08.2018 действительно до 06.08.2020

	176
	 гиря 1 кг F2, зав. № 250. Госреестр: 30010-06
	РФ, ЗАО "Сартогосм", 2007
	2007, инв№ 0010610526
	1 кг
	F2; ± 15 мг
	сертификат о калибровке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 171726/8 от 0.08.2019 действительно до 06.08.2020

	177
	Хроматограф жидкостный "Люмахром" с спектрофотометрическим ,флуориметрическим детектором, зав. № 283. Госреестр: 30350-08
	РФ, Йошкар-Ола,  ЗАО "СКБ Хроматэк"
	2011, инв. № 1010401349
	Для спектр. детектора: спектраль. диапазон 190-360 нм. Для флуориметр. детектора: спектраль. диапазон 250-650 нм
	Для спектр. детектора: предел детектирования не более 2 нг/см³      СКО  по площади пика 4%                     Для флуориметр. детектора: предел детектирования не более 1 нг/см³      СКО  по площади пика 2%    
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 150649 от 07.08.2019 действительно до 06.08.2020

	178
	Анализатор ртути "РА-915М", зав. № 1557. Гос. Реестр: 59385-14
	РФ,  Санкт-Петербург, ООО "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ", 2014
	2014, инв. № 1010401350
	Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути в воздухе: 20,,,20000 нг/м³
	Пределы допускаемой относит. погрешности измерений ±20%           СКО 2 нг/м³
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 150648/2 от 07.08.2019 действительно до 06.08.2020

	179
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 1000-50000 мкл, BIOHIT, зав. № 19034168 Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427619
	1000-5000 мкл
	доп. сист. Погрешность 2,0-0,5 %. СКО 0,7…0,3%
	Свидетельство о поверке № 129835 от 14.08.2019 действительно до 13.08.2020

	180
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 1000-5000 мкл, BIOHIT, зав. № 19034169 Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	2019, инв. № 1013427618
	1000-5000 мкл
	доп. сист. Погрешность 2,0-0,6 %. СКО 2,0…0,3%
	Свидетельство о поверке № 129836 от 14.08.2019 действительно до 13.08.2020

	181
	Анализатор азота UDK 159, зав. № 495454, Госреестр: 47930-11
	Италия, VELP Scientifica SRL
	2019, инв. № 
	Димапазон измерений содержания (массы) азота от 1 до 100 мг
	Предел СКО: 2%;Предел абсолютной погрешности: ± (0,3 + 0,05* С изм)
	Свидеельство о поверке № 004975-0984-241 от 16.08.2019 действительно до 15.08.2020

	182
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 20-200 мкл                                                           зав. ВК 52105. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет,2006
	2013, инв. № ПФ60001908
	20-200  мкл
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169712/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	183
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 20-200 мкл                                                           зав. ВК 52102. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет,2006
	2013, инв. № ПФ60001906
	20-200  мкл
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169711/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	184
	Дозатор механический с варьируемым объемом дозирования  многоканальный  BIOHIT 5-50 мкл, зав. № 10190961. Госреестр: 36153-12
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011, инв. № 1013402575
	5 - 50 мкл
	Предел откл. 5,0%  Предел СКО 5,0%- для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 50 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169710/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	185
	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 0,5 - 10 мкл, зав. № ВК 61591. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000479
	0,5-10 мкл
	Предел откл. 2,5%  Предел СКО 3,0%-для 10мкл                               Предел откл. 10%                         Предел СКО 7,0% - для 1 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169709/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	186
	Дозатор пипеточный одноканальный  ДПВ-1- 5-40 мкл,  зав. № 018936. Госреестр: 14741-95
	РФ, Ленпипет,2004
	2004, инв. № 006000000150
	6 - 40 мкл
	Предел откл. 5,0%  Предел СКО 5,0% - для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 40 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169708/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	187
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор 20-200 мкл, зав. № ВМ 85672. Госреестр: 37682-08
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402552
	20-200 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 3,0%- для 20 мкл                               Предел откл. 1,5%                         Предел СКО 2,0% - для 200 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169707/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	188
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор 20-200 мкл, зав. № ВМ 85668. Госреестр: 37682-08
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402555
	20-200 мкл
	Точность                                                    для 200 мкл ±1,5%                               для 20 мкл ±2,0%           
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169706/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	189
	Дозатор лабораторный одноканальный механический Acura 825 2-20 мкл, зав. № 21083378. Госреестр: 37269-08
	США, Thermo Fisher Scientific, 2012
	2012, инв. № 10134041021
	2-20 мкл
	Предел откл. 8,0%  Предел СКО 6,0%-  для 2 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 3,0% - для 20 мкл
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 169705/1 от 19.08.2019 (действительно до 18.08.2020)

	190
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 1000-5000 мкл, BIOHIT, зав. № 16569946. Госреестр: 36152-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1012425193
	для дозирования объемов 1000-5000 мкл
	Точность 0,5-2,0 % Воспроизводимость 0,3-0,7%
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 174061/1 от 23.08.2019 действительно до 22.08.2020

	191
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 20-200 мкл                                                           зав. ВК 52103. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет,2006
	2013, инв. № ПФ60001909
	20-200  мкл
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 174060/1 от 23.08.2019 (действительно до 22.08.2020)

	192
	Измеритель деформации клейковины типа ИДК-3М, зав. № 878. Гос. Реестр: 21636-01
	РФ, ПЛАУН системы, 2010
	2010, инв. № 00000000582
	0 … 120 условн. ед
	± 1 усл. ед.
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 170146/1 от 26.08.2019 г. до 25.08.2020

	193
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-6100, зав. № В0085. Гос. Реестр: 21370-12
	Россия, ООО "НПП Госметр", 2013
	2013, инв. № 1013421792
	5….6100 г
	Доп. погрешность ± 600 мг  КТ 2  калибровочная гиря 5 кг F2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 177121/1 от 30.08.2019 г. до 29.08.2020

	194
	Микрометр гладкий цифровой МКЦ, зав № 100195074. Госреестр: 41287-09
	 Китай, Фирма "Jiangxi Machinery & Equipment Import & Export Corporation",2012
	2012, инв. № 1013402905
	0-25 мм ; дискретность 0,001 мм
	погрешность ± 0,002 мм, цена деления 0,001 мм
	Свидетельство о поверке № 173613/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	195
	Лазерный дальномер Leica DISTO D8, зав № 520550213. Гос. Реестр: 41142-09
	Швейцария, Leica Geosystems AG ,2012
	2012, инв. № 1013404871
	 0.05 - 200 м 
	 ±1 мм 
	Свидетельство о поверке № 173614/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	196
	Дозатор механический одноканальный BIOHIT  1 - 10 мкл, зав. № 10182781. Госреестр: 36152-12
	Финляндия, ООО "Биохит",2011
	2011, инв. № 1013402585
	1 - 10 мкл
	Предел откл. 8,0%  Предел СКО 7,0%- для 0,5 мкл                               Предел откл. 2,5%                         Предел СКО 3,0% - для 10 мкл
	Свидетельство о поверке № 173625/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	197
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 1000-5000 мкл                                                           зав. ВК 61908. Госреестр: 37682-08
	РФ,

Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000426
	1 - 5 мл
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке № 173624/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	198
	Дозатор пипеточный автоклавируемый  с переменными объемами доз одноканальный ДПАОП-1- 100-1000 мкл, зав. № ВК 61789. Госреестр: 24107-02
	РФ, Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000425
	100 - 1000 мкл
	Предел откл.1,5%  Предел СКО 2,0%-для 100 мкл                               Предел откл. 1%                         Предел СКО 1,0% - для 1000 мкл
	Свидетельство о поверке № 173623/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	199
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1 20-200 мкл, зав. № BK 57962. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000483
	20 - 200 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 3,0%-для 20 мкл                               Предел откл. 1,5 %                         Предел СКО 2,0% - для 200 мкл
	Свидетельство о поверке № 173622/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	200
	Дозатор пипеточный одноканальный  ДПВ-1-5-40 мкл,  зав. № 018934. Госреестр: 14741-95
	РФ, Ленпипет,2004
	2004, инв. № 006000000002
	5 - 40 мкл
	Предел откл. 5,0%  Предел СКО 5,0% - для 5 мкл                               Предел откл. 2,0%                         Предел СКО 2,5% - для 40 мкл
	Свидетельство о поверке № 173621/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	201
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 500-5000 мкл, зав. № ВР 62342. Госреестр: 41939-15
	США, Thermo Fisher Scientific, 2013
	2013, инв. № 1013421818
	500-5000 мкл
	Точность  для 500 мкл ±1,0%                               для 5000 мкл ±1,0%                               СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке № 173620/1 от 03.09.2019 действительно до 02.09.2020

	202
	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, зав. №  8806205. Госреестр: 2578-92
	РФ,  Загорск, ПО  "ЗОМЗ";1982
	1992, инв. № 009000000416
	коэффициент пропускания  5…100 %
	абсолютная погрешность ±1%
	 свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166507/3 от 02.09.2019 г. до 04.09.2020

	203
	Анализатор иммуноферментных реакций "Униплан" АИФР-01, зав. № 3158. Госреестр: 15166-06
	Россия, ЗАО "Пикон", 2011
	2011, инв. № 1013402658  
	Оптический диапазон           0,000-4,000 ,                                           рабочий спектральный диапазон    400-700 нм 
	Линейность, отклонение для 0,01-3,50 ОП : не более ± 0,5 %
	 свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 166505/3 от 02.09.2019 г. до 04.09.2020

	204
	Дозатор мехаический одноканальный BIOHIT с варьируемым объемом дозирования, 2-20мкл, зав. № 11518439, Госреестр: 36152-12
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 
	2012, инв. № 1013402861
	Для дозирования объемов 2-20 мкл
	Дискретность установки объема 0,5 (0,02) мкл; СКО: 2,0-0,4%
	Свидетельство о поверке № 175783/1 от 11.09.2019 действительно до 10.09.2020

	205
	Дозатор лабораторный одноканальный "SOCOREX ACURA 825", 20-200 мкл, зав. № 21042325, Госреестр: 37269-08
	Швейцария, "Socorex Isba S.A."
	2012, инв. № 10134041026
	Для дозирования объемов 20-200 мкл
	Дискретность установки объема: 0,2 мкл; СКО: 3,0-2,0%
	Свидетельство о поверке № 175782/1 от 11.09.2019 действительно до 10.09.2020

	206
	Прибор для определения числа падения ПЧП-3, 60……900с, зав. № 1297, Гос. Реестр: 14814-00
	Россия, ООО "Биофизическая аппаратура",  2013
	2013, инв. № КФ006000028
	Диапазон измерения числа падения: 60-900
	Пределы допускаемого отклонения времени Т1 и Т2 от их среднего арифметического: ± 5 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 175681/1 от 12.09.2019 дествительно до 11.09.2020

	207
	Весы лабораторные электронные  AJ- 2200CE  , зав. № BL 131239023. Госреестр: 25752-07
	Япония, Фирма «ViBRЛ ShinkoDenshi», 2013г
	2013, инв. № 1013421796
	0.5 … 2200 г
	КТ 2(0,05 г) калибровочная гиря Е2
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 177122/8 от 16.09.2019 г. до 15.09.2020

	208
	Весы неавтоматического действия Vibra AJ-3200CE, зав. № 181241012, Госреестр: 49845-12
	Япония, "Shinko Denshi Co., Ltd"
	2019, инв. № 1013427710
	Диапазон измерения: от 0,5 г до 32000 г
	Пределы допускаемой погрешности: от 0 г до 500 г - ±0,05. От 500 г до 2000 г - ± 0,1, от 20000 до 10000  ± 0,15
	Свидетельство о поверке № VB091900000002 от 17.09.2019 действительно до 16.09.2020

	209
	Белизномер БЛИК-Р3, зав. № 1759
	Россия, ООО НПФ Радиус
	2017, инв. 1013425100
	Спектральная область работы белизномера- 540±50 нм, Диапазон измеряемых коэффициентов отражения - 45…90 %, Количество автоматически измеряемых полей на образце
муки - не менее 10. Время определения белизны одного образца -  не более 60 с
	СКО измерений коэффициентов отражения, не более - 0,3%, Абсолютная погрешность измерения, не более - 1,0%
	Свидетельство о поверке № СП  2724477 от 24.09.2019 действительно до 23.09.2020

	210
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 15862. Гос. Реестр: 1198-24
	Украина,  ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425734
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	211
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94642. Гос. Реестр: 1198-25
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425735
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	212
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 10113. Гос. Реестр: 1198-27
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425736
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	213
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 44382. Гос. Реестр: 1198-27
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425737
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	214
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 63780. Гос. Реестр: 1198-28
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425738
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	215
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 03402. Гос. Реестр: 1198-29
	Украина,ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425739
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	216
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 44458. Гос. Реестр: 1198-30
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425740
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	217
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 97602. Гос. Реестр: 1198-31
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425741
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	218
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 97610. Гос. Реестр: 1198-32
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425742
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	219
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 10090. Гос. Реестр: 1198-33
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425743
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	220
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 15811. Гос. Реестр: 1198-34
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425744
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	221
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 53056. Гос. Реестр: 1198-35
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор", 2017
	2018, инв. № 1013425745
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	222
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 10139. Гос. Реестр: 1198-36
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425746
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	223
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 05252. Гос. Реестр: 1198-37
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425747
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	224
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 15860. Гос. Реестр: 1198-38
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425748
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	225
	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, зав. № 54ВИ539, инв. № 1013421783. Госреестр: 44866-10
	Россия, ООО "Экохим", 2013
	2013; инв. "№ 1013421783
	Спектральный диапазон от 315 до 1000 нм. Диапазон измерения спектральных коэффициентов направ. пропускания Т% : 0-100
	Доп. абсолют. погрешность %Т: ± 0,5 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 176270/2 от 03.10.2019 действительно до 02.10.2020

	226
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав. № 97602. Гос. Реестр: 1198-31
	Украина, ЧАО "Стеклоприбор",  2017
	2018, инв. № 1013425741
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C     
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать: 

от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке от 4 квартала 2017 года. Действительно до 30.09.2020

	227
	Хромато-масс-спектрометр жидкостный EVOQ Elite, зав. № 394408200038. Госреестр: 62860-15
	Германия, Bruker Daltonics, 2017
	2017, инв. № 1012455269
	Скорость сканирования - до 14000 а.е. м/с, диапазон массовых чисел 10-1250 а.е.м., чувствительность в режиме электронного удара при отслеживании множественных реакций - 20000:1
	СКО выходного сигланала не более: 7% - по площади пика, 1% - во времени удержания
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 176271/2 от 03.10.2019 действительно до 02.10.2020

	228
	Хромато-масс-спектрометр газовый EVOQ GC-TQ, зав. № 39400000800308. Госреестр: 63898-16
	Германия, Bruker Daltonics, 2017
	2017, инв. № 1012455269
	Скорость сканирования - до 14000 а.е. м/с, диапазон массовых чисел 1-1200 а.е.м., чувствительность в режиме электронного удара при отслеживании множественных реакций отношение сигнал/шум не менее 500
	ОСКО выходного сигнала по времени удерживания при вводе пробы автоматическим дозатором не более 0,01%, ОСКО при ручном вводе - 0,05, ОСКО по площади пика: 5-8%
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 176272/2 от 03.10.2019 действительно до 02.10.2020

	229
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 100-1000  мкл, зав. № ВМ 84030. Госреестр: 37682-08
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402558
	100-1000 мкл
	Точность                                             для 1000 мкл ±1,0%                               для 100 мкл ±1,5% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179211/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	230
	Дозатор с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз. одноканальный "Колор" ДПОПц-1-40-200, зав. № 430327. Гос. Реестр: 28240-04
	Россия,ЗАО "Термо Фишер Сайентифик",  2006
	2006, инв. № 00600000482
	40-200 мкл
	Точность ±2%  СКО 2,5 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179212/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	231
	Дозатор пипеточный автоклавируемый  с переменными объемами доз одноканальный                                     ДПАОП-1- 1000-5000 мкл, зав. № ВP 07377. Госреестр: 24107-02
	РФ,  Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402548
	1-5 МЛ
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179210/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	232
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1-20-200 мкл, зав. № ВМ 85667. Госреестр: 37682-08
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402551
	20-200 мкл
	Точность                                                   для 200 мкл ±1,5%                               для 20 мкл ±2,0%     
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179209/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	233
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом  BIOHIT                                    1-5 мл, зав. № 16512499. Госреестр: 36152-12
	ООО "Сарториус РУС", 2016
	2016, инв. № 1013423170
	1 - 5 мл
	Точность для 1 мл ±0,7%, для 5 мл ±0,5% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179208/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	234
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом  BIOHIT 20-200 мкл, зав. № 15613145. Госреестр: 36152-12
	ООО "Сарториус РУС", 2016
	2016, инв. №  1013423165
	20 - 200 мкл
	 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179207/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	235
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом  BIOHIT  20-200 мкл, зав. № 15613143. Госреестр: 36152-12
	ООО "Сарториус РУС", 2016
	2016, инв. № 1013423166
	20 - 200 мкл
	Точность для 20 мкл ±2,5% для 200 мкл ±0,6% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179206/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	236
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом  BIOHIT 20-200 мкл, зав. № 15613144. Госреестр: 36152-12
	ООО "Сарториус РУС", 2016
	2016, инв. № 1013423164
	20 - 200 мкл
	Точность для 20 мкл ±2,5%, для 200 мкл ±0,6% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 179205/1 от 07.10.2019 дествительно до 06.10.2020

	237
	Сигнализатор загазованности на природный газ с настройкой 20% НКПР RGD ME5 MP1, зав. № 292902, Госреестр: 58833-14
	РФ, "Seitron Madas"
	2015, инв. № 1013426013
	Порог срабатывания: 20±8% НКПР
	Предел доспускаемой абсолютной погрешности: ±8% НКПР
	Периодическая поверка от 07.10.2019 действителен до 07.10.2020

	238
	Сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО) RGICOOL42, зав. № 292906, Госреестр: 28042-04
	РФ, "Seitron Madas"
	2015, инв. № 1013426014
	I порог срабатывания (предварительный): 20 мг/м3  ;II порог срабатывания (главный): 100 мг/м3
	Предел допускаемой абсолютной погрешности I порога : ±5 мг/м(3);Предел допускаемой абсолютной погрешности II порога : ±25 мг/м(3)
	Периодическая поверка от 07.10.2019 действителен до 07.10.2020

	239
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 1000-10000 мкл, зав. № ВР 65777. Госреестр: 41939-09
	США, Thermo Fisher Scientific
	2013, инв. № 1013421820
	1000-10000 мкл
	Точность ±1%  СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181175/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	240
	Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" ДПОП-1- 20-200 мкл, зав. № ВР 61771. Госреестр:41939-09
	США, Thermo Fisher Scientific
	2013, инв. № 1013421824
	 20-200 мкл
	Точность  для 200 мкл ±1,5%                               для 20 мкл ±2,0%                                         СКО 6,0….3,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №180991/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	241
	Дозатор пипеточный одноканальный " Блэк" ДПОП-1-20-200 , зав № ВР 61819
	США, Thermo Fisher Scientific
	2013, инв. № 1013421825
	 20-200 мкл
	Точность  для 200 мкл ±1,5%      СКО 2,0 %                                                 для 20 мкл ±2,0%                                         СКО 3,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181173/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	242
	Дозатор пипеточный автоклавируемый  с переменными объемами доз одноканальный  ДПАОП-1- 1000-5000 мкл, зав. № ВP 07616. Госреестр: 24107-13
	РФ,  Ленпипет Колор, 2010
	2011, инв. № 1013402549
	1-5 МЛ
	Точность ±1%                   СКО 1,0 %
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181172/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	243
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный   ДПОПц-1-100-1000 мкл, зав. № ВМ 84029. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402557
	100-1000 мкл
	Точность                                                   для 1000 мкл ±1,0%                               для 100 мкл ±1,5%            
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181171/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	244
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1-20-200 мкл , зав. № ВМ 85666. Госреестр: 28240-04
	РФ, Ленпипет Колор, 2011
	2011, инв. № 1013402554
	20-200 мкл
	Точность                                                    для 200 мкл ±1,5%                               для 20 мкл ±2,0%           
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181170/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	245
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом  BIOHIT                                    100-1000 мкл, зав. № 16510052. Госреестр: 28240-04
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2016
	2016, инв. № 1013423167
	100 - 1000 мкл
	Точность для 100 мкл ±2,0%, для 1000 мкл ±0,6% 
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №181169/1 от 15.10.2019 действительно до 14.10.2020

	246
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, исполн. 3, зав. № 812. Гос. Реестр: 303-91
	Россия, ОАО "Химлаборприбор",  2016
	2017, инв. № 1013424596
	Диапазон измерений температуры: от  +50 до +105 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,1°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 100 °C:  ±0,3°C        
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181291/2 от 25.10.2019 г. до 24.10.2020.

	247
	Хроматограф жидкостной  с диодно-матричным и флуоресцирующими  детекторами,  AGILENT1200, зав. № DE 62967623, Госреестр: 16193-06
	 США, AGILENT,  2008
	2008, инв. № 00600000063  
	Уровень флуктуац. шумов нулевого сигнала  для флуоресц. детек     1,5*10¯⁵ е.о.п.; для  диодно-матричного  детектора   2,0*10¯⁵ е.о.п.   Диодно-матричный детектор с регистрацией спектра в полном диапазоне 190 — 950 нм и частотой сбора данных 80 Гц
	предел детектирования не должен превышать   для флуоресц. детек     1,5*10¯⁹г/см³    .;                                     для  диодно-матричного  детектора   2,0*10¯⁹г/см³                           Спектральные данные в диапазоне длин волн от 190 нм до 950 нм
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181406/2 от 31.10.2019 г. до 30.10.2020

	248
	Хроматограф стационарный
 Agilent 7890A c масс-селективным детектором Agilent 5975C,  AGILENT, зав. № US 83130423. Госреестр: 15118-07
	США, AGILENT, 2008
	2008, инв. № 00600000064   
	ионизация методом электронного удара; диапазон массовых чисел  1,6 - 700 а.е.м.; скорость сканирования до 10000 а.е.м/сек; чувствительность (сигнал:шум) для 1 пкг октафторнафталина 200:1; банк данных на 275000 структурных графических формул; автосамплер на 100 проб с возможностью программирования глубины опускания иглы и проведения парофазного анализа; диапазон температур термостата колонок с криогенным охлаждением жидким азотом от -80 до 4500С.
	предел детектирования не должен превышать 5*10¯¹º г/см³ 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181407/2 от 01.11.2019 г. до 31.10.2020.

	249
	Кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-1-3-П, зав. № 2397 , Госреестр: 23460-07
	Россия, ООО "Эконикс-Эксперт", 2018
	2018, инв. № 1013426367
	Поддиапазон измерений: от 0,001 до 1,999 мкСм/см; Рабочие условия : от +5 до +40 °C
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,5°C, Приведенная погрешность= ± 2 %
	Свидетельство о  поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181404/2 от 07.11.2019 действительно до 06.11.2020

	250
	Ареометр АОН-1 зав. № 927. Гос. Реестр: 43132-09
	Россия, ПО «Химлабприбор», 2013
	2014, 1013422209
	1540-1600 кг/м3
	±1,0 кг/м3
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 68246/1 от 20.03.2017 действительно до 19.03.2021

	251
	Ареометр АОН-2 №366. Гос. Реестр: 9298-06
	Россия,ПО «Химлабприбор» г. Клин, 2013
	2014, инв.№ 1013422210   
	Диапазон измерения 1750-1840кг/м3
	Предел доп. погрешности ±1,0 кг/м3
	Свидетельство о поверке № 723201 от 17.04.2017 (действительно до 16.04.2021)

	252
	Объект-микрометр ОМ-П, зав. № 024
	АО НПП "Эталон", 2017
	2017, инв. № 1013425145
	0,005 мм
	Пределы допускаемой погрешности ± 0,0001
	Свидетельство о поверке № СП 2682104 от 26.04.2019 Действует до 25.04.2021

	253
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239617, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425042
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ± 3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 492/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	254
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239917, Госреестр: 32014-11  
	Россия ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425038
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 491/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	255
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239317, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита»,2017
	2017, инв. № 1013425043
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 490/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	256
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239417, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425044
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФГУ "Тверской ЦСМ" № 150525/2 от 24.05.2019. Действительно до 23.05.2021

	257
	Хроматограф жидкостной  с диодно-матричным и флуоресцирующими  детекторами,  AGILENT1200, зав. № DE 62967623, Госреестр: 16193-06
	 США, AGILENT,  2008
	2008, инв. № 00600000063  
	Уровень флуктуац. шумов нулевого сигнала  для флуоресц. детек     1,5*10¯⁵ е.о.п.; для  диодно-матричного  детектора   2,0*10¯⁵ е.о.п.   Диодно-матричный детектор с регистрацией спектра в полном диапазоне 190 — 950 нм и частотой сбора данных 80 Гц
	предел детектирования не должен превышать   для флуоресц. детек     1,5*10¯⁹г/см³    .;                                     для  диодно-матричного  детектора   2,0*10¯⁹г/см³                           Спектральные данные в диапазоне длин волн от 190 нм до 950 нм
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181406/2 от 31.10.2019 г. Действительно до 30.10.2020

	258
	Хроматограф стационарный
 Agilent 7890A c масс-селективным детектором Agilent 5975C,  AGILENT, зав. № US 83130423. Госреестр: 15118-07
	США, AGILENT, 2008
	2008, инв. № 00600000064   
	ионизация методом электронного удара; диапазон массовых чисел  1,6 - 700 а.е.м.; скорость сканирования до 10000 а.е.м/сек; чувствительность (сигнал:шум) для 1 пкг октафторнафталина 200:1; банк данных на 275000 структурных графических формул; автосамплер на 100 проб с возможностью программирования глубины опускания иглы и проведения парофазного анализа; диапазон температур термостата колонок с криогенным охлаждением жидким азотом от -80 до 4500С.
	предел детектирования не должен превышать 5*10¯¹º г/см³ 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181407/2 от 01.11.2019 г. Действительно до 31.10.2020.

	259
	Кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-1-3-П, зав. № 2397 , Госреестр: 23460-07
	Россия, ООО "Эконикс-Эксперт", 2018
	2018, инв. № 1013426367
	Поддиапазон измерений: от 0,001 до 1,999 мкСм/см; Рабочие условия : от +5 до +40 °C
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,5°C, Приведенная погрешность= ± 2 %
	Свидетельство о  поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 181404/2 от 07.11.2019 Действительно до 06.11.2020

	260
	Ареометр АОН-1 зав. № 927. Гос. Реестр: 43132-09
	Россия, ПО «Химлабприбор», 2013
	2014, 1013422209
	1540-1600 кг/м3
	±1,0 кг/м3
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 68246/1 от 20.03.2017 Действительно до 19.03.2021

	261
	Ареометр АОН-2 №366. Гос. Реестр: 9298-06
	Россия,ПО «Химлабприбор» г. Клин, 2013
	2014, инв.№ 1013422210   
	Диапазон измерения 1750-1840кг/м3
	Предел доп. погрешности ±1,0 кг/м3
	Свидетельство о поверке № 723201 от 17.04.2017 Действительно до 16.04.2021)

	262
	Объект-микрометр

 ОМ-П, зав. № 024
	АО НПП "Эталон", 2017
	2017, инв. № 1013425145
	0,005 мм
	Пределы допускаемой погрешности ± 0,0001
	Свидетельство о поверке № СП 2682104 от 26.04.2019 Действительно до 25.04.2021)

	263
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239617, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425042
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ± 3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 492/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	264
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239917, Госреестр: 32014-11  
	Россия ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425038
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 491/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	265
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239317, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита»,2017
	2017, инв. № 1013425043
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Костромкой ЦСМ" № 490/302 от 08.05.2019. Действительно до 07.05.2021

	266
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОМ-М», зав. № 239417, Госреестр: 32014-11  
	Россия, ООО «НТМ-Защита», 2017
	2017, инв. № 1013425044
	Диапазон измерений температуры -40..+85С; Диапазон измерений относительной влажности 3..97%; Диапазон измерений давления воздуха 80..110 кПа (600..825 мм. рт. ст)
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности: температура ± 0,2 °С; влажности ±3%; давления воздуха ±0,13 кПа (±1 мм. рт. ст)
	Свидетельство о поверке ФГУ "Тверской ЦСМ" № 150525/2 от 24.05.2019. Действительно до 23.05.2021

	267
	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОМЗ, зав. №  1370343. Гос. Реестр: 64950-16
	Россия, Загорск, ОАО  "ЗОМЗ", 2013
	2013, инв.№ 1013421784
	спектральный диапазон: 320-900 нм; диапазон показаний длин волн:315-990 нм; СКНП 1-99%; 0,004-2Б
	СКНП ±0,5%; оптич.плотность:±0,004Б; ±6%(0,201-2,0)
	Свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  №148293/3  от 10.06.2019 действительно до 09.06.2021)

	268
	Ареометр АОН-1 №659. Госреестр: 9298-83
	Россия,ПО «Химлабприбор»,  2013
	2013,инв. № 1013422208     
	1480-1540 кг/м3
	±1,0 кг/м3
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ"  № 86067/1 от 11.09.2017 действительно до 10.09.2018

	269
	Ареометр АУ №285. Гос. Реестр: 29133-05
	РФ, ОАО "Химлаборприбор",2013
	2013, инв. № 1013421786
	Диапазон измерения плотности 1000 … 1050 кг/м3   Цена деления шкалы;1,0 кг/м3 
	Предел допускаемой погрешности; ±1,0 кг/м3 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 86066/1 от 11.09.2017 действительно до 10.09.2021

	270
	Ареометр АМТ №1877.  Гос. Реестр: 9296-07
	РФ, ОАО "Химлаборприбор",2013
	2014, инв. № 1013422211     
	Диапазон измерения плотности 1015-1040 кг/м3   Цена деления шкалы;1,0 кг/м3 
	Предел допускаемой погрешности; ±1,0 кг/м3 
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 86068/1 от 11.09.2017 действительно до 10.09.2021

	271
	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП, зав. №  9103953. Госреестр: 9301-83
	Россия, ПО  "ЗОМЗ"; 1991
	1992, инв. № 009000000415
	коэффициент пропускания  5…100 %
	абсолютная погрешность ±1%
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверская ЦСМ"  № 174514/3 от 28.10.2019 действительно до 27.10.2021

	272
	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1.Щ1, зав. № 40287170304015465. Госреестр: 49681-12
	Россия, ООО "Производственное Объединение ОВЕН",  2017
	2017, инв. № 1013424977
	Измерение параметров тока питающей сети от 0.02 до 5 А~. Выбор номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц). Отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе. Широкий диапазон температур эксплуатации: от -20 до +50 ºС
	Напряжение переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Сила переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Активная мощность ± 1,0. Реактивная мощность ± 1,0. Полная мощность ± 1,0. Коэффициент мощности (cos ф) ± 2,0. Частота ± 0,5
	Первичная поверка в паспорте от 30.03.2017 действительно до 29.03.2022

	273
	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1.Щ2, зав. № 40287170304015591. Госреестр: 49681-12
	Россия, ООО "Производственное Объединение ОВЕН",  2017
	2017, инв. № 1013424978
	Измерение параметров тока питающей сети от 0.02 до 5 А~. Выбор номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц). Отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе. Широкий диапазон температур эксплуатации: от -20 до +50 ºС
	Напряжение переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Сила переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Активная мощность ± 1,0. Реактивная мощность ± 1,0. Полная мощность ± 1,0. Коэффициент мощности (cos ф) ± 2,0. Частота ± 0,5
	Первичная поверка в паспорте от 30.03.2017 действительно до 29.03.2022

	274
	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) ИМС-Ф1.Щ3, зав. № 40287170304015471. Госреестр: 49681-12
	Россия, ООО "Производственное Объединение ОВЕН", 2017
	2017, инв. № 1013424979
	Измерение параметров тока питающей сети от 0.02 до 5 А~. Выбор номинальной частоты сети (50 Гц или 60 Гц). Отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе. Широкий диапазон температур эксплуатации: от -20 до +50 ºС
	Напряжение переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Сила переменного тока (действующее значение) ± 0,5. Активная мощность ± 1,0. Реактивная мощность ± 1,0. Полная мощность ± 1,0. Коэффициент мощности (cos ф) ± 2,0. Частота ± 0,5
	Первичная поверка в паспорте от 30.03.2017 действительно до 29.03.2022

	275
	Набор ареометров АОН-1   ГОСТ 18481-81:  700-760: 776; 760-820: 2040; 820-880: 1669; 880-940: 526; 940-1000: 816; 1000-1060: 220; 1060-1120: 2948;1120-1180: 1067; 1180-1240: 1102; 1240-1300: 1132; 1300-1360: 1351; 1360-1420: 1376; 1420-1480: 398; 1480-1540: 1226; 1540-1600: 81; 1600-1660: 19; 1660-1720: 926;1720-1780: 226;1780-1840: 1763 кг/м3. Гос. Реестр: 9298-04
	Россия, ПО «Химлабприбор» г. Клин, 2014
	2014, инв. № 1013421807
	Диапазон измерения           700-1840 кг/м3
	Предел доп.погрешности ±1,0 кг/м3
	свидетельства о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" №111594/1-111599/1 и 111631/1-111642/1 от 16.05.2018 действительно до 15.05.2022

	276
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 341. Гос. Реестр:  251-08
	Россия, ОАО"Термоприбор", 2013
	2014, инв. № 1013422013
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 160266/2 от 11.06.2019 действительно до 10.06.2022

	277
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  зав. № 579. Гос. Реестр:  251-08
	Россия, ОАО"Термоприбор", 2013
	2014, инв. № 1013422014
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	свидетельство о поверке ФБУ "Тверской ЦСМ" № 160267/2 от 11.06.2019 действительно до 10.06.2022

	278
	Термометр максимальный дезкамерный  типа СП-82 зав. № 703. Гос. Реестр: 828-90
	Россия,ОАО "Термоприбор",  2016
	2017, инв. № 1013424591
	Диапазон измерений температуры: от  +20 до +150 °C . Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  20°C до 100 °C:  ±1,0°C                                   св. 100 °C до  150 °C : ±2,0°C  
	Свидетельство о поверке ФБУ Тверской ЦСМ № 176497/2 от 03.10.2019 действительно до 02.10.2022

	279
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 16607865. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425191
	5-50 мкл
	Дискретность 0,5 мкл. СКО 2,0…0,5%
	Свидетельство о поверке № 114616/1 от 14.06.2018. Действительно до 13.06.2019

	280
	Дозатор механический 8-канальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT, зав. № 16607861. Госреестр: 36153-12
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2017
	2017, инв. № 1013425192
	5-50 мкл
	Дискретность 0,5 мкл. СКО 2,0…0,5%
	Свидетельство о поверке № 114814/1 от 14.06.2018. Действительно до 13.06.2019

	281
	Хромато-масс-спектрометр жидкостный EVOQ Elite, зав. № 394408200070. Госреестр: 62860-15
	Германия, Bruker Daltonics, 2019
	2019, инв. № 1012457861
	Скорость сканирования - до 14000 а.е. м/с, диапазон массовых чисел 10-1250 а.е.м., чувствительность в режиме электронного удара при отслеживании множественных реакций - 20000:1
	СКО выходного сигланала не более: 7% - по площади пика, 1% - во времени удержания
	Свидетельство о поверке ФБУП "ВНИИОФИ" № 7433/19-Ф от 11.10.2019 действительно до 10.10.2020

	282
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема 100-1000 мкл BIOHIT, зав. № 19049956 Госреестр: 36152-12
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2019
	2019, инв. № 1013428029
	100-1000 мкл
	Предел откл. 2,0%  Предел СКО 0,7%- для 100 мкл                               Предел откл. 0,6 %                         Предел СКО 0,3% - для 1000 мкл
	Свидетельство о поверке № 135888 от 05.11.2019 действительно до 04.11.2020

	283
	Дозатор механический (флакон-диспенсер) 1-канальный варьируемого объема Prospenser 2-10 мл SARTORIUS, зав. № 4909140. Госреестр: 67614-17
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2019
	2019, инв. №

1013428013 
	2-10 МЛ
	Доп. сист погрешность ±(2,5-1,0)%; Доп. СКО (2,5-1,0)%
	Свидетельство о поверке № 136240 от 11.11.2019 действительно до 10.11.2020

	284
	Дозатор механический (флакон-диспенсер) 1-канальный варьируемого объема Prospenser 2-10 мл SARTORIUS, зав. № 4909139. Госреестр: 67614-17
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2019
	2019, инв. № 1013428014 
	2-10 МЛ
	Доп. сист погрешность ±(2,5-1,0)%; Доп. СКО (2,5-1,0)%
	Свидетельство о поверке № 136240 от 11.11.2019 действительно до 10.11.2020

	285
	Манометры МВП3-УУ2 (3 штуки). Госреестр: 10135-85
	Группа компаний "Промприбор" ,2009
	2009
	Диапазон измерения,                   от -1 до 5 кгс/см²
	Класс точности: 1,5
	Клеймо от 01.2018, действительно до 01.2020

	286
	Манометр вакуумметр ASHCROFT (2 шт). Госреестр: 63757-16
	Германия, ASHCROFT, 2010
	 2010
	Диапазон измерения от -10 до -100 кПа
	Класс точности: 1,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	287
	Манометр ECTS 10. Госреестр: 63757-16
	Германия, ASHCROFT, 2010
	2010
	Диапазон измерения,                   0 - 6 бар
	 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	288
	Манометр 0-200 kPa  Wika   (испаритель TurboVap LV 1012442714). Госреестр: 17253-14
	Wika,2016
	2016 инв. б/н
	Диапазон измерения,                0-200 kPa (0-30 psi)
	 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	289
	Манометр  Wika EN 562  (3 штук). Госреестр: 17253-14
	Wika,2009
	2009
	Диапазон измерения                              0 - 4 бар
	Класс точности: 2,5, 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	290
	Манометр ТМ2 (кислород )                    (4 штуки). Госреестр: 63134-16
	ЗАО «Росма»,2009
	2009
	Диапазон измерения,                   0-25 МПа 
	Класс точности: 2,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	291
	Манометр ТМ2 (кислород )                  (4 штуки). 63134-16
	ЗАО «Росма»,2009
	2009
	Диапазон измерения,                   0 - 1 МПа 
	Класс точности: 2,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	292
	Манометр  Wika EN 562  argon CO2 (регулятор расхода) (2 штуки). Госреестр: 17253-14
	Wika,2009
	2009
	Диапазон измерения                              0-32 LR/min Argon
	Класс точности: 2,5, 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	293
	Манометр ТМ2 (ацетилен)                   Госреестр: 63134-16
	ЗАО «Росма»,2009
	2009
	Диапазон измерения,                   0 - 4 МПа
	Класс точности: 2,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	294
	Манометр ТМ2 (газ). Госреестр: 63134-16   
	ЗАО «Росма»,2009
	2009
	Диапазон измерения,              0-0,6 МПа
	Класс точности: 2,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2020

	295
	Манометр 0-4 Bar Wika. Госреестр: 17253-14
	Wika,2010
	2010
	Диапазон измерения,                 0 - 4  bar
	 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	296
	Манометр 0-6 Bar Wika   ( 2 штуки). Госреестр: 17253-14
	Wika,2010
	2010
	Диапазон измерения,                0 - 6 bar
	 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	297
	Манометр JUN-AIR (15 штук)
	Датская компания JUN-AIR,2010
	2010
	Диапазон измерения, 0….16 bar
	 
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	298
	Манометры МВП3-УУ2 (2 штуки). Госреестр: 10135-85
	Группа компаний "Промприбор", 2016
	ОАО "Манотомь", 2016
	Диапазон измерения,                   от -100 до 500 кПа
	Класс точности: 1,5
	Клеймо от 02.10.2019, действительно до 02.10.2021

	299
	Манометры Wika EN 837-1. б/н. Госреестр: 56420-14 (4 шт)
	Германия, Wika, 
	2017, инв. 1013425264, инв. 1013425262, инв. 1013425263, инв. 1013425265
	Диапазон измерений: -1,0 - 0,6 bar
	Класс точности 2.5
	Клеймо от 02.10.2019, действительно до 02.10.2021

	300
	Манометр технический ДМ 02-050-1-М  (400кПа,0,4МПа) ацетилен Ф50  (3 штук). Госреестр: 57497-14
	ООО «Разноторг»,2010
	2010
	Диапазон измерения,              0 - 4 кгс/см²
	Класс точности: 2,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	301
	Манометр технический ДМ 02-050-1-М  (600КПа,0,6МПа) Ф50 газ  (3 штуки). Госреестр: 57497-14
	ООО «Разноторг»,2011
	2010
	Диапазон измерения,                   0-0,6 Мпа
	Класс точности: 1,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	302
	Манометр ЭКМ – 1У                             зав.103109. Госреестр: 59554-14
	Россия, ООО ВартЭлектраТех,2009
	2009
	Диапазон измерения,                  0 - 6 кгс/см²
	Класс точности: 1,5
	Клеймо от 04.2019, действительно до 04.2021

	303
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 27ПЧ-120 250 мкм, зав. № 18357
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625392
	ан= 250 мкм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0003 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	304
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 21ПЧ-150 315 мкм, зав. № 18352
	Россия, ООО "Зернотехника",  2017
	2018, инв. № 1013625397
	ан= 315 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.4/0005 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	305
	Сито У1-ЕСЛ-К200, 3,2 мм, зав. № 18399
	Россия,ООО "Зернотехника",  2017
	2018, инв. № 1013625365
	ан= 3,2  мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0031 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	306
	Сито У1-ЕСЛ-К200, 1,2 мм, зав. № 18394
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625357
	ан= 1,2  мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0029 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	307
	Сито У1-ЕСЛ-К-200, 1,5 мм, зав. № 18382
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625379
	ан= 1,5  мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0016 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	308
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К, зав. № 18365
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625374
	ан= 6,0 мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0015 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	309
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 45/50 ПА 140 мкм, зав. № 18348
	Россия, ООО "Зернотехника",  2017
	2018, инв. № 1013625368
	ан= 140 мкм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0002 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	310
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 46ПА-60 157 мкм, зав. № 18372
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625381
	ан= 157 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.4/0004 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	311
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 41/43 ПА 160 мкм, зав. № 18363
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625390
	ан= 160 мкм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0001 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	312
	Сито лабораторное С20/50, зав. № 66
	ООО "Вибротехник", Россия, 2017
	2018, инв. № 7150945
	ан = 2,0мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0020 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	313
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К, зав. № 18397
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2018, инв. № 1013625450
	ан = 560 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0020 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	314
	Сито лабораторное С12/38, зав. № 37
	ООО " Вибротехник" Россиия,2017
	2017, инв. № 1013625326
	ан= 0,1 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0033 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	315
	Сито лабораторное С12/38, зав. № 32
	ООО " Вибротехник" Россиия,2017
	2017, инв. № 1013625329
	ан = 0,615 мм 
	 
	Сертификат о калибровке № 5.7/0149 от 22.04.2019 действительно до 21.04.2020

	316
	Сито лабораторное С12/38, зав. № 31
	ООО " Вибротехник" Россиия,2017
	2017, инв. № 1013625339
	ан = 0,1 мм
	 
	Свидетельство о поверке № 5.7/0150 от 22.04.2019 действительно до 21.04.2020

	317
	Сито У1-ЕСЛ-К200, 1,6х20 мм, зав. № 18385
	Россия, ООО "Зернотехника", 2017
	2018, инв. № 1013625378
	ан= 1,6*20 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0022 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	318
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К, зав. № 18383
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625366
	ан =1,7х20 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0023 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	319
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 0,25 мм., зав. № 7151190, Госреестр № 39625-14
	RETSCH
	2018, инв. № 1013625644
	ан = 0,25 мм
	 
	Свидетельство о поверке № 5.1/0140 от 04.03.2019 действительно до 03.03.2020

	320
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 0,160 мм., зав. № 7118468, Госреестр № 39625-14
	RETSCH
	2018, инв. № 7149768
	ан = 0,160 мм
	 
	Свидетельство о поверке № АА 1222622 от 01.03.2018 действительно до 28.02.2019

	321
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 0,5 мм., зав. № 17040578, Госреестр № 39625-14
	RETSCH, Германия
	2018, Инв. № 60131000500
	ан = 0,5 мм
	 
	Свидетельство о поверке № 5.1/0139 от 04.03.2019 действительно до 03.03.2020

	322
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 0,160 мм., зав. № 7118476, Госреестр № 39625-14
	RETSCH
	2018, инв. № 7149767
	ан = 0,160 мм
	 
	Свидетельство о поверке № АА 1222615 от 01.03.2018 действительно до 28.02.2019

	323
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 500мкм, зав. № 18350
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625396
	ан = 500 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0013 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	324
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 1,8х20мм мкм, зав. № 18384
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625367
	ан = 1,8х20 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0024 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	325
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 2,5 мм , зав. № 18390
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625361
	ан = 2,5 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0030 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	326
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 224 мкм , зав. № 18367
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625386
	ан = 224 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0008 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	327
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 363 мкм , зав. № 18366
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625393
	ан = 363 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0014 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	328
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 8,0 мм , зав. № 18373
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625376
	ан = 8,0 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0019 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	329
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 3,5 мм , зав. № 18376
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625370
	ан = 3,5 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0018 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	330
	Сито У1-ЕСЛ-К-200 тканое, 12,5 ПЧ-240, 560 мкм, зав. № 18349
	Россия, ООО "Зернотехника",  2017
	2003
	ан= 560 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0006 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	331
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 1,2х20 мм , зав. № 18380
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625363
	ан = 1,2х20 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0025 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	332
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 800 мкм , зав. № 18396
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013622457
	ан = 800 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0027 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	333
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 1,0 мм , зав. № 18395
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625356
	ан = 1,0 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0030 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	334
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 163 мкм , зав. № 18360
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625384
	ан = 163 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0007 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	335
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 265 мкм , зав. № 18353
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625391
	ан = 265 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0011 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	336
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 390 мкм , зав. № 18351
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625394
	ан = 390 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0012 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	337
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 425 мкм , зав. № 18369
	ООО "Зернотехника" 17.11.2017
	2017, инв. № 1013625395
	ан = 425 мкм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0009 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	338
	Сито лабораторное У1-ЕСЛ-К с размером ячейки 7,0 мм , зав. № 18368
	ООО "Зернотехника" 15.11.2017
	2017, инв. № 1013625375
	ан = 7,0 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.4/0017 от 14.01.2019 действительно до 13.01.2020

	339
	Сито лабораторное  с размером ячейки 0,450 мм., зав. № 18398
	 
	 
	ан = 450 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.1/0103 от 04.03.2019 действительно до 03.03.2020

	340
	Сито лабораторное перфорированное  с размером ячейки 3,2 мм., . № 5
	 
	 
	ан = 3,2 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.1/0104 от 04.03.2019 действительно до 03.03.2020

	341
	Сито лабораторное  с размером ячейки 2,2 мм., № 4
	 
	 
	ан = 2,2 мм
	 
	Сертификат о калибровке № 5.1/0102 от 04.03.2019 действительно до 03.03.2020

	342
	Сито лабораторное для анализа  зерновых культур с продолговатыми округленными отверстиями                                 зав.№ б/н- (см ИО-87)                 
	РФ, Спецэлеватор мельмаш
	2006      инв. № 00000000322 - 00000000329    
	W1*W2=  1,5 х 20                          обечайка 200 мм
	
	Протокол контролного замера № 568/1 от 27.02.2019  действительно до 26.02.2020

	343
	Сито лабораторное с разимером ячейки 0,670 мм, зав. № 8
	Россия, ООО "Вибротехник", 2017
	2014, инв. № 10502000325
	ан= 0,67 мм ± 0,022
	
	Сертификат о калибровке № 5.4/0032 от 14.01.2019. Действительно до 13.01.2020

	344
	Сито лабораторное с размером ячейки 0,4 мм   б/н
	ЗАО НПО "ЭКРОС",1998
	2014, инв. № 1013622380
	ан=  0,4  мм,  ном. размер ячеек : 0,40 ±0,029
	
	Свидетельство о поверке № 5.1/0765 от 25.11.2019. Действительно до 24.11.2021

	345
	Сито лабораторное ан=1,0мм    №б/н
	ЗАО НПО "ЭКРОС",2000
	2006, инв. № б/н
	  ан=  1,0  мм
	
	Сертификат о калибровке № 5.1/0515 от 26.11..2019. Действительно до 25.11.2020

	346
	Сито лабораторное ан=  1,6*20,  мм  б/н
	ЗАО НПО "ЭКРОС",1998
	
	ан=  1,6*20  мм,   ±0,2
	
	Аттестат ФБУ "Тверской ЦСМ" № 235/1 от 10.10.2018 действительно до 09.10.2020

	347
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 250 мкм., зав. № 17042092, Госреестр № 39625-14
	Германия, RETSCH
	
	ан = 250 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.7/0166 от 22.04.2019 действительно до 21.04.2020

	348
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 300 мкм., зав. № 17042133, Госреестр № 39625-14
	Германия, RETSCH
	
	ан = 300 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.7/0167 от 22.04.2019 действительно до 21.04.2020

	349
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 500 мкм., зав. № 17040587, Госреестр № 39625-14
	Германия, RETSCH
	
	ан = 500 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.7/0168 от 22.04.2019 действительно до 21.04.2020

	350
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 160 мкм., зав. № 7118468, Госреестр № 39625-14
	Германия, RETSCH
	
	ан = 160 мкм
	
	Свидетельство о поверке № 5.5/1171 от 23.10.2019 действительно до 22.10.2020

	351
	Сито лабораторное "RETSCH" с размером ячейки 160 мкм., зав. № 7118476, Госреестр № 39625-14
	Германия, RETSCH
	
	ан = 160 мкм 
	
	Свидетельство о поверке № 5.5/1170 от 23.10.2019 действительно до 22.10.2020

	352
	ЗАО НПО "ЭКРОС",1998
	2014, инв. № 10502000325
	  ан=  0,4  мм
	ном. размер ячеек : 0,40 ±0,029
	
	Свидетельство о поверке № 5.1/0765 от 26.11.2019 действительно до 25.11.2021

	353
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 53066. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426836
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	354
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 63747. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426831
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	355
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 80359. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426818
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	356
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 50952. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426829
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	357
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92245. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426835
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	358
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 04802. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426821
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	359
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 50732. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426822
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	360
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 56380. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426823
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	361
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 48103. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426820
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	362
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 61544. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426817
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	363
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 53024. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426834
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	364
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 71807. Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426825
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	365
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 57681 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426833
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	366
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 84472 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426830
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	367
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 53061 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426824
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	368
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 04861 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426832
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	369
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92056 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426826
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	370
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 89854 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426819
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	371
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 58364 Гос. Реестр: 1198-14
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426827
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.04.2019                            до 01.04.2022

	372
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  исп. 2 зав. № 57. Гос. Реестр:  251-08
	Россия, ОАО"Термоприбор",2019
	2019, инв. № 1013426846 
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +100 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±1,0°C   
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.01.2019                            до 01.01.2021

	373
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, исполн. 2, зав. № 554. Гос. Реестр: 303-91
	 Россия , ОАО " Термоприбор", 2019
	2019,инв. № 1013426849
	Диапазон измерений температуры: от  0 до +55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:   ±0,2°C   
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.02.2019                            до 01.01.2022

	374
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-6М  зав. № 90. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019,инв. № 1013426837
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.12.2018                            до 01.12.2021

	375
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-6М  зав. № 46. Госреестр: 298-92
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019,инв. № 1013426838
	Диапазон измерений температуры: от  0 до 55 °C                                               Цена деления шкалы термометров 0,5 °C                         
	Пределы допускаемой погрешности  термометра не должны превышать:                              от  0°C до 55 °C:  ±0,5°C         
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.12.2018                            до 01.12.2021

	376
	Термометр технический жидкостной ТТЖ ЖП № 2 зав. № 17. Гос. Реестр: 276-12
	Россия,ОАО "Термоприбор", 2019
	2019, инв. № 1013426840
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 0,5°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:  ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 04.2019 г. Годен до 04.2022 г.

	377
	Термометр технический жидкостной ТТЖ ЖП № 2 зав. № 5. Гос. Реестр: 276-12
	Россия,ОАО "Термоприбор", 2019
	2019, инв. № 1013426839
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 0,5°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:  ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 04.2019 г. Годен до 04.2022 г.

	378
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 48. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 12.2019 г. Годен до 12.2022 г.

	379
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 94. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013426841 
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 12.2019 г. Годен до 12.2022 г.

	380
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 5. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013426844
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 12.2019 г. Годен до 12.2022 г.

	381
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 37 Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. №  1013426842
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 12.2019 г. Годен до 12.2022 г.

	382
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 16 Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013426843
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 12.2019 г. Годен до 12.2022 г.

	383
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 90375 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427920
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	384
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92937 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427921
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	385
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 03428 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427922
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	386
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 58443 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427923
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	387
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 96606 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427924
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	388
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92917 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427925
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	389
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 90453 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427926
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	390
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 96654 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427927
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	391
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 10956 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427928
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	392
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92829 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427929
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	393
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92995 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427930
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	394
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 84617 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427931
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	395
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 91661 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427932
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	396
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 03459 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427933
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	397
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 97039 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427934
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	398
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 99825 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427954
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	399
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 78440 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427945
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	400
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 97238 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427945
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	401
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 39766 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427947
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	402
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 02060 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427948
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	403
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 97266 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427949
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	404
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 26163 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427950
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	405
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 37074 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427951
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	406
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. № 31694 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427952
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	407
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.7 зав. №34437 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427953
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от -35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	408
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 31. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427935
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	409
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 2. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427936
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	410
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 26. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427937
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	411
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 20. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427938
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	412
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 10. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427939
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	413
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 22. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427940
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	414
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 55. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427941
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	415
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 41. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427942
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	416
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 53. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427944
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	417
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М зав. № 9. Гос. Реестр: 2293-04
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2019, инв. № 1013427943
	Диапазон измерений температуры: от -35 до +50 °C. Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                              от минус 35°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +50 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.09.2019 г. Годен до 01.09.2022 г.

	418
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94053 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427890
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	419
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 03383 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427891
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	420
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 42498 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427892
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	421
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 00485 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427893
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	422
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 84774 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427894
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	423
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94041 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427895
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	424
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 93859 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427896
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	425
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94267 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427897
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	426
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 85868 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427898
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	427
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 00356 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427899
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	428
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92714 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427900
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	429
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 90362 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427901
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	430
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92971 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427902
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	431
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94896 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427903
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	432
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 93991 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427904
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	433
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 84803 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427905
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	434
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 96630 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427906
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	435
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 91745 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427907
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	436
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 91918 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427908
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	437
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 10962 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427910
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	438
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 88125 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427911
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	439
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 92470 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427912
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	440
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 94014 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427913
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	441
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 96838 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427914
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	442
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 93875 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427915
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	443
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 60874 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427916
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	445
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 00540 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427917
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	446
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 93958 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427918
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	447
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп.6 зав. № 90676 Гос. Реестр: 71839-18
	Украина, ПАО"Стеклоприбор",2019
	2019, инв. № 1013427919
	Диапазон измерений температуры: от -30 до +30 °C                                               Цена деления шкалы термометров 1,0°C                         
	Пределы допускаемой погрешности измерений термометра не должны превышать:                     от минус 30°C до 0 °C:  ±1,5°C                                   св. 0 °C до +30 °C: ±1,0°C  
	Клеймо о поверке в паспорте от 01.11.2019                            до 01.11.2022

	448
	Хроматограф жидкостной/ионный Prominence LS-20AB зав. № L20125673350 US, детекторы RF-20Axz № L20505774067 US, SPD-M20A №  L20155777126 US , Госреестр: 19419-10
	Япония, Фирма "Shimadzu", 2019
	2019, инв. № 1012457887
	Диапазоны длин волн:

RF-20Axz: 200-750 нм;

SPD-M20A: 190-800 нм.

Уровень флуктационных шумов нулевого сигнала при 250 нм, е.о.п., не более ±2,5*10^¯5.
	Погрешность установки длины волны:  RF-20Axz: ±2; SPD-M20A: ±1 Предел детектирования по кофеину3*10¯5 г/см³; СКО, %: по площади и высоте пиков: 1,5; по времени удержания:  1
	Свидетельство о поверке № 10429/10-3 от 28.11.2019 действительно до 27.11.2020

	449
	Анализатор молока вискозиметрический "Соматос-Мини", зав. № 066190471, Госреестр: 39563-08
	Россия, ООО "Сибагроприбор",2019
	2019, инв. № 1013428189
	диапазон определения: количества соматических клеток в 1 см3 молока от 90 до 1500 тыс.;   времени вытекания жидкости объемом 15см3 через капилляр (8,3 с ±0,3)с.;  диапазон измерения времени смеси молока объемом 15см3 через капилляр от 8 до 58 с.
	Пределы допустимой относительной погрешности определения количества соматических клеток в молоке ± 5%
	Свидететльство о поверке № 518386 от 04.10.2019 действительно до 03.10.2020

	450
	Весы Sartorius SQP-F SECURA225D-1ORU, зав. № 0037405359. Госреестр: 64210-16
	Германия

«Сарториус»; 2019


	2019, инв. № 1012458180


	Максимальный предел взвешивания в чувствительном режиме 120 г, Максимальный предел взвешивания в стандартном режиме 220 г, Минимальная нагрузка 0,001 г
	
	Свидететльство о поверке № 2263/2019 от 25.09.2019 действительно до 24.09.2020


Оснащенность испытательной лаборатории ФГБУ «Тверская МВЛ» вспомогательным оборудованием в 2019г.
	N
	Наименование
	Изготовитель

(страна,  наименование

организации, год выпуска)
	Год ввода в эксплуатацию,

инвентарный

номер
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Баня песчаная лабораторная ЛАБ-ПН-01Б , зав. № 518
	РФ, ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", 2007
	2007 инв. № ВА000000195
	сушка посуды

	2
	Сушилка с конвекционным движением воздуха СУП-4, зав. № 003220, инв.№ 0090000373
	РФ, ОАО "Могилев-Подольский приборостроительный завод",1989
	1989, инв.№ 0090000373
	сушка посуды

	3
	Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000  №2к01080
	Россия, ООО «Экрос», 2013
	2013, инв.№ 1013441613
	просушивание химической продукции

	4
	Аквадистиллятор электрический
ДЭ-25
	Россия, ЭМО, 2011
	2011, инв.№ 1013402664
	для получения дистиллированной воды

	5
	Аспиратор с сосудом-ловушкой BioSan FTA-1,№ 040108-1205-0241
	РФ, ЗАО «Вектор-БЕСТ»,2012
	2012, инв.№ 1013404955
	Для аспирации (удаления) следовых количеств спирта(или буфера) со стенок пробирок,для рутинных операций отмыва клеток от пит\среды и ресуспендирования в буфере

	6
	Безмаслянный Компрессор
JUN-AIR- OF 302-25B,зав.№ 70543
	Дания, Производитель: JUN-AIR, 2009
	2009  инв.№ ВА0000806
	Потребление сжатого воздуха

	7
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 50л
	Россия, АРИСТОН, 2008
	2008, инв. № 0060000263
	Нагрев воды

	8
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 50л
	РФ, Производитель:АРИСТОН,2008
	2008, инв.№ ВА00000261-2
	Нагрев воды

	9
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 80л-1
	РФ, АРИСТОН, 2009
	2009, инв.№ ВА00000484
	Нагрев воды

	10
	Вытяжной шкаф ДВМ-1
	РФ, "ДВМ", 1985
	1985 ,инв.№ 006000000045
	Для работы с летучими веществами в лабораториях, где требуется вытяжка продуктов реакции.

	11
	Вытяжной шкаф ДВМ-1
	РФ, "ДВМ",1985
	1985,инв.№ 006000000046
	Для работы с летучими веществами в лабораториях, где требуется вытяжка продуктов реакции.

	12
	Гомогенизатор IKA RW-16-2
	Германия, Производитель:IKA , 2006
	2006, инв.№ 00600000475
	Для перемешивания, диспергирования и гомогенизации

	13
	Гомогенизатор SilentCrusherM комплекте с насадкой 12F SilentCrusher M № 110802224
	Германия, «HEIDOLPH», ,2009
	2009, инв.№ Лаб000000448
	получения однородных, мелко измельчённых смесей, а также эмульсий высокой дисперсности. Для многокомпонентной гомогенизации нерастворимых сред (которым недопустим перегрев), с целью получения эмульсий

	14
	Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»,

№ 3152,2010г.
	РФ, НПП «Химэлектроника»,   2010
	2010, инв.№ ВА00000857
	для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды.

	15
	Прибор для получения особо чистой воды «Водолей», зав. № 1409.
	РФ, НПП «Химэлектроника», 2007
	2007, инв.№ 00600000566
	предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды.

	16
	Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»,№3487
	РФ, НПП «Химэлектроника», 2011
	2011 инв.№ 1013402663
	предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды.

	17
	Микроволновая система для пробоподготовки  Speed Wave Four, автоклав-(DAK-100),2013г
	Германи, Berghof Product Instruments GmbH, 2013
	2013, инв. № 1012451593
	система микроволнового разложения с вертикальной загрузкой образцов.
Производительность, компактность и простота делают SPEEDWAVE four идеальной системой для разложения: металлов, сплавов, горных пород, стекла, шлаков, пластиков, продуктов питания, нефтепродуктов, почвы и биологических объектов.

	18
	Микроволновая система пробоподготовки универсальная МС- 6, зав. № 124,
	РФ,  НПО "Вольта", 2007
	2007   Инв. № ВА0000000081
	Разложение проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб.

	19
	Программируемая дистилляционная система Vapodest 30S, зав. №7330130029
	Германия, Gerhardt,  2013
	2013, Инв. .№ 1012421633
	Дисцилляция  растворов после стадии разложения при анализе по Кьельдалю, кроме того установки могут применяться в качестве приборов физического разделения с помощью водяного пара, для летучих кислот.

	20
	Автоматическая установка для разложения по методу Къельдаля Turbotherm TT 625, зав. № 7050/1
	Германия, Gerhardt,  2013
	2013, Инв. .№ 1012421633
	Включает в себя стеклянную выводящую систему с воронкообразными адаптерами для точного размещения в горлах колб.

	21
	Термостат ТС-1, зав. № 001
	Украина, Одесское производственное объединение «Медлабприбор техника», 1992
	1992, инв. № 009000000388
	Под сушку посуды

	22
	Измельчитель Waring LB20 ES cо стаканом из нерж.стали 1л, зав. № 060726
	Россия, Waring Commerial,  2006
	2008, инв.№ ВА00000161
	предназначен для измельчения сухих, хрупких и сыпучих материалов, мягких, волокнистых растительных тканей, а также для работы с материалами, содержащими большое количество воды.

	23
	Безмаслянный Компрессор
JUN-AIR- OF 302-25B,зав.№ 680905
	Дания, JUN-AIR, 2009
	2009  инв.№ ВА00000412
	Потребление сжатого воздуха

	24
	Мельница зерновая лабораторная
ЛМЗ-1, №6141
	РФ, ООО "ОЛИС", 2011
	2011, инв.№ 1013402685
	для размола зерновых в лабораторных условиях.

	25
	Мельница зерновая лабораторная ЛМЗ-1, зав. № 6139
	РФ, ООО "ОЛИС", 2011
	2011, инв. № 1013402686
	для размола зерновых в лабораторных условиях.

	26
	Мельница зерновая лабораторная ЛМЗ-1
	РФ, ООО "ОЛИС", 2011
	2011, инв. № 1013402687
	для размола зерновых в лабораторных условиях.

	27
	Мешалка магнитная ММ5
	РФ, АО «Закарпат прибор», 2009
	2009, инв. № ВА000000423
	Перемешивание и подогрев неагрессивных и агрессивных водных растворов, не взаимодействующих со стеклом

	28
	Мешалка магнитная ММ6
	РФ, ПО «Закарпатприбор», 2009
	2009, инв.№      ВА000000422
	Перемешивание и подогрев неагрессивных и агрессивных водных растворов, не взаимодействующих со стеклом

	
	Вертикальный низкотемпературный морозильник MDF-U5386S №09070062
	Япония, Panasonic, 2009
	2009,  инв.№ ВА00000708
	создает стабильную низкотемпературную среду с минимальными температурными колебаниями, что делает его идеальным оборудованием для хранения чувствительных к колебаниям температуры клеток крови и биологических образцов.

	29
	Устройство для просушивания химической посуды ПЭ-2000
№1461
	РФ, ООО «Экоприбор»,  2009
	2010, инв.№ 00000000579
	Сушилки для посуды 

	30
	Автоматический аппарат (Экстрактор) для определения содержания жира фирмы VELP моделей SER 148/3
	Германия, фирма VELP, 2013
	2010, инв.№ 00000000595
	Экстрактор, для определения содержания жира

	31
	Прибор для твердофазной экстракции Gerhardt EV6AII 14 зав.№ 1711080045
	Германия,  Gerhardt Германия, 2008
	2008, инв.№  00600000052
	на базе классического метода Сокслета    разделение твердофазных смесей с использованием твердых сорбентов. В аналититческой химии используется для пробоподготовки. 

	32
	Ротационный испаритель  с электрическим вакуумным насосом Laborota 4001 efficient,
зав. № 090821473
	Германия,  Gerhardt Германия, 2009
	2009 инв.№  00600000074
	устройство для быстрого удаления жидкостей отгонкой их при пониженном давлении. Широко применяется в химических лабораториях для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

	33
	Ротационный испаритель  с электрическим вакуумным насосом Laborota 4001 efficient зав. № 090821483
	Германия,  Gerhardt Германия, 2009
	2009, инв.№ 00600000075
	устройство для быстрого удаления жидкостей отгонкой их при пониженном давлении. Широко применяется в химических лабораториях для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

	34
	СВЧ-печь для минерализации проб MARS-X, зав. МО 1880
	Германия,  Gerhardt Германия, 2008
	2008  инв.№  ВА00000313
	для подготовки проб для определения полулетучих органических соединений, хлор- и фосфорорганических пестицидов, гербицидов, фенолов, полихлорбифенилов в почве, осадочных породах и донных отложениях. Систему можно использовать также для извлечения органических соединений из полимеров и пластмасс, бумаги, текстиля, пищевых продуктов.

	35
	Сухожаровой шкаф FED 240 Binder, зав. № 13-11680
	Германия,Binder, 2013
	2013, инв № 1012451661
	Для сушки посуды

	36
	Сухожаровой шкаф 115 л.до +300 С.FED 115.с принуд.вентиляцией,Binder, зав. № 11-03454
	Германия,Binder, 2011
	2013,  инв. № 1010401344
	Для сушки посуды

	37
	Устройство для просушивания химической посуды ПЭ-2000
№9541,2009г
	Россия, Экрос , 2009
	2009, инв.№ Лаб0000411
	Сушилки для посуды электрические предназначены для быстрого просушивания лабораторной посуды в потоке теплого воздуха.


Устройство для просушивания химической посуды ПЭ-2000

№9550,2009г

	
	Россия, Производитель:              Экрос ,2009
	2009 инв.№  Лаб0000412
	Сушилки для посуды электрические предназначены для быстрого просушивания лабораторной посуды в потоке теплого воздуха.
	

	39
	Ультразвуковая мойка (очиститель) УЗВ-28, зав. № 17884
	Россия Производитель:       ЗАО "РЭЛТЕК", 2009
	2009, инв.№ ВА000000662
	очистка инструмента многоразового применения, литьевых форм.                               перемешивание растворов и жидкостей, ускорение реакций, очистка проволочных фильтров, дегазация жидкостей т. д. 

	40
	Ультразвуковая мойка (очиститель) УЗВ-28,  № 18431
	Россия Производитель:       ЗАО "РЭЛТЕК", 2009
	2009, инв.№ ВА000000663
	очистка инструмента многоразового применения, литьевых форм.                               перемешивание растворов и жидкостей, ускорение реакций, очистка проволочных фильтров, дегазация жидкостей т. д. 

	41
	Установка автоматическая для определения сырой клетчатки Velp Fiwe 3, зав. №262134
	Италия, «VELP», 2013
	2013, инв. № 1013421676
	для анализа сырой клетчатки в пищевых продуктах на мелких и средних производствах, а также в лабораторных условиях.
Приборы могут быть использованы для горячего и холодного экстрагирования для определения сырой клетчатки, пищевой клетчатки, лигнина, целлюлозы, гемицеллюлозы; для анализа по методу Венде.

	42
	Устройство для приготовления особо чистой воды Direct-Q 5  Milipore S.A.S., № Z9NL568A5C
	Франция , Millipore  Corporation, 2009
	2009, инв. № ВА00000465
	Получение чистой (тип III) и сверхчистой (тип I) воды непосредственно из водопроводной воды.

	43
	Холодильник Liebherr LCv 4010,зав.№ 82.379.866.5
	Австрия, Liebherr ,2013
	2013, инв. № 1013441600
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	44
	Холодильник Liebherr LKv 3910,
зав № 82.362.571.8
	Австрия, Liebherr ,2013
	2013, инв. № 1013441604
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	45
	Холодильник Liebherr LKv 3910,
зав № 82.362.563.3
	Австрия, Liebherr ,2013
	2013, инв. № 1013441606
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	46
	Холодильник бытовой Атлант –МХМ 2819-00, зав. № 0052260494
	Беларусь, Атлант, 2010
	2011, инв.№ 1010401148
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	47
	Холодильник бытовой Атлант -МХ5810-62, зав. № 0116603833
	Беларусь, Атлант, 2010
	2011, инв.№ 1010401145
	Холодильник без морозильной камеры Для хранения свежих продуктов и охлаждения продуктов

	48
	Холодильник бытовой двухкамерный Атлант ХМ-6022-031 №0726737526
	Беларусь, Атлант, 2010
	2010, инв.№  ВА0000000061
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	49
	Холодильник Саратов 549 КШ160,№  120379
	РФ, Производитель: ООО «СЭПО-ЗЭМ»,2011
	2011, Инв. № 1013402636
	Холодильник без морозильной камеры  Для хранения свежих продуктов и охлаждения продуктов

	50
	Холодильник Смоленск 417 №5017
	Россия, Смоленск, 2009
	2009,Инв. № ВА00000700
	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	51
	Шейкер Elmi Sky line S-3.02.10L, зав. № 736295
	Латвия,  Elmi ,2009
	2009 инв. № ВА00000394
	задания скорости вращения.

	52
	Шейкер лабораторный ЛАБ-ПУ-04-1, зав. № 006
	Россия, ЗАО « Лабораторное оборудование и приборы», 2007
	2007 инв. № ВА000000196
	Создание условий перемешивания любых жидких компонентов в колбах, делительных воронках, пробирках и другой лабораторной посуде.

	53
	Вытяжной шкаф ЛАБ-1200 ШВ-Н
	Россия, ЗАО « Лабораторное оборудование и приборы», 2009
	2009 Инв. № Лаб0000447
	Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	54
	Вытяжной шкаф ЛАБ-1500 ШВ-Н  мод. ШВЛВЖ 1500 К-8
№ 9.ОЛ 398 01
	Россия, ЗАО « Лабораторное оборудование и приборы», 2008
	2009, Инв. № Лаб0000445
	Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	55
	Шкаф вытяжной ШВЛВЖ 1500 К-8
	РФ, ЗАО "ПКП "Современная лаборатория", РФ, 2013
	2013, Инв .№ 1013421750
	 Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	56
	Шкаф вытяжной ЛАБ-Pro-ШВКП-150
для выпаривания кислот
№9. ТФ 398 02
	Россия, ЗАО “Лабораторное оборудование и приборы”,2009
	2009,Инв. № Лаб00000399
	Шкаф вытяжной для выпаривания кислот

	57
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ1200/700-KG, зав. №  9.ОЛ 398.04
	РФ, ЗАО “Лабораторное оборудование и приборы”,2008
	2009,  Инв. № Лаб00000403
	Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	58
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ1200/700-KG, зав. № 9.ОЛ 398.03
	РФ, ЗАО “Лабораторное оборудование и приборы”, 2008
	2009,  Инв. № Лаб00000402
	Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	59
	Шкаф вытяжной, ЛАБ-PRO-ШВКП-120, зав. № ОЛ 398 01
	РФ, ЗАО “Лабораторное оборудование и приборы”, 2008
	2009, Инв. № Лаб00000400
	Шкаф вытяжной для выпаривания кислот

	60
	Шкаф вытяжной-Лабтех-ШВ-1-НО с комплектом сантехники
	РФ, ООО « ЛАБТЕХ», 2008
	2008, Инв. №                       ВА000000199
	Для работы  с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	61
	Морозильник INDESIT SFR167NF.002, зав. № 710262116
	РФ, ЗАО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ", 2006
	2006 № ВА000000194
	Для замораживания и хранения проб 

	62
	Низкотемпературный холодильник NUAJRE Jnc.LS-DF8513E, зав. № FH0692
	Корея, "NUAJRE Jnc.", 2006
	2006, № 00600000366
	Для замораживания и хранения проб 

	63
	Низкотемпературный холодильник NUAJRE Jnc.LS-DF8513E, зав. № FH0675
	Корея, "NUAJRE Jnc.", 2006
	2006, № 00600000368
	Для замораживания и хранения проб 

	64
	Холодильник "Смоленск-417" 
КШ-235/22 УХЛ 4.2                зав. № 5019
	РФ , ОАО "Айсберг",2009
	2009, № ВА00000747
	Для замораживания и хранения проб 

	65
	Морозильник АТЛАНТ 
ММ-184-74МКШ                      зав. № 0739022589
	РФ , ЗАО " АТЛАНТ", РФ, 1999
	2007, № ВА000000193
	Для замораживания и хранения проб 

	66
	Холодильник-морозильник АТЛАНТ 
ХМ-5015-016                                зав. № 0943961998
	РФ , ЗАО " АТЛАНТ", РФ, 2009
	2009,  № ВА00000696
	Для замораживания и хранения проб 

	67
	Сушильный шкаф с принудительной вентиляцией CE5F, зав. № 02009208,
	США, "Sheldon Manufacturing Inc.", 2007
	2009, инв. № ВА000000674
	для сушки  инструментов и посуды

	68
	Сухожаровой шкаф FED 240 Binder , зав. № 13-11682
	Германия, Binder, 2013
	2013, инв № 1012451662
	Для сушки посуды

	69
	Сухожаровой шкаф с принудительной конвекцией FD-53, зав. № 07-20087
	Германия, Binder, 2006
	2006, инв. № ВА0000000093
	Для сушки посуды

	70
	Сухожаровой шкаф с принудительной конвекцией FD-53, зав. № 07-20130
	Германия, Binder, 2006
	2007, инв. № ВА00000218
	Для сушки посуды

	71
	Микроскоп Биомед-4 № 307040112330
	РФ, Производитель: ООО Биомед, 2007
	2007, инв. № ВА0000000065
	для наблюдения изображения биологических и других прозрачных объектов  в проходящем свете в светлом поле

	72
	Лабораторный микроскоп Olympus модели CX21  № 6М08120
	Япония,  «Олимпас Корпорейшн», 2008
	2008, wВА000000104
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	73
	Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований   Olympus модели CX41  зав. № 1F61197
	Япония, «Олимпас Корпорейшн», 2013
	2013, 1012421777
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	74
	Микроанаэростат МИ модель 752
	РФ, ПО "Красногвардеец", 1981
	1981, инв.009000000168
	для выращивания микроорганизмов в анаэробных условиях 

	75
	Лабораторный микроскоп Olympus модели CX21, зав.   № T5SN8K05558
	Япония, «Олимпас Корпорейшн», 2008
	2008,  инв. 006000000161
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	76
	Шкаф вытяжной ЛАБ 1200 ШВ-Н
	РФ, ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», 2009
	2009,Инв. №
ЛАБ0000453
	для работы с химическими веществами в производственных, исследовательских и специализированных лабораториях.


2009,Инв. №

ЛАБ0000454

	
	для работы с химическими веществами в производственных, исследовательских и специализированных лабораториях.

	78
	Бытовой холодильник двухкамерный «Атлант» ХМ-4012-001, зав. 0939893283
	Беларусь, ЗАО «Атлант»,  2009
	2009, Инв. № ВА00000693

	Хранение биологического материала, наборов, реактивов

	79
	Микроволновая печь СВЧ SAMSUNG  TDS MV81WR
	РФ, SAMSUNG, 2009
	2009, Инв. № ВА00000754

	для нагрева и рагогрева

	80
	Мясорубка BOSCH MFW-1501,
	Германия, BOSCH, 2009
	2009,Инв. №
ВА00000698


	для изготовления фарша

	81
	Электроплитка «Мечта-211»
	РФ, ОАО «Златмаш», 2012
	2012, инв. № 10136021086


	для нагревания проб

	82
	Электроплитка «Орбита» ЭПЧ-02/05
	РФ, ОАО Орбита, Россия, 2011
	2011,Инв. № 1013602616
	для нагревания проб

	83
	Делительный аппарат  БИС-1
зав. № б/н
	РФ, ООО "Форвест-М",  2003
	2010,инв. № 00000000550
	для смешивания образца зерна и выделения из него навесок 

	84
	Тестомесилка лабораторная ЕТК-1М №00062
	 РФ, ГНУ ВНИИЗ, 2003
	2010, инв. № 00000000578
	Замешивание образца  и определения клейковины 

	85
	Диафаноскоп
ДСЗ - 2М №81
	РФ,  ВНИИЗ, 2003 
	2010, инв. № 00000000558

	Определение оптических свойств зерна с целью определения стекловидности зерна

	86
	Рассев лабораторный                   У-1-ЕРЛ-1-3, зав. № 40
	РФ, ЦКГБ ВНИИЗ, 2000
	2010, инв. № 00000000567
	Определение зараженности

	87
	Рассев лабораторный                    У-1-ЕРЛ-1-3, зав № 09
	РФ, ЦКГБ ВНИИЗ, 2000
	2010, инв. № 00000000566
	Определение крупности муки

	88
	Шкаф вытяжной
ШВ-1200

	РФ, ЗАО "ПКП" Современная лаборатория", 2013

	2013, инв. № 1013421752

	Предназначен для работы с летучими веществами в лабораториях, где требуется вытяжка продуктов реакции.

	89
	Микроскоп
Биолам-И исп. УХЛ 4.2 № 940017
	РФ, ОАО "ЛОМО",1994

	2011, инв. № 1013402622


	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете , увеличение объектов при определение видового состава семян и идентификации вредителей.

	90
	Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1 №АА1700/00047
	РФ, ОАО "ЛОМО", 2011

	2011, инв. № 1010402468
	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем или падающим свете , увеличение объектов при определение видового состава семян и идентификации вредителей.

	91
	Микроскоп стереоскопический панкратический МСП-1  №АА1939/00010

	Россия, ОАО "ЛОМО", 2011

	2011, инв. № 1010402469
	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем или падающим свете , увеличение объектов при определение видового состава семян и идентификации вредителей.

	92
	Микроскоп МИКМЕД - 5, зав. № 1.75.25.0350

	 Россия, ОАО "ЛОМО",2006

	2006, инв. № 00600000353
	Для анал. различных биолог. объектов в проходящем свете. Увеличение объектов при определение видового состава семян и идентификации вредителей.

	93
	Мельница Perten LM 3310 №130120

	 Швеция, Perten Instruments АВ, 2013
	2013, инв. № 1013421672
	Измельчения продукта, помол образцов

	94
	Мельница ЛМЦ-1М №0371
	Россия, ВНИИЗ, 2010
	2010, инв. № 00000000590
	Измельчения продукта

	95
	Бестеневая лампа с увеличительной линзой VKG Tools VKG L-72
	Россия, ООО "ДИПОЛЬ", 2011
	2011, инв. № 1010602523
	Освещение и увеличение исследуемого объекта                                        

	96
	Бестеневая лампа с увеличительной линзой VKG Tools VKG L-72
	Россия,ООО "ДИПОЛЬ", 2011
	2011, инв. № 1010602522
	Освещение и увеличение исследуемого объекта                                        

	97
	Бестеневая лампа с увеличительной линзой VKG-72
	Россия,ООО "ДИПОЛЬ", 2013
	2013, инв. № 1013421775
	Освещение и увеличение исследуемого объекта                                        

	98
	Моечно-дезинфекционная машина Miele G 7883, зав. № 4157140
	Германия, Miele,  2013
	2013, инв. №1012421675
	Мойка и дезинфекция лабораторной посуды.

	99
	Холодильник медицинский Pozis ХФ-140, зав. № 215CV20007870
	РФ , ОАО " ПО "Завод имени Серго",,2013
	2013г, инв. №1013421667
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	100
	Аквадистиллятор  электрический ДЭ-25 "Спб", заводской № 252
	Россия, ЗАО "Завод "Электромедоборудование", г., 2013
	2013, инв. № 1013441609
	Получение дистиллированной воды с заданными физико-химическими параметрами путем тепловой перегонки воды. Производительность 25 л ± 10%

	101
	Холодильник-морозильник SANYO MPR-414F, зав. № 11120769
	Япония, Sanyo ,2013
	2013, инв. № 1013441605
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	102
	Холодильник фармацевтический MPR-311D, зав. № 13030016
	Япония, Sanyo ,2013
	2013, инв. №1012451665 
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	103
	Ламинарный бокс II класса (бокс биологической безопасности) АС2-4Е1, part Number EQR/GL-64
	 Сингапур, ESCO,2007
	2007, Инв. № ВА0000000100
	Для работы в средах различной степени агрессивности при проведении исследований  биологического материала.

	104
	Ламинарный бокс II класса (бокс биологической безопасности) АС2-4Е1, part Number EQR/GL-64
	 Сингапур, ESCO,2007
	2007, Инв. № ВА0000000101
	Для работы в средах различной степени агрессивности при проведении исследований  биологического материала.

	105
	Холодильник компрессорный двухкамерный                      Атлант МХМ-2835-00 №0624504395
	Беларусь, производитель: ЗАО Атлант ,2006
	2006, Инв. № 009000000430
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	106
	Плитка лабораторная нагревательная Velp RC2, зав. № 252384  
	Италия, Velp Scientifica ,2013
	2013, инв. № 1013641614
	для нагревания проб

	107
	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-142Б, зав. № 9N000020
	Россия, ЗАО «БМТ», г.Владимир ,2013
	2013, инв. № 1013421670
	Для вакуумной фильтрации проб воды по паразитологическим показателям

	108
	Микроскоп Olympus CX21 с системой видеодокументирования и с конденсором темного поля №8-К06168
	Япония, «Олимпас Корпорейшн» ,2009
	2009, Инв. № ВА000000590
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов и определение объекта исследования в темном поле

	109
	Микроскоп Olympus CX21 с системой видеодокументирования и с конденсором темного поля  № 8-К05540
	Япония, «Олимпас Корпорейшн» ,2009
	2009, Инв. № ВА000000591
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов и определение объекта исследования в темном поле

	110
	Автоклав (стерилизатор паровой) ВК-75-01 зав.768
	Россия ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов",2007
	2009, Инв. № 00600000051
	для стерилизации инструментария и посуды, среды

	111
	 Холодильник-морозильник фармацевтический SANYO MPR-414F, зав. № 14040021 
	Япония, Sanyo, 2014
	2014, инв. № 1012452221
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.


Холодильник -морозильник         ХМ-6022-000 зав.0717543949

	
	Беларусь, производитель: Атлант ,2007
	2007, Инв. № ВА0000000063
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.
	

	113
	Холодильник -морозильник INDESIT NBA 181, зав. №19508922700
	Россия, ЗАО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ",  2011
	2011, инв № 1013402638 
	Для замораживания и хранения проб 

	114
	Стерилизатор паровой ВК-75-01 (автоклав) зав. № 85
	Россия, ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов", 2007
	2007, Инв. № ВА0000000067
	для стерилизации инструментария и посуды, среды

	115
	Холодильник -морозильник Whirlpool  ARS 8120/1 WP    № 850181211101
	Бразилия, Whirlpool, 2008
	2011, инв № 1013402641 
	Для замораживания и хранения проб 

	116
	Холодильник Атлант МХМ-2819-90 КШД310/70, зав. № 0052260503
	Беларусь, ЗАО "Атлант,  2006
	2011, инв № 1010401146
	Для замораживания и хранения проб 

	117
	Холодильник Атлант МХМ-2819-90 КШД310/70, зав. № 0052265510
	Беларусь, ЗАО "Атлант,  2006
	2011, инв № 1010401149
	Для замораживания и хранения проб 

	118
	Холодильник Бирюса 542 К КШ-295, зав. № 029120010309
	Россия, ОАО «КЗХ «Бирюса», 2011
	2011, инв № 1013402639
	Для замораживания и хранения проб 

	119
	Холодильник - морозильник ХМ-6022-000 КШД 354/76 № 6022
	Беларусь, ЗАО "Атлант,  2006
	2007
инв № ВА0000000058
	Для замораживания и хранения проб 

	120
	Холодильный шкаф GMB7  №12РОР040329 
	 Италия, DESMON SRL,2012
	2012
инв №10134021101
	Для замораживания и хранения проб 

	121
	Холодильный шкаф Polair ШХ-0,7  № 038570
	Россия, Polair, 2007
	2007, инв № ВА0000000117
	Для охлаждения и хранения проб 

	122
	Шкаф ламинарный ( бокс абактериальной воздушной среды) БАВп-01-«Ламинар-с» -1.2(01)  №27.120.312
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы", 2007
	2007, инв № ВА0000000073 
	работа с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	123
	Шкаф ламинарный( бокс абактериальной воздушной среды) БАВп-01-«Ламинар-с» -1.2(02)  №27.120.316
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы",2007
	2007, инв № ВА0000000074 
	работа с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	124
	Шкаф ламинарный( бокс абактериальной воздушной среды) БАВп-01-«Ламинар-с» -1.2(03), зав. № 27.120.312  
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы", 2007
	2007, инв № ВА0000000075 
	работа с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	125
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (мод.NU437-400)-5, зав. № 109527092506
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000463
	работа с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	126
	Стерилизатор паровой     ВК-75-01 (автоклав) № 817
	Россия, ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов", 2007
	2007, инв. № ВА0000000069
	для стерилизации инструментария и посуды, среды

	127
	Аквадистиллятор  электрический ДЭ-25 СПБ модель 784  №237
	Россия, ЗАО "Завод "Электромедоборудование" ,2011 
	2013, инв. № 1013441610
	Получение дистиллированной воды с заданными физико-химическими параметрами путем тепловой перегонки воды. 

	128
	Стерилизатор паровой     ВК-75-01 (автоклав) № 2307
	Россия, ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов", 1986
	2000, инв № 006000000006
	для стерилизации инструментария и посуды, среды

	129
	Стерилизатор  инфракрасный  для  бактериологических петель и игл Bacteria Safe, зав. № 89424 / 08020
	Италия, PBI International, 2002
	2008, инв № 00600000056
	для стерилизации  микробиологических петель

	130
	Гомогенизатор Masticator Basic с подставкой для пакетов, зав. № 1000470/2265 
	Италия, PBI International, 2001
	2009, инв № ВА000000595

	Для измельчения и гомогенизации образцов в условиях, полностью исключающих любую контаминацию

	131
	Инфракрасный стерилизатор микробиологических петель и игл  Bacteria-Safe-2-GODE, зав. № 89424 Сер.№ 08215  
	Италия, PBI International,, 2002
	2009, инв № ВА000000593
	для стерилизации  микробиологических петель

	132
	Микроскоп для морфологических исследований  МИКМЕД 1  
	Россия, ОАО "ЛОМО", 2002
	2002, инв. № 009000000172
	Для анализа различных биологических объектов в проходящем свете. 

	133
	МикроскопCX31 Olympus, зав. № ОКО2484  
	Япония, «Олимпас Корпорейшн», 2011
	2011, инв № 1013402677
	увеличение объектов при определение видового состава   и идентификации микроорганизмов.

	134
	Моечная машина д/лаб. Посуды MielaborG7883CD, зав. № 074326280
	Германия, Miele PROFESSIONAL, 2007
	2007, инв № ВА000000164
	Для мойки и дезинфекции лабораторной посуды

	135
	Морозильник Атлант             ММ 184-74 МКШ-240 № 0736944891
	Беларусь, ЗАО " АТЛАНТ", 2007
	2007, инв № ВА000000100
	Для замораживания и хранения проб 

	136
	Облучатель бактерицидный настенный ОБК
	Украина,ВНПО Ветприбор, 2004
	2004, инв № 006000000211
	ультрафиолетовое облучение 

	137
	Облучатель ртутно-кварцевый маячный ОКВ30
	Украина,ВНПО Ветприбор, 2004
	2004,инв № 006000000212
	предназначен для ультрафиолетового облучения 

	138
	Плита газовая 2-х камфорочная     
	Россия, "Омничка", 2006
	2006, инв № 009000000243
	для нагревания,  для варки сред

	139
	Электроплитка Злата модель 114Т
	Россия, Златустовский машиностроительный завод, 2012
	2012, Инв № 10136021089
	 для нагревания,  для варки сред

	140
	Считывающее устройство (ридер) SCAN 1200  
	Франция, INTERSCIENCE ,2009
	2009,инв № ВА000000670
	 для идентификации м/ов, подсчет колоний

	141
	Машина для изготовления ватных пробок МРТУ-42-2309-63   №1820
	Украина, Завод ЭМА, 1969
	1969, Инв № 009000000162
	для изготовления ватных пробок для укупоривания пробирок и колб

	142
	Стиральная машина Zanussi FA 1032
	Польша, Electrolux, 2007
	2007, инв № 00600000519
	для стирки спец.одежды (халатов)

	143
	Миксер UNIVERSAL BL-2
	США, Totyc, 1995
	1995, инв. 009000000780
	Для приготовления желточной эмульсии

	144
	Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO-ШВ ЛВЖ-150
	РФ, ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы»,2009
	2009, инв. №Лаб00000401
	Шкаф вытяжной  с рабочей поверхностью из керамической плитки сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	145
	Микроволновая печь СВЧ для дефростации LG ELEKTRONICS Ins 
	Япония, LG Electronics, 2006
	2006, инв. №00600000147
	для нагрева и рагогрева

	146
	Холодильник бытовой электрический"Смоленск-417" 
КШ-230/22 УХЛ 4.2                зав. № 12802
	РФ,ОАО "Айсберг", 2007
	2007, инв. 0060001248
	Для замораживания и хранения проб 

	147
	Холодильник Liebherr LCv 4010, зав. № 82.679.039.0
	Австрия, Liebherr , 2013
	2013  инв.№ 1012452219
	Для хранения биоматериалов, лекарства и химические вещества 

	148
	Морозильная камера Атлант KSHD 151
	Беларусь,Атлант, 2004
	2004, инв.№ 006000000183
	Для хранения биоматериалов, лекарства и химические вещества

	149
	Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований   Olympus модели CX41  
	Япония, «Олимпас Корпорейшн», 2006
	2013, инв. № ПФ60001872
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	150
	Одноконфорочная электроплитка  EKP5006CВ
	Германия,  BOMANN,2014
	2014, инв. № 1013602615
	Для нагрева жидкостей и твердых тел

	151
	Холодильник Атлант ХМ 367-00 № 3938114314
	Россия ,ОАО Айсберг, 2009
	2009, ВА00000695
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	152
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН   PRO ECO 50 литр
	Россия, Аристон, 2009
	2009, инв. № ВА00000746
	Нагрев воды

	153
	Мешалка магнитная ПЭ-6100-перемеш.обьем до 1000 мл зав. № 5327
	Россия ,ЭКРОС, 2007
	2007, инв.№      ВА00000162
	для перемешивания и подогрева неагрессивных и агрессивных водных растворов, не взаимодействующих со стеклом

	154
	Шкаф ламинарный( бокс абактериальной воздушной среды) БАВп-01-«Ламинар-с» 1.2(01)  №27.120.308
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы", 2007
	2007, инв № ВА0000000076
	Для работы с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	155
	Электроплитка  ЭПЧ1-1,0/220
	Республика Беларусь,  ОАО Брестский радиотехнический завод,2004
	2007, инв. 00600000518
	для нагревания проб

	156
	Сита лабораторные с перфорированным полотном с круглыми отверстиями по DIN, ячейка 1,5 мм, ООО "ВИБРОТЕХНИК"   №1633             
	РФ, ООО "ВИБРОТЕХНИК" ,2006
	2006, номен.  000000100170 
	Для рассеивания по фракциям сыпучих материалов и грунтов -для зерна. Используется в:
- ГОСТ Р50688-94
- ГОСТ 26483-85- ГОСТ 26490-85
- ГОСТ 27821-88

	157
	Комплект сит лабораторных 0,1 мм, 2,2 мм
	Россия, ЗАО "НПО "Экрос", 2006
	2006, инв. № б/н
	Выделение нематод, спор рака картофеля. Используется для:
- Вороночного метода анализа проб.
- Методических рекомендаций по экспертизе карантинных сорных растений, Москва, 2014 г.

	158
	Холодильник бытовой электрический модели Чинар КШ-240П №044020 0215647
	Азербайджан,Бакинский завод холодильников, 1983
	1985, инв.№  009000000418-1
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества 

	159
	Лабораторный микроскоп Olympus модели CX21  № 8K05335
	Япония , «Олимпас Корпорейшн», 2009
	2009, ВА000000589
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	160
	Экстракционный аппарат для количественного извлечения веществ с использованием органических растворителей, SER148, зав. № 2839
	Италия, Velp Scientifica ,2006
	2006, инв. № 0000000595 БЕЗ









	для нагревания проб

	161
	Автомат для окраски Leica ST 5020 Configuration 2, зав. № 1855 
	 Германия , Leica Microsystems, 2012
	2012, Инв.№ 10124051137
	автоматический аппарат для многоцветного окрашивания, поддерживает стандартные гистологические протоколы окрашивания и специальные, которые могут выполняться как отдельно, так и в комбинации. 
  

	162
	Центрифуга (микроцентрифуга) вортекс Elmi Skyline, зав. № 637549


	Германия ,Elmi, 2006
	2006, инв.№ 00600000370
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	163
	Центрифуга настольная  ТЭТА до 1300 об/мин.ротор на 24 шт. 1,5-2 мл №39
	Россия, ООО Биоком, 2007
	2007, инв. ВА0000000064
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	164
	Центрифуга (микроцентрифуга) вортекс Elmi Skyline, зав. № 637545
	Германия, Elmi, 2006
	2006, инв.№ 00600000473
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	165
	Центрифуга (микроцентрифуга) Вортекс МИКРОСПИН FV-2400 Biosan, зав. № 500905048 
	Латвия , BioSan, 2009
	2009, инв.№ ВА000000664
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	166
	Микроцентрифуга-Вортекс МИКРОСПИН FV-2400 Biosan, зав. № 500905047
	Латвия , BioSan, 2009
	2009, инв. № ВА000000665
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	167
	Аспиратор (отсасыватель) лабораторный Biosan FTA-1, зав.№ 040108-1205-0239
	Латвия , BioSan, 20092012
	2012, инв. № 10134041001
	предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

	168
	Аспиратор (отсасыватель) лабораторный с колбой ловушкой Biosan FTA-1, зав.№ 040108-1301-0021
	Латвия , BioSan, 20092013
	2013, Инв. № 1013441608
	предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

	169
	Микроцентрифуга-Вортекс МИКРОСПИН FV-2400, зав. № 50905050 
	Германия, Elmi, 2006
	2009, инв. № ВА000000666
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	170
	Гомогенизатор лабораторный (с комплектующими) TissueLyser LT, зав. № 23.1001/06490 
	Германия, Qiagen, 2013
	2013, инв. № 1012451566
	Для перемешивания,диспергирования и гомогенизации

	171
	Ультразвуковой гомогенизатор Bandelin HD2070 в комплекте, зав. № LS6
	Германия, Bandelin, 2007
	2007, инв. № ВА000000162
	Для разрушения клеток, изготовления эмульсии и гомогенизации материалов, дегазации жидкостей, дисперсии, экстракции и сонометрии

	172
	Ультразвуковой гомогенизатор Bandelin HD2070 в комплекте
	Германия,Bandelin, 2007
	2007, инв. ВА000000163
	Для разрушения клеток, изготовления эмульсии и гомогенизации материалов, дегазации жидкостей, дисперсии, экстракции и сонометрии

	173
	Гомогенизатор SilentCrusherM комплекте с насадкой 12F, зав. № 070701751
	Германия, Heidolph, 2007
	2007, инв. № ВА000000059
	Для перемешивания,диспергирования и гомогенизации


Холодильник DON R-233 СП, зав. № 111400000740

	
	Россия, ООО "ДОН", 2011
	2011, инв. № 1013402633
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.
	

	175
	Холодильник DON R-233 СП, зав. № 111400000710
	Россия, ООО "ДОН", 2011
	2011, инв. № 1013402634
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	176
	Холодильник DON R-233 СП, зав. № 111400000720
	Россия, ООО "ДОН", 2011
	2011, инв. №1013402635
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	177
	Холодильник бытовой двухкамерный Индезит, зав. № 610034561
	Италия, Indesit Company, 2006
	2006, инв. № 00600000441
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов

	178
	Холодильник-морозильник медицинский LIEBHERR LCv 4010 , зав. № 82.337.145.5
	Швейцария, Liebherr, 2013
	2013, инв. № 1013441603
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества как при плюсовой, так и при минусовой температуре.

	179
	Холодильник-морозильник медицинский LIEBHERR LCv 4010 , зав. № 82.379.865.8


	Швейцария, Liebherr, 2013
	2013, инв. № 1013441602
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества как при плюсовой, так и при минусовой температуре.

	180
	Холодильник-морозильник медицинский LIEBHERR LCv 4010 , зав. № 82.379.856.6
	Швейцария, Liebherr, 2013
	2013, инв. № 1013441601
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества как при плюсовой, так и при минусовой температуре.

	181
	Микроскоп Olympus CX31, зав. № 3384
	Япония, Olympus Corporation, 2011
	2011, инв. № 1013402676
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	182
	Микроскоп  световой Olympus  СХ21 FS1-2, зав. № 6L11025
	Япония, Olympus Corporation, 2007
	2007, инв. № wВА000000103
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	183
	Микроскоп  световой Olympus  СХ21 FS1-2, зав. №  6L12672
	Япония, Olympus Corporation, 2007
	2007, инв. № wВА000000105
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	184
	Камера для горизонтального электрофореза "SE-2" с источником питания "Эльф-4", зав. № Е4В111  
	Польша, Helikon, 2013
	2013, инв. № 1012451776
	 для горизонтального электрофореза

	185
	Камера электрофоретическая ячейка Mini-Sub Cell GT System  7*10см, зав. № 59107
	США, Bio-Rad, 2006
	2006, инв. № 00600000384
	Форма для заливки агарозы

	186
	Система гель-документирования Gel Doc XR+, зав. № 721BR09796 
(фотокамера)
	США, Bio-Rad, 2013
	2013, инв. № 1012451774
	Для наблюдения за ходом исследования

	187
	Микротом замораживающий МЗ-2, зав. № 57   
	Россия, «ТОЧМЕДПРИБОР», 1983
	2007, инв. № ВА000000103
	предназначен для получения срезов замороженных животной и растительной тканей с целью их микроскопического исследования

	188
	Карусельный гистопроцессор STP 120, зав. № 55394
	Германия,  MICROM International, 2012
	2012, инв. № 10124051119
	для гистологической обработки тканей карусельного типа с дополнительным перемешиванием для улучшения инфильтрации ткани

	189
	Гомогенизатор Speed Mill PLUS
	Германия, Analitik Jena AG, 2014
	2014, инв. № 1012452229
	Для перемешивания,диспергирования и гомогенизации                           представляет собой высокоэффективную систему для гомогенизации различных исходных материалов с целью последующего выделения ДНК, РНК и белков.

	190
	Пила осциллирующая ПКТ-М7
	 Россия, ЗАО "Ассоциация Аэрокосмических Инженеров", 2015 
	2015, инв. № 1013422308
	обеспечивает качественное пиление костной ткани

	191
	Станция по заливке парафиновых блоков EC 350, зав. № 54181, 54187
	Германия , MICROM International, 2012
	2012, инв. № 10124051120
	по заливке парафиновых блоков

	192
	Замораживающее устройство «Микрос», зав. № 75
	Россия, МИКРОС, 2004
	2004, инв. № 006000000305
	для заморозки изделия

	193
	Ротационный микротом Microm HM 315, зав. № 901130
	Германия, Carl Zeiss, 2007
	2007, инв. № ВА0000000097
	для изготовления срезов из замороженной ткани без предварительной фиксации.

	194
	Световой микроскоп с системой видео документирования LeicaDM 1000, зав. № 294075
	Германия, Leica Microsystems, 2011
	2011, инв. № 00600000050
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов и определение объекта исследования в темном поле

	195
	Ультразвуковая мойка (очиститель) УЗВ-28, зав. № 17885
	РФ, НПО «Промавтоматика», 2009
	2009, инв. № ВА000000661
	очистка инструмента многоразового применения, литьевых форм.                               перемешивание растворов и жидкостей, ускорение реакций, очистка проволочных фильтров, дегазация жидкостей т. д. 

	196
	Ультразвуковая мойка (очиститель) УЗВ-28, зав. №  17857
	Россия, НПО «Промавтоматика», 2009
	2009, инв. № ВА000000660
	очистка инструмента многоразового применения, литьевых форм.                               перемешивание растворов и жидкостей, ускорение реакций, очистка проволочных фильтров, дегазация жидкостей т. д. 

	197
	Холодильник бытовой двухкамерный Индезит, зав. № 611022360


	Италия, ndesit Company, 2006
	2006, инв. № 00600000440
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов

	198
	Холодильник медицинский SANYO MPR-311D(H), зав. № 13010004


	Япония, Sanyo, 2013
	2013, инв. № 1012451664
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов

	199
	Холодильник медицинский SANYO MPR-215F, зав. № 13010007


	Япония, Sanyo, 2013
	2013, инв № 1012451663
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов

	200
	Камера электрофоретическая горизонтальная, размер геля 15*10см Minu-Sub Cell GT System, зав. № 36877
	США, Bio-Rad, 2006
	2006, инв. №00600000385
	Форма для заливки агарозы

	201
	Микроскоп инвертированный Olympus СКХ 41 SF – 5, зав. № 8G11753
	Япония, Olympus Corporation, 2009
	2009, инв. № ВА00000325
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	202
	Микроскоп инвертированный Olympus СКХ 41 SF – 5, зав. № 8G1718
	Япония, Olympus Corporation, 2009
	2009, инв. № ВА00000326
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов  

	203
	Трансиллюминатор ЕСХ-15-М (фотокамера), зав. № 0613955


	Франция, Vilber Lourmat, 2006
	2006, инв. № 00600000386
	осуществляют фотодокументацию 


Низкотемпературный морозильник, температурный диапазон от -50 до -86 С ILS-D8513, зав. № FH0593

	
	США, NuAire, 2006
	2006, инв. № 006000000367
	для замораживания и безопасного хранения биологических образцов, препаратов крови, клеток и других материалов 
	

	205
	СВЧ-печь Samsung CE 1000R, зав. № 150B7DBZ800243N
	Южная Корея, Samsung Group, 2011
	2011, инв. № 1010401140
	для подготовки проб 

	206
	Холодильник фармацевтический MPR-215 F, зав. № 13120202
	Япония, SANYO, 2014
	2014, инв. №1012452222
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	207
	Аквадистиллятор электрический
ДЭ-25М №1035
	Россия , ЗАО ЭМО, 2015
	2016 инв.№ 1013422643
	для получения дистиллированной воды

	208
	Устройство намотки ватных пробок
 №180
	Россия, ОАО "ОКТБ Кристалл", 2015
	2016 инв.№ 1013422640
	для изготовления ватных пробок для укупоривания пробирок и колб, флаконов

	209
	Шейкер медицинский  S-3.02.L, зав. № 10A1530482V
	 Латвия, Elmi, 2015
	2016, инв. № 1013422642
	Для создания вращательного перемешивания жидкости в лабораторной посуде с плоским дном

	210
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 50л
	Россия, АРИСТОН, 2007
	2007,инв.№ ВА000000170
	Нагрев воды

	211
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 "Позис" белый, зав. № 213СV20006926
	Россия, Позис, 2016
	2016, инв. № 1013423177
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	212
	Мельница зерновая лабораторная ЛЗМ-1М, №3357/0316
	Россия, ООО "Техногаз", 2016
	2016, инв.№ 1013423172
	для размола зерновых в лабораторных условиях.

	213
	Шейкер Multi Reax зав. № 200059176 0116
	Германия, Heidolph, 2016
	2016, инв. № 1013422728
	Для создания вращательного перемешивания жидкости в лабораторной посуде с плоским дном

	214
	Электрическая плита ENDEVER SKYLINE EP-19ч, зав. № 04140461
	Китай, ENDEVER, 2016
	2016, инв. № 1013623144   
	для нагревания проб

	215
	Электрическая плита настольная ЭПЧ 2-2,0/220 "Мечта 211Ч
	Россия, АО "Златмаш", 2015
	2015, инв. № 1013622412
	для нагревания проб

	216
	Шейкер горизонтальный Unimax
	Германия, Heidolph, 2009
	2013, инв. № ПФ60001693
	Для создания вращательного перемешивания жидкости в лабораторной посуде

	217
	Система быстрого испарения, в комплекте с безмасляным компрессором TurboVap LV , зав. № TV1606N21327
	Швеция, Biotage, 2016
	2016, инв. № 1012442714
	устройство для быстрого удаления жидкостей отгонкой их при пониженном давлении. 

	218
	Мясорубка Moulinex hv8 2000w ME62, зав. №1520000946
	 Франция, Moulinex, 2016
	2016, инв. № 1013423142
	Измельчение проб

	219
	Шкаф вытяжной Лаб-1200 ШВ-Н без сантехники нестандарт-1
	Россия, ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» ,2009
	2009, инв. № ЛАБ0000452
	предназначен для работы с химическими веществами в производственных, исследовательских и специализированных лабораториях.

	220
	Шкаф вытяжной  Лаб-1800 ШВ-Н
	Россия, ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» ,2009
	2009, инв. № ЛАБ0000451
	предназначен для работы с химическими веществами в производственных, исследовательских и специализированных лабораториях.

	221
	Ротационный испаритель  с электрическим вакуумным насосом Laborota 4010 digital,
№ 070716386
	Германия, "Heidolph», 2006
	2013 инв.№ ПФ60001799
	устройство для быстрого удаления жидкостей отгонкой их при пониженном давлении. Широко применяется в химических лабораториях для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

	222
	Устройство для твердофазной экстракции АНО-6023
	Великобритания, Phenomenex, 2013
	2013, инв. № 1013441607
	является вспомогательным устройством для пробоподготовки методом твердофазной экстракции, а так же фильтрования образца с использованием вакуума

	223
	Холодильник бытовой электрический КШД-256 Атлант, зав. № 735534621
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2006
	2006, инв. № 009000000418-3
	В холодильнике можно хранить любые лекарства, субстанции, химические соединения и биоматериалы, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	224
	Микроизмельчитель тканей Ultra-turrax, IKA, T-25 digital, зав. № 184882
	Германия, IKA, 2009
	2009, ЛАБ00000422
	Гомогенизация образца

	225
	Мясорубка БЕЛВАР КЭМ-36/220-4, зав. № 109243
	Беларусь, ОАО «Минский приборный завод», 2009
	2009, инв. № ВА00000381
	Измельчение проб

	226
	Блендер (мельница) BLENDER 800ES, зав. № 10769 (для ВЭЖХ "Стайер")
	Россия, ЗАО "Аквилон", 2010
	 2010, инв. № 0060001170
	Измельчение проб

	227
	Манифольд для тредофазной экстракции  (для ВЭЖХ "Стайер"), б/н
	Россия, ЗАО "Аквилон", 2010
	 2010, инв. № 0060001170
	Является вспомогательным устройством для пробоподготовки методом твердофазной экстракции, а так же фильтрования образца с использованием вакуума

	228
	Компрессор (для ВЭЖХ "Стайер"), зав. № O20914221
	Италия, Fiac, 2009
	 2010, инв. № 0060001170
	Предназначена для получения сжатого воздуха

	229
	Установка для выпаривания и концентрации проб ECTS 10, зав. № № 00687
	Россия, ЗАО "Аквилон", 2010
	 2010, инв. № 0060001170
	Предназначена для выпаривания растворителей из микропланшетов разного формата

	230
	Осветитель волоконный К2-К150, зав. № 206525
	Россия, ОАО "ЛОМО", 2011
	2011,  инв.№ 1013402678
	идентификация карантинных вредных организмов

	231
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (модель NU437-400), зав. № 109967101106
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000432
	предназначен для защиты операторов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	232
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (модель NU437-400), зав. № 109968101106
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000460
	предназначен для защиты операторов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	233
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (модель NU437-400), зав. № 109982101106
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000461
	предназначен для защиты операторов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	234
	Система визуализации БВО-5
	Китай, DCM, 2011
	2011, Инв. № 1013402623
	идентификация карантинных вредных организмов

	235
	Перемешивающее устройство LS-110 (ЛАБ-ПУ-01), зав. № 2048
	Россия , ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы",  2016
	2016, инв. № 1013422770
	Для создания вращательного перемешивания жидкости в лабораторной посуде

	236
	Электроплитка «Мечта 112»
	Россия, АО «Златмаш», 2016
	2016, инв. № 1013623100
	для нагревания проб

	237
	Дозатор (насос) 1-канальный Biohit Proline Midi Plus, 1-50 мл, зав. № 15019459
	Финляндия, ООО "Биохит", 2016
	2016, инв. № 1013422774
	Используется вместе с пипеткой по ГОСТ 29228-91 2 кл

	238
	Холодильник -морозильник Whirlpool  ARS 8120/1 WP
	Бразилия, Whirlpool, 2008
	2011, инв № 1013402640
	Для замораживания и хранения проб 

	239
	Перемешивающее устройство LS-110 (ЛАБ-ПУ-01), зав. № 2047
	Россия, ЗАО "Лабораторное Оборудование и Приборы", 2016
	2016, инв. № 1013422771
	Предназначено для перемешивания жидкостей одновременно в нескольких сосудах объемом от 50 до 2000 мл

	240
	Морозильник медицинский "ARCTIKO" LF 300, зав № 01.16.1055 892
	Дания, ARCTIKO, 2016
	2016, инв. № 1012422767
	обеспечивает безопасность, простоту эксплуатации и гарантирует надёжную сохранность образцов и материалов

	241
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 80 л
	Россия, АРИСТОН, 2009
	2009, инв.№ ВА00000485
	Нагрев воды

	242
	Камера Горяева 2-х сеточная
	Россия, ООО "Минимед", 2016
	2016, инв. № 1013443252
	Предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров

	243
	Счетчик лабораторный СЛ-1, зав. № 863
	Украина, Киевское производственное объединение "Медаппаратура", 1991
	1991, инв. № 1013422467
	 Предназначен для подсчета различных видов клеток крови (лейкоцитарной формулы) при ее микроскопическом исследовании в лабораториях

	244
	Счетчик лабораторный СЛ-1, зав. № 424
	Украина, Киевское производственное объединение "Медаппаратура", 1991
	1991, инв. № 1013422466
	 Предназначен для подсчета различных видов клеток крови (лейкоцитарной формулы) при ее микроскопическом исследовании в лабораториях

	245
	Облучатель бактерицидный ОБН 450П (6 ламповый)
	Украина, ВНПО Ветприбор, 2004
	2006, инв. № 0060000434
	предназначен для ультрафиолетового облучения

	246
	Облучатель бактерицидный ОБН 450П (6 ламповый)
	Украина, ВНПО Ветприбор, 2004
	2006, инв. № 0060000432
	предназначен для ультрафиолетового облучения

	247
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 80 л
	Россия, АРИСТОН, 2007
	2007, инв.№ ВА000000147
	Нагрев воды

	248
	Шкаф сушильный ТГУ-01-200
	Украина , ЧП "Мед-техника САП", 2004
	2004, инв. № 0060000402
	Предназначен для воспроизведения и поддержания в заданных пределах температуры внутри рабочей камеры при  проведении серологических, бактериологических и других лабораторных исследований

	249
	Микроскоп для биологических исследований МикроН-400М, зав. 55
	Россия, ООО, "Петролазер", 2009
	2009, инв. № ВА00000592
	для наблюдения и изучения изображения биологических и других прозрачных объектов 

	250
	Диспенсер ACUREX 501 (1-30мл), зав. № 18101011/3
	 Швеция, Socorex, 2009
	2009, инв. № Лаб000000420
	для дозирования воды без учета объемов

	251
	Электроплитка ЭПШ-2-1, 6/220 "ОКА-9М1"
	Россия, ООО «ДиНЭл-НН», 2009
	2009, инв. № ВА000000425-3
	для нагревания проб

	252
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН 
	Россия, Аристон, 2007
	2007, инв. № 00600000600
	Нагрев воды

	253
	Шкаф сушильный ШСС-80 п УХЛ 1.2, зав. 1487
	Украина, ОАО "Могилев-Подольский приборостроительный завод", 1990
	1990, инв. № 000000583
	Для просушивания лотков

	254
	Плитка электрическая "Мечта"
	Россия ,ОАО "Златмаш", 2015
	2016, инв. № 1013622411
	для нагревания проб

	255
	Шкаф лабораторный вытяжной  ВШ-36, зав. 
№ 187/244 ШВ-35 НН
	Россия , ЗАО « Лабораторное оборудование и приборы», 2008
	2008, Инв. № ВА000000203
	сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	256
	Микроскоп МСП-1 вариант 2, зав. № ХС1281
	Россия, АО "ЛОМО",  2016
	2016, инв. № 1013423141
	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете , увеличение объектов

	257
	Микроскоп МБС-1, зав. № 57456
	Россия, Оптико-механическое объединение им. В. И. Ленина, 1990
	1990, инв. № 006000000160   
	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете , увеличение объектов

	258
	Микроскоп стереометрический МБС-10, зав. № 0700511
	Россия, ОАО "ЛЗОС", 2007
	2007, инв. № ВА000000128
	Для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете , увеличение объектов

	259
	Электроводонагреватель ISEA Glasslined
	Россия, ООО "Инженерные системы", 2006
	2006, инв. № 00600000356
	Нагрев воды

	260
	Шейкер медицинский S-3-02M, зав. № 10A1530482V
	Латвия, Elmi, 2016
	2016, инв. № 1013422648
	Для создания вращательного перемешивания жидкости в лабораторной посуде 

	261
	Шкаф вытяжной без муфельной печи без
	Россия, ЗАО « Лабораторное оборудование и приборы»
	инв. № 00000000581
	Шкаф вытяжной сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	262
	Электроплитка "Мечта"
	Россия ,ОАО "Златмаш", 2012
	2012, инв. № 10136021084
	для нагревания проб

	263
	Нагревательная платформа RC 2, зав. № 259357
	Италия, «VELP», 2013
	2013, инв. № 1013421676
	для нагревания проб

	264
	Гомогенизатор Т25 digital ULTRA-TURRAX
	Германия, IKA, 2011
	2011, инв.№ 1013402617
	Для перемешивания,диспергирования и гомогенизации

	265
	Электроплитка «Мечта 112»
	Россия, АО «Златмаш», 2012
	2012, инв. № 10136021088
	для нагревания проб

	266
	Шкаф вытяжной-Лабтех-ШВ-3-НО с компл.сантехники
	Россия, ООО « ЛАБТЕХ», 2008
	2008, Инв. №  ВА000000200
	Шкаф вытяжной  с рабочей поверхностью из керамической плитки сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	267
	Шкаф вытяжной ШВ-46-НО, зав. № 187/24
	Россия, ООО "Лабтех", 2008
	2008, инв. № ВА000000202
	Шкаф вытяжной  с рабочей поверхностью из керамической плитки сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	268
	Дозатор лабораторный «АКВАСТЕП», зав. № Т 3454
	Россия, ЗАО "НПКФ АКВИЛОН", 2009
	2009, инв. № ВА00000410
	для дозирования воды без учета объемов

	269
	Шкаф вытяжной ШВ-4-НО, зав. № 187/244
	Россия, Предприятие "Лабораторная техника", 2008
	2008, инв. № ВА000000201
	Шкаф вытяжной  с рабочей поверхностью из керамической плитки сводит к минимуму вредные воздействия на человека при работе с химически агрессивными, летучими и токсичными реагентами.

	270
	Насос-компрессор вакуумный, зав. № 0606-805
	 
	2006, инв. № 00600000388
	Потребление сжатого воздуха

	271
	Хололильник DON R-233 СП, зав. № 111400000710
	Россия, ООО "Дон", 2011
	2011, инв. № 1013402634
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	272
	Центрифуга ВОРТЕКС ТЕТА-2, зав. № 32
	Россия, ООО "Биоком", 2004
	2004, инв. № 00600000345
	 применяется для разделения растворов на фракции. Разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	273
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (мод.NU437-400E), зав. № 154016120412
	США, NuAire, 2012
	2012, инв. № 1012421190
	предназанчен для защиты оператороов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	274
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (мод.NU437-400E), зав. № 154015120412
	США, NuAire, 2012
	2012, инв. № 1012441189
	предназанчен для защиты оператороов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	275
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (модель NU437-400), зав. № 109983101106
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000464
	предназначен для защиты операторов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	276
	Шкаф с ламинарным потоком воздуха 2 класса (модель NU437-400), зав. № 109528092506
	США, NuAire, 2006
	2006, инв № 00600000462
	предназначен для защиты операторов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	277
	Аспиратор (отсасыватель) лабораторный Biosan FTA-1, зав. № 040108-1205-0240
	Латвия, Biosan, 2012
	2012, инв. № 10134041000
	предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

	278
	Микроцентрифуга-Вортекс Micro-Spin, зав. № 500812023
	Германия, Eppendorf, 2013
	2013, инв.№ ПФ60001878
	 применяется для разделения растворов на фракции.                                разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	279
	Аспиратор (отсасыватель) медицинский ОМ-1
	Россия, ОАО "Утёс", 2012
	2012, инв.№ 10134041020
	предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

	280
	Аспиратор (отсасыватель) медицинский ОМ-1
	Россия, ОАО "Утёс", 2012
	2012, инв.№ 10134041019
	предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере.

	281
	Морозильник MUF40, зав. № 1104-29
	Дания, Dairei,  2011
	2011, инв. № 1013402674
	создает стабильную низкотемпературную среду с минимальными температурными колебаниями, что делает его идеальным оборудованием для хранения чувствительных к колебаниям температуры клеток крови и биологических образцов.

	282
	Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-"Ламинар-С", зав. № 34.01.095
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы", 2007
	2007, инв. № ВА000000077
	предназанчен для защиты оператороов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	283
	ПЦР-бокс (модель UVC/T-M-AR), зав. № 840610006
	Латвия, Biosan, 2006
	2006, инв. № 00600000396
	предназанчен для защиты оператороов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	284
	Центрифуга ВОРТЕКС ТЕТА-2, зав. № 54
	Россия, ООО "Биоком", 2004
	2004, инв. № 00600000345
	 применяется для разделения растворов на фракции. Разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил

	285
	Настольный горизонтальный автоклав HS 25-19-2, зав. № ZS08162
	Япония, Hanshin, 2006
	2006, инв. № 00600000474
	для стерилизации инструментария и посуды, среды

	286
	Аквадистиллятор электрический
ДЭ-25, зав. № 217
	Россия, ЭМО, 2013
	2013, инв.№ 1013441611
	для получения дистиллированной воды

	287
	Водонагреватель Bio-Glasslined ER150V (SilverHeat), зав. № 123803368, 150 л
	Россия, Thermex,  2012
	2012, инв. № б/н
	Нагрев воды

	288
	Машина автоматическая для мойки и дезинфекции G7883 CD
	Германия, Miele,  2013
	2013, инв. № 1012451640
	Для мойки и дезинфекции лаб. Посуды

	289
	Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-"Ламинар-С", зав. № 34.01.098
	Россия, ЗАО "Ламинарные системы", 2007
	2007, инв. № ВА000000078
	предназанчен для защиты оператороов при работе с патогенными агентами и микроорганизмами , передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды с заданными параметрами в ограниченном пространстве.

	290
	Гель-документирующая система ГЛ 2
	Польша, Хеликон, 2006
	2006, инв. № 00600000387
	предназначена для ввода в компьютер изображений люминесцирующей ДНК в гелях, окрашенных бромистым этидием и аналогичными по спектральным характеристикам красителями. Изображение выводится непосредственно на компьютер. 

	291
	Холодильник Минск, зав. № 949790820
	Беларусь, Минский завод холодильников, 2010
	2010, инв. № 0000000580
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	292
	Тестомесилка лабораторная ТЛ1-75
	Россия, Ростовский завод "Спецэлеватормельмаш", 2006
	2006, инв. № 1013422461
	Замешивание образца  и определения клейковины

	293
	Мельница лабораторная технологическая LM-3310, № 2663
	Россия, Плаун, 2016
	2016, инв.№ 1013423212
	для размола зерновых в лабораторных условиях.

	294
	Дозатор лабораторный одноканальный механический (диспенсер) Acurex 501 зав. № 18101011/4
	 Швеция, Socorex, 2009
	2009, инв. № Лаб000000421
	для дозирования воды без учета объемов

	295
	Дозатор пипеточный автоклавируемый  с переменными объемами доз одноканальный                                     ДПАОП-1-2-20                 зав. № ВК 65922; 2-20 мкл
	РФ, Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000447
	Для жидкости.  Используется в "Наставлении по диагностике бруцеллезе животных" от 29.09.09 № 13-5-02/0850 (приложение 2)

	296
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 20-200 мкл, зав. № BМ 05606   
	США, ЗАО "Термо Фишер Саейнтифик",2009
	2009, инв. № ВА000000415
	Для жидкости.  Используется в МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота от 23.08.00 № 13-7-2/2130 п. 21.5 

	297
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564325  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422663
	100-1000 мкл

	298
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564312 Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422657
	100-1000 мкл

	299
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564326  Госреестр 36152-12
	Финляндия,Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422664
	100-1000 мкл

	300
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564324  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422662
	100-1000 мкл

	301
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564315  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422659
	100-1000 мкл

	302
	Дозатор лабораторный одноканальный механический (диспенсер) Acurex 501 зав. № 18101011/2
	 Швеция, Socorex, 2009
	2009, инв. № Лаб000000419
	Используется для дозирования воды

	303
	Водонагреватель Thermex IF 30 V, зав. № 1111041102
	Россия,  Thermex, 2012
	2012, инв.№ 10136021096
	Нагрев воды

	304
	Водонагреватель Thermex IF 50 V 
	Россия, Thermex, 2012
	2012, инв. № 10136021095
	Нагрев воды

	305
	Водонагреватель Thermex IF 30 V, зав. № 1203221153
	Россия, Thermex, 2012
	2012, инв.№ 10136021097
	Нагрев воды

	306
	Водонагреватель накопительный АРИСТОН TI 80 литров, зав. № 37000228307060/10255303
	Россия, Hotpoint-Ariston , 2007
	2007, инв.№ ВА000000146
	Нагрев воды

	307
	Водонагреватель Thermex IF 50 V, зав. № 1204161575
	Россия, Thermex, 2012
	2012, инв.№ 10136021094
	Нагрев воды

	308
	Холодильник "Смоленск-3М-О", зав. № 887-3
	Россия, Смоленск, 2004
	2004, инв. № 006000000342
	Для замораживания и хранения проб, субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	309
	Морозильник Атлант ММ 184-74-2, зав. № CKH150H502
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2007
	2007, инв. № ВА000000098
	Для замораживания и хранения проб, субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	310
	Холодильник DON R-233 СП, зав. № 111300000670
	Россия, ООО "ДОН", 2011
	2011, инв. № 1013402631
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	311
	Холодильник LKPv 6520, зав. № 82.754.415.2
	Австрия, Liebherr, 2014
	2014, инв. № 1012452215
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	312
	Холодильник бытовой Атлант 6022-000 (1), зав. № 0717543912
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2007
	2007, инв.№ ВА0000000062
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества 


Холодильник DON R-233 СП, зав. № 111400000713

	
	Россия, ООО "ДОН", 2011
	2011, инв. № 1013402632
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.
	

	314
	Холодильник бытовой двухкамерный Индезит, зав. № 611020546
	Россия, ЗАО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ", 2006
	2006, инв. № 00600000442
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов

	315
	Холодильник бытовой Атлант 6022-000 (2), зав. № 0717542936
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2007
	2007, инв.№ ВА0000000060
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества 

	316
	Холодильник-морозильник MPR-414F, зав. № 14040024
	Япония, Panasonic, 2014
	2014, инв.№ 1012452220
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	317
	Холодильник бытовой Атлант 6022-000, зав. № 0717543912
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2007
	2007, инв.№ ВА0000000062
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества 

	318
	Холодильник Атлант 365, зав. № 3021194558
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2010
	2010, инв.№ 0060001165
	Шкаф имеет как холодильную, так и морозильную камеру, то есть в нем можно хранить биоматериалы, лекарства и химические вещества 

	319
	Холодильник Полюс, зав. № 327276
	Россия, ЗАО "Полюс СОЮЗ", 2010
	2010, инв. № 009000000421
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	320
	Холодильник Полюс, зав. № 1097407
	Россия, ЗАО "Полюс СОЮЗ", 2010
	2010, инв. № 009000000421
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	321
	Холодильник Зил-Москва, зав. № 402851
	Россия , Зил, 2010
	2010, инв. № 009000000421


	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	322
	Холодильник медицинский ХФ-400-1 "Позис", зав. № 207AV20002836
	Россия, Позис, 2008
	2008, инв. № 00600000062
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	323
	Анализатор жира Ser 148.6 (Аппарат для экстракции растворителями), зав. № 283904
	Италия, Velp, 2016
	2016, инв. № 1012423200
	позволяет производить количественное отделение вещества или группы веществ от полутвердой или твердой смеси

	324
	Прибор для получения особо чистой воды «Водолей», зав. № 3486
	Россия , НПП «Химэлектроника», 2011
	2011, инв.№ 1013402662
	предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизованной воды.

	325
	Мини-насос (комперссор) N86KT.18, зав. № 2.06064504
	Германия, NKF LABOPORT, 2012
	2013, инв. №  1013441607
	транспортирует, сжимает
и откачивает чисто, т.е. без загрязнения сред

	326
	Аквадистиллятор электрический
ДЭ-25М №0159
	Россия , ЗАО ЭМО, 2011
	2011, инв.№ 1013402665
	для получения дистиллированной воды

	327
	Система для инденфик.микроорганизмов AutoScan-4, зав. № 10882
	Германия, Siemens Healthcare Diagnostics, 2009
	2009, инв.№ 00600000072
	Идентификация микроорганизмов. Определение чувствительности к антибиотикам

	328
	Микроскоп (бинокуляр) OLYMPUS CX 41RF, зав. № T63M6D40133
	Япония, OLYMPUS, 2016
	30.11.2016, инв. № 1012423201
	для наблюдения изображения биологических и других прозрачных объектов  в проходящем свете в светлом поле

	329
	Камера Горяева 2-х сеточная
	Россия, ООО "Минимед", 2016
	2016, инв. № 1013443253
	Предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров

	330
	Анаэростат, зав. № 17036
	Германия, Schuett, 2017
	2017, инв. № 1013425264
	Предназначен для культивирования в чашках Петри микроорганизмов группы облигатных анаэробов (бактероидов) и микроаэрофилов (кампилобактеров)

	331
	Анаэростат, зав. № 17034
	Германия, Schuett, 2017
	2017, инв. № 1013425262
	Предназначен для культивирования в чашках Петри микроорганизмов группы облигатных анаэробов (бактероидов) и микроаэрофилов (кампилобактеров)

	332
	Анаэростат, зав. № 17033
	Германия, Schuett, 2017
	2017, инв. № 1013425263
	Предназначен для культивирования в чашках Петри микроорганизмов группы облигатных анаэробов (бактероидов) и микроаэрофилов (кампилобактеров)

	333
	Анаэростат, зав. № 17015
	Германия, Schuett, 2017
	2017, инв. № 1013425265
	Предназначен для культивирования в чашках Петри микроорганизмов группы облигатных анаэробов (бактероидов) и микроаэрофилов (кампилобактеров)

	334
	Микроскоп люминисцентный Микмед-2 Вар.11(Люмам РПО-11), зав. № NX0050
	Россия, Ломо, 2007
	2007, инв. № ВА0000000072
	для наблюдения изображения биологических и других прозрачных объектов  в проходящем свете в светлом поле

	335
	Безмаслянный Компрессор
JUN-AIR- OF 302-25B, зав.№ 703198
	Дания, JUN-AIR, 2009
	2009  инв.№ ВА00000856
	Потребление сжатого воздуха

	336
	Компрессор
LFX1/0-7MED TM24, зав.№ WCF611250
	Швеция, Atlas Copco, 2009
	2009  инв.№ 00600000057
	Потребление сжатого воздуха

	337
	Морозильная камера Смоленск 119, зав. № 2024
	РФ , АО "Айсберг", 2007
	2007, инв. № ВА0000000118
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	338
	Морозильник Атлант ММ 184-74-1а, зав. № 0739022585
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2011
	2011, инв. № ВА000000198
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	339
	Холодильник Атлант, зав. № 0811373937
	Беларусь, ЗАО "Атлант",  2013
	2013, инв. № ПФ60002041
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	340
	Холодильник Атлант-2819-00 (90), зав. № 0052265512
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2011
	2011, инв. № 1010401153
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	341
	Морозильный ларь МЛК-400
	РФ, ГК "ХОЛОД",2011
	2011, инв. № 1010401158
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	342
	Гомогенизатор BagMixer400VW, зав № 081120124
	Франция , BagMixer, 2013
	2013, инв. № ПФ60001606
	Для перемешивания,диспергирования и гомогенизации

	343
	Морозильник Атлант М 7184-000, зав. № 0116603655
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2011
	2011, инв. № 1010401139
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	344
	Морозильный ларь МЛК-400, зав. № 2-3-0115-16954
	ГК "ХОЛОД", РФ, 2012
	2012, инв. № 1010401157
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	345
	Морозильник Атлант МХ 5810-62, зав. № 0116603832
	Беларусь ЗАО "Атлант", 2009
	2009, инв. № 1010401144
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	346
	Холодильник-морозильник SANYO MPR-414F, зав. № 08120560
	Япония, Sanyo , 2013
	2013, инв. № ПФ60002042
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	347
	Морозильник Атлант ММ 184-74-1а, зав. № 0739022585
	Беларусь, ЗАО "Атлант", 2009
	2009, инв. № ВА000000198
	Для замораживания и хранения проб , субстанций, химических соединений и биоматериалов, для которых нужна постоянная температура воздуха.

	348
	Дозатор лабораторный одноканальный механический (диспенсер) Acurex 501 зав. № 18101011/4
	 Швеция, Socorex, 2009
	2009, инв. № Лаб000000421
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	349
	Дозатор пипеточный автоклавируемый  с переменными объемами доз одноканальный                                     ДПАОП-1-2-20                 зав. № ВК 65922; 2-20 мкл
	РФ, Ленпипет,2006
	2006, инв. № 00600000447
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	350
	Дозатор пипеточный c двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный  Колор ДПОПц-1- 20-200 мкл, зав. № BМ 05606   
	США, ЗАО "Термо Фишер Саейнтифик", 2009
	2009, инв. № ВА000000415
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	351
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564325  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422663
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	352
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564312 Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422657
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	353
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564326  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422664
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	354
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564324  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422662
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей

	355
	Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом дозирования  BIOHIT 100-1000 мкл, зав. № 15564315  Госреестр 36152-12
	Финляндия, Фирма "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2015
	2016, инв. 1013422659
	Точность малых объемов, для отбора,дозирования и розлива жидкостей


При проведении исследований ФГБУ «Тверская МВЛ» используется только аттестованное испытательное оборудование и поверенные средства измерения. 

Лабораторией заключен договор с ФБУ «Тверской ЦСМ» на проведение аттестационных и поверочных работ. Кроме того, учреждение работает с центрами измерительных систем в Ярославле, Вологде, Костроме, Московской области и Санкт-Петербурге.
Во исполнение  Федерального закона  "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ проведена поверка   450  единиц средств измерений ФГБУ «Тверская МВЛ» в соответствии с утвержденными графиками. Так же согласно  графикам проведена аттестация 118 единиц испытательного оборудования Учреждения, с целью подтверждения возможности воспроизведения условий исследований в пределах допускаемых отклонений и установления пригодности использования в соответствии с его назначением. 
В 2019г. Учреждением приобретено 20 единиц средств измерений на общую сумму 64 872 757,68 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 единицы на общую сумму 64 624 395,08 руб., са счет средств от приносящей доход деятельности – 16 единиц на общую сумму – 248 362,60 руб.

Сведения о средствах измерений, приобретенных ФГБУ «Тверская МВЛ» 
в 2019г.  

Талица 5
	№ п/п
	Наименование лабораторного оборудования, тип (марка)
	Сведения об изготовителе (страна, наименование организации, год выпуска)
	Сведения о включении в Государственный реестр средств измерений
	Дата ввода в эксплуатацию, инвентарный номер
	Заводской номер
	Наименование определяемых (измеряемых характеристик, параметров) продукции, материала
	Стоимость руб., приобретено за счет федерального бюджета/собственных средств

	1
	Термометр стеклянный                      ТС-7-М1 исп.6 зав.

(23 штуки)
	ПАО"Стеклоприбор", Украина, 2019
	Госреестр: 1198-14
	2018, инв. № 1013426816- 1013426836;

1013427920-1013427921
	58364, 89854, 92056, 04861, 53061, 84472, 57681, 71807, 53024, 61544, 58339, 48103,

56380, 50732, 04802, 92245, 50952, 80359, 63747, 5306,

90375, 92937, 03428
	для измерения  температуры воздуха в холодильниках,холодильных установках промышленного, медицинского и бытового назначения при хранении различной продукции
	Собственные средства

6182,40 р.



	2
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный      1 класс точности типа ТЛ-2  исп. 2
	Россия, ОАО"Термоприбор",2019
	251-08
	2019, инв. № 1013426846
	57
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

1647,40 р.

	3
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, исполн. 2
	 Россия , ОАО " Термоприбор", 2019
	303-91
	2019,инв. № 1013426849
	554
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

5568,00 р.

	4
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-6М  
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	298-92
	2019,инв. № 1013426837
	90
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

2710,00 р.

	5
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный 1 класс точности типа ТЛ-6М  
	Россия, ОАО "Термоприбор", 2018
	298-92
	2019,инв. № 1013426838
	46
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

2710,00 р.

	6
	Термометр технический жидкостной ТТЖ ЖП № 2 (2 штуки)
	Россия,ОАО "Термоприбор", 2019
	276-12
	2019, инв. № 1013426839-1013426840
	5,17
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

460,80 р.

	7
	Термометр для рефрижераторов  типа ТП-11М (5 штук)
	Россия, ОАО"Термоприбор",2018
	2293-04
	2019, инв. № 1013426840-1013426844
	48,94,5,37,16
	для измерения  температур жидких или газообразных сред
	Собственные средства

2480,00 р.

	8
	Анализатор азота UDK 159
	Италия, VELP Scientifica SRL


	47930-11
	2019, инв. № 1012447711
	495454
	Предназначены для измерения содержания (массы) азота в пищевых продуктах, воде, почве шламов, химических реактивах и фармацевтических препаратах.
	Федеральный бюджет

2 564 185,75 р.

	9
	Дозатор механический (флакон-диспенсер) 1-канальный

варьируемого объема  2-10 мл (2 штуки)
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2019


	67614-17
	2019, инв. №

1013428013;

1013428014.
	4909140, 4909139
	предназначены для отбора и дозирования  жидкости
	Собственные средства

46 758,00 р.

	10
	Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 1000мм ГОСТ 427-75
	РФ, АО "Ставропольский инструментальный завод",  2019
	66266-16
	2019, инв. № 1013628165
	1
	Предназначена для измерения размеров
	Собственные средства

1 440,00 р.

	11
	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010
	Россия, ОАО "Златоустовский часовой завод",  2019
	11519-11
	2019, инв. № 1013427156
	0884
	Предназначен для измерения интервалов времени
	Собственные средства

8 750,00 р.

	12
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объёма, 100-1000

мкл
	Финляндия, "Sartorius Biohit Liquid Handling Oy", 2019
	36152-12
	2019, инв. № 1013428029


	19049956
	предназначены для отбора и дозирования  жидкости
	Собственные средства  

8 860,00 р.

	13
	Хромато-масс-спектрометр жидкостный EVOQ Elite, 
	Германия, Bruker Daltonics, 2019
	62860-15
	2019, инв. № 1012457861
	394408200070
	предназначен для количественного анализа методом ВЭЖХ различных органических соединений в пищевой продукции и сырье, безалкогольных и алкогольных напитках, кормах, воде, биологических жидкостях и т.д
	Федеральный бюджет

43434721,00 р.

	14
	Хроматограф жидкостной/ионный Prominence LS-20AB , детекторы RF-20Axz № L20505774067 US, SPD-M20A №  L20155777126 US 
	Япония, Фирма "Shimadzu", 2019
	19419-10
	2019, инв. № 1012457887
	L20125673350 US
	Предназначены для количественного химического анализа органических и неорганических веществ
	Федеральный бюджет

8871501,00 р.

	15
	Весы неавтоматического действия Vibra AJ-3200CE
	Япония, "Shinko Denshi Co., Ltd"
	49845-12
	2019, инв. № 1013427710
	181241012
	Масса проб и навесок
	Собственные средства

89 916,00 р.

	16
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 0,5-10 мкл, BIOHIT

(2 штуки)
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	36152-12
	2019, инв. № 1013427612, 1013427613
	18111593, 18111592
	Точность малых объемов, для объема, дозирования и розлива жидкостей
	Собственные средства

17720,00 р.

	17
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 20-200 мкл, BIOHIT

(2 штуки)
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	36152-12
	2019, инв. № 1013427616, 1013427617
	19025356, 19025355
	Точность малых объемов, для объема, дозирования и розлива жидкостей
	Собственные средства

17720,00 р.

	18
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 5-50 мкл, BIOHIT

(2 штуки)
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	36152-12
	2019, инв. № 1013427615, 1013427614
	18078238, 18078239
	Точность малых объемов, для объема, дозирования и розлива жидкостей
	Собственные средства

17720,00 р.

	19
	Дозатор механический одноканальный варьируемого объема 1000-50000 мкл, BIOHIT

(2 штуки)
	Россия, ООО "Сарториус РУС", 2019
	36152-12
	2019, инв. № 1013427619, 1013427618


	19034168, 19034169
	Точность малых объемов, для объема, дозирования и розлива жидкостей
	Собственные средства

17720,00 р.

	20
	Комплекс для пробоподготовки на определение остаточного количества антибактериальных препаратов:

1)Выпариватель для растворителей Organomation  (3 шутки); 

2) Центрифуга лабораторная с охлаждением EPPENDORF

 (3 штуки);

3)Шейкер HEIDOLPH;

4)Весы SARTORIUS;

5)Вакуумная установка для твердофазной экстракции PHENOMENEX


	1) Франция, Organomation, 2019

2) Германия, «Eppendorf»  2019

3) Германия «Heidolph»,2019

4)Германия «Сарториус», 2019

5)Великобритания «Phenomenex», 2019
	4) 64210-16
	1) 1012458174, 1012458175,

1012458176.

2) 1012458177, 1012458178, 1012458179.

3)1012458181

4)1012458180

5)1012458182
	1) 63124, 63123, 63125.

2) 5805IJ072098, 5805IJ072103, 5805IJ272101

3) 1930105

4)0037405359

5)б/н


	
	Федеральный бюджет

 9753987,33 р.


Информация о  внедрении новых методов/методик в лабораторную практику ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019г.
       Для расширения области деятельности лаборатории в 2019г. внедрено 182 новых метода исследования, из них: 74 метода исследования пищевой продукции и кормов, 35 методов исследования в области болезней животных, 73 метода исследования прочей продукции.  

Сведения о новых методах исследований, внедренных в работу в ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019г.
Таблица 7
	№ п/п
	Обозначение

НД на методику
	Наименование методики 
	Метод
	Обоснование внедрения метода 
	Сроки внедрения 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.  Исследование пищевой продукции и кормов

	1
	ГОСТ 32343-2013
	Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии
	ААС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.01.2019

	2
	ГОСТ 31982-2012
	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания бета-адреностимуляторов с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ГХ МС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.02.2019

	3
	ГОСТ 33934-2016
	Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	17.09.2019

	4
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Метод определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ. П.7 Метод определения диастазного числа
	Колориметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	21.02.2019

	5
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Метод определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых вещесатв. П.10 Метод определения нерастворимых веществ
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	6
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ. П.6 Метод определения активности сахаразы
	Фотометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	7
	ПНД Ф 16.1:2.21-98
	Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02-5М" (М 03-03-2012)
	Флуориметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.02.2019

	8
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"
	Флуориметричсекий
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.01.2019

	9
	ГОСТ 31789-2012
	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	ВЭЖХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	31.05.2019

	10
	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.01.2019

	11
	ГОСТ 34136-2017
	Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.03.2019

	12
	Методические указания
	Методические указания по количественному определению рактопамина в  мясе, моче и печени с помощью тест-системы RIDASCREEN Ractopamin
	ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	20.03.2019

	13
	МВИ. МН 4652-2013
	Иммуноферментный метод для количественного определения бацитрацина в различных матрицах
	ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	27.07.2019

	14
	К 961
	"Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "МТГ-ИФА" производства ООО" ХЕМА", свидетельство об аттестации методики измерений № 241.0002/RA.RU.311866/2019
	ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	06.05.2019

	15
	ГОСТ 33780-2016
	Продукты пищевые, корма, комбикорма. Определение содержания афлатоксина В1 методом высокоэффективнй жидкостной хроматографии с применением очистки на оксиде алюминия.
	ВЭЖХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.02.2019

	16
	ГОСТ 32043-2012
	Премиксы. 

Методы определения витаминов A, D, E
	ВЭЖХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.02.2019

	17
	М 04-82-2014
	Кормовые добавки, корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли хлорида холина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
	Капиллярный электрофорез
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.04.2019

	18
	ГОСТ Р 57124-2016
	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли холина хлорида методом капиллярного электрофореза.
	Капиллярный электрофорез
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.04.2019

	19
	ГОСТ 33977-2016
	Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения общего содержания сухих веществ. Термогравиметрический метод
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.01.2019

	20
	Методическое руководство
	Методическое руководство для зоотехнических лабораторий «Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы». Определение рибофлавина в белке и желтке
	Флуориметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.01.2019

	21
	ГОСТ 34118-2017
	Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа.
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.01.2019

	22
	ГОСТ 34135-2017
	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие. Методы определения массовой доли хлеба. п. 7 йодометрический метод определения массовой доли хлеба
	Йодометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.02.2019

	23
	ГОСТ 34135-2017
	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие. Методы определения массовой доли хлеба. П.6 Качественный метод определения хлеба,
	Качественный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.02.2019

	24
	ГОСТ 34249-2017
	Корма, комбикорма, кормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
	ААС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	21.03.2019

	25
	ГОСТ ISO 17240-2017
	Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содердания олова методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
	ААС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.02.2019

	26
	ГОСТ ISO 665-2017
	Семена масличных культур. Определение содержания влаги и летучих веществ.
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.03.2019

	27
	
	"Диагностика грибных болезней животных" под ред. А.Х. Саркисов, Москва, 1971 г. - в части диагностирования актиномикоза
	Актиномикоз


	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.05.2019

	28
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.5 Метод определения фальсификации сырых сливок перекисью водорода с применением индикатора крахмального раствора йодистого калия
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	29
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.1 Метод определения фальсификации сливок водой, основанный на определении массовой доли влаги в сливках, п.6.7 Метод определения фальсификации сливок подсырной молочной сывороткой или деминерализованной подсырной молочной сывороткой
	Расчётный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.02.2019

	30
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.3 Метод определения фальсификации сливок нейтрализующими веществами (сода, аммиак)
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	31
	ГОСТ 34178-2017
	"Спреды и смеси топленые. Общие технические условия. П.9.13 "Определение перекисного числа"
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.03.2019

	32
	МУК 4.1.2420-08
	"Определение меламина в молоке и молочных продуктах" п.2.6.5. "Экспресс-методика определения меланина иммуно-ферментным методом".
	ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	26.04.2019

	33
	ГОСТ 30089-93
	Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты
	ГХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	30.04.2019

	34
	ГОСТ 5698-51
	Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения массовой доли поваренной соли п.2
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.03.2019

	35
	ГОСТ 25832-89
	Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия, п.3.3. Определение массовой доли улеводов
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.05.2019

	36
	ГОСТ 25832-89
	Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия. П.3.4 "Определение массовой доли йода"
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.03.2019

	37
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.2. Определение  кислотности титрованием. П.3. Определение кислотности мучных кондитерских изделий, изготавливаемых на дрожжах, титрованием
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.03.2019

	38
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.4. Метод определения щелочности титрованием
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.03.2019

	39
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.5. Определение кислотности и щелочности потенциометрическим методом
	Потенциометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	01.04.2019

	40
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.6. Определение активной кислотности потенциометрическим методом
	Потенциометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.03.2019

	41
	ГОСТ 31964-2012
	Изделия кондитерские. Правила приемки и методы определения качества. П.7.4. Определение кислотности
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	05.04.2019

	42
	ГОСТ 31964-2012
	Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. П.7.3.1 "Определение влажности методом высушивания до постоянной массы"
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	14.03.2019

	43
	ГОСТ 31964-2012
	"Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. " П.7.5. Определение золы, нерастворимой в 10% растворе HCL
	Окисление


	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	44
	ГОСТ 31964-2012
	"Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. " П.7.6. Определение массовой доли золы
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.04.2019

	45
	ГОСТ 31749-2012
	Изделия макоронные быстрого приготовления. П.8.12. Определение кислотного жира в макаронных изделиях быстрого приготовления.
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	26.04.2019

	46
	ГОСТ 31749-2012
	Изделия макоронные быстрого приготовления. П.8.13. Определение перекисного числа жира в макаронных изделиях быстрого приготовления.
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	47
	ГОСТ 8494-96
	Сухари сдобные пшеничные. Технические условия. П. 3.7. "Определение влажности"
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	21.03.2019

	48
	ГОСТ 7128-91
	Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия. П.3.6 "Определение влажности"
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.03.2019

	49
	ГОСТ 29033-91
	Зерно и продукты переработки. Метод определения жира
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	27.05.2019

	50
	ГОСТ 31867-2012
	Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза. (п. 5 Определение содержания методом капиллярного электрофореза")
	Капиллярный электрофорез
	Актуализация и расширение области аккредитации
	14.05.2019

	51
	ГОСТ 5900-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ. П.7 "Определение массовой доли влаги высушиванием"
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	04.04.2019

	52
	ГОСТ 31681-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения содержания сухого обезжиренного остатка в молока в шоколадных изделиях с молоком. П.7. Метод окисления лактозы
	Окисление лактозы
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.02.2019

	53
	ГОСТ 5897-90
	Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей. П.5. "определение массовой доли составных частей"
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	11.04.2019

	54
	ГОСТ 26811-2014
	Изделия кондитерские. Йодометрический метод определения массовой доли общей сернистой кислоты.
	Йодометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.02.2019

	55
	ГОСТ 31723-2012
	Изделия кондитерские. Метод определения содержания сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях.
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.04.2019

	56
	ГОСТ 31682-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения содержания общего числа сухого остатка какао в шоколадных изделиях
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.04.2019

	57
	ГОСТ 5896-51
	Кондитерские изделия. Метод определения спирта
	Пикнометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.02.2019

	58
	ГОСТ 31722-2012
	Изделия кондитерские. Метод определения содержания молочного жира в шоколадных изделиях
	ГХ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.03.2019

	59
	ГОСТ 5901-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси. П.9 Определение золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой доле 10%
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	17.05.2019

	60
	ГОСТ 5901-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитных примесей. П.8 определение массовой доли общей золы.
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	61
	ГОСТ 31902-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира. П.8 "Экстракционно-весовой метод определения массовой доли жира в кондитерских изделиях"
	Экстракционно-весовой
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.04.2019

	62
	ГОСТ Р 54642-2011
	Сахар. Методы определения влаги сухих веществ.
	Термогравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	63
	ГОСТ 12574-2016
	Сахар. Методы определения золы. П.7 Гравиметрический метод
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	64
	ГОСТ 12575-2001
	Сахар. Методы определения редуцирующих веществ. П. 5 Йодометрический метод определения редуцирующих веществ с применением раствора Оффнера
	Йодометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.04.2019

	65
	ГОСТ 31896-2012
	Сахар жидкий. Технические условия. П.7.3 Определение массовой доли сухих веществ
	Рефрактометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.05.2019

	66
	ГОСТ 15810-2014
	Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия. П.7 Определение плотности
	Расчетный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	67
	ГОСТ 32257-2013
	Молоко и молочная продукция. Метод определения нитратов и нитритов
	Фотометрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	06.08.2019

	68
	ГОСТ 31768-2012
	Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля. П.3.3 Определение содержания гидроксиметилфураля (ГМФ) по методу Винклера
	фотоколориметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.02.2019

	69
	ГОСТ 31339-2006
	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб п.4.3.1.2а "Определение массовой доли глазури"
	Гравиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	20.02.2019

	70
	МУ А-1/045


	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.09.2019

	71
	ГОСТ 32064-2013
	Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae.
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.02.2019

	72
	ГОСТ 31955.1-2013
	Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	01.03.2019

	73
	СТБ ISO 7899-2-2015
	Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Метод мембранной фильтрации. СТБ ISO 8199-2017 Качество воды. Общие требования к подсчету микроорганизмов, культивируемых на питательных средах.
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	10.04.2019

	74
	СТБ ISO 7899-2-2015
	Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Метод мембранной фильтрации. СТБ ISO 8199-2017 Качество воды. Общие требования к подсчету микроорганизмов, культивируемых на питательных средах.
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	2. Исследования в области болезней животных 

	1
	Инструкция
	Инструкция к набору регентов для обнаружения ДНК-лошади (Equus caballus) методом ПЦР.
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	05.02.2019

	2
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК козы "Capra hircus ident RT"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.02.2019

	3
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) "Oryctolagus cuniculus ident RT"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	11.02.2019

	4
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы ( Gallus gallus), индейки ( Melagris galooopavo) и утки (Anas platyrhos) "Gallus gallus/ Melagris galooopavo/Anas platyrhos ident RT multiplex.
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	13.02.2019

	5
	Инструкция
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНКУ сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной рекции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.02.2019

	6
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.02.2019

	7
	Инструкция
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса артериита лошадей в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени"
	Совмещённая реакция обратной транскрипции и ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	8
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Chlamydia spp.в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.02.2019

	9
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза ( Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	05.03.2019

	10
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК провируса лейкоза КРС в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	06.03.2019

	11
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	11.03.2019

	12
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей туберкулеза методом полимеразной цепной реакции
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.03.2019

	13
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител, специфичных к вирусу геморрагической болезни кроликов в образцах сыворотки крови кроликов  методом непрямого ИФА
	Непрямой ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	20.03.2019

	14
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител вируса геморрагической болезни кроликов в биологических образцах кроликов методом ИФА
	ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.03.2019

	15
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител, специфичных к вирусу миксоматоза кроликов в образцах сыворотки крови кроликов  методом непрямого ИФА
	Непрямой ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.03.2019

	16
	Инструкция
	Инструкция к тест-системе для выявления специфичных антител к парвовирусу в образцах сыворотки крови собак  методом непрямого ИФА
	Непрямой ИФА
	Актуализация и расширение области аккредитации
	01.04.2019

	17
	Методические указания № 115-6 от 11.07.1980г.
	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцин против Ньюкалской болезни птиц от 11.07.1980 г. № 115-6
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.05.2019

	18
	Временные методические указания от 17.07.85

 № 115-6а
	Временные методические указания по определению биологической активности вирусвакцин из штамма "ВНИИБП" против инфекционного ларинготрахеита птиц от 17.07.1985 г. № 115-6а
	Титриметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	07.05.2019

	19
	Методические указания № 044-3 от 19.07.1990 г.
	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП" от 19.07.1990 г. № 044-3
	Биологический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	30.04.2019

	20
	ГОСТ 28086-2013
	Вакцины против миксоматоза кроликов живые. Технические условия. П.п. 6.9 Определение иммуногенной активности вакцины.
	Биологический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.04.2019

	21
	ГОСТ Р 55765-2013
	Средства лекарственные для ветеринарного применения. Вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов тканевые инактивированные. Технические условия. П.п 7.6 определение антигенной активности вакцины. 

П.п. 7.7 определение иммуногенной активности вакцины
	Биологический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.04.2019

	22
	ГОСТ 57547-2017; ГОСТ 57634-2017
	ГОСТ 57547-2017 Услуги для непродуктивных животных. Патологоанатомическое исследование трупов непродуктивных животных. Общие требования.; ГОСТ 57634-2017 Ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. Общие требования
	Патологоанатомический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.04.2019

	23
	ГОСТ 31479-2012
	Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
	Гистологический метод
	
	08.04.2019

	24
	ГОСТ 31500-2012
	Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных углеводных добавок.
	Гистологический метод
	
	11.04.2019

	25
	ГОСТ 31474-2012
	Мясо и мясные продукты.Гистологический метод определения растительных белковых добавок.
	Гистологический метод
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.04.2019

	26
	ГОСТ 19496-2013
	Мясо и мясные продукты. Метод гистологического исследования
	Гистологический метод
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.04.2019

	27
	ГОСТ 31931-2012
	Мясо птицы. Методы гистологического и микроскопического анализа
	Гистологический метод
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.04.2019

	28
	ГОСТ 25586-83
	Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Марека
	Гистологический метод
	Актуализация и расширение области аккредитации
	26.04.2019

	29
	ГОСТ 31796-2012
	Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава
	Гистологический метод
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.05.2019

	30
	ГОСТ 7702.2.1-2017
	п.7.1, 8.2 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объектов окружающей производственной среды. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.02.2019

	31
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	Методы выявления бактерий рода Salmonella
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	21.02.2019

	32
	Инструкция № 5319-91 от 01.10.1991
	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных в части п.13.1. Определение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.04.2019

	33
	ГОСТ Р 52816-2007
	п. 9.1,10 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	01.04.2019

	34
	ГОСТ Р 52815-2007
	п.8.1, п.9 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.03.2019

	35
	ГОСТ 30364.2-96
	КМАФАнМ Продукты яичные. Методы микробиологического контроля. В части определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
	Микробиологический анализ
	Актуализация и расширение области аккредитации
	26.04.2019

	3. Исследования прочей продукции (не пищевой)

	1
	ГОСТ
	ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения
	Вискозиметрический
	Актуализация и расширение области аккредитации
	26.04.2019

	2
	ГОСТ
	ГОСТ 10840-2017 Зерно. Метод определения натуры
	Весовой
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019, 17.10.2019

	3
	ГОСТ
	ГОСТ 34165-2017 Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	31.05.2019

	4
	ГОСТ
	ГОСТ 13496.5-2018 Комбикорма. Метод определения спорыньи
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	17.09.2019

	5
	МР
	МР ВНИИКР №141-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки Acleris gloverana (Walsingham)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	6
	МР
	МР ВНИИКР №5-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	11.04.2019

	7
	МР
	МР ВНИИКР №22-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки Choristoneura conflictana Walker
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	8
	МР
	МР ВНИИКР №143-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	10.04.2019

	9
	МР
	МР ВНИИКР №10-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabr.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	10
	МР
	МР ВНИИКР 29-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки Pissodes terminalis Hopp.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	11
	МР
	МР ВНИИКР №52-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Ripersiella (Rhizoecus) hibisci (Kawai&Takagi)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.05.2019

	12
	МР
	МР ВНИИКР №28-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	10.04.2019

	13
	МР
	МР ВНИИКР №66-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	03.04.2019

	14
	МР
	МР ВНИИКР №137-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella (Matsumura)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	15
	МР
	МР ВНИИКР №97-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза хлопчатника Colletotrichum gossypii Southw.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	16
	МР
	МР ВНИИКР №140-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka & Kunt
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	18
	МР
	МР ВНИИКР №131-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michx
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.04.2019

	19
	МР
	37-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.04.2019

	20
	МР
	МР ВНИИКР №38-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea heteracea Jacq.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.04.2019

	21
	МР
	МР ВНИИКР  №21-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	05.04.2019

	22
	МР
	МР ВНИИКР №142-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки Acleris variana (Fernald)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	23
	МР
	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	13.03.2019

	24
	МР
	МР ВНИИКР №14-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus (Say)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	13.03.2019

	25
	МР
	МР ВНИИКР №16-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	13.03.2019

	26
	МР
	МР ВНИИКР №35-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки Choristoneura rosaceana (Harris)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	27
	МР
	МР ВНИИКР №20-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yas.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	28
	МР
	МР ВНИИКР №24-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis (Heidemann)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	17.04.2019

	29
	МР
	МР ВНИИКР №36-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера Liriomyza nietzkei Spencer
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	17.04.2019

	30
	МР
	МР ВИИКР №9-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации жесковолосого мучнистого червеца Maconellicoccus Hirsutus
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.04.2019

	31
	МР
	МР ВНИИКР №49-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hub
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.04.2019

	32
	МР
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего Виноградного червеца margarodes vitis (philippi)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.04.2019

	33
	СТО
	СТО ВНИИКР 2.034-2013  «Североамериканские короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации»
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.04.2019

	34
	МР
	МР ВНИИКР №94-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyll.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	19.04.2019

	35
	МР
	МР ВНИИКР №31-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella (Saunders)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	30.04.2019

	36
	МР
	МР ВНИИКР №139-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий Ciborinia camelliae Koch
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	25.04.2019

	37
	МР
	134-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи Phytophthora alni Brasier & S.A.Kirk
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	38
	МР
	МР ВНИИКР №96-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii (T.Matsu & Tomoyasu) Gardn.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	08.05.2019

	39
	МР
	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanum rostratum Dun.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.04.2019

	40
	МР
	МР ВНИИКР №99-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari (Bojer)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	30.04.2019

	41
	МР
	МР ВНИИКР №36-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	12.04.2019

	42
	МР
	МР ВНИИКР №65-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи Rhagoletis cingulata (Loew, 1862)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	43
	МР
	МР ВНИИКР №12-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri (Moulton)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	44
	МР
	МР ВНИИКР №48-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis Hood
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	15.05.2019

	45
	МР
	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.05.2019

	46
	СТО
	СТО ВНИИКР 2.037—2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации»
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	16.05.2019

	47
	МР
	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации веретеноподобной ржавчины сосны Cronartium fusiforme
	Визуальный, ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.05.2019

	48
	МР
	МР ВНИИКР №135-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники Diaporthe vaccinii Shear
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.05.2019

	49
	МР
	МР ВНИИКР №31-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины тополя Melampsora medusae Thümen
	Визуальный, ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	22.05.2019

	50
	МР
	МР ВНИИКР №94-2017 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	51
	МР
	МР ВНИИКР №50-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации септориоза хвои японской лиственницы Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota
	Визуальный, ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	52
	МР
	МР ВНИИКР №85-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации фиалофорового увядания гвоздики Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	23.05.2019

	53
	МР
	138-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии Puccinia pelargonii-zonalis Doidge
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.05.2019

	54
	МР
	МР ВНИИКР №129-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.
	Визуальный, ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.05.2019

	55
	МР
	МР ВНИИКР №130-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя листового ожога лука Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.)
	Визуальный, ПЦР (?)
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.05.2019

	56
	МР
	МР ВНИИКР №12-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя  пролиферация яблони  Candidatus Phytoplasma mali
	ИФА,ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	24.05.2019

	57
	МР
	МР ВНИИКР №98-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации фитоплазмы истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri
	ИФА, ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	27.05.2019

	58
	МР
	СТО ВНИИКР 5.003—2013 «Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus. Методы выявления и идентификации»
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	27.05.2019

	59
	МР
	МР ВНИИКР №29-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt pospi viroid
	ПЦР (?)
	Актуализация и расширение области аккредитации
	27.05.2019

	60
	МР
	МР ВНИИКР №18-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus
	ПЦР 
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.052019

	61
	СТО
	СТО 5.005—2012 «Вирус Т картофеля Potato virus T. Методы выявления и идентификации»
	ПЦР
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.05.2019

	62
	МР
	МР ВНИИКР №41-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры винограда Viteus vitifoliae (Fitch)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.05.2019

	63
	СТО
	СТО ВНИИКР 2.003−2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)  И Египетская хлопковая совка Spodoptera Littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.05.2019

	64
	СТО
	СТО ВНИИКР 6.004−2011 Галловые нематоды  Meloidogyne chitwoodi golden ET AL. и meloidogyne fallax Karssen Методы выявления и идентификации
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.05.2019

	65
	МР
	МР ВНИИКР №40-2014 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodding и Atropellis piniphilla (Weir.) Lohman & Cash
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	29.05.2019

	66
	МР
	МР ВНИИКР №133-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня Chalara fraxinea T.Kowalski
	Визуальный, ПЦР
	Микроскопический, ПЦР
	29.05.2019

	67
	МР
	МР ВНИИКР №136-2017 Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R. Nelson
	Визуальный, ПЦР
	Микроскопический, ПЦР
	29.05.2019

	68
	МР
	№117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявления и идентификации Сициоса угловатого Sicyos angulatus L.
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	04.09.2019

	69
	МР
	№96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Красношейного усача Aroma bungii (Faldermann)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	11.09.2019

	70
	МР
	№78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Ложной галловой нематоды Nacobbus abtrrans thorne & allen
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.09.2019

	71
	МР
	№16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Красной померанцевой щитовки
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	18.09.2019

	72
	МР
	№44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	28.09.2019

	73
	МР
	МР ВНИИКР № 23-2016 Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora (Povolny)
	Визуальный
	Актуализация и расширение области аккредитации
	05.12.2019


Сведения об участии ФГБУ «Тверская МВЛ» в программах межлабораторных сличительных испытаний.
          За отчетный период ФГБУ «Тверская МВЛ»  приняло участие в 176  раундах по МСИ, по которым проведено 460 исследований. 

Получены удовлетворительные результаты по 175 раундам и  неудовлетворительные результаты по 1 раунду установлены причины и проведены корректирующие мероприятия. 
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	4. 
	5. 
	6. 
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	13. 
	14. 

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/1-19 Микробиологические показатели в пищевых продуктах
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Сухое молоко (проба №1)
	Salmonella sp
	ГОСТ ISO 6785-2015
	отсутств.
	обнаружено в 25 г.
	обнаружено в 25 г.
	отсутств.
	обнаружено в 25 г.
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/1-19 Микробиологические показатели в пищевых продуктах
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Сухое молоко (проба №3)
	Proteus sp
	ГОСТ 28560-90
	отсутств.
	не обнаружены в 1 г.
	не обнаружены в 1 г.
	отсутств.
	не обнаружены в 1 г.
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/1-19 Микробиологические показатели в пищевых продуктах
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Сухое молоко (проба №5)
	Бактерии группы кишечной палочки
	ГОСТ 32901-2014
	отсутств.
	обнаружены в 0,1 г.
	обнаружены в 0,1 г.
	отсутств.
	обнаружены в 0,1 г.
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/2-19 Видовая идентификация возбудителей болезней животных 
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Имитанты биологических материалов животных (проба №17)
	Listeria spp.
	МР по лабораторной диагностике животны хи людей
	отсутств.
	выделены бактерии рода Listeria, вид Listeria monocytogenes  
	выделены бактерии рода Listeria, вид Listeria monocytogenes  
	отсутств.
	выделены бактерии рода Listeria, вид Listeria monocytogenes  
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/2-19 Видовая идентификация возбудителей болезней животных 
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Имитанты биологических материалов животных (проба №8)
	Campylobacter spp
	Временная инстркция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец от 05.03.1971
	отсутств.
	Не выделено
	Не выделено 
	отсутств.
	Не выделено
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	02.04.19
	А/2-19 Видовая идентификация возбудителей болезней животных 
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	Имитанты биологических материалов животных (проба №19)
	Pasterella spp. 
	Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц от 20.08.1992
	отсутств.
	Выделены бактерии семенства Pasterellасеае, род  Pasterella,  вид Pasterella multocida
	Выделены бактерии семенства Pasterellасеае, род  Pasterella,  вид Pasterella multocida
	отсутств.
	Выделены бактерии семенства Pasterellасеае, род  Pasterella,  вид Pasterella multocida
	удовл. 
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	22.05.2019
	Вода
	ООО "Центр метрологии, консалтинга и тестирования "Компетентность"
	Питьевая вода, образец МОК Г1-19В
	Показатели качества воды / Нитрит-ион
	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
	мг/дм3
	0,711
	0,743
	Z 0,43
	0,711
	удовл. 
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	22.05.2019
	Вода
	ООО "Центр метрологии, консалтинга и тестирования "Компетентность"
	Питьевая вода, образец МОК М1-19В
	Показатели качества воды / Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	мг/дм3
	0,886
	0,659
	Z -1,31
	0,886
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.19
	Выявление РНК вируса гриппа птиц типа А
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.01.07. Проба №1
	РНК вируса гриппа птиц типа А
	Инструкция к тест-системе для выявления и 
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление РНК вируса гриппа птиц типа А
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.01.07. Проба №2
	РНК вируса гриппа птиц типа А
	дифференциации вируса гриппа птиц методом 
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление РНК вируса гриппа птиц типа А
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.01.07. Проба №3
	РНК вируса гриппа птиц типа А
	ПЦР
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А не обнаружен
	РНК вируса гриппа птиц типа А не обнаружен
	отсутств.
	РНК вируса гриппа птиц типа А не обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса КЧС
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.09.07. Проба №1
	Геном вируса КЧС
	Инстркция про применению тест-системы «КЧС» 
	отсутств.
	Геном вируса КЧС обнаружен
	Геном вируса КЧС обнаружен
	отсутств.
	Геном вируса КЧС обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса КЧС
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.09.07. Проба №2
	Геном вируса КЧС
	для выявления  возбудителя классичес
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса КЧС
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.09.07. Проба №3
	Геном вируса КЧС
	кой чумы свиней методом полимеразной цепной 
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса КЧС
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.09.07. Проба №4
	Геном вируса КЧС
	реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	отсутств.
	Геном вируса КЧС не обнаружен
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.11.07. Проба №1
	Геном вируса ЗУД КРС
	Инструкция к тест-системе для выявления ДНК вируса нодулярного 
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.11.07. Проба №2
	Геном вируса ЗУД КРС
	дерматита в биологическом материале методом ПЦР
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита не обнаружена
	ДНК вируса нодулярного дератита не обнаружена
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита не обнаружена
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	30.05.2019
	Выявление генома вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 
	ФГБУ «ВНИИЗЖ»
	Биологический материал. Панель КО 2019.11.07. Проба №3
	Геном вируса ЗУД КРС
	
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	отсутств.
	ДНК вируса нодулярного дератита обнаружена
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	04.2019
	Test 02369 Обнаружение сульфаниламидов и 
	FAPAS
	говядина , контрольный образец А
	сульфадиметоксин


	ГОСТ Р 54904-2012
	мг/кг
	80,9
	55,6
	Z -1,4
	80,9
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	04.2019
	триметоприма в говядине
	FAPAS
	
	сульфадимидин
	ГОСТ Р 54904-2012
	мг/кг
	22,7
	28,2
	Z 0,1
	22,7
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	04.2019
	
	FAPAS
	
	сульфамеразин
	ГОСТ Р 54904-2012
	мг/кг
	51,5
	55,7
	Z 0,4
	51,5
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	04.2019
	
	FAPAS
	
	сульфахиноксалин
	ГОСТ Р 54904-2012
	мг/кг
	61,4
	59,7
	Z -0,1
	61,4
	удовл. 
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	04.2019
	
	FAPAS
	говядина , контрольный образец B
	триметоприм


	ГОСТ Р 54904-2012
	мг/кг
	99,0
	105,2
	Z 0,3
	99,0
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	Показатели безопасности  качества зерна
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	Массовая доля сырой клейковины
	ГОСТ Р 54478-2011
	%
	28,2
	28,04
	Z 0,1
	28,2
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	Качество сырой клейковины
	ГОСТ Р 54478-2011
	Ед. ИДК
	65,1 
	65,0
	Z 0,0
	65,1
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	Число падения
	ГОСТ 27676-88
	Сек.
	393
	388
	Z -0,4
	393
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	стекловидность
	ГОСТ 10987-76
	%
	50
	50
	Z 0,0
	50
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	влажность
	ГОСТ 13586.5-2015
	%
	12?5
	12,5
	Z 0,0
	12?5
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы  ОК-1-ЗП-2-2019-1-009
	Массовая доля белка на а.с.в.
	ГОСТ  10846-91
	%
	15,3
	15,66
	Z 1,3
	15,3
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно овса ОК-2-ЗО-2019-1-019
	Массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 31640-2012 п.5
	%
	87,9
	87,56
	Z -0,5
	87,9
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно овса ОК-2-ЗО-2019-1-019
	Массовая доля сырого протеина в сухом веществе
	ГОСТ 13496.4-93 п.2
	%
	10,1
	10,50
	Z 0,9
	10,1
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно овса ОК-2-ЗО-2019-1-019
	Массовая доля сырой золы в сухом веществе
	ГОСТ 26226-95 п.1
	%
	3,52
	3,65
	Z 1,4
	3,52
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно овса ОК-2-ЗО-2019-1-019
	Массовая доля сырой клетчатк протеина в сухом веществе
	ГОСТ 31675-2012 п.5
	%
	13,5
	12,79
	Z -0,8
	13,5
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-5-ТМ-4-2019-1-019
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ 30692-2000
	мг/кг
	0,120
	0,19
	Z  5,8
	0,120
	сигнал действия 
	11.12.19

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-5-ТМ-4-2019-1-019
	Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 30692-2000 
	мг/кг
	0,520
	0,59
	Z 1,3
	0,520
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-8-МКТ(АО)-2019-1-019
	Массовая концентрация афлатоксина В1
	М 04-32-2004
	мкг/кг
	5,8
	5,6
	Z -0,1
	5,8
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-6-ХОП-В-2019-1-019
	Массовая концентрация α-ГХЦГ
	ФР.1.31.2010.07610
	мг/кг
	0,170
	0,178
	Z 0,2
	0,170
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-6-ХОП-В-2019-1-019
	Массовая концентрация ДДД
	ФР.1.31.2010.07610
	мг/кг
	0,161
	0,155
	Z -0,2
	0,161
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-6-ХОП-В-2019-1-019
	Массовая концентрация гексахлорбензола
	ФР.1.31.2010.07610
	мг/кг
	0,151
	0,135
	Z -0,5
	0,135
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.2019
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва дерново-подзолистая среднесуглинистаяОК-10-ПК-2019-1-22
	Подвижный фосфор (в пересчете на Р2О5)
	ГОСТ 54650-2011
	мг/кг
	51
	52
	Z 0,2
	51
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва дерново-подзолистая среднесуглинистаяОК-10-ПК-2019-1-22
	Подвижный калий (в пересчете на К2О)
	ГОСТ 54650-2011
	мг/кг
	116
	116
	Z 0,0
	116
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва дерново-подзолистая среднесуглинистаяОК-10-ПК-2019-1-22
	рН солевой вытяжки
	ГОСТ 26483-85
	ед. рН
	4.20
	4,20
	Z 0,0
	4,20
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва дерново-подзолистая среднесуглинистаяОК-10-ПК-2019-1-22
	Содержание органического вещества
	ГОСТ 26213-91
	%
	1,77
	1,77
	Z 0,0
	1,77
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОК-14(5)-КМФ-2019-1-24
	Массовая доля кислоторастворимых форм меди
	РД 52.18-191-89
	мг/кг
	15,4
	14,8
	Z -0,3
	15.4
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОК-14(5)-КМФ-2019-1-24
	Массовая доля кислоторастворимых форм цинка  
	РД 52.18-191-89
	мг/кг
	43,5
	43,0
	Z -0,1
	43,5
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОК-14(5)-КМФ-2019-1-24
	Массовая доля кислоторастворимых форм свинца 
	РД 52.18-191-89
	мг/кг
	12,8
	13,0
	Z 0,1
	12,8
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОК-14(5)-КМФ-2019-1-24
	Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия  
	РД 52.18-191-89
	мг/кг
	0,33
	0,34
	Z 0,1
	0,33
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Состав почвы
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Почва чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОК-14(5)-КМФ-2019-1-24
	Массовая доля ртути 
	ПНД Ф 16.1:2.23-2000
	мг/кг
	0,025
	0,025
	Z 0,0
	0,025
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Выявление и идентификация бактериального увядания (вилт) 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	высушенный экстракт растений, шифр пробы  19 PSS-023
	Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii 
	СТО ВНИИКР 4.002-2010 - Возбудитель 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	кукурузы Pantoea stewartii subsp. 
	
	шифр пробы  19 PSS-147
	subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.
	бактериального вилта кукурузы 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	stewartii (Smith) Mergaert et. al 
	
	шифр пробы  19 PSS-200
	
	(Pantoea stewartii 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	Раунд 19 PSS
	
	шифр пробы  19 PSS-311
	
	subsp. stewartii (Smith) 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 PSS-498
	
	Mergaert et al. Методы.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 PSS-500
	
	выявления и идентиф
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 PSS-586
	
	икации
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 PSS-632
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Выявление и идентификация беневируса некротического 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	высушенный экстракт растений, шифр пробы  19 RS-062
	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы(Beet 
	Методические рекомендации по выявлению и.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	пожелтения жилок свеклы Beet necrotic 
	
	шифр пробы  19 RS-160
	necrotic yellow vein benyvirus)
	идентификации бенивируса 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	yellow vein benyvirus Раунд 19 BNYVV
	
	шифр пробы  19 RS-237
	
	некротического пожелтения 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-260
	
	жилок свеклы Beet 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-357
	
	necrotic yellow vein benyvirus
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-398
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Выявление и идентификация бурой гнили картофеля Ralstonia  solanacearum  (Smith)
	ФГБУ "ВНИИКР"
	высушенный экстракт растений, шифр пробы  19 RS-036
	Возбудитель Бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
	СТО ВНИИКР 4.009−2013 - Возбудитель бурой 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	Yabuuchi et. al . Раунд 19 RS
	
	шифр пробы  19 RS-056
	
	бактериальной гнили 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-107
	
	картофеля Ralstonia 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-294
	
	solanacearum (Smith) 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-381
	
	Yabuuchi et al. Методы 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-484
	
	выявления и идентификации.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-582
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр пробы  19 RS-616
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Выявление и идентификация восточного шестизубчат  ого короеда
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-037
	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)
	Методические рекомендации по выявлению и 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	Ips calligraphus 19 IC
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-188
	
	идентификации шестизубчатого короеда Ips 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-191
	
	calligraphys - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-311
	
	2014г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-412
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	21.06.19
	Выявление и идентификация восточного шестизубчатого короеда Ips  calligraphus
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-014
	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	19 IC
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-028
	
	шестизубчатого короеда Ips calligraphys - 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-268
	
	Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2014г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-292
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-382
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	21.06.19
	Выявление и идентификация восточного шестизубчатого короеда Ips  calligraphus
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-127
	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	19 IC
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-170
	
	шестизубчатого короеда Ips calligraphys - 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-301
	
	Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2014г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-411
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-419
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	21.06.19
	Выявление и идентификация восточного шестизубчатого короеда Ips calligraphus 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-128
	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	19 IC
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-151
	
	шестизубчатого короеда Ips calligraphys - 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-232
	
	Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2014г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-302
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго жуков ,шифр пробы  19 IC-386
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Выявление и идентификация многоядной мухи-горбатки
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-098
	Многоягодная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)
	Методические рекоментации по выявлению и 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-104
	
	идентификации многоядной 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-435
	
	мухи-горбатки Megaselia scalaris 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-505
	
	(Loew) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-513
	
	2015г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской  области
	21.06.19
	Выявление и идентификация многоядной мухи-горбатки. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-063
	Многоягодная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)
	Методические рекоментации по выявлению и идентификации 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-135
	
	многоядной мухи-горбатки 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-224
	
	Megaselia scalaris (Loew) - Москва, 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-260
	
	ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-296
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	21.06.19
	Выявление и идентификация многоядной мухи-горбатки. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-016
	Многоягодная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)
	Методические рекоментации по выявлению и идентификации 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-036
	
	многоядной мухи-горбатки 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-150
	
	Megaselia scalaris (Loew) - Москва, 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-172
	
	ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-480
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	21.06.19
	Выявление и идентификация многоядной мухи-горбатки. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-012
	Многоягодная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)
	Методические рекоментации по выявлению и 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-015
	
	идентификации многоядной 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-078
	
	мухи-горбатки Megaselia scalaris 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-230
	
	(Loew) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго насекомого. Шифр 19 MS-429
	
	2015г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	21.06.19
	Идентификация ценхруса длинноколючкового  Сenchrus longispinus 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-346
	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.
	МР ВНИИКР 118-2018 - Методические 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	(Hack.) Fern 19 Cl
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-366
	
	рекомендации по идентификации Ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (Hack.) Fern
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-387
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-457
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-536
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской 
	21.06.19
	Идентификация ценхруса длинноколючкового  Сenchrus longispinus 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-060
	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.
	МР ВНИИКР 118-2018 - Методические 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	области
	
	(Hack.) Fern 19 Cl
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-104
	
	рекомендации по идентификации Ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (Hack.) Fern
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-197
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-406
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-503
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	21.06.19
	Идентификация ценхруса длинноколючкового  Сenchrus longispinus (Hack.) Fern 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-005
	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.
	МР ВНИИКР 118-2018 - Методические рекомендации по 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	19 Cl
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-021
	
	идентификации Ценхруса длинноколючкового 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-110
	
	Cenchrus longispinus (Hack.) Fern
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-402
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-531
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	21.06.19
	Идентификация ценхруса длинноколючкового  Сenchrus longispinus 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-068
	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.
	МР ВНИИКР 118-2018 - Методические 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	(Hack.) Fern 19 Cl
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-091
	
	рекомендации по идентификации Ценхруса 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-266
	
	длинноколючкового Cenchrus longispinus 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-271
	
	(Hack.) Fern
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Соплодия рода Ценхрус, шифр проба 19 CL-348
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	01.07.19
	Определение содержания токсичных элементов в кормах
	ФГБУ «ЦНМВЛ»
	комбикорм, шифр проба 3 В/1-19
	Кадмий
	ГОСТ 30692-2000 - 
	мг/кг
	0,083
	0,0811
	Z -0,28
	0,083
	удовл.
	

	
	
	
	
	комбикорм, шифр проба 6 В/1-19
	Цинк
	ГОСТ 30692-2000 - 
	мг/кг
	94,21
	94,5
	Z 0,03
	94,21
	удовл.
	

	
	
	
	
	комбикорм, шифр проба 4 В/1-19
	Свинец
	ГОСТ 30692-2000 - 
	мг/кг
	0,086
	менее 0,1
	Z менее 2
	0,086
	удовл.
	

	
	
	
	
	комбикорм, шифр проба 5 В/1-19
	Медь
	ГОСТ 30692-2000 - 
	мг/кг
	21,59
	19,1
	Z -0,69
	21,59
	удовл.
	

	
	
	
	
	рыбная мука, шифр проба 10 В/1-19
	Мышьяк
	ГОСТ Р 53101-2008 - 
	мг/кг
	0,88
	0,736
	Z -1,16
	0,88
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	24.06.19
	испытания  посевных качеств сельскохозяйственных растений
	ФГБУ "Белгородская МВЛ"
	семена овса категории РС
	Заселенность вредителями
	ГОСТ 12045-97 
	отсутствует
	теоретическое задание
	теоретическое задание
	отсутствует
	теоретическое задание
	удовл.
	

	
	
	
	
	семена гибрида первого поколения (F1) заготовляемой сахарной свеклы
	Семена растений
	ГОСТ 32066-2013 
	отсутствует
	теоретическое задание
	теоретическое задание
	отсутствует
	теоретическое задание
	удовл.
	

	
	
	
	
	Семена рапса ярового, САЛЬСА КЛ, РСт (F1)
	Содержание вредных и ядовитых растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Содержание семян сорных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	1800
	1800
	отсутсвует
	1800
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Ботанический состав преобладающих видов семян других культурных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	отсутствует
	отсутствует
	отсутсвует
	отсутсвует
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Ботанический состав преобладающих видов семян сорных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	отсутствует
	отсутствует
	отсутсвует
	отсутсвует
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Всхожесть
	ГОСТ 12038-84 
	%
	не менее 80
	не менее 80
	отсутствует
	не менее 80
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Семян карантинных сорняков
	ГОСТ 12037-81
	шт/кг
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутсвует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Содержание семян других растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	2200
	2200
	отсутсвует
	2200
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Чистота семян
	ГОСТ 12037-81 
	%
	99,20
	99,20
	отсутсвует
	99,20
	удовл.
	

	
	
	
	
	семена люпина белого категории РС
	Семена растений
	ГОСТ Р 52325-2005 
	отсутствует
	теоретическое задание
	теоретическое задание
	отсутствует
	теоретическое задание
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	09.08.2019
	Вода
	ЗАО "Роса"
	Вода, образец для контроля ОК R2-19В
	сухой остаток
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 - 
	мг/л
	249
	262
	Z 0,43
	249
	удовл.
	

	
	
	
	
	Вода, образец для контроля ОК Q2-19В
	Показатели качества воды / Массовая концентрация фторид-ионов
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (ФР.1.31.2007.03800) 
	мг/л
	2,29
	2,5
	Z 1,73
	2,29
	удовл.
	

	
	
	
	
	Вода, образец для контроля ОК W2-19В
	Показатели качества воды / Мутность
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 
	ЕМФ
	1,98
	1,98
	Z 0,00
	1,98
	удовл.
	

	
	
	
	
	Вода, образец для контроля ОК Q2-19В
	Показатели качества воды / Общая щелочность
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007 
	ммоль/л
	1,21
	1,15
	Z 0,98
	1,21
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	27.09.19
	обнаружение ДНК возбудителя сальмонеллеза (ПЦР)
	ФГБУ "ЦНМВЛ»
	генетический материал, шифр проба №4
	ДНК Salmonella spp.
	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания  и кормах животного и растительного происхождения методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва
	отсутствует
	обнаружена ДНК микроорганизмов рода Salmonella
	обнаружена ДНК микроорганизмов рода Salmonella
	отсутствует
	обнаружена ДНК микроорганизмов рода Salmonella
	удовл.
	

	
	
	
	
	сыворотка крови, шифр проба №18
	Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур (ИБК)
	Инструкция по применению тест-набора по выявлению антител к вирусу инфекционного бронхита кур (ИБК) методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	отсутствует
	обнаружены специфические антитела
	обнаружены специфические антитела
	отсутствует
	обнаружены специфические антитела
	удовл.
	

	
	
	
	
	сыворотка крови, шифр проба №16
	Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни
	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю инфекционной бурсальной болезни птиц иммуноферментным методом
	отсутствует
	обнаружены специфические антитела
	обнаружены специфические антитела
	отсутствует
	обнаружены специфические антитела
	удовл.
	

	
	
	
	
	сыворотка крови, шифр проба №15
	антитела к Mycoplasma gallisepticum
	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителям микоплазмозов птиц Mycoplasma Gallisepticum и Mycoplasma Synoviae методом ИФА
	отсутствует
	не обнаружены специфические антитела
	не обнаружены специфические антитела
	отсутствует
	не обнаружены специфические антитела
	удовл.
	

	
	
	
	
	сыворотка крови, шифр проба №15
	Антитела к парвовирусной болезни свиней
	Методические указания по диагностике парвовирусной болезни свиней. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.01.1989 г.
	отсутствует
	не обнаружены специфические антитела
	не обнаружены специфические антитела
	отсутствует
	не обнаружены специфические антитела
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	09.09.19
	определение генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале
	ФГБУ "ВНИИКР"
	семена растений сои с измененным генетическим кодом или без изменения генетического кода. Шифр проба 19 GMO-028
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированной сои в 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	
	продуктах питания 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	
	и кормах для животных 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	
	методом полимеразной 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	
	цепной реакции (ПЦР) с 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	
	гибридизационно-флуоресцентной 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	
	детекцией «АмплиСенс-ГМ 
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	
	соя-FL». Организация-представитель – 
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-028
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-028
	Промотор FMV
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-028
	Сырьевой состав (ДНК) / ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	 ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	26.11.19
	Качество семян
	ФГБУ "Белгородская МВЛ"
	Семена ячменя ярового, ГЕЛИОС УА, категории РС (РС1), 2019 года урожая
	Примесь головневых образований
	ГОСТ 12037-81 
	%
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Примесь склероций спорыньи
	ГОСТ 12037-81 
	%
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Содержание семян сорных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	140
	140
	отсутствует
	140
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Ботанический состав преобладающих видов семян других культурных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	чечевица 60
	чечевица 60
	отсутствует
	чечевица 60
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Ботанический состав преобладающих видов семян сорных растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	циклахена дурнишниколистная-60, донник лекарственный (желтый)-40, овсяница красная-40
	циклахена дурнишниколистная-60, донник лекарственный (желтый)-40, овсяница красная-40
	отсутствует
	циклахена дурнишниколистная-60, донник лекарственный (желтый)-40, овсяница красная-40
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Семян других растений
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	200
	200
	отсутствует
	200
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Семян карантинных сорняков
	ГОСТ 12038-84 
	%
	95
	95
	отсутствует
	95
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Семян карантинных сорняков
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Семян ядовитых сорняков
	ГОСТ 12037-81 
	шт/кг
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствует
	не обнаружено
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Чистота семян
	ГОСТ 12037-81 
	%
	99,40
	99,40
	отсутствует
	99,40
	удовл.
	

	
	
	
	
	семена василька
	 Всхожесть
	ГОСТ 24933.2-81 
	%
	40,5
	40,5
	отсутствует
	40,5
	удовл.
	

	
	
	
	
	ежа сборная категории РСт
	Чистота
	ГОСТ Р 52325-2005 
	%
	не менее 90%
	не менее 90%
	отсутствует
	не менее 90%
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	05.09.19
	Определение генно-инженерно-модифицированных организмов в семенном и посадочном материале
	ФГБУ «ВНИИКР»
	семена растений сои с измененным генетическим кодом или без изменения генетического кода. Шифр проба 19 GMO-028
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированной сои в 
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	продуктах питания и кормах 
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	. Шифр проба 19 GMO-064
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	для животных методом 
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	полимеразной  цепной реакции 
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	(ПЦР) с гибридизационно-флуорес 
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	центной детекцией «Ампли 
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	Сенс-ГМ соя-FL». Организация- 
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	Идентификация ГМ-сои по 35 S промотору
	представитель – ФБУН ЦНИИ  
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-028
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	Эпидемиологии Роспотребнадзора 
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	, г. Москва  
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	Идентификация ГМ-сои по NOS терминатору
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	 Шифр проба 19 GMO-028
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	Промотор FMV
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-028
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-056
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-064
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-130
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-161
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-181
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-232
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	Шифр проба 19 GMO-242
	ДНК сои (Glycine max)
	
	отсутств.
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	16.09.2019
	Колбасные изделия
	ООО "Центр метрологии, консалтинга и тестирования "Компетентность"
	колбасные изделия
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 
	%
	0,0009282
	0,000135
	Z -0,42
	0,0009282
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017 
	%
	23,0393
	23,343
	Z 0,12
	23,0393
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 9793-2016 
	%
	25,5166
	26,84
	Z 0,72
	25,5166
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015 
	%
	41,4275
	39,93
	Z -0,36
	41,4275
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 9957-2015 
	%
	4,6502
	4,48
	Z -0,36
	4,6502
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	16.09.2019
	Молоко питьевое
	ООО "Центр метрологии, консалтинга и тестирования "Компетентность"
	молоко питьевое
	Кислотность
	ГОСТ Р 54669-2011 
	%
	16,5721
	16,75
	Z 0,18
	16,5721
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98 
	%
	3,0763
	3,087
	Z 0,18
	3,0763
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 
	%
	3,196
	3,25
	Z 0,60
	3,196
	удовл.
	

	
	
	
	
	
	Плотность
	ГОСТ Р 54758-2011 
	%
	1027,72
	1027,75
	Z 0,04
	1027,72
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	17.12.19
	Определение пенициллинов в молоке
	ФГБУ "ВГНКИ"
	Молоко коровье, шифр аттестационной панели ПР01.04.2019, проба Pen201901
	Амоксициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Амоксициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Амоксициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Амоксициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Ампициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Ампициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Ампициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	45,0
	40,0
	Z 0,6
	40,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Ампициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Бензилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	12,0
	12,1
	Z 0,0
	12,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Бензилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	45,0
	46,5
	Z 0,2
	45,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Бензилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Бензилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Диклоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Диклоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Диклоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Диклоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Клоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Клоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Клоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Клоксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Оксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Оксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Оксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Оксациллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201902
	Феноксиметилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	18,0
	22,2
	Z 1,1
	18,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201903
	Феноксиметилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201904
	Феноксиметилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	проба Pen201901
	Феноксиметилпенициллин
	ГОСТ Р 54904-2012 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	отсутствует
	менее 1,0
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	24.12.2019
	Микотоксины (зеараленон)
	ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
	кукуруза, шифр образец 2 D/1-19
	Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей / РДП)
	МУК №5-1-14/1001
	мкг/кг
	437
	402
	Z -0,63
	437
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	12.11.2019
	Серологические показатели
	ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
	Сыворотка крови, шифр образец 16 D/2-19
	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота
	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7-2/2130, утверждены руководителем Департамента Ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.08.2000 г.
	отсутствует
	наличие антител к вирусу лейкоза КРС
	наличие антител к вирусу лейкоза КРС
	отсутствует
	наличие антител к вирусу лейкоза КРС
	удовл.
	

	
	
	
	
	Сыворотка крови, шифр образец 5 D/2-19
	Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей / РДП)
	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП), Производитель: ФГУП "Щелковский биокомбинат", Московская обл.
	отсутствует
	антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей отсутствуют
	антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей отсутствуют
	отсутствует
	антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей отсутствуют
	удовл.
	

	
	
	
	
	Сыворотка крови, шифр образец 8 D/2-19
	Антитела к возбудителям случной болезни (серологический)
	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак № 13-7-2/150, утверждены зам. начальника Департамента ветеринарии от 06.09.1994 г.
	отсутствует
	антитела к возбудителю трипаносомоза лошадей  отсутствуют
	антитела к возбудителю трипаносомоза лошадей  отсутствуют
	отсутствует
	антитела к возбудителю трипаносомоза лошадей  отсутствуют
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	17.12.19
	Обнаружение ДНК (животных и/или птицы)
	ФГБУ "ВГНКИ"
	корм и комбикормовые средства, ОПК-5
	ДНК Sus scrofa (Свинья домашняя)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	cодержит ДНК Sus Scrofa
	содержит ДНК Sus Scrofa
	отсутствует
	содержит ДНК Sus Scrofa
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-1
	ДНК Sus scrofa (Свинья домашняя)
	ГОСТ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
	отсутствует
	содержит ДНК Sus Scrofa
	содержит ДНК Sus Scrofa
	отсутствует
	содержит ДНК Sus Scrofa
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-4
	ДНК Sus scrofa (Свинья домашняя)
	ГОСТ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
	отсутствует
	cодержит ДНК Sus Scrofa
	содержит ДНК Sus Scrofa
	отсутствует
	содержит ДНК Sus Scrofa
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-3
	ДНК Sus scrofa (Свинья домашняя)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	cодержит ДНК Sus Scrofa
	содержит ДНК Sus Scrofa
	отсутствует
	содержит ДНК Sus Scrofa
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-2
	ДНК Sus scrofa (Свинья домашняя)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК Sus Scrofa
	не содержит ДНК Sus Scrofa
	отсутствует
	не содержит ДНК Sus Scrofa
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-1
	ДНК курицы (Gallus gallus)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	содержит ДНК Gallus gallus
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-2
	ДНК курицы (Gallus gallus)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК Gallus gallus
	не содержит ДНК Gallus gallus
	отсутствует
	не содержит ДНК Gallus gallus
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-3
	ДНК курицы (Gallus gallus)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	содержит ДНК Gallus gallus
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-4
	ДНК курицы (Gallus gallus)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	содержит ДНК Gallus gallus
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	удовл.
	

	
	
	
	
	корм и комбикормовые средства, ОПК-5
	ДНК курицы (Gallus gallus)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	содержит ДНК Gallus gallus
	отсутствует
	содержит ДНК Gallus gallus
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	17.12.2019
	Обнаружение ДНК жвачных животных
	ФГБУ "ВГНКИ"
	корма и кормовые средства, ОПК-1
	ДНК барана (Ovis aries)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	отсутствует
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-2
	ДНК барана (Ovis aries)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-3
	ДНК барана (Ovis aries)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	отсутствует
	не содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-4
	ДНК барана (Ovis aries)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-5
	ДНК барана (Ovis aries)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	отсутствует
	содержит ДНК мелкого рогатого скота (животных рода Ovis (бараны)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-1
	ДНК крупного рогатого скота (Bovinae)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	отсутствует
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-2
	ДНК крупного рогатого скота (Bovinae)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-3
	ДНК крупного рогатого скота (Bovinae)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	отсутствует
	не содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-4
	ДНК крупного рогатого скота (Bovinae)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	удовл.
	

	
	
	
	
	корма и кормовые средства, ОПК-5
	ДНК крупного рогатого скота (Bovinae)
	ГОСТ 31719-2012 - 
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	отсутствует
	содержит ДНК крупного рогатого скота (животных рода Bos (настоящие быки)
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	17.12.2019
	Определение хинолонов в яйце
	ФГБУ "ВГНКИ"
	яйцо, образец Q 201901
	Дифлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201903
	Дифлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201904
	Дифлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201902
	Дифлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	32,0
	41,0
	Z 1,3
	32,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201901
	Флюмеквин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201902
	Флюмеквин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201904
	Флюмеквин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201903
	Флюмеквин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	24,0
	24,7
	Z 0,1
	24,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201901
	Ципрофлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	45,0
	41,7
	Z -0,3
	45,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201902
	Ципрофлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	85,0
	94,5
	Z 0,5
	85,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201903
	Ципрофлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	36,0
	35,4
	Z -0,1
	36,0
	удовл.
	

	
	
	
	
	яйцо, образец Q 201904
	Ципрофлоксацин
	ГОСТ 32797-2014 - 
	мкг/кг
	менее 1,0
	менее 1,0
	Z 0
	менее 1,0
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	05.12.2019
	Антракноз земляники
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Постоянные микропрепараты спороношений грибов на стандартном предметном стекле, шифр №19СА-038
	Посевные качества посадочного материала / в том числе резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз,антракноз)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum actutatum J.H. Simmonds - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2013г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-149
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-266
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-430
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-499
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	05.12.2019
	Антракноз земляники. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Постоянные микропрепараты спороношений грибов на стандартном предметном стекле, шифр №19СА-041
	Посевные качества посадочного материала / в том числе резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз,антракноз)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum actutatum J.H. Simmonds - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2013г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-210
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-328
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-354
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-445
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	05.12.2019
	Антракноз земляники. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Постоянные микропрепараты спороношений грибов на стандартном предметном стекле, шифр №19СА-058
	Посевные качества посадочного материала / в том числе резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз,антракноз)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum actutatum J.H. Simmonds - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2013г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-145
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-265
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-368
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-424
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	Антракноз земляники. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Постоянные микропрепараты спороношений грибов на стандартном предметном стекле, шифр №19СА-022
	Посевные качества посадочного материала / в том числе резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз,антракноз)
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum actutatum J.H. Simmonds - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2013г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-107
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-226
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-308
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СА-449
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	05.12.2019
	Восточная каштановая орехотворка
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго перепончатокрылых, образец №19DK-051
	Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки DRYOCOSMUS KURIPHILUS ( YASUMATSU). Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-077
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-245
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-265
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-269
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	05.12.2019
	Восточная каштановая орехотворка.  
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго перепончатокрылых, образец №19DK-041
	Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки DRYOCOSMUS KURIPHILUS ( YASUMATSU). Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-100
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-166
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-241
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-491
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	05.12.2019
	Восточная каштановая орехотворка.  
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго перепончатокрылых, образец №19DK-080
	Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки DRYOCOSMUS KURIPHILUS ( YASUMATSU). Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-131
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-156
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-174
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-268
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	Восточная каштановая орехотворка.  
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго перепончатокрылых, образец №19DK-010
	Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yas.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки DRYOCOSMUS KURIPHILUS ( YASUMATSU). Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-121
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-312
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-410
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19DK-505
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	05.12.2019
	Гватемальская картофельная моль
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго бабочек в сухом состоянии, шифр №19TS-078
	ГВАТЕМАЛЬСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ГВАТЕМАЛЬСКОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY) Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-152
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-263
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-304
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-399
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	09.12.2019
	Генетически-модифицированный организм в семенном материале
	ФГБУ "ВНИИКР"
	семена с измененным с измененным генетическим кодом или без изменения генетического кода, ШИФР №19GMT-115
	Генетически модифицированные организмы (ГМО) (ПЦР)
	Инструкция к тест-системе "Pat/EPSPS/Bar скрининг" для качественного анализа ГМО. Производитель - компания "Синтол", г. Москва
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-057
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-155
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-242
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-293
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-332
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-403
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	ШИФР №19GMT-424
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	05.12.2019
	Дубовая кружевница
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго клопов, шифр №19СОА-049
	КЛОП ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛОПА ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго клопов, шифр №19СОА-162
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго клопов, шифр №19СОА-282
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго клопов, шифр №19СОА-320
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	имаго клопов, шифр №19СОА-368
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	05.12.2019
	Дубовая кружевница. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго клопов, шифр №19СОА-039
	КЛОП ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛОПА ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-256
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-372
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-113
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-381
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	05.12.2019
	Дубовая кружевница. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго клопов, шифр №19СОА-092
	 КЛОП ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛОПА ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-226
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-369
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-463
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-469
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	Дубовая кружевница. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	имаго клопов, шифр №19СОА-010
	КЛОП ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛОПА ДУБОВАЯ КРУЖЕВНИЦА CORYTHUCHA ARCUATA (SAY) - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015г.
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-062
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-217
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-364
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19СОА-441
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	10.12.2019
	Потивирус шарки
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Высушенный экстракт растений, шифр №19РРР-102
	Потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus)
	Инструкция по применению наборов реагентов серии «ФИТОСКРИН», предназначенных для выявления ДНК и РНК фитопатогенов методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ПЦР-РВ). Организация-представитель - ЗАО "Синтол", г. Москва.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19РРР-104
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19РРР-130
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19РРР-142
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19РРР-154
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19РРР-189
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	10.12.2019
	Череда волосистая
	ФГБУ "ВНИИКР"
	плоды растений рода Bidens, образец №19ВР-052
	Череда волосистая (Bidenspilosa L.)
	МР ВНИИКР 74-2015 - Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-070
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-107
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-148
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	 образец №19ВР-326
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-367
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	Череда волосистая. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	плоды растений рода Bidens, образец №19ВР-095
	 Череда волосистая (Bidenspilosa L.)
	МР ВНИИКР 74-2015 - Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-122
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-241
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-268
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-369
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВР-345
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ "Тверская МВЛ"
	14.11.2019
	Череда дваждыперистая
	ФГБУ "ВНИИКР"
	гербарные образцы растений, образец №19ВВ-128
	Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-199
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-200
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-281
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-365
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	05.12.2019
	Череда дваждыперистая. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	гербарные образцы растений, образец №19ВВ-115
	Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-154
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-307
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-364
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-502
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	05.12.2019
	Череда дваждыперистая. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	гербарные образцы растений, образец №19ВВ-028
	Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-069
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-100
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-412
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-481
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	Череда дваждыперистая. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	гербарные образцы растений, образец №19ВВ-135
	Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. - Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2015
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-197
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-201
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-280
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	образец №19ВВ-402
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Вологодской области
	05.12.2019
	гватемальская картофельная моль. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго бабочек в сухом состоянии, шифр №19TS-029
	ГВАТЕМАЛЬСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ГВАТЕМАЛЬСКОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY) Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-032
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-045
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-262
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-418
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	Отдел карантина растений по Костромской области
	05.12.2019
	гватемальская картофельная моль. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго бабочек в сухом состоянии, шифр №19TS-069
	ГВАТЕМАЛЬСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ГВАТЕМАЛЬСКОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY) Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-231
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-361
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-396
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-420
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	Ярославский филиал
	05.12.2019
	гватемальская картофельная моль. 
	ФГБУ "ВНИИКР"
	Имаго бабочек в сухом состоянии, шифр №19TS-166
	ГВАТЕМАЛЬСКАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ГВАТЕМАЛЬСКОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ TECIA SOLANIVORA (POVOLNY) Москва, ФГБУ "ВНИИКР", 2016г.
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-245
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-259
	
	
	отсутствует
	выявлен
	выявлен
	отсутствует
	выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-264
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	
	
	
	
	шифр №19TS-439
	
	
	отсутствует
	не выявлен
	не выявлен
	отсутствует
	не выявлен
	удовл.
	

	ФГБУ «Тверская МВЛ»
	11.12.2019
	Зерно пшеницы- тяжелые металлы 
	ФГБУ «ЦОКЗ»
	Зерно пшеницы ОК-5-ТМ-В-2019-2-002
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 30692-2000
	мг/кг
	0,27
	0,29
	Z 1,3 
	0,27
	удовл.
	


	Информация о провайдерах МСИ

	Количество провайдеров МСИ, всего. Ед.
	9

	Провайдеры РФ МСИ, ед.
	8

	Международные провайдеры МСИ, ед.
	1


Российские провайдеры:  ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «ЦОКЗ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ "Белгородская МВЛ", ООО Центр метрологии, консалтинга и тестирования «Компетентность», ЗАО «Роса», ФГБУ «ВНИИКР». 
Международный провайдер: FAPAS
	Информация о раундах МСИ

	Количество раундов, всего, ед.
	175
	%

	Количество удовлетворительных раундов, ед.
	175
	99%

	Количество сомнительных раундов, ед.
	0
	0

	Количество не удовлетворительных раундов, ед. 
	1
	1%


	Информация об исследованиях, проведенных в рамках МСИ

	Количество исследований, всего, шт.
	460
	%

	Количество удовлетворительных исследованиях, шт.
	458
	99,6

	Количество сомнительных исследованиях, шт.
	0
	0

	Количество не удовлетворительных исследованиях, шт. 
	2
	0,4


Валидаця/верификация  методов исследований, используемых ФГБУ «Тверская МВЛ». 
ФГБУ «Тверская МВЛ» проводится  работа по контролю качества результатов исследований в соответствии с утвержденными планами. Проведена валидация 10 методов исследования пищевой продукции и кормов (табл.9), верификация 97 методов исследования пищевой продукции и кормов, верификация 35 методов исследований, используемых при диагностике заболеваний животных, верификация 3 методов исследования прочей продукции.
Сведения о валидации/верификации методов исследований ФГБУ «Тверская МВЛ»

Таблица 9
	№ п/п
	Обозначение

НД на методику
	Наименование методики 
	Метод
	Сроки внедрения 
	Матрица

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.  Исследование пищевой продукции и кормов

	1
	 МУ
	Методические указания по количественному определению меленгестролацетата в образцах жира и мясе с помощью тест-системы RIDASCREEN Melengestrolacetat
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	27.02.2019
	Субпродукты, мясо кролика

	2
	 
	Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы. Определение рибофлавина в белке и желтке
	Флуориметрический
	18.01.2019
	яйцо куриное

	3
	 Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для количественного определения кленбутерола иммуноферментным методом RIDASCREEN Clenbuterol R 1711
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	24.01.2019
	Мясо кролика, субпродукты, печень

	4
	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
	Титриметрический
	18.01.2019
	Вода питьевая

	5
	ГОСТ 34118-2017
	Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа.
	Титриметрический
	28.01.2019
	Мясо и мясные продукты

	6
	ГОСТ 54669-2011
	Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности п.7
	Титриметрический
	15.02.2019
	Молоко,сливки, жидкие кисломолочные продукты; сметана и сметанные продукты; творог и творожные продукты.

	7
	ГОСТ 30305.3-95
	"Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности" п.5
	Титриметрический
	01.02.2019
	Сухие молочные продукты

	8
	ГОСТ 32343-2013
	Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии
	ААС
	28.01.2019
	СО комбикорма полнорационного для бройлеров

	9
	МУ №2142-80 от 28.01.80г.  МУ №4704-88 от 04.10.88г.  УМ №3222-85 от 11.03.85г.
	Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии (модифицированная МУ № 2142-80 от 28.01.80г) Методические указания по определению синтетических пиетроидов в биологическом материале методом газожидкостной хроматографии (МУ №4704-88 от 04.10.88г.). Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическим методами( УМ №3222-85 от 11.03.85г.)
	ГЖХ
	31.01.2019
	Мед

	10
	ПНД Ф 16.1:2.21-98
	Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02-5М" (М 03-03-2012)
	Флуориметрический
	18.02.2019
	Почва

	11
	ГОСТ ISO 17240-2017
	Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содердания олова методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
	ААС
	22.02.2019
	Помидоры консервированные

	12
	 Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для каолическтенного определения зеранола иммуноферментным методом RIDASCREEN Zeranol R 3301
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	20.03.2019
	Субпродукты кролика, мясо кролика

	13
	ГОСТ 34178-2017
	"Спреды и смеси топленые. Общие технические условия. П.9.13 "Определение перекисного числа"
	титриметрический
	15.03.2019
	Все виды масел с различной степенью очистки

	14
	ГОСТ Р 54518-2011
	Метод определения остаточного содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	17.03.2019
	Мясо свинина, мясо говядина, мясо баранина, мясо кролика

	15
	ГОСТ Р 54518-2011
	Метод определения остаточного содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	17.03.2019
	Субпродукты говяжьи, свиные, бараньи, кролика (печень говяжья, печень свиная, почки бараньи, печень кролика)

	16
	ГОСТ 34136-2017
	Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	19.03.2019
	Молоко, молочные продукты, яйцо, рыба (Молоко сырое, сыр российский, яйцо куриное, рыба осётр)

	17
	 МУ
	Методические указания по коллическтвенному определению рактопамина в  мясе, моче и печени с помощью тест-системы RIDASCREEN Ractopamin
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	20.03.2019
	Мясо кролика, субпродукты

	18
	ГОСТ 34136-2017
	Метод определения остаточного сождержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометричеким детектором.
	ВЭЖХ МС
	19.03.2019
	Мясо кролика, субпродукты кролика (печень)

	19
	ГОСТ 34136-2017
	Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	19.03.2019
	Субпродукты говяжьи, свиные, бараньи, куриные (печень говяжья, печень свиная, почки бараньи, печень куриная)

	20
	ГОСТ Р 54904-2012
	Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	29.03.2019
	Субпродукты говяжьи, свиные, бараньи, куриные (печень говяжья, печень свиная, почки бараньи, печень куриная)

	21
	ГОСТ Р 54904-2012
	Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	22.03.2019
	Яйцо куриное, рыба

	22
	ГОСТ 32015-2012
	Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. Распостраняется на продукты пищевые, корма, продовольственное сырье и устанавливает метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием для идентификации и количественного определения анаболических стероидов и производных стильбена.
	ГХ МС
	25.03.2019
	Субпродукты кролика

	23
	ГОСТ 32015-2012
	Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. Распостраняется на продукты пищевые, корма, продовольственное сырье и устанавливает метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием для идентификации и количественного определения анаболических стероидов и производных стильбена.
	ГХ МС
	25.03.2019
	Мясо кролика

	24
	ГОСТ 32797-2014
	Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	12.07.2019
	Молоко, молочные продукты (молоко сырое, сыр российский)

	25
	МУ №4704-88 от 04.10.88 г.)
	Методические указания по определению синтетических пиретроидов в биологическом материале методом газожидкостной хроматографии (МУ №4704-88 о т 04.10.88 г.)
	ГЖХ
	29.03.2019
	Яйцо куриное

	26
	ГОСТ 34249-2017
	Корма, комбикорма, кормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
	ААС
	21.03.2019
	Зерно пшеницы фуражное

	27
	ГОСТ 5698-51
	Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения массовой доли поваренной соли п.2
	Титриметрический
	22.03.2019
	Хлеб

	28
	ГОСТ 33977-2016
	Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения общего содержания сухих веществ. Термогравиметрический метод
	Термогравиметрический
	24.01.2019
	Нектар осветленный яблочный, абрикосы сушеные

	29
	ГОСТ 26808-2017
	Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ.
	Термогравиметрический
	14.02.2019
	Консервы рыбные

	30
	ГОСТ ISO 665-2017
	Семена масличных культур. Определение содержания влаги и летучих веществ.
	Термогравиметрический
	07.03.2019
	Рапс, Соевые бобы

	31
	ГОСТ 31964-2012
	Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. П.7.3.1 "Определение влажности методом высушивания до постоянной массы"
	Термогравиметрический
	14.03.2019
	Макароны пшеничные

	32
	ГОСТ 8494-96
	Сухари сдобные пшеничные. Технические условия. П. 3.7. "Определение влажности" 
	Термогравиметрический
	21.03.2019
	Сухари детские

	33
	ГОСТ 7128-91
	Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия. П.3.6 "Определение влажности"
	Термогравиметрический
	28.03.2019
	Баранки ванильные

	34
	ГОСТ 8756.1-2017
	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема. П.5 "Определение органолептических показателей", п.7 "Определение массовой доли составных частей
	Органолептический, визуальный
	31.01.2019
	Консервированные персики

	35
	ГОСТ 5900-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ. П.7 "Определение массовой доли влаги высушиванием"
	Термогравиметрический
	04.04.2019
	Кекс ванильный

	36
	ГОСТ 32043-2012
	Премиксы. Методы определения витаминов A, D, E 
	ВЖХ
	08.02.2019
	Премикс для обогащения комбикормов, концентратов и кормосмесей 

	37
	ГОСТ Р 52147-2003
	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витамино-минеральные добавки. Методы определения содержания ретинола-ацетата (витамина А), эргокальциферола (хлоркальциферола) (витамина D), токоферола-ацетата (витамин Е)
	ВЖХ
	12.03.2019
	Белково-витаминно-минеральный концентрат для КРС

	38
	ГОСТ 33780-2016
	Продукты пищевые, корма, комбикорма. Определение содержания афлатоксина В1 методом высокоэффективнй жидкостной хроматографии с применением очистки на оксиде алюминия.
	ВЖХ
	19.02.2019
	Комбикорм

	39
	ГОСТ Р 57124-2016
	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли холина хлорида методом капиллярного электрофореза.
	Капиллярный электрофорез
	16.04.2019
	Мука мясокостная 

	40
	М 04-82-2014
	Кормовые добавки, корма, комбикорма, премиксы и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли хлорида холина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
	Капиллярный электрофорез
	16.04.2019
	Мука мясокостная 

	41
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.2. Определение  кислотности титрованием. П.3. Определение кислотности мучных кондитерских изделий, изготавливаемых на дрожжах, титрованием
	Титриметрический
	29.03.2019
	Крекер. Кексы

	42
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.4. Метод определения щелочности титрованием
	Титриметрический
	29.03.2019
	Кексы

	43
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.5. Определение кислотности и щелочности потенциометрическим методом
	Потенциометрический
	01.04.2019
	Кексы

	44
	ГОСТ 5898-87
	Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. П.6. Определение активной кислотности потенциометрическим методом
	Потенциометрический
	29.03.2019
	Какао-порошок

	45
	ГОСТ 31964-2012
	Изделия кондитерские. Правила приемки и методы определения качества. П.7.4. Определение кислотности
	Титриметрический
	05.04.2019
	Макароны

	46
	ГОСТ 31339-2006
	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб п.4.3.1.2а "Определение массовой доли глазури"
	Гравиметрический
	20.02.2019
	Филе горбуши

	47
	ГОСТ 8756.18-2017
	Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки. П.6 "определение внешнего вида упаковки", п.8 "Определение состояния внутренней поверхности потребительской упаковки".
	Визуальный
	28.02.2019
	Консервированные персики

	48
	М 04-33-2004
	Продукты пищевые и продовольственное сырье, комбикорма и комбикормовое сырье. Методика измерения массовой доли селена флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат" 
	Флуориметрический
	16.03.2019
	Комбикорм для КРС

	49
	ГОСТ 32892-2012
	Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
	Потенциометрический
	31.01.2019
	Сыр Российский

	50
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"
	Флуориметрический
	24.01.2019
	Питьевая вода

	51
	ГОСТ 31964-2012
	"Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. " П.7.5. Определение золы, нерастворимой в 10% растворе HCL
	Окисление 
	12.04.2019
	Шоколад молочный

	52
	ГОСТ 31681-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения содержания сухого обезжиренного остатка в молока в шоколадных изделиях с молоком. П.7. Метод окисления лактозы
	Окисление лактозы
	07.02.2019
	Шоколад молочный

	53
	ГОСТ 31722-2012
	Изделия кондитерские. Метод определения содержания молочного жира в шоколадных изделиях
	ГХ
	25.03.2019
	Шоколад

	54
	ГОСТ 34178-2017
	Спреды и смеси топленые. Определение массовой доли молочного жира 
	ГХ
	15.03.2019
	Спреды

	55
	МУК 4.1.2420-08
	"Определение меламина в молоке и молочных продуктах" п.2.6.5. "Экспресс-методика определения меланина иммуноферментным методом".
	ИФА (Иммуноферментный анализ)
	26.04.2019
	Молоко коровье, сухое молоко

	56
	ГОСТ 5901-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси. П.9 Определение золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой доле 10%
	Термогравиметрический
	17.05.2019
	Пряники

	57
	ГОСТ 5901-2014
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитных примесей. П.8 определение массовой доли общей золы.
	Термогравиметрический
	15.05.2019
	Кондитерские изделия

	58
	ГОСТ 31964-2012
	"Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества. " П.7.6. Определение массовой доли золы
	Гравиметрический
	19.04.2019
	Макароны

	59
	ГОСТ 31749-2012
	Изделия макаронные быстрого приготовления. П.8.12. Определение кислотного жира в макаронных изделиях быстрого приготовления.
	Термогравиметрический
	26.04.2019
	Макароны быстрого приготовления

	60
	ГОСТ 31749-2012
	Изделия макаронные быстрого приготовления. П.8.1.3. Определение перекисного числа жира в макаронных изделиях быстрого приготовления.
	Титриметрический
	08.05.2019
	Макароны быстрого приготовления

	61
	ГОСТ 12574-2016
	Сахар. Методы определения золы. П.7 Гравиметрический метод
	Гравиметрический
	23.05.2019
	Сахар белый

	62
	ГОСТ 30089-93
	Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты
	ГХ
	30.04.2019
	Масло растительное (горчичное)

	63
	ГОСТ 29033-91
	Зерно и продукты переработки. Метод определения жира
	Термогравиметрический
	27.05.2019
	Ячмень

	64
	ГОСТ Р 54642-2011
	Сахар. Методы определения влаги сухих веществ.
	Термогравиметрический
	08.05.2019
	Сахар-песок

	65
	ГОСТ 31896-2012
	Сахар жидкий. Технические условия. П.7.3 Определение массовой доли сухих веществ
	Рефрактометрический 
	16.05.2019
	Сахар жидкий

	66
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Метод определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ. П.7 Метод определения диастазного числа
	Колориметрический
	21.02.2019
	Мед цветочный

	67
	ГОСТ 31867-2012
	Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза. (п. 5 Определение содержания методом капиллярного электрофореза")
	Капиллярный электрофорез
	14.05.2019
	Вода дистиллированная

	68
	ГОСТ 33741-2015
	Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей. П.8. "Определение массы нетто", П.9 "Определение массовой доли составных частей".
	Гравиметрический
	17.01.2019
	Говядина тушеная

	69
	ГОСТ 31723-2012
	Изделия кондитерские. Метод определения содержания сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях
	Гравиметрический
	18.04.2019
	Шоколад темный без добавлений

	70
	ГОСТ 5897-90
	Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей. П.5. "определение массовой доли составных частей"
	Гравиметрический
	11.04.2019
	Пряники с вареньем

	71
	ГОСТ 31682-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения содержания общего числа сухого остатка какао в шоколадных изделиях
	Термогравиметрический
	25.04.2019
	Шоколад темный без добавлений

	72
	ГОСТ 31902-2012
	Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира. П.8 "Экстракционно-весовой метод определения массовой доли жира в кондитерских изделиях"
	Экстракционно-весовой
	25.04.2019
	Печенье мучное

	73


	 
	Тест-система для скрининга коровьей сычужной сыворотки в коровьем молоке и молоке от других видов и из других источников методом конкурентного иммуноферментного анализа Milk Fraud/Bovine Rennet Whey ELISA (качественный метод)
	Конкурентный ИФА
	07.03.2019
	Сухое коровье молоко, козье молоко

	74
	ГОСТ 5896-51 
	Кондитерские изделия. Метод определения спирта
	Пикнометрический
	18.02.2019
	Шоколадные конфеты Fazer Liqueur Fills с ликером

	75
	№ К 961 
	"Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "МТГ-ИФА" производства ООО" ХЕМА", свидетельство об аттестации методики измерений № 241.0002/RA.RU.311866/2019
	ИФА (Иммуноферментный анализ)
	06.05.2019
	Мясо свинина охлажденное-в количесве отрицательного образца; Ветчина копчено-запеченная- в качестве положительного образца

	76
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.5 Метод определения фальсификации сырых сливок перекисью водорода с применением индикатора крахмального раствора йодистого калия
	Титриметрический
	23.05.2019
	Сливки 33%

	77
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Метод определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ. П.10 Метод определения нерастворимых веществ
	Гравиметрический
	23.05.2019
	Мед

	78
	ГОСТ 31768-2012
	Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля. П.3.3 Определение содержания гидроксиметилфураля (ГМФ) по методу Винклера
	Фотоколориметрический
	22.02.2019
	Мед

	79
	ГОСТ 34232-2017
	Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ. П.6 Метод определения активности сахаразы
	Фотометрический
	23.05.2019
	Мед

	80
	ГОСТ 26811-2014
	Изделия кондитерские. Йодометрический метод определения массовой доли общей сернистой кислоты.
	Йодометрический
	28.02.2019
	Мармелад

	81
	ГОСТ 15810-2014
	Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия. П.7 Определение плотности
	Расчётный
	23.05.2019
	Пряник ванильный

	82
	ГОСТ 34135-2017
	Изделия кулинарные и полуфабрикаты рубленые мясные и мясосодержащие. Методы определения массовой доли хлеба. П.6 Качественный метод определения хлеба, п. 7 йодометрический метод определения массовой доли хлеба
	Качественный; йодометрический
	07.02.2019
	Котлеты "Традиционные"; Котлеты "Владимирские"

	83
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.1 Метод определения фальсификации сливок водой, основанный на определении массовой доли влаги в сливках, п.6.7 Метод определения фальсификации сливок подсырной молочной сывороткой или деминерализованной подсырной молочной сывороткой
	Расчётный
	28.02.2019
	Сливки

	84
	ГОСТ 33628-2015
	Сливки-сырье. Методы определения фальсификации. П.6.3 Метод определения фальсификации сливок нейтрализующими веществами (сода, аммиак)
	Титриметрический
	23.05.2019
	Сливки 33%

	85
	ГОСТ 12575-2001
	Сахар. Методы определения редуцирующих веществ. П. 5 Йодометрический метод определения редуцирующих веществ с применением раствора Оффнера
	Йодометрический
	22.04.2019
	Сахар-рафинад

	86
	 
	"Диагностика грибных болезней животных" под ред. А.Х. Саркисов, Москва, 1971 г. - в части диагностирования актиномикоза
	 

Актиномикоз


	24.05.2019
	Проба гноя от КРС

	87
	ГОСТ 25832-89
	Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия, п.3.3. Определение массовой доли улеводов
	титриметрический
	07.05.2019
	Хлеб белково-пшеничный

	88
	ГОСТ 25832-89
	Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия. П.3.4 "Определение массовой доли йода"
	титриметрический
	22.03.2019
	Хлебцы диетические отрубные с лецитином и морской капустой

	89
	ГОСТ 31982-2012
	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания бета-адреностимуляторов с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ГХ МС
	19.02.2019
	Субпродукты (печень)

	90
	ГОСТ 34136-2017
	Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	08.05.2019
	Мясо говядина, мясо свинина, мясо баранина, мясо курицы

	91
	ГОСТ 34135-2017
	Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием  
	ВЭЖХ
	22.04.2019
	Молоко, говядина, свинина, мясо птицы, субпродукты

	92
	ГОСТ 31789-2012
	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)
	ВЭЖХ
	31.05.2019
	Рыба свежая

	93
	МУ А-1/05
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.
	ВЭЖХ МС
	30.05.2019
	Мясо говядина, мясо свинина, мясо баранина, мясо курицы

	94
	ГОСТ Р 54904-2012
	Метод определения остаточного сощдержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	12.06.2019
	Молоко, йогурт, сыр и молочная сыворотка

	95
	ГОСТ Р 54904-2012
	Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитромидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	24.06.2019
	Мёд падиевый, мёд смешанный

	96
	МУ А-1/05;                   ГОСТ 34136-2017
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ГОСТ 34136-2017 Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	03.07.2019
	Молоко, молочные продукты (Молоко сырое, сыр российский)

	97
	МУ А-1/05;                   ГОСТ 34136-2017
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. ГОСТ 34136-2017 Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.
	ВЭЖХ МС
	09.07.2019
	Мясо кролика, рыба осётр

	98
	ГОСТ 34427-2018
	Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана
	ААС
	28.02.2019
	Яйца куриные

	99
	ГОСТ 33934-2016
	Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	20.09.2019
	Печень свиная, почки свиные, печень говяжья, печень куриная

	100
	ГОС 33934-2016
	Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
	ВЭЖХ МС
	17.09.2019
	Мясо говядина, мясо свинина, мясо баранина, мясо птица

	101
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	17.09.2019
	Мясо говядина, мясо свинина, мясо баранина, мясо птица

	102
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	07.09.2019
	Мясо говядина, мясо свинина, мясо баранина, мясо кролика

	103
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	10.09.2019
	Субпродукты убойных животных (печень говяжья, почьки говяжьи, печень свиная, почки свиные, почки бараньи, печень кролика)

	104
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	24.09.2019
	Мышечная ткань птицы (мясо курицы, мясо перепела)

	105
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	25.09.2019
	Субпродукты птицы (печень куриная)

	106
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	26.09.2019
	Молочная продукция (молоко питьевое пастеризованное)

	107
	МУ А-1/045
	Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
	ВЭЖХ МС
	30.09.2019
	Яйцо (яйцо куриное)

	2. Исследования в области болезней животных 

	№ п/п
	Обозначение

НД на методику
	Наименование методики 
	Метод
	Сроки внедрения 
	Матрица

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Инструкция
	Интсрукция к набору регентов для обнаружения ДНК-лошади (Equus caballus) методом ПЦР.
	ПЦР
	05.02.2019
	Корма, пищевые продукты: пищевые продукты для животных и человека

	2
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК козы "Capra hircus ident RT"
	ПЦР
	08.02.2019
	Корма, пищевые продукты: пищевые продукты для животных и человека

	3
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) "Oryctolagus cuniculus ident RT"
	ПЦР
	11.02.2019
	Корма, пищевые продукты: пищевые продукты для животных и человека

	4
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы ( Gallus gallus), индейки ( Melagris galooopavo) и утки (Anas platyrhos) "Gallus gallus/ Melagris galooopavo/Anas platyrhos ident RT multiplex.
	ПЦР
	13.02.2019
	Корма, пищевые продукты: пищевые продукты для животных и человека

	5
	Инструкция
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНКУ сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной рекции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
	ПЦР
	18.02.2019
	Биологический материал, продукты питания, корма

	6
	Инструкция
	Инструкция к набору для определения вирусов гепатита уток методом ПЦР
	ПЦР
	20.02.2019
	Биологический материал

	7
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	25.02.2019
	Биологический материал

	8
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Chlamydia spp.в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	28.02.2019
	Биологический материал

	9
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза ( Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	05.03.2019
	Биологический материал

	10
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК провируса лейкоза КРС в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	06.03.2019
	Биологический материал

	11
	Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуорисцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	11.03.2019
	Биологический материал

	12
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей туберкулеза методом полимеразной цепной реакции
	ПЦР
	15.03.2019
	Биологический материал

	13
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для диагностики алеутской болезни норок в реакции иммуноосмоэлектрофореза (РИОЭФ)
	РИОЭФ (реакция иммуноосмоэлектрофореза)
	18.03.2019
	Биологический материал

	14
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител, специфичных к вирусу геморрагической болезни кроликов в образцах сыворотки крови кроликов  методом непрямого ИФА
	непрямой ИФА
	20.03.2019
	Биологический материал

	15
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител вируса геморрагической болезни кроликов в биологических образцах кроликов методом ИФА
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	25.03.2019
	Биологический материал

	16
	Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител, специфичных к вирусу миксоматоза кроликов в образцах сыворотки крови кроликов  методом непрямого ИФА
	непрямой ИФА
	28.03.2019
	Биологический материал

	17
	Инструкция
	Инструкция к тест-системе для выявления специфичных антител к парвовирусу в образцах сыворотки крови собак  методом непрямого ИФА
	непрямой ИФА
	01.04.2019
	Биологический материал

	18
	 Инструкция
	Инструкция по применению тест-системы для диагностики алеутской болезни норок в реакции методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	ИФА (Имуноферментный анализ)
	04.04.2019
	Биологический материал

	19
	ГОСТ 31479-2012
	Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
	 Гистологический
	08.04.2019
	Биологический материал: Мясо и мясные продукты

	20
	ГОСТ 31500-2012
	Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных углеводных добавок.
	 Гистологический
	11.04.2019
	Биологический материал: Мясо и мясные продукты

	21
	ГОСТ 31474-2012
	Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных белковых добавок.
	 Гистологический
	15.04.2019
	Биологический материал: Мясо и мясные продукты

	22
	ГОСТ 19496-2013
	Мясо и мясные продукты. Метод гистологического исследования
	 Гистологический
	18.04.2019
	Биологический материал: Мясо и мясные продукты

	23
	ГОСТ 31931-2012
	Мясо птицы. Методы гистологического и микроскопического анализа
	 Гистологический
	23.04.2019
	Биологический материал: Мясо птиц

	24
	ГОСТ 31796-2012
	Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава
	 Гистологический
	26.04.2019
	Биологический материал: Мясо птиц

	25
	ГОСТ 25586-83
	Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Марека
	 Гистологический
	29.05.2019
	Патологический материал: Кур

	26
	 Правила
	Правила генетической экспертизы племенного материала крупного рогатого скота п.1
	 Иммунологический
	06.05.2019
	Биологический материал: Стабилизированная кровь КРС

	27
	 Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для мультиплексного анализа 15-ти микросателлитных маркеров КРС
	Мультиплексная полимеразная реакция (МПР)
	14.05.2019
	Биологический материал

	28
	 Инструкция
	Инструкция к набору реагентов для мультиплексного анализа 17-ти микросателлитных маркеров лошадей
	Мультиплексная полимеразная реакция (МПР)
	16.05.2019
	Биологический материал

	29
	МУ № 115-6 от 11.07.1980г.
	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцин против Ньюкалской болезни птиц от 11.07.1980 г. № 115-6
	Титриметрический
	07.05.2019
	3 ампулы вакцины "Ла-Сота" из исследуемой серии, взятые из разных коробок

	30
	МУ № 044-3 от 19.07.1990 г.
	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП" от 19.07.1990 г. № 044-3
	Биологический
	30.04.2019
	 Вирусвакцина против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП"

	31
	ГОСТ 28086-2013
	Вакцины против миксоматоза кроликов живые. Технические условия. П.п. 6.9 Определение иммуногенной активности вакцины.
	Биологический
	29.04.2019
	Вакцины против миксоматоза кроликов живые

	32
	ГОСТ Р 55765-2013
	Средства лекарственные для ветеринарного применения. Вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов тканевые инактивированные. Технические условия. П.п 7.6 определение антигенной активности вакцины. П.п. 7.7 определение иммуногенной активности вакцины
	Биологический
	29.04.2019
	Лекарственные средства:  Вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов тканевые инактивированные

	33
	ГОСТ 57547-2017; ГОСТ 57634-2017
	ГОСТ 57547-2017 Услуги для непродуктивных животных. Патологоанатомическое исследование трупов непродуктивных животных. Общие требования. ; ГОСТ 57634-2017 Ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. Общие требования
	Патологоанатомический
	18.04.2019
	Биологический материал: Постановка паологоанатомического диагноза

	34
	 
	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса артериита лошадей в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени"
	ПЦР
	08.05.2019
	Биологический материал

	35
	МУ № 044-3 от 19.07.1990 г.
	Методические указания по определению биологической активности вирусвакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП" от 19.07.1990 г. № 044-3
	Совмещеная реакция обратной транскрипции и ПЦР
	30.04.2019
	Вирусвакцина против инфекционного ларинготрахеита птиц из клона "НТ" штамма "ЦНИИПП"


	3. Прочая продукция

	№

п/п
	Обозначение НД на методику
	Наименование методики
	Метод
	Показатель
	Дата утверждения отчета о валидации/верификации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ГОСТ
	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности
	Визуальный
	
	12.03.2019

	2
	ГОСТ
	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности
	Визуальный
	
	16.03.2019

	3
	ГОСТ
	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
	Визуальный
	
	11.05.2019


Система менеджмента качества ФГБУ «Тверская МВЛ».

 
Система менеджмента качества внедрена в ФГБУ «Тверская МВЛ» и поддерживается на должном уровне. Специалистами Учреждения разработано 189 ед. внутренних документов в части лабораторной деятельности. В 2019 г. разработано 8 новых  внутренних документа и пересмотрено, согласно плана 28 внутренних документов. 

Согласно утвержденным Графикам внутренних аудитов в 2019 г. в Учреждении   проведено 20 внутренних аудитов. По результатам их проведения было выявлено 51 несоответствий. Все корректирующие мероприятия выполнены.

Сведения о  несоответствиях по результатам внутренних аудитов ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019 г.
Таблица 11

	Наименование процесса (область аудита) 


	Количество несоответствий
	Причины
	Информация о проведении корректирующих мероприятии выполнены/не выполнены

	Управление документацией, записями
	33
	Самые распространённые по частоте повторения:                                                          1) заполнение полей формы не в соответствии с ее наименованием по причине не проведения систематического анализа сотрудником и руководителем структурного подразделения актуальности данной формы для конкретных целей                                     

2) технические ошибки при ведении записей, не достаточная осведомленность сотрудников о правилах внесения изменений и недостаточный контроль ведения записей со стороны непосредственного руководителя
	Выполнены

	Управление персоналом 
	0
	Несоответствий не выявлено

	Помещения и условия окружающей среды
	2
	Самые распространённые по частоте повторения: не верно выбирается диапазон для контроля условий микроклимата в соответствующем помещении по причине недостаточной осведомленности с новыми требованиями по его определению и из-за ошибок в составлении "Перечня нормативов микроклимата помещения и иных условий, влияющих на проведение исследований (по осуществляемым методикам и используемому оборудованию, по хранению и приготовлению реактивов и материалов)"
	Выполнены

	Методики испытаний, а также оценка пригодности методик
	3
	Самые распространённые по частоте повторения: отсутствуют процедуры внедрения на методы используемые в испытательной лаборатории более 10 лет. Верификация данных методов запланирована на 2020 г.
	Выполнены

	Управление оборудованием 
	2
	Самые распространённые по частоте повторения: отсутствие идентификации оборудования, в соответствии с внутренними документами СМК ИЛ
	Выполнены

	Приобретение услуг и запасов
	1
	Самые распространённые по частоте повторения:  не ведется перечень поставщиков-исполнителей и критерии оценки потенциальных поставщиков-исполнителей
	Выполнены

	Отбор образцов
	0
	Несоответствий не выявлено

	Обращение с объектами испытаний и калибровки
	0
	Несоответствий не выявлено

	Отчетность о результатах
	2
	Самые распространённые по частоте повторения: при выписке результата исследований неверный выбор пунктов в нормативной документации
	Выполнены

	Приобретение услуг и запасов
	0
	Несоответствий не выявлено

	Итого:
	43
	
	


Электронные базы нормативных документов, используемые ФГБУ «Тверская МВЛ».

Для обеспечения  ФГБУ «Тверская МВЛ» нормативной документацией (НД) и ее актуализации:  ГОСТ, методическими указаниями, санитарными правилами и т.д.  используются электронные правовые базы.
Информация об используемых электронных базах нормативных документов ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019 г.
Таблица 12
	Информационно-справочная система
	Дата заключения договора 
	Краткое содержание разделов 
	Количество рабочих мест в лаборатории

	
	
	
	

	ООО «Центр Нормативно - Технической Документации и Сметного Нормирования»
	19.03.2018;
19.03.2019
	Техэксперт: Базовые нормативные документы Лаборатория
	1


Обеспеченность диагностикумами, питательными средами, реактивами ФГБУ «Тверская МВЛ» в 2019г.
Учреждение обеспечено диагностическими препаратами и химреактивами согласно   существующим нормам.

Все используемые материалы, химические реактивы, необходимые для проведения тех или иных испытаний, централизованно закупаются в соответствии с применяемыми ГОСТами, МУ, МР. Ежегодно в конце текущего года составляется список необходимых химических реактивов и материалов и вносится в централизованный план Учреждения для их приобретения. 
Химические реактивы приобретаются с учетом их количественных расходов в течение года и срока действия. Сохранность полученных запасов химических реактивов и материалов обеспечивается в специализированных складских помещениях лаборатории, откуда они поступают в отделы для проведения испытаний образцов. 
Материалы, у которых истек срок хранения, не могут быть использованы для проведения испытаний и уничтожаются. Утилизация реактивов с истекшим сроком годности проводится сторонней организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Все материалы и химические реактивы, поступающие в испытательную лабораторию, регистрируются в журнале. Химические реактивы, приобретаемые для испытаний, оснащены этикеткой с указанием наименования, чистоты, срока действия и обеспечиваются паспортом. Материалы оформлены этикеткой с указанием срока действия. За сохранность, использование и расход материалов и химических реактивов отвечает материально ответственное лицо в подразделении. 
В 2019 году отделом бактериологии и питательных сред ФГБУ «Тверская МВЛ» приготовлено 2798,70 литра питательных сред и растворов.
	
	
	
	
	
	

	Приготовлено питательных сред и растворов.
Таблица 6
№ п/п
Наименование
Ед.
измерения
Отчётный год
Прошедший год
% выполнения к уровню прошлого года
2019
2018
1
Количество партий питательных сред и растворов
шт
429
409
105%
2
Количество разновидностей питательных сред и растворов
шт
120
116

106%
3
Общее количество питательных сред и растворов
л
2798,7
2493,45

103%


	
	
	
	
	
	

	
	Проведено циклов стерилизации в автоклавах.
Таблица 7


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Отчётный год
	Прошедший год
	% выполнения к уровню прошлого года

	
	
	
	2019

	2018

	

	1
	Время стерилизации питательных сред и растворов
	мин
	12870


	12630


	102%

	2
	Количество циклов стерилизации питательных сред и растворов 
	шт
	429


	409


	129%

	3
	Время работы автоклава при стерилизации питательных сред и растворов
	мин
	46761
	44500
	108%

	4
	Время стерилизации лабораторной посуды, инструментов,материалов
	мин
	28368

	27900


	111%

	5
	Количество циклов стерилизации лабораторной посуды, инструментов, материалов
	шт
	394
	385
	112%

	6
	Время работы автоклава при стерилизации лабораторной посуды, инструментов, материалов
	мин
	58317
	     57000

	110%

	
	
	


Перечень  питательных сред и растворов, приготовленных

ФГБУ «Тверская МВЛ» за 2019 год.
Таблица 8

	№  п/п
	Наименование питательных сред и растворов
	Количество в литрах

	1
	TСВS-агар 
	0,1

	2
	Бриллиантовый зел. бульон с желчью
	0,1

	3
	Висмут-сульфит агар
	60,8

	4
	Среда Кесслера
	54,6

	5
	Среда Кода
	52,3

	6
	Ксилозо-лизин деоксихолат агар (XLD)
	15,6

	7
	Листериозный бульон (ПБЛ)
	248,2

	8
	Магниевая среда
	18,5

	9
	ТТХ-агар
	0,3

	10
	МИС
	2,1

	11
	МПА (ГРМ-агар)
	131,4

	12
	МПБ (ГРМ-бульон)
	29,3

	13
	Щелочно-полимиксиновая среда
	1,3

	14
	Рамбах агар
	9,4

	15
	Среда Раппопорта-Вассилиадиса
	19,4

	16
	Селенитовый бульон
	36,2

	17
	Цитратный агар Симонса
	3,6

	18
	Среда №8 ГРМ-Ps.aeruginosa, Staph.aureus
	0,3

	
	Среды Гисса:
	

	19
	 арабиноза
	0,3

	20
	 глюкоза
	1,2

	21
	 дульцит
	0,0

	22
	 лактоза
	5,6

	23
	 ксилоза
	2,1

	24
	 мальтоза
	1,0

	25
	 маннит
	1,7

	26
	 манноза
	2,1

	27
	 рамноза
	2,1

	28
	 раффиноза
	0,1

	29
	 сахароза
	1,0

	30
	 сорбит
	0,3

	31
	Лейфсона агар
	0,6

	32
	Хромокульт 
	13,6

	33
	Листериозный агар  (ПАЛ)
	7,2

	34
	Среда Чапека
	43,2

	35
	Среда Эндо
	56,2

	36
	L-лизиндекарбоксилазная среда
	0,7

	37
	0,1% пептонная вода с NaCI
	1,0

	38
	Триптофановая  среда
	0,7

	39
	Среда Бликфельдта
	4,9

	40
	1% глюкозный агар
	29,3

	41
	1% глюкозный бульон
	4,2

	42
	Агар PEMBA
	0,7

	43
	Железо-сульфитный агар
	38,5

	44
	Желточно-солевой агар
	9,4

	45
	Забуферная пептонная вода
	420,2

	46
	Забуферный физ. раствор
	28,0

	47
	Среда Китта-Тароцци
	24,3

	48
	Кровяной агар с 1% глюкозы
	16,6

	49
	Лактозо-пептонная среда (ЛПС)
	15,3

	50
	ЛПС с бромтимоловым синим
	13,4

	51
	Среда Блаурокка
	1,3

	52
	Стерильное молоко
	7,0

	53
	Шигелла бульон
	0,7

	54
	Мясная вода
	4,0

	55
	Среда Олькеницкого
	15,4

	56
	Пептонная вода
	246,0

	57
	Печеночная вода
	4,0

	58
	ПЖА
	3,9

	59
	Полужидкий агар
	2,1

	60
	Среда Сабуро
	44,3

	61
	Солевой агар
	8,1

	62
	Солевой бульон 6,5%
	23,1

	63
	Среда №6 (антибиотики)
	3,0

	64
	Среда №7 (антибиотики)
	4,1

	65
	Среда Бейли
	0,4

	66
	Среда Кларка
	1,6

	67
	Среда Петровского
	7,0

	68
	Среда№3 (антибиотики)
	1,4

	69
	Глюкозо-пептонная среда
	2,5

	70
	Среда №4 (антибиотики)
	0,4

	71
	Энтерококкагар
	2,7

	72
	Среда № 1с углем
	2,1

	73
	Среда №1 без угля
	2,1

	74
	Колиформный  агар
	1,2

	75
	Агар КМАФАнМ
	8,9

	76
	Агар Плоскирева
	9,2

	77
	Байрд-Паркер агар
	1,0

	78
	Среда Фразера
	13,6

	79
	Среда Кристенсена
	1,4

	80
	Агар Сланец и Бертли
	0,3

	81
	Селенитовый бульон с L-цистеином
	6,2

	82
	Селективная среда на протей
	1,2

	83
	Среда декарбоксилаза орнитина
	0,2

	84
	Среда Бонде
	6,0

	85
	Среда Блеск
	0,8

	86
	Среда Чепмена
	0,1

	87
	Агар ГПС с ТТХ
	0,4

	88
	Среда Булира
	3,0

	89
	Агар с бриллиантовым зеленым
	4,6

	90
	Фенилаланин агар
	0,2

	91
	Среда для выделения сибирской язвы
	0,3

	92
	Агар Хоттингера
	1,2

	93
	Среда для выращивания S. aureus
	0,3

	94
	Среда для идентификации S. aureus
	0,2

	95
	Азидный бульон
	0,2

	96
	Азидный агар с канамицином
	0,2

	97
	Эскулиновый агар
	0,2

	98
	Бульон Боллтона
	1,5

	99
	mCCD агар
	0,7

	100
	Цереус селектив агар
	2,1

	101
	Среда Левина
	2,7

	102
	Раствор Люголя
	8,6

	103
	Раствор генциан-виолета
	4,5

	104
	Карболовый фуксин
	2,5

	105
	Раствор фенол-рота
	0,3

	106
	Раствор гидроокиси натрия 10%
	0,5

	107
	Физиологический раствор
	875,5

	108
	Фосфатный буфер №4
	2,0

	109
	Фосфатный буфер №6
	0,5

	110
	Среда Кармали
	0,3

	111
	Раствор сульфита натрия 10%
	2,4

	112
	Раствор гипосульфита натрия 0,5%
	12,0

	113
	Карболизирующий раствор
	0,2

	114
	Раствор карболовой кислоты 3%
	4,0

	115
	Раствор бриллиантового зеленого 0,1%
	0,1

	116
	Раствор бромтимолового синего 1,6%
	0,3

	117
	Среда Кармали
	0,3

	118
	Среда VP
	0,1

	119
	Бульон ЕЕ для энтеробактерий
	0,1

	120
	АЖФК (Агар желчный фиолетово-красный)
	0,4

	Итого:
	
	2798,7


Перечень питательных сред и растворов, проверенных  ФГБУ «ТМВЛ» за 2019г. на ростовые свойства.
Таблица 9.
	№          п\п
	 Наименование питательных сред и растворов
	Количество (в литрах)

	1
	Цитратный агар Симмонса                                                      
	3,6

	2
	Среда КОДА
	52,0

	3
	Среда Фразера
	64,0

	4
	Печеночная вода
	4,0

	5
	МИС
	2,0

	6
	Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая (агар Эндо-грм)
	56,0

	7
	ГРМ-агар
	131,0

	9
	Хромокульт листерия селектив
	13,0

	10
	Магниевая среда для обнаружения патогенных энтеробактерий
	18,0

	11
	Селенитовая среда
	36,0

	12
	Среда XLD
	15,0

	13
	Среда Раппопорта-Вассилиадиса
	19,0

	14
	Щелочно-полимексиновая  среда
	1,3

	15
	Среда Плоскирева
	9,0

	16
	Питательный бульон для обнаружения листерий (ПБЛ)
	248,0

	17
	Забуференная пептонная вода
	420,0

	18
	Кесслера
	54,0

	19
	ВСА
	60,0

	20
	ГРМ-бульон
	29,0

	
	ИТОГО
	1234,9


Таблица 10

Перечень, введенных ФГБУ «ТМВЛ», ранее не используемых питательных сред и растворов в 2019г.
	№ п\п
	Наименование питательных сред

	1
	Перфрингенс агар

	2
	Клостридиальный агар

	3
	Триптонно-желчный агар


Общие вопросы производственной деятельности.
Коллектив Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в 2019г. проделал всю работу по выполнению производственного плана, утвержденного Руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, и согласованного  территориальным управлением Россельхознадзора по Тверской области и  ФГБУ «ЦНМВЛ».

За время отчетного периода лаборатория проводила диагностику болезней животных следующими методами: микроскопическими, бактериологическими, биологическими, вирусологическими, патологоанатомическими, гистологическими, серологическими, гематологическими, органолептическими, химико–токсикологическими, биохимическими и другими исследованиями соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйств субъектов закрепленной зоны обслуживания.

Выделяли возбудителей инфекционных болезней животных с использованием питательных сред, куриных эмбрионов и лабораторных животных, проводили их идентификацию и изучение.

Проводили исследование кормов и воды с целью определения их безопасности для животных, а также пищевые продукты и сырье животного и растительного происхождения по ветеринарно – санитарным показателям.

Сообщали в установленном порядке учреждениям, организациям, направлявшим материал на исследования, результаты исследований и заключения по ним с рекомендациями, а в случаях, предусмотренных действующими нормативными документами, органам государственного ветеринарного надзора.

При выявлении особо опасных инфекционных болезней животных определяли характер, объем и порядок проведения диагностических исследований, обеспечивали их выполнение в сжатые сроки, а в случае необходимости направляли своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.

Проводили исследования бактериальной обсемененности сырья животного происхождения и продуктов его переработки, кормов, воды в хозяйствах, а также организовывали совместно с другими государственными ветеринарными подразделениями контроль за выполнением выдаваемых рекомендаций и требований.
Анализ результатов исследований ФГУ "Тверская МВЛ" за 2019 год в сравнении с 2018 годом по разделам формы № 4-вет.
	Разделы и подразделения
	2019г.
	2018г.
	уд.вес к уровню 2018г., %

	1
	2
	3
	4

	I. Бактериальные болезни

	1.1.  Бактериальные болезни животных
	 

	Поступило  материала
	123110
	89788
	137,1%

	Проведено исследований
	732519
	515101
	142,2%

	Выявлено положительных  случаев
	715
	695
	102,9%

	1.2.Бактериальные болезни пчел
	 

	Поступило материала
	26
	21
	123,8%

	Проведено исследований
	52
	42
	123,8%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	0,0%

	1.3.Бактериальные болезни рыб
	 

	Поступило материала
	44
	22
	200,0%

	Проведено исследований
	88
	66
	133,3%

	Выявлено положительных  случаев
	2
	0
	0,0%

	ВСЕГО  ПО РАЗДЕЛУ I
	 
	 
	 

	Поступило материала
	123180
	89831
	137,1%

	Проведено исследований
	732659
	515209
	142,2%

	Выявлено положительных  случаев
	717
	695
	103,2%

	II. ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИКОЗЫ

	2.1.  Микозы  животных
	 

	Поступило материала
	124
	163
	76,1%

	Проведено исследований
	148
	326
	45,4%

	Выявлено положительных  случаев
	23
	7
	328,6%

	2.2.  Микозы пчел и тутового шелкопряда
	 

	Поступило материала
	2
	6
	33,3%

	Проведено исследований
	2
	12
	16,7%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	#ДЕЛ/0!

	2.3.  Микозы рыб и раков
	 

	Поступило материала
	16
	28
	57,1%

	Проведено исследований
	16
	56
	28,6%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	#ДЕЛ/0!

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	142
	197
	72,1%

	Проведено исследований
	166
	394
	42,1%

	Выявлено положительных  случаев
	23
	7
	328,6%

	III. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ

	3.1. Вирусные болезни животных
	 

	Поступило материала
	65027
	48580
	133,9%

	Проведено исследований
	68331
	56801
	120,3%

	Выявлено положительных  случаев
	3641
	3464
	105,1%

	3.2. , 3.3. Вирусные болезни пчел, рыб
	 

	Поступило материала
	0
	0
	0,0%

	Проведено исследований
	0
	0
	0,0%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	0,0%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III.
	 

	Поступило материала
	65027
	48580
	133,9%

	Проведено исследований
	68331
	56801
	120,3%

	Выявлено положительных  случаев
	3641
	3464
	105,1%

	4. Контроль качества вакцинации

	4.1. Определение напряженности иммунитета против вирусных и бактериальных болезней
	 

	Поступило материала
	9320
	10586
	88,0%

	Проведено исследований
	8769
	10586
	82,8%

	Выявлено положительных  случаев
	315
	1308
	24,1%

	4.2. Определение биологической активности вакцин
	 

	Поступило материала
	0
	0
	0,0%

	Проведено исследований
	0
	0
	0,0%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	0,0%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	9320
	10586
	88,0%

	Проведено исследований
	8769
	10586
	82,8%

	Выявлено положительных  случаев
	315
	1308
	24,1%

	IV. ГЕЛЬМИНТОЗЫ

	4.1. Гельмитозы
	 

	Поступило материала
	19904
	17796
	111,8%

	Проведено исследований
	160400
	164072
	97,8%

	Выявлено положительных  случаев
	5932
	7728
	76,8%

	4.2. Протозоозы
	 

	Поступило материала
	1586
	1234
	128,5%

	Проведено исследований
	39446
	35116
	112,3%

	Выявлено положительных  случаев
	25584
	14814
	172,7%

	4.3.Арахно-энтомозы
	 

	Поступило материала
	468
	38
	1231,6%

	Проведено исследований
	3128
	2086
	150,0%

	Выявлено положительных  случаев
	36
	33
	109,1%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	21958
	19068
	115,2%

	Проведено исследований
	202974
	201274
	100,8%

	Выявлено положительных  случаев
	31552
	22575
	139,8%

	V. Химико-токсикологические исследования

	5.1 Исследования патматериалов, кормов, продуктов и воды.
	 

	Поступило материала
	8424
	8393
	100,4%

	Проведено исследований
	59607
	54119
	110,1%

	Выявлено положительных  случаев
	1019
	1046
	97,4%

	5.2.Исследования пчел и меда.
	 

	Поступило материала
	15
	30
	50,0%

	Проведено исследований
	113
	218
	51,8%

	Выявлено положительных  случаев
	2
	0
	0,0%

	5.3.Исследования рыбы и воды р/х водоемов.
	 

	Поступило материала
	13
	16
	81,3%

	Проведено исследований
	24
	35
	68,6%

	Выявлено положительных  случаев
	2
	2
	100,0%

	5.4 Исследования  органических удобрений.
	 

	Поступило материала
	74
	56
	132,1%

	Проведено исследований
	473
	331
	142,9%

	Выявлено положительных  случаев
	28
	21
	133,3%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	8526
	8495
	100,4%

	Проведено исследований
	60217
	54703
	110,1%

	Выявлено положительных  случаев
	1051
	1069
	98,3%

	6. Санитарно-микологические исследования

	6.1.Санитарно-микологические исследование кормов.
	 

	Поступило материала
	1065
	1016
	104,8%

	Проведено исследований
	1600
	1674
	95,6%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	3
	0,0%

	6.2. Исследования на микотоксины
	 

	Поступило материала
	419
	491
	85,3%

	Проведено исследований
	1787
	1582
	113,0%

	Выявлено положительных  случаев
	4
	3
	0,0%

	6.3. Определение микотоксинов в патматериале и биоматериале
	 

	Поступило материала
	604
	575
	105,0%

	Проведено исследований
	604
	575
	105,0%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	0,0%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6.                                 
	 
	 
	 

	Поступило материала
	2088
	2082
	100,3%

	Проведено исследований
	3991
	3831
	104,2%

	Выявлено положительных  случаев
	4
	6
	66,7%

	7. Санитарно-зоогигиенические исследования

	7.1. Санитарно-зоогигиенические исследования                           
	 

	Поступило материала
	3369
	4483
	75,2%

	Проведено исследований
	11408
	7531
	151,5%

	Выявлено положительных  случаев
	506
	549
	92,2%

	7.2. Санитарно-зоогигиенические исследования кормов 
	 

	Поступило материала
	607
	830
	73,1%

	Проведено исследований
	3221
	5255
	61,3%

	Выявлено положительных  случаев
	42
	76
	55,3%

	7.3. Санитарно-зоогигиенические исследования кормов с целью сертификации
	 

	Поступило материала
	511
	189
	270,4%

	Проведено исследований
	3583
	1589
	225,5%

	Выявлено положительных  случаев
	4
	10
	40,0%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	4487
	5502
	81,6%

	Проведено исследований
	18212
	14375
	126,7%

	Выявлено положительных  случаев
	552
	635
	86,9%

	8. Ветеринарно-санитарная экспертиза

	8.1. Исследования при вынужденном убое
	 

	Поступило материала
	7
	3
	233,3%

	Проведено исследований
	7
	7
	100,0%

	Выявлено положительных  случаев
	0
	0
	#ДЕЛ/0!

	8.2. Исследование пищевых продуктов на качество и безопасность
	 

	Поступило материала
	2009
	1357
	148,0%

	Проведено исследований
	3418
	2367
	144,4%

	Выявлено положительных  случаев
	167
	213
	78,4%

	8.3. Исследование пищевых продуктов с целью сертификации
	 

	Поступило материала
	2755
	2667
	103,3%

	Проведено исследований
	11773
	9655
	121,9%

	Выявлено положительных  случаев
	315
	385
	81,8%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	4771
	4027
	118,5%

	Проведено исследований
	15198
	12029
	126,3%

	Выявлено положительных  случаев
	482
	598
	80,6%

	9. Биохимические исследования

	9.1. Исследования биоматериала
	 

	Поступило материала
	463
	438
	105,7%

	Проведено исследований
	5786
	6727
	86,0%

	Выявлено положительных  случаев
	1689
	2220
	76,1%

	9.2. Исследования кормов
	 

	Поступило материала
	1186
	810
	146,4%

	Проведено исследований
	2239
	1641
	136,4%

	Выявлено положительных  случаев
	43
	74
	58,1%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	1649
	1248
	132,1%

	Проведено исследований
	8025
	8368
	95,9%

	Выявлено положительных  случаев
	1732
	2294
	75,5%

	10. Незаразные болезни ( болезни обмена веществ)

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10.
	 
	 
	 

	Поступило материала
	20
	8
	250,0%

	Проведено исследований
	60
	15
	400,0%

	Выявлено положительных  случаев
	7
	6
	0,0%

	11.  Молекулярные исследования

	11.1. Молекулярные исследования кормов
	 

	Поступило материала
	827
	518
	159,7%

	Проведено исследований
	1556
	1050
	148,2%

	Выявлено положительных  случаев
	5
	4
	125,0%

	11.2 Молекулярные исследования пищевых продуктов
	 

	Поступило материала
	315
	257
	122,6%

	Проведено исследований
	315
	264
	119,3%

	Выявлено положительных  случаев
	1
	11
	9,1%

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11.
	 

	Поступило материала
	1142
	775
	147,4%

	Проведено исследований
	1871
	1314
	142,4%

	Выявлено положительных  случаев
	6
	15
	40,0%

	Итого  по всем разделам

	Поступило материала
	242310
	190399
	127,3%

	Проведено исследований
	1120473
	878899
	127,5%

	Выявлено положительных  случаев
	40082
	32672
	122,7%


Основные результаты производственной деятельности по форме №4-вет.
В 2019 году в ФГБУ «Тверская МВЛ» поступило 242 310 единиц материала (2018 г. – 190 399) или 127,3% к уровню 2018 года. Проведено 1 120 473 исследования (2018 г. – 878 899) или 127,5% к уровню 2018 года.  Выявлено 40 082 положительных случая (2018 г.- 32 672)  или 122,7% к уровню 2018 года.
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Таким образом, в 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается рост выявлений по диагностическим исследованиям.
	Сравнение результатов  по проведенным исследованиям и выявлениям  ФГУ Тверская МВЛ в  2019г.

	Наименование болезни
	2019г.
	2018г.
	сравнение числа  проведенных исследований с 2018г. 
	сравнение числа  положительных случаев с 2018г.

	
	Коли-чество матери-алов
	проведено исслед.
	получено положи-тельных результатов
	% «+» к числу исслед.
	Процентное соотношение
	Коли-чество матери-алов
	проведено исслед.
	получено положи-тельных результатов
	% «+» к числу исслед.
	
	

	I. Бактериальные болезни  
	123180
	732659
	717
	0,1%
	66,2%
	89831
	515209
	695
	0,1%
	142,2%
	103,2%

	II. ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИКОЗЫ
	142
	166
	23
	13,9%
	0,0%
	197
	394
	7
	1,8%
	42,1%
	328,6%

	III. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ
	65027
	68331
	3641
	5,3%
	6,2%
	48580
	56801
	3464
	6,1%
	120,3%
	105,1%

	4. Контроль качества вакцинации
	9320
	8769
	315
	3,6%
	0,8%
	10586
	10586
	1308
	12,4%
	82,8%
	24,1%

	IV.ГЕЛЬМИНТОЗЫ
	21958
	202974
	31552
	15,5%
	18,3%
	19068
	201274
	22575
	11,2%
	100,8%
	139,8%

	V. Химико-токсикологические исследования
	8526
	60217
	1051
	1,7%
	5,4%
	8495
	54703
	1069
	2,0%
	110,1%
	98,3%

	6.Санитарно-микологические исследования
	2088
	3991
	4
	0,1%
	0,4%
	2082
	3831
	6
	0,2%
	104,2%
	66,7%

	7.Санитарно-зоогигиенические исследования
	4487
	18212
	552
	3,0%
	1,6%
	5502
	14375
	635
	4,4%
	126,7%
	86,9%

	8. Ветеринарно-санитарная экспертиза
	4771
	15198
	482
	3,2%
	1,4%
	4027
	12029
	598
	5,0%
	126,3%
	80,6%

	9. Исследования биоматериалов
	1649
	8025
	1732
	21,6%
	0,7%
	1248
	8368
	2294
	27,4%
	95,9%
	75,5%

	10. Незаразные болезни (болезни обмена веществ)
	20
	60
	7
	11,7%
	0,0%
	8
	15
	6
	40,0%
	400,0%
	116,7%

	XI. Молекулярные исследования
	1142
	1871
	6
	0,3%
	0,2%
	775
	1314
	15
	1,1%
	142,4%
	40,0%

	ИТОГО по 4-ВЕТ:
	242310
	1120473
	40082
	3,6%
	101,2%
	190399
	878899
	32672
	3,7%
	127,5%
	122,7%

	 Исследования карантина растений
	67503
	100701
	2105
	2,1%
	9,1%
	63109
	104934
	1632
	1,6%
	96,0%
	129,0%

	 Качество посевного материала
	600
	757
	210
	27,7%
	0,1%
	393
	677
	179
	26,4%
	111,8%
	117,3%

	*Исследования почв
	928
	3095
	707
	22,8%
	0,3%
	1929
	4848
	758
	15,6%
	63,8%
	93,3%

	**Зерно и продукты его переработки
	1303
	10515
	311
	3,0%
	0,9%
	1369
	8322
	194
	2,3%
	126,4%
	160,3%

	ИТОГО по ФГБУ "Тверская МВЛ"= 4_Вет+карантин+семена
	310413
	1221931
	42397
	3,5%
	110,4%
	253901
	984510
	34483
	3,5%
	124,1%
	123,0%

	ветеринария=(4вет МИНУС почвы, МИНУС зерно)
	240079
	1106863
	39064
	3,5%
	100,0%
	187101
	865729
	31720
	3,7%
	127,9%
	123,2%

	*,**- данные по исследованию почв, а так же зерна и продуктов его переработки включены в форму 4-вет в части других разделов.
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


Исследования на бактериальные болезни в  ФГБУ «Тверская МВЛ».
Анализ работы отдела бактериологии и питательных сред   ФГБУ « Тверская МВЛ»

За 2019 год бактериологическим отделом по бактериальным болезням животных, птиц, пчел, рыб было доставлено 2202 материалов.

При этом проведено исследований:

патолого-анатомических – 921;

микроскопических – 2025;

бактериологических – 2202;

биологических – 205;

проведено других реакций - 62.

Диагностика проводилась согласно инструкциям, ГОСТам, методическим указаниям, соблюдая обязательный минимум лабораторных исследований.

1. Брадзот - поступило 7 материалов, положительных результатов нет.

2. Гемофилезный полисерозит  - поступило 4 материала от свиней, положительных результатов нет.

3. Инфекционная энтеротоксемия  - поступило 8 материалов, в том числе,  патологический материал от  КРС -  4 пробы,  положительных нет; патологический материал от МРС 4 пробы  - положительных нет. 

4. Кампилобактериоз КРС  - поступило 1028 материалов в т.ч. слизь препуциальная от племенных  быков -  423 пробы, слизь влагалищная - 605 проб. Кампилобактерии – С.fetus subsp. fetus, C.fetus subsp. intestinalis не выделены.

5. Контагиозный метрит - доставлено 5 проб, положительных результатов нет.

6. Копытная гниль – доставлен один материал, положительных результатов нет.

7.  Колибактериоз - из 159 проб доставленного  патологического материала выявлено 48 положительных случаев, что составляет 30 %.     Патологический материал от птицы: доставлено 118 проб, в 45 случаях получен  положительный результат -  38%. Патологический материал от МРС: из доставленных 5 проб, в  3-х случаях получен  положительный результат – 60%.

  Основные причины заболевания – несбалансированное, неполноценное кормление, нарушение санитарных условий содержания молодняка с\х животных, нарушение параметров микроклимата птицеводческих, животноводческих предприятий.


Результаты типирования E. сoli

	
	птица -  пат.мат
	МРС

	белые мыши
	45
	3

	Итого
	45
	3


8. Листериоз – поступило 21 проба, положительных результатов нет.

9. Некробактериоз – поступила 1 проба, положительных результатов нет.

10. Пастереллез – поступило 72 материала,  положительных результатов нет.

11. Псевдомоноз – доставлено  107 проб, положительных результатов  нет.

12. Рожа- поступило 11 проб, положительных результатов нет.

13. Сальмонеллез – всего поступило материалов 417 в том  числе,  фекалии от свиньи доставлено 110 материалов, получено четыре положительных результата – 3,6 %; птица, доставлено 245 проб патологического материала от птицы – положительных 7 случаев – 2,8%.
Серовар сальмонелл, выделенных  из патологического материала

	
	птица, патмат
	свиньи, фекалии

	S. muenchen
	1
	

	S. brandenburg
	1
	

	S. гр. С
	5
	4

	Итого:
	7
	4


14. Сибирская язва -  всего поступило 47 проб, положительных результатов нет. 

15. Стафилококкоз – из 116 поступивших проб получен один положительный результата – 0,8%. Выделен Staph. aureus.

16. Прочие бактериальные болезни, доставлен 61 материал, получен один положительный результат, из соскоба с кожи собаки выделен Staph. intermedius.

17. На бактериальные болезни рыб доставлено 36 проб для исследования на аэромоноз, 3 пробы для исследования на фурункулез -  положительных результатов нет, пять проб исследовались на листериоз – положительных результатов нет.

18. На бактериальные болезни пчел было доставлено 13 проб для исследования на американский гнилец пчел, 13 проб для исследования на европейский гнилец пчел, положительных результатов нет.

19.       Во всех случаях выделения возбудителей инфекций проводилось определение чувствительности культур к антибиотикам,  определена чувствительность к антибиотическим препаратам 62 культуры микроорганизмов.

Анализ инфекционных заболеваний при бактериальной диагностике за 2019 год

	Наименование заболевания
	Вид животных
	Количество

исследований
	Отношение положительных

случаев к исслед. эксперт.

	колибактериоз
	МРС (патматериал)
	5
	3/60%

	
	птица (патматериал) 
	118
	45/38%

	сальмонеллёз
	свиньи (фекалии)
	110
	4/3,6%

	
	птица (патматериал)
	245
	8/3,2%

	стафилококкоз


	птица (патматериал)
	85


	1/1,2%



	
	прочие виды (патматериал)
	1
	1/100%

	прочие бактериальные болезни
	прочие виды (патматериал)
	31
	1/3,2%

	Итого:
	
	595
	63/10%


Раздел 2. Исследования на микозы.
На исследования по выявлению микозов поступило 142 материалов, по ним проведено 166 исследования. Выявлено положительных случаев 7, или 3,6% от поступивших материалов.

Наличие положительных случаев:

Аспергиллез: 23 случая выявления у цыплят.

Чувствительность выделенных сальмонелл к антибактериальным препаратам
	серотип
	левомицетин
	ампициллин
	гентамицин
	цефоперазон
	карбенициллин
	цефазолин
	ципрофлоксацин
	цефалексин
	норфлоксацин

	
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст

	S. muenchen
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 

	Salmonella гр. С
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 

	S. brandenburg
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 

	S. infantis
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 


	офлоксацин
	амикацин
	бензилпенициллин
	тетрациклин
	стрептомицин
	эритромицин
	рифампицин
	линкомицин
	кларитромицин
	ванкомиуцин

	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст
	чув
	уст

	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	чув
	 

	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	чув
	 

	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст

	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	чув
	 
	чув
	 
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст
	 
	уст


	Наименование Сероварианта
	Всего культур
	Серотипизация выделенных сальмонелл (количество выделенных культур)

	
	
	вид животных
	Лошади
	КРС
	МРС
	Свиньи
	Птица

	
	
	прочие виды
	п/м
	аборт. плод
	проч. виды
	п/м
	аборт. плод
	проч. виды
	п/м
	аборт. плод
	проч. виды
	п/м
	аборт. плод
	проч. виды
	п/м
	помет
	эм.-задох.
	проч. виды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	S. muenchen
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	Salmonella гр. С
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	4
	 
	 

	S. brandenburg
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	S. infantis
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 7. Санитарно- зоогигиенические исследования ФГБУ «Тверская МВЛ».
На санитарно-зоогигиенические исследования  в 2019 году поступило материалов 3369, проведено микробиологических исследований 11381, получено положительных результатов  506, что составляет 4,4%.

Исследование спермы

Поступило 71 проба  спермы нативной от свиней, получены  положительные результаты: в 2 случаях выделена Pseudomonas aeruginosa, в  38  случаях выделена E. сoli – прочие исследования, по бактериальной обсемененности забраковано 19 проб.

Поступило 69 пробы спермы разбавленной,  положительных  результатов нет.

Исследование молока на  мастит

             При исследовании 21  пробы молока выделено: две культуры  Streptococcus uberis; шесть культур  E.coli;  три культуры  Pseudomonas aeruginosa, Staph. haemolyticus  одна культура,  Klebsiella pneumonia - одна  культуры,  St.aureus – девять культур, Proteus mirabilis – одна  культура.   Все выделенные культуры проверялись на чувствительность к антибиотикам.  
Контроль  качества  дезинфекции проведено исследования 3202 смывов, из них в  71- ом  случае получен положительный результат, обнаружены  бактерии группы кишечной палочки, то есть качество дезинфекции признано неудовлетворительным.

Смывы с предприятий птицеперерабатывающей промышленности, проведено бактериологических исследований  200 материалов,   положительных результатов нет.

Смывы с предприятий мясной промышленности,  проведено бактериологических  исследований  557 материалов, из них в 1-ом случае выделена сальмонелла гр. С, в 7 случаях -  превышение по общему количеству  микробных клеток, а  в прочих исследованиях  -  проводились исследования на коли-титр, 17 положительных случаев.

Смывы с предприятий рыбной промышленности - проведено бактериологических  исследований 132 материалов, положительных результатов нет.

Смывы с предприятий молочной промышленности, проведено исследований 110 материалов, получено восемь положительных результатов, четыре забраковано  по коли-титру, в четырех случаях выделена кишечная палочка.

Смывы с инвентаря инкубационно-птицеводческих станций, поступило 140 материалов, положительных результатов нет.

Смывы с инкубационного яйца, проведено исследования 104 материалов,  положительных случаев нет.

Смывы с боенских  предприятий,  проведено исследований 289 материалов,  из них в двух случаях  выделена кишечная палочка, в трех случаях сальмонелла гр. С, в двенадцати случаях смывы забракованы по коли-титру, в пяти случаях по общей бактериальной загрязненности.

Смывы с инвентаря кормокухонь для пушных зверей, проведено 60 исследований на кишечную палочку, положительных результатов нет.

Прочие смывы проведены исследования 276 материалов, забраковано по БГКП 15 смывов. 

Прочие материалы, были доставлены образцы:   воды бутилированной,  воды из рыбохозяйственных водоемов,  пробы сточной воды, органических удобрений, пробы почвы,  молоко на мастит от козы.  Всего поступило 276 материалов.  Получены положительные результаты в  сточной воде и воде бутилированной: ОКБ – в 46 случаях, ТКБ – в 43 случаях, Pseudomonas aeruginosa – в 1случае, ГКБ -  в 3  случаях.  Органические удобрения, получены  положительные результаты: индекс энтеробактерий  - в 2 случаях, индекс колиформов  - в 2 случаях,  выделены энтерококки в 9 случаях, культура анаэробов выделена  в  4 случаях, аэробные спорообразующие микроорганизмы выделены  в 6 случаях, кишечная палочка выделена  в 6 случаях,  протей выделен  в 2 случаях. Почва, получены положительные результаты: индекс БГКП  в 70 случаях, индекс энтерококков  в 21 случае. При бактериологическом исследовании на мастит 11 проб молока от козы получено два положительных результата, выделена культура St.aureus. При бактериологическом исследовании воды из рыбохозяйственных водоемов -  положительных результатов нет.

Исследование кормов

В 2019 году на исследование поступило 1108 проб различных видов кормов, проведено микробиологических исследований 4832,  получено 46 положительных результата.

В кормах растительного происхождения  - в 1 случае выделена культура кишечной палочки.

В кормах животного происхождения - в 1 случае выдела культура кишечной палочки, 7-ми случаях сальмонелла, в 2-х случаях корм забракован по общей бактериальной загрязненности.

В прочих кормах – в 6 случаях  выделена культура кишечной палочки, в  1  - случае выделена культура протея, в 1 случае сальмонелла.

В мясных и рыбных кормах для пушных зверей выделена 11 культур кишечной палочки, в 10 случаях выделена культура протея, в 1-ом случае сальмонелла, Cl. pefringens в 1 случае. 

В том числе, на  исследования с целью сертификации,  проведено 2531 микробиологическое исследование, в четырех случаях получен положительный результат:

В прочих  кормах и кормовых добавках  в 2-х случаях выделена кишечная палочка, в 1-ом случае сальмонелла. В кормах животного происхождения было доставлено две пробы консервированного корма для кошек, в одном случае выделена культура энтерококков.

Типирование протея, выделенного при исследовании кормов

	Вид протея
	Мясные и рыбные корма для пушных зверей

	P.vulgaris
	6

	P.mirabilis
	5

	Итого: 
	11


Типирование эшерихий, выделенных при исследовании кормов

	Вид E. coli
	Корма животного происхождения
	Прочие  корма и кормовые добавки
	Мясные и рыбные корма для пушных зверей
	Корма растительного происхождения

	белые мыши
	1
	8
	11
	1

	Итого:
	1
	8
	11
	1


Типирование  сальмонелл, выделенных  при исследовании кормов

	вид сальмонеллы
	Корма животного происхождения
	Мясные и рыбные корма для пушных зверей
	Прочие  корма и кормовые добавки

	S.pakistan
	
	
	1

	S. london
	
	
	1

	S. ahmadi
	1
	
	

	S. kouka
	1
	
	

	S.livingstone
	2
	
	

	S.bonariensis
	2
	
	

	S. brandenburg
	1
	
	

	Сальмонелла группы C
	
	1
	

	Итого:
	7
	1
	2


Прочие исследования,  при исследовании 28 проб воздуха холодильных камер, для санитарно-микологической оценки, получено 5 положительных результатов.

Раздел 8. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов.

Исследования пищевых продуктов с целью сертификации и  



мониторинговых исследований


По всем видам пищевых продуктов и сырья животного происхождения в 2019 году поступило 3572 пробы, проведено 13957 микробиологических исследований.

мясо\все виды - поступило 578 материалов  из них  положительных 178 результатов;

готовые мясные продукты  - поступило   410  материалов из них положительных 5 результатов;

рыба  -  поступило материалов 42 из них положительных  8 результатов;

рыбопродукты  - поступило   199  материалов получено положительных  5 результатов;

нерыбные объекты  -  поступило 55 материалов получено положительных  1 результат;

икра, молоки -  поступило материалов 23 из них положительных 18 результатов;

молоко, молочные продукты  -  поступило 1314 материалов, получено положительных результатов 140;

яйцо и продукты переработки яйца - доставлено материалов 79 из них положительных 4 результата;

консервы – поступило 15 материалов, получено положительных 4 результата;

жир животный – поступило 18 материалов, получено положительных 15;

         прочие продукты – поступило 286  материалов, выявлено положительных 35 случаев.

Анализ положительных результатов 
	Наименование продуктов
	Исследуемые показатели
	Кол-во исследований
	Отношение положительных случаев к проведен.исслед

	1
	2
	3
	4

	мясо (все виды)
	КМАФАнМ

БГКП

листерия

сальмонеллы
	311

296

518

487
	20/6,4%

32/10,8%

66/12,7%

60/12,3%



	готовые мясные продукты
	КМАФАнМ

БГКП

сальмонеллы
	68

228

217


	1/1,4%

5/2,2%

4/1,8%

	рыба и рыбная продукция
	БГКП

КМАФАнМ

листерии

дрожжи
	202

220

21

173
	6/2,7%

4/1,8%

1/ 4,7%

2/1,1%

	нерыбные объекты промысла
	КМАФАнМ
	42
	1/2,4%



	икра, молоки
	КМАФАнМ

S. aureus

       дрожжи

       плесени


	23

12

23

23


	2/8,7%

2/16,6%

13/56,5%

           1 / 4,3%

	консервы
	промышленная стерильность
	15
	4/26,6%

	яйцо
	сальмонеллы
	9
	1/11%

	продукты переработки яйц
	КМАФАнМ
	8
	3/ 37,5%

	жир животный
	КМАФАнМ

БГКП 

листерии
	15

15

17
	5/33%

3/20%

7/41%

	прочие продукты
	КМАФАнМ

БГКП

S. aureus   дрожжи

плесени
	151

173

59

25

37
	14/9%

15/8,6%

4/6,7%

1/ 4%

1 / 2,7%

	молоко, сливки сырые
	КМАФАнМ


	1201


	
46/3,8%



	молочные продукты
	БГКП


	657


	80/12%



	Итого:
	
	5246
	403/7,6%


Результаты типирования сальмонелл

	 Вид сальмонеллы


	мясо (все виды)


	птица
	готовые мясные продукты

	S. enteritidis
	2
	15
	1

	S. infantis
	
	34
	2

	S. typhy-murium
	
	 1
	

	S.brandenburg
	1
	
	

	S.livingstone
	
	1
	

	S.agona
	1
	1
	

	S. panama
	
	1
	

	S. concord
	
	1
	

	S.derby
	1
	
	

	S.thuphy
	
	
	1

	cальмонелла С1
	
	1
	

	 Итого:
	
	
	4

	
	5
	55
	


                                        Результаты типирования листерий
	
	мясо, все виды
	рыба, полуфабрикаты
	жир животный

	L. monocytogenes
	66
	1
	1

	Итого:
	66
	1
	1



МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Отделом бактериологии и питательных сред ФГУ «Тверская МВЛ» в течение 2019 года проведена следующая работа:

1. Ветеринарный врач первой категории Забелина Ирина Александровна, прошла обучение и успешно освоила работу на высокотехнологическом приборе MaldiToff Bruker.

2.   Проведена стажировка студентов ФГБУ«ТвГУ».

         3. Проводился отбор смывов с поверхностей технологического оборудования для бактериологических исследований на санитарное состояние.

     За 2019 год бактериологическим отделом на инфекционные болезни было привито:

1) белых мышей – 2090,  морские свинки – 4.
Исследования на вирусные болезни в ФГБУ «Тверская МВЛ»

Для исключения бешенства животных за 2019 г. поступило 277 проб патматериала от павших и вынужденно убитых животных, подозреваемых в заболевании бешенством. 

В 2019 году положительный результат установлен  в 13 районах, 7 городах, 1 поселке (г. Бежецк, г. Белый, г. Калязин, г. Кашин, г. Кимры, г. Лихославль, г. Тверь, п. Максатиха;  Бельском, Жарковском, Зубцовском, Калининском, Кашинском, Кесовогорском, Конаковском, Лесном,  Лихославльском, Максатихинском, Молоковском, Рамешковском, Фировском районах Тверской области).

 Положительный результат на бешенство по видам животных следующий: пушные звери – 24 (лиса - 6, енотовидная собака – 17, хорь -1), собака – 5 , кошка - 1:  всего -  30. 

Для диагностики бешенства использовался метод флуоресцирующих антител (МФА), при отсутствии специфического свечения проводилась биологическая проба на белых мышах.

По биологической пробе установлено заболевание бешенством в 2х случаях: 

· один патматериал (эксп. № 451-м69-1(102) от 09.09.2019 г.) голова лисы из Зубцовский р-на, п. Погорелое городище, ул. Колхозная, 9;

· один патматериал (эксп. № 625-69-ГУ1-1(158) от 14.11.2019 г.) труп лисы из г. Белый, ул. Трофимова, 38.

Использовался Глобулин флюоресцирующий для диагностики бешенства животных  (ФГБНУ ВНИТИБП, Россия)
Для исключения бешенства животных за 2018 г. поступило 304 пробы патматериала от павших и вынужденно убитых животных, подозреваемых в заболевании бешенством. 

Положительный результат на бешенство по видам животных следующий: пушные звери – 32 (лиса - 8, енотовидная собака - 24), собака – 2 , промысловые и дикие (волк) -2:  всего -  36. 

Шмалленберга болезнь

Методом ИФА  выявлены специфические антитела в 111 пробах:
· в 10 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №11-69ГУ1-25(10)) Тверская обл., Калининский р-он, д. Устиново, ООО «Скворцовы»;

· в 6 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №104-м35-25(180)) Вологодская обл., Грязовецкий р-он, ПЗК им. 50 лет СССР, ООО «Зазеркалье»;

· в 4 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №44-69ГУ1-25(20)) Тверская обл., Калининский р-он, д. Савелково, ООО «Цеп»;

· в 10 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №86-69ГУ1-25(35)) Тверская обл., Кашинский р-он, д. Карабузино, ИП Чернышевский.;

· в 43 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №425-м69-25(90)) Тверская обл., Андреапольский р-он, д. Рогово, АО ИП КФХ Кулаковский А.А.;

· в 23 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №488-м69-25(140)) Тверская обл., Калязинский р-он, д. Дымово, СПК «Вперед»;

· в 2 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №189-м76-25(70)) Ярославская обл., Переславский р-он, ЗАО им. В.И. Ленина;

· в 1 пробе сыворотки крови от КРС (эксп. №49-76ГУ1-25(10)) Ярославская обл., Переславский р-он, ЗАО им. В.И. Ленина;

· в 12 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №69-6736-2019) Ярославская обл., Любимский р-он, д. Ермаково, ул. Центральная, д.9, ООО «Красный Октябрь».

Использовалась Тест-система для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом иммуноферментного анализа (ID VET, Франция).

В 2018 г. методом ИФА выявлены специфические антитела в 113 пробах.
Меди – Висна
Методом ИФА выявлены специфические антитела в 145 пробах:

· в 6 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №112-м76-24(90)) Ярославская обл., Ростовский р-он, КФХ «Сергиенко»
· в 16 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №113-м76-24(220)) Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-он, КФХ «Абдулатипов»
· в 1 пробе  сыворотки  крови от  МРС  (эксп. №34-76ГУ1-24(150))  Ярославская обл., Угличский р-он,  ООО «А\ф Заречье»;
· в 1 пробе  сыворотки  крови от  МРС  (эксп. №38-35ГУ1-24(46)) Вологодская обл., Верховажский р-он, д. Афонинская, Зенков В.В.
· в 1 пробе  сыворотки  крови от  МРС  (эксп. №135-69ГУ1-35(63))  Тверская обл., Осташковский р-он, д. Петриково, ЛПХ Соломатин А.Н.
· в 14 пробах  сыворотки  крови от  МРС  (эксп. №136-69ГУ1-35(80))  Тверская обл., Осташковский р-он, д. Коммуна ЛПХ Протасов А.Н.
· в 1 пробе  сыворотки  крови от  МРС  (эксп. №69-5474-2019)  Тверская обл., Осташковский р-он, д. Павлиха, ООО «Крестьянское Подворье»
· в 9 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №193-69ГУ1-35(103)) Тверская обл., Калязинский р-он, д.Сорокино, ЛПХ Кузнецовой Е.Н.
· в 9 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №245-м35-24(50)) Вологодская обл., Вологодский р-он, ИП КФХ Механикова М.В.
· в 29 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №57-35ГУ1-24(85)) Вологодская обл., Сямженский р-он, д. Аниковская, ЛПХ Соколовой В.В.
· в 58 пробах сыворотки крови от МРС (эксп. №331-69ГУ1-35(206)) Тверская обл., Удомельский р-он, д. Перхово, КФХ Губанов П.А.
Использовалась Тест-система для выявления антител к вирусам висна-маеди овец и артрита-энцефалита коз непрямым иммуноферментным методом, скрининг (ID VET, Франция).
В 2018 г. методом ИФА выявлены специфические антитела в 33 пробах.
Грипп А
Методом ИФА выявлены специфические антитела в 11 пробах от свиней (нет сведений о вакцинации), 9 пробах от дикой птицы (Н5N3):

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 7375) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 7382) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 330) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 816) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 820) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 1981) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 2820) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 2835) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 5104) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 6305) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. № 7080) из Тверской обл., Конаковского р-на, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 135-м35-8(147)) из Вологодской обл., Кадуйского р-на;

· в 1 пробе сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 136-м35-8(148)) из Вологодской обл., Белозерского р-на;

· в 3 пробах сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 138-м35-8(162)) из Вологодской обл., Череповецкого р-на;

· в 2 пробах сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 152-м35-8(197)) из Вологодской обл., Никольского р-на;

· в 1 пробе сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 158-м35-8(227)) из Вологодской обл., Вологодского р-на;

· в 1 пробе сыворотки крови от дикой птицы (эксп. № 159-м35-8(232)) из Вологодской обл., Выжегодского р-на.

Использовалась Тест-система для выявления антител к нуклеопротеиду NP вируса гриппа А непрямым иммуноферментгым методом (ELISA) (ID VET, Франция).
В 2018 г. методом ИФА выявлены специфические антитела в 40 пробах.

Инфекционный ларинготрахеит  

Методом ИФА выявлены специфические антитела в 2 пробах:
· в 2 пробах сыворотки крови от птиц (эксп. № 1087) из Тверской обл., Калязинского р-на, д. Высокое, ул. Школьная,14, Марков А. А..
Использовался Набор для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ ВНИИЗЖ, Россия).

В 2018 г. методом ИФА выявлены специфические антитела в 2 пробах.

Инфекционный ринотрахеит КРС

Методом ИФА выявлены специфические антитела в 470 пробах:
· в 20 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №13-м69-18(20)) Тверская  обл., д. Тиволино, АО «Свободный Труд»
· в 179 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №90-м35-18(195)) Вологодская обл., Тотемский р-он, СПК «Тотемский»
· в 30 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №17-35ГУ1-30(30)) Вологодская обл., Нюксенский р-он, ООО СП Нюксенский маслозавод»
· в 31 пробе сыворотки крови от КРС (эксп. №19-76гу1-30(61)) Вологодская обл., Тарногский р-он, СПК к-з Ленина
· в 4 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №4-76ГУ1-30(14)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он,  СПК «Козино»
· в 3 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №5-76ГУ1-30(17)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он, СПК «Прогресс»
· в 3 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №6-76ГУ1-30(20)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он, ООО «Путь Ленина»
· в 15 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №52-м76-18(15)) Ярославская обл., Ростовский р-он, ЗАО «Красный Холм»
· в 15 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №57-м76-18(55)) Ярославская обл., Пошехонский р-он, к-з им. Ленина
· в 10 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №59-м76-18(75)) Ярославская обл., Некоузкий р-он, ООО «Нива»
· в 20 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №62-м76-18(115)) Ярославская обл., Даниловский р-он, СПК «Дружные Всходы»
· в 20 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №63-м76-18(135)) Ярославская обл., Первомайский р-он, СПК «Возрождение»
· в 20 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №65-м76-18(175)) Ярославская обл., Некрасовский р-он, ЗАО «Левашово»
· в 20 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №66-м76-18(195)) Ярославская обл., Большесельский р-он, СПК «Знамя Победы»
· в 50 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №272-м69-18(70)) Тверская обл., Калининский р-он, ООО АПК «Мир»
· в 30 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №450-м69-18(100)) Тверская обл., Бежецкий р-он, д.Зобы, СПК «Новая Жизнь»
В 2018 г. методом ИФА выявлены специфические антитела в 194 пробах.

Недопустимый уровень поствакцинальных антител в 12 пробах:

· в 12 пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №7-69ГУ1-30(50)) Тверская обл., д. Дмитровское, ЗАО «Калининское».
В 2018 г. методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител в 73 пробах.

Использовалась Тест-система для выявления антител к вирусу бычьего герпеса тип-1 (BHV-1) непрямым иммуноферметным методом в сыворотке и плазме крови (ID VET, Франция).

Кароновирусная инфекция

Методом ПЦР с детекцией в «реальном времени» выявлен генетический материал коронавируса в 4 пробах: 

· в 3 пробах фекалий от КРС (эксп. № 7441) из Тверской обл., Конаковского р-на, п. Мирный, СПК «Завидово»;

· в 1 пробе патматериала от КРС (эксп. № 1070) из Тверской обл., Конаковского р-на, д. Искрино, кх Шошенское.

Набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса (Bovine coronavirus) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»   «ПЦР-КОРОНАВИРУС-КРС-ФАКТОР» (ООО «ВЕТ-ФАКТОР», Россия).
В 2018 году Методом ПЦР с детекцией в «реальном времени» выявлен генетический материал коронавируса в 8 пробах.
Лейкоз

Методом ПЦР с детекцией в «реальном времени» выявлен генетический материал вируса лейкоза в 14 пробах: 

· в 6 пробах крови от КРС (эксп. № 7110) из Московской обл., г.о. Шаховская, д. Затесово, ИП крестьянское (фермерское) хозяйство Кудряшова Т.Н.;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 159) из Московской обл., Шаховского р-на, ООО «РусМолоко», отд. «Раменье»;
· в 2 пробах крови от КРС (эксп. № 160) из Московской обл., Лотошинского р-на, ООО «РусМолоко», отд. «Вешние воды»;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 1228) из Московской обл., Лотошинского р-на, ООО «РусМолоко», МТФ Савостино;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 1229) из Московской обл., Шаховского р-на, ООО «РусМолоко»;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 1757) из Тверской обл., Нелидовского р-на, д. Заборье, ЛПХ Ульянов В.М.;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 3235) из Московской обл., Лотошинского р-на, МТФ Савостино;
· в 1 пробе крови от КРС (эксп. № 3237) из Московской обл., Шаховского р-на, МТФ Ивашково.
Использовался Набор реагентов "ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР" (ООО "ВЕТ-ФАКТОР", Россия).
В 2018 году методом ПЦР с детекцией в «реальном времени» выявлен генетический материал вируса лейкоза в 176 пробах.

Оспа овец и коз

Методом ПЦР выявлен генетическмй материал вируса оспы овец и коз в 15 пробах:

· в 15 пробах  стабилизированной крови от МРС (эксп. № 603-м69-42(36)) из Тверской обл., Осташковского р-на, д. Лежнево, ЛПХ Цырулев П.А.
Использовался набор реагентов "ПЦР-ОСПА-ФАКТОР" (ООО "ВЕТ-ФАКТОР", Россия).
Парагрипп-3

Методом РТГА выявлены специфические антитела в 104 пробах:

· в 95 пробах  сыворотки крови от КРС (эксп. №14-35ГУ1-11(105)) Вологодская обл., Кичм-Городецкий р-он, СПК «Альянс»;
· в 4  пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №10-76ГУ1-11(14)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он, СПК «Козино»;
· в 3  пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №11-76ГУ1-11(17)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он, д. Инальцино, СПК «Прогресс»;
· в 2  пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №12-76ГУ1-11(20)) Ярославская обл., Борисоглебский р-он, с. Шурово, ООО «Путь Ленина»;
В 2018 году методом РТГА выявлены специфические антитела в 102 пробах.
Недопустимый уровень поствакцинальных антител  в 51 пробах:

· в 44  пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №11-69ГУ1-11(65)) Тверская  обл., д. Дмитровское, ЗАО «Калининское»;
· в 6  пробах сыворотки крови от КРС (эксп. №9-76ГУ1-11(10)) Ярославская обл., Угличский р-он, ООО «А\ф Земледелец»;
· в 1 пробе сыворотки крови от КРС (эксп. №14-76ГУ1-11(40)) Ярославская обл., Ярославская обл., ООО «Агроцех».
В 2018 году методом РТГА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител в 63 пробах.
Использовался Набор диагностикумов для выявления антигенов парагриппа-3 КРС в РТГА (Россия).

Парвовирусная инфекция свиней
Методом РТГА  выявлены специфические антитела в 54 пробах:

· в 17 пробах сыворотки крови от свиней (эксп.№13-35ГУ1-10(36)) Вологодская обл., г. Вологда, ООО «Вологодский мясодел»;

· в 16 пробах сыворотки крови от свиней (эксп.№39-69ГУ1-10(74)) Тверская обл., Бежецкий р-он, ООО «Коралл»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №2820) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 11 пробах сыворотки крови от свиней (эксп.№49-35ГУ1-10(74)) Вологодская обл., г. Череповец, ЧМК, СПК «А\ф Красная Звезда»;

· в 9 пробах сыворотки крови от свиней (эксп.№51-35ГУ1-10(89)) Вологодская обл., г. Череповец, ЧМК, СПК «А\ф Красная Звезда»

В 2018 году методом РТГА выявлены специфические антитела в 90 пробах.

Недопустимый уровень поствакцинальных антител в 85 пробах:

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №7375) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №7382) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №330) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №816) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 14 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №11-35ГУ1-10(18)) Вологодская обл., Грязовецкий р-он, д. Пузово, АО «Шувалово»

· в 20 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №16-69ГУ1-10(20)) Тверская обл., Калининский р-он, п.Заволжский, АО «П\з Заволжское»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №1345) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №1969) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №1981) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №2835) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5104-2019) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 10 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5818-2019) Тверская обл., Калининский р-он, п.Заволжский, АО «П\з Заволжское»;

· в 8 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5819-2019) Тверская обл., Калининский р-он, п.Заволжский, АО «П\з Заволжское»;

· в 10 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5820-2019) Тверская обл., Калининский р-он, п.Заволжский, АО «П\з Заволжское»;

· в 10 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5821-2019) Тверская обл., Калининский р-он, п.Заволжский, АО «П\з Заволжское»;

· в 2 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-6281-2019) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-6305-2019) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-7413-2019) Тверская обл., Ржевский р-он, д. Плешки, АО А\ф Дмитрова Гора 

В 2018 году методом РТГА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител в 36 пробах.

Использовался Набор для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (ООО «Ветбиохим», Россия).
Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлена ДНК парвовируса свиней в 3 пробах:
· в 1 пробе патматериала от абортплода  (эксп. № 3715) из Тверской обл., Конаковского р-на, д. Пенье, АО «Агрофирма Дмитрова гора»;
· в 1 пробе патматериала от абортплода  (эксп. № 4371) из Тверской обл., Конаковского р-на, д. Пенье, АО «Агрофирма Дмитрова гора»;
· в 1 пробе патматериала от абортплода  (эксп. № 6318) из Тверской обл., Конаковского р-на, д. Пенье, АО «Агрофирма Дмитрова гора».
Использовалась Тест-система «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия).
Парвовирусная инфекция плотоядных

Методом ИФА  выявлен специфический антиген в 3 пробах:

· в 1 пробе фекалий от норок (эксп.№159-69ГУ1-5(8)) Тверская обл., Конаковский р-он, д. Старое Мелково, ОАО «Зверо хоз-во Мелковское»;
· в 1 пробе патологического материала от норки (эксп.№310-69ГУ1-5(14)) Тверская обл., Калининский р-он, д. Савватьево, ООО Звероплемзавод «Савватьево»;
· в 1 пробе патологического материала от норки (эксп.№312-69ГУ1-5(20)) Тверская обл., Калининский р-он, д. Мермерины, ООО «Меха».
В 2018 году методом ИФА выявлены специфический антиген в 11 пробах.

Ротавирусная инфекция

Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал ротавируса в 1 пробе:

· в 1 пробе патматериала от КРС (эксп. № 1077) из Тверской обл., Калининского р-на, д. Бойково, СПК Кава.
Использовалась Тест-система «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия).
Хламидийная инфекция

Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал возбудителя хламидиоза в 2 пробах:

· в 1 пробе смывов от КРС (эксп. № 7356) из Тверской обл., Торжокского р-на, ООО «Калабрия»;

· в 1 пробе патматериала от МРС (эксп. № 3094) из Тверской обл., Зубцовского р-на, ООО «ФХ Покров».

Использовался Набор реагентов для выявления возбудителя хламидиоза (Chlamydia spp.) «ПЦР-ХЛАМИДИИ-ФАКТОР» (ООО "ВЕТ-ФАКТОР", Россия).
Орнитоз

Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал возбудителя орнитоза в 1 пробе:

· в 1 пробе помета от вороны (эксп. № 428) из Тверской обл., г. Тверь, ул. Чапаева, 12, Филиппов В.А..

Использовался Набор реагентов для выявления возбудителя Chlamydophila psittaci «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» (ООО "ВЕТ-ФАКТОР", Россия).
Репродуктивно-респираторный синдром свиней

Методом ИФА  выявлены специфические антитела антитела в 47 пробах:
· в 3 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №67) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 10 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №312) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №13-69ГУ1-28(8)) Тверская обл., Торопецкий р-он, д. Речане, СПК «Сельское»;

· в 30 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №191-м69-15(40)) Тверская обл., Калязинский р-он, д. Сужа, ООО «Тимирязево»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №78-69ГУ1-28(89)) Тверская обл., Торопецкий р-он, д. Речане, СПК «Сельское»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №222\1м35-15(100)) Вологодская обл., г. Череповец, АО ЧМК СПК «А\ф Красная Звезда»;

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-6505-2019) Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Семенково, СПК «А\ф Красная Звезда»;

Недопустимый уровень поствакцинальных антител в 1 пробе:

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-4376-2019) Тверская обл., Конаковский р-н, АО Агрофирма «Дмитрова Гора»;

Использовался Набор реагентов для обнаружения специфичных антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом иммуноферментного анализа (Ingenasa, Испания).

В 2018 году методом ИФА  выявлены специфические антитела в 95 пробах.
Микоплазмоз 

   Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал возбудителя микоплазмоза птица - 1, КРС - 5, МРС – 4:

· в 1 пробе патматериала от попугая (эксп. № 1535) из Тверской обл., г. Твери, ул. Орджоникидзе, 49/8-42, Юлатов А.Г.;
· в 1 пробе патматериала от МРС (эксп. № 1461) из Тверской обл., Старицкого р-на, д. Ордино, ООО «Лесная ферма Макларин и Ко»;
· в 2 пробах патматериала от МРС (эксп. № 1773) из Тверской обл., г. Зубцов, ООО ФХ Покров;
· в 4 пробах стабилизированной крови от КРС (эксп. № 5124) из Московской обл., г. Волоколамск, Северное ш., 8, ООО «Тиэйч РусМилкФуд»;
· в 1 пробе патматериала от КРС (эксп. № 4643) из Московской обл., Волоколамского р-на, с. Осташово, ул. Школьная, 36, ООО «Шульгино»;

· в 1 пробе патматериала от МРС (эксп. № 3094) из Тверской обл., Зубцовского р-на, ООО «ФХ Покров».

Использовался Набор реагентов для выявления возбудителя Mycoplasma spp. «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» (ООО «ВЕТ-ФАКТОР», Россия)

В 2018 году методом ПЦР выявлен генетический материал возбудителя микоплазмоза в 19 пробах.

Пастереллез 

   Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал Pasteurella multocida в 1 пробе:

· в 1 пробе патматериала от КРС (эксп. № 4643) из Московской обл., Волоколамского р-на, с. Осташово, ул. Школьная, 36, ООО «Шульгино».
Использовалась тест-система «VetMAXTM Ruminant Respiratory Screening Kit»  для выявления патогенов, вызывающих респираторные заболевания у крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени (организация-производитель Thermo Fisher Scientific, Франция).

Гистофилез 

   Методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» выявлен генетический материал Histophilus somni в 1 пробе:

· в 1 пробе патматериала от КРС (эксп. № 4643) из Московской обл., Волоколамского р-на, с. Осташово, ул. Школьная, 36, ООО «Шульгино».
Использовалась тест-система «VetMAXTM Ruminant Respiratory Screening Kit»  для выявления патогенов, вызывающих респираторные заболевания у крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени (организация-производитель Thermo Fisher Scientific, Франция).

Гипподерматоз

   Методом ИФА выявлены специфические антитела в  29  пробах: 

· в 5 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№14-69ГУ1-6(39)) Тверская бл., Старицкий р-он, с\п «СТ. Старица, д. Красное;
· в 3 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№27-35ГУ1-6(110)) Вологодская обл., Вологодский р-он, п.Майский, СХПК П\з Майский;
· в 5 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№160-м69-51(40)) Тверская обл., Ржевский р-он, д. Звягино, ООО «Афанасовский»
· в 8 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№112-м35-51(50)) Вологодская обл., Грязовецкий р-он, СА колхоз им. Калинина.
· в 3 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№23-76ГУ1-6(15)) Ярославская обл., Ростовский р-он, ЗАО Красный Холм,
· в 1 пробе сыворотки крови от крс (эксп.№28-76ГУ1-6(30)) Ярославская обл, Брейтовский р-он, СПК к-з им Ленина
· в 2 пробах сыворотки крови от крс (эксп.№30-76ГУ1-6(50)) Ярославская обл, Некрасовский р-он, ЗАО «Левашово»
· в 1 пробе сыворотки крови от крс (эксп.№31-76ГУ1-6(60)) Ярославская обл, Большесельский р-он, СПК «Знамя Победы»
· в 1 пробе сыворотки крови от крс (эксп.№32-76ГУ1-6(70)) Ярославская обл, Ярославский р-он, ООО «Агроцех».
Беломышечная болезнь 

   Методом гистологии обнаружены изменения характерные для беломышечной болезни в 3 пробах:

· в 2 пробах патматериала от МРС (эксп. № 1461, 1462) из Тверской обл., Старицкого р-на, д. Ордино, ООО «Лесная Ферма»;
· в 1 пробе патматериала от МРС (эксп. № 4641) из Московской обл., Волоколамского р-на, с. Остапино, ООО «Щульгино».
Определение напряженности иммунитета против вирусных и бактериальных болезней

Против болезни Ньюкасла 

Методом ИФА и РТГА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу болезни Ньюкасла в 91 пробе:

· 6 сыворотках крови от суточных цыплят-бройлеров из Тверской обл, Ржевского р-на, п. Есинка, п/ф Ржевская – филиал № 1 ООО «Дантон-птицепром»;

· 19 сыворотка крови от цыплят из Ярославской обл., СХПК "Даниловская п/ф";

· 23 сыворотках крови от цыплят из Ярославской обл., Рыбинского р-на, ОАО «Ярославский бройлер»;

· 31 сыворотках крови от кур из из Вологодской обл., Шекснинского р-на, ООО «Шекснинская птицефабрика»;

· 12 сыворотках крови от кур из Вологодской обл., с. Тарногский городок, Тарногская п/ф, ООО"Гелиос".

Использовалась Тест-система  для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла непрямым иммуноферментным методом (ID VET, Франция); Набор для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (ФГБУ "ВНИИЗЖ", Россия).
В 2018 году методом ИФА и РТГА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу болезни Ньюкасла в 524 пробах.

Против инфекционного бронхита кур 

Методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИБК в 62 пробе:

· 58 сыворотках крови от суточных цыплят-бройлеров из Тверской обл, Ржевского р-на, п. Есинка, п/ф Ржевская – филиал № 1 ООО «Дантон-птицепром»;

· 3 сыворотках крови от цыплят из Тверской обл., Вышневолоцкого р-на, п. Афимьино, ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»;

· 1 сыворотке крови от цыплят из Московской обл., г. Одинцово, ул. Сколковская, 4г.

Использовалась Тест-система  для обнаружения антител к инфекционному бронхиту кур ИФА (ID VET, Франция).

В 2018 году методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИБК в 121 пробах.

Против инфекционной бурсальной болезни 
Методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИББ в 54 пробах:

· 54 сыворотках крови от суточных цыплят-бройлеров из Тверской обл, Ржевского р-на, п. Есинка, п/ф Ржевская – филиал № 1 ООО «Дантон-птицепром».

Использовалась Тест-система  для обнаружения антител к инфекционной бурсальной болезни в сыворотке крови кур непрямым иммуноферментным методом (ID VET, Франция).

В 2018 году методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИББ в 118 пробах.

Против инфекционного энцефаломиелита
Методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИЭМ в 14 пробах:

· 14 сыворотках крови от цыплят из Тверской обл., Вышневолоцкого р-на, п. Афимьино, ОАО «Птицефабрика Верхневолжская».

Использовался Набор для определения антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ "ВНИИЗЖ", Россия).

В 2018 году методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу ИЭМ в 100 пробах.

Против классической чумы свиней

Методом ИФА на вакцинированном поголовье выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител в 25 пробах:

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №74-м35-5(16)) Вологодская обл., Грязовецкий р-он,д.Пузово, АО «Шувалово»

· в 2 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №94-м35-5(48)) Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Дубровское, СПК А\ф Красная Звезда»

· в 5 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №1466) Тверская обл., Бежецкий р-он, д. Алексеевское, ООО «Коралл»

· в 6 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №192-м69-5(60)) Тверская обл., Калязинский р-он, д.Сужа, ООО «Тимирязево»

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5818-2019) Тверская обл., Калининский р-он, АО П\з Заволжское.

· в 6 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5820-2019) Тверская обл., Калининский р-он, АО П\з Заволжское.

· в 4 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №69-5821-2019) Тверская обл., Калининский р-он, АО П\з Заволжское.

Использовался Набор для определения антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом (ООО «Ветбиохим», Россия).

В 2018 году методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к вирусу КЧС в 74 пробах.

Против болезни Ауески
Методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител  93 пробах к вирусу болезни Ауески антиген gB:

· в 10 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №67-м35-31(20)) Вологодская обл., г. Вологда, ООО «Вологодский мясодел»

· в 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №101-м69-31(30)) Тверская обл., Калининский р-он, п. Заволжское, ОА П\з «Заволжское»

· В 4 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. № (96-м35-31(30)) Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Дубровское, СПК «Красная Звезда»

· В 26 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №169-м69-31(110)) Тверская обл., Ржевский р-он, д.Глебово, АО А\ф Дмитрова Гора

· В 15 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №193-м69-31(148)) Тверская обл., Калязинский р-он, д.Сужа, ООО «Тимирязево»

· В 30 пробах сыворотки крови от свиней (эксп. №212-м69-31(178)) Тверская обл., Калининский р-он, п. Заволжское, ОА П\з «Заволжское»

· в 4 пробах сыворотки крови от свиньи (эксп. №293-м69-31(248)) Тверская обл., Калининский р-он, п. Заволжское, ОА П\з «Заволжское»

· в 1 пробе сыворотки крови от свиньи (эксп. №220-м35-31(50)) Вологодская обл., г.Череповец, АО ЧМК СПК А\ф Красная Звезда

· в 1 пробе сыворотки крови от свиньи (эксп. №208-м35-31(40)) Вологодская обл., г.Череповец, АО ЧМК СПК А\ф Красная Звезда

· В 1 пробе сыворотки крови от свиней (эксп. №681-м69-31(300)) Тверская обл., Конаковский р-он, д. Филимоново, АО А\ф Дмитрова Гора

Использовалась Тест-система для выявления антител к вирусу болезни Ауески  гликопротеиду В иммуноферментным  методом (ID VET, Франция)
В 2018 г. методом ИФА выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител  в 177 пробах к вирусу болезни Ауески антиген gB.
11.1 «Молекулярные исследования кормов»

11.1.1. Общие данные по исследованию кормов 

Таблица 1

Исследование кормов (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом

 (см. формулу*)

	Количество поступившего материала (кормов)
	827
	518
	159,6

	Количество исследований кормов
	1556
	1050
	148,2

	Количество положительных результатов (всего)
	5
	4
	125


*Рассчитывается по формуле:

	                                                                                      Количество исследований за текущий год
В % по сравнению с предыдущим годом =   ——————————————————   Х 100

                                                                                    Количество исследований за предыдущий год


11.1.2. Исследование кормов на сырьевой состав

Таблица 2

Исследование кормов на сырьевой состав (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом (см. формулу*)

	Количество исследований кормов на сырьевой состав
	429
	434
	98,8

	Количество положительных результатов по исследованию кормов на сырьевой состав
	4
	4
	100


Таблица 3

Категории исследования кормов на сырьевой состав (в соответствии с информационной 

системой  «Веста»)

	Категория исследования
	Показатель
	Вид корма
	Количество

	Платные услуги
	ДНК жвачных
	Корма животного происхождения
	194

	Платные услуги
	ДНК плотоядных
	Корма животного происхождения
	188

	Платные услуги
	ДНК кур
	Корма животного происхождения
	37

	Платные услуги
	ДНК свиней
	Корма животного происхождения
	10


Таблица 4

Положительные результаты по исследованию кормов на сырьевой состав

	Категория исследования
	Показатель, на который проводилось исследование
	Вид корма, вид материала
	Полученный результат
	Нормативный документ **
	Название тест-системы, производитель***

	Платные услуги
	ДНК жвачных
	Мука кормовая мясокостная
	Обнаружена ДНК КРС
	-
	Тест-система "БИГ" для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом полимеразной цепной реакции  (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россия)

	Платные услуги
	ДНК жвачных
	Мука кормовая мясокостная
	Обнаружена ДНК КРС
	-
	

	Платные услуги
	ДНК жвачных
	Мука кормовая мясокостная
	Обнаружена ДНК КРС
	-
	

	Платные услуги
	ДНК жвачных
	Мука кормовая мясокостная
	Обнаружена ДНК КРС
	-
	


** письма, приказы, требования к продукции и прочее

***если лаборатория не работает с готовыми тест-системами, а использует свои наборы – это необходимо указать

11.1.3. Исследования кормов на ГМО

Таблица 5

Исследование кормов на ГМО (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом

 (см. формулу*)

	Количество исследований кормов на ГМО
	1127
	616
	182,9

	Количество положительных результатов по исследованию кормов на ГМО
	1
	0
	100


Таблица 6

Категории исследования кормов на ГМО (в соответствии с информационной системой 

 «Веста»)
	Категория исследования
	Показатель
	Вид материала
	Количество

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Зерно
	196

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Корма растительного происхождения (кроме зерна)
	470

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Комбикорма
	7

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных
	411

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных
	43


Таблица 7

Положительные результаты по исследованию кормов на ГМО

	Категория исследования
	Линия
	Вид корма, вид материала
	Нормативный документ **
	Название тест-системы, производитель***

	Платные услуги
	Соя линии 40-3-2
	Корм для птиц ПК1-1
	Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному надзору (контролю). Утверждены Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.06.2010 г. № 317
	Набор для количественного анализа ГМО методом ПЦР-РВ «Соя / GTS 40-3-2 количество», СИНТОЛ


** письма, приказы, требования к продукции и прочее

***если лаборатория не работает с готовыми тест-системами, а использует свои наборы  – это необходимо указать

11.1.4. Материал, отправленный на подтверждение в референсные организации

Таблица 8

Материал, отправленный на подтверждение в референсные организации

	Вид исследуемого материала
	Количество образцов
	Название референсной организации
	Количество подтвержденных результатов

	0
	0
	0
	0


11.2. «Молекулярные исследования пищевой продукции»

11.2.1. Исследование пищевой продукции

Таблица 9

Исследование пищевой продукции (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом 

(см. формулу*)

	Количество поступившего материала (пищевой продукции)
	315
	257
	122,6

	Количество исследований пищевой продукции
	315
	264
	119,3

	Количество положительных результатов (всего)
	1
	11
	9


Текст, выделенный курсивом, следует рассматривать как пример заполнения таблицы

*рассчитывается по формуле:

	                                                                                      Количество исследований за текущий год

В % по сравнению с предыдущим годом =   ——————————————————   Х 100

                                                                                    Количество исследований за предыдущий год


11.2.2. Исследование пищевой продукции на сырьевой состав

Таблица 10

Исследование пищевой продукции на сырьевой состав (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом (см. формулу*)

	Количество исследований пищевой продукции на сырьевой состав
	120
	96
	125

	Количество положительных результатов по исследованию пищевой продукции на сырьевойсостав
	1
	11
	9


Таблица 11

Категории исследования пищевой продукции на сырьевой состав (в соответствии с информационной системой  «Веста»)

	Категория исследования
	Показатель
	Вид материала
	Количество

	Платные услуги
	ДНК сои
	Готовые мясные продукты
	66

	Платные услуги
	ДНК курицы
	Готовые мясные продукты
	50

	Платные услуги
	ДНК свиньи
	Готовые мясные продукты
	4


Таблица 12

Положительные результаты по исследованию пищевой продукции на сырьевой состав

	Категория исследования
	Показатель, на который проводилось исследование
	Вид продукции, вид материала
	Полученный результат
	Нормативный документ **
	Название тест-системы, производитель***

	Государственная работа (безопасность пищевой продукции)
	ДНК сои
	Готовая мясная продукция / Свинина, колбасные изделия вареные сардельки свиные категории А
	Обнаружена ДНК сои 
	ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 021/2011 
	Тест-система «ГМС» для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов сои методом ПЦР, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва


** ТР ТС,  ФЗ,  прочее

***если лаборатория не работает с готовыми тест-системами, а использует свои наборы – это необходимо указать

11.2.3. Исследование пищевой продукции на ГМО
Таблица 13

Исследование пищевой продукции на ГМО (общие данные)

	
	За текущий год (цифрой)
	За предыдущий год (цифрой)
	В % по сравнению с предыдущим годом

	Количество исследований пищевой продукции на ГМО
	195
	169
	115,3

	Количество положительных результатов по исследованию пищевой продукции на ГМО
	0
	0
	0


Таблица 14

Категории исследования пищевой продукции на ГМО (в соответствии с информационной системой  «Веста»)

	Категория исследования
	Показатель
	Вид материала
	Количество

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Готовые мясные продукты
	152

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Молоко, сливки сырые
	12

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Молочная продукция
	26

	Платные услуги
	Обнаружение ГМО растительного происхождения (скрининг)
	Прочие продукты
	5


Таблица 15

Положительные результаты по исследованию пищевой продукции на ГМО

	Категория исследования
	Показатель
	Вид продукции, вид материала
	Полученный результат
	Нормативный документ **
	Название тест-системы, производитель***

	0
	0
	0
	0
	0
	0


**  ТР ТС,  ФЗ и прочее

***если лаборатория не работает с готовыми тест-системами, а использует свои наборы – это необходимо указать

Повышение квалификации сотрудниками отдела вирусологии, ПЦР и ИФА в 2019 году:

1. Заместитель заведующего отделом-микробиолог Макарова Мария Николаевна - 

2. Ветеринарный врач 1 категории Соколова Ирина Николаевна - 08.04.2019-19.04.2019 Определение ГМО в продукции растительного происхождения, ФГБУ «Тверская МВЛ», г. Тверь;

3. Ветеринарный врач 1 категории Кретова Кристина Анатольевна – 01.04.2019-05.04.2019 Генетическая экспертиза происхождения племенного молодняка КРС по группам крови, ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», г. Санкт-Петербург;

4. Ветеринарный врач Пескова Надежда Ильинична - 08.04.2019-19.04.2019 Определение ГМО в продукции растительного происхождения, ФГБУ «Тверская МВЛ», г. Тверь;

5. Микробиолог 1 категории Корнилова Татьяна Владимировна - 08.04.2019-19.04.2019 Определение ГМО в продукции растительного происхождения, ФГБУ «Тверская МВЛ», г. Тверь; 16-17.12.2019 Установление факта фальсификации продукции продукции путем выявления незаявленных ингридиентов методом ПЦР  в реальном времени, ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, г. Москва;

6. Микробиолог Цветкова Елена Викторовна – 14-25.10.2019 Бактериальные, вирусные и паразитарные болезни рыб, ФГБУ ЦНМВЛ, г. Москва.

Освоены новые методики: 

Выявление видоспецифичной ДНК лошади, козы, кролика, индейки и утки методом ПЦР.
Выявления антигена вируса геморрагической болезни кроликов в биологических образцах кроликов методом ИФА.

Заражено подопытных животных:

1. Белых мышей – 1494;

2. Куриных эмбрионов – 2016. 

Участие в межлабораторных сличительных испытаниях: шифрованных образцов на наличие генетически-модифицированных организмов (ГМО); шифрованных образцов на наличие ГМО в семенном материале; шифрованных образцов на наличие ДНК жвачных животных, кур, свиней; образцов для обнаружения генетического материала возбудителя салмонеллеза, гриппа А, классической чумы свиней методом ПЦР; выявление антител к вирусам ИБК, ИББ методом ИФА; выявление антител к парвовирусу свиней методом РТГА; выявление антител к возбудителям микоплазмоза птиц; выявление генома вируса заразного узелкового дерматита методом ПЦР; выявление ДНК возбудителя Шарки слив методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-РВ).
Серологические исследования в ФГБУ «Тверская МВЛ»
В 2019 году в серологический отдел ФГБУ «Тверская МВЛ» поступило 142125 материалов (на 37% более, чем в 2019г.-за счет увеличения количества исследований на бруцеллез и лептоспироз свиней (карантин-закупка/продажа внутри РФ) и на бруцеллез и лейкоз крс (увеличение исследований в половозрастной группе коровы, молодняк до 2-х лет и нетели), проведено 747895 серологических исследования, получено 2905 положительных результатов. Увеличение количества материалов и исследований на бруцеллез крс объясняется перераспределением исследований между ветеринарными лабораториями внутри субъекта (Тверская область), также в связи с этим и более полным охватом исследованиями животных частного сектора произошло увеличение количества исследований на бруцеллез и лейкоз крс в этой группе животных. Весь ввозимый и вывозимый скот зоны обслуживания подвергается серологическим исследованиям, проводятся плановые диагностические исследования (за ФГБУ ТМВЛ закреплены Калининский, Конаковский, Лихославльский районы), выполняются исследования в рамках ГУ и ЭМ.

Сравнительные данные по серологическим исследованиям за 2018 – 2019 годы

ФГБУ «Тверская МВЛ»

Таблица № 1

	Наименование инфекции
	2019 год
	2018 год

	
	Исследуемый материал
	План, голов
	Исследовано, голов
	в % к исследованным
	Исследуемый материал
	План, голов
	Исследовано, голов
	в % к исследованным

	Бруцеллез КРС,
	Сыворотка крови
	12500
	14945
	120
	Сыворотка крови
	10000
	12177
	122

	в т.ч. ч/с
	Сыворотка крови
	500
	537
	107
	Сыворотка крови
	400
	358
	90

	Лейкоз КРС,
	Сыворотка крови
	14000
	17617
	126
	Сыворотка крови
	13000
	14389
	111

	в т.ч. ч/с
	Сыворотка крови
	300
	478
	160
	Сыворотка крови
	200
	186
	93


 По другим заболеваниям – диагностические серологические исследования проводились по требованию заказчика.

Лептоспироз. Методом РМА с семью штаммами лептоспир исследовалось сыворотка крови животных, предназначенных для внутрихозяйственных передвижений в пределах области, районов, от абортировавших животных, при проведении плановых диагностических исследований. С пятнадцатью штаммами лептоспир исследовалась (в ФГБУ ТМВЛ) сыворотка крови от импортируемого скота, в том числе и от абортировавших животных в период карантинирования, от животных ремонтных (свиней) и племенных (КРС, свиньи, лошади, мелкий рогатый скот) на закупку-продажу. 15 штаммов лептоспир ФГБУ ТМВЛ ежегодно приобретает в ФГБУ ЦНМВЛ.  

В серологический отдел ФГБУ «Тверская МВЛ»  в 2019 г поступило 1852 проб сыворотки крови от крупного рогатого скота, по ним проведено 14796 серологических исследований, по которым получено 516 положительных результатов (27,9%). От лошадей на лептоспироз доставлено 92 проб сыворотки крови, по ним проведено 1124 серологических исследований, по которым получено 42 положительных результатов (45,6%). От свиней на лептоспироз поступило 43074 пробы сыворотки крови, по ним проведено 627158 серологических исследований, получено 19 положительных результатов (0,04 %). От мелкого рогатого скота на лептоспироз доставлено 316 пробы сыворотки крови, по ним проведено 2764 серологических исследований, положительных результатов не обнаружено.  От прочих видов животных поступило 140 пробы, по ним проведено 1220 исследований, положительных результатов не обнаружено. Сыворотка крови от абортировавших животных (свиньи) исследована первично на лептоспироз в количестве  22 пробы, из них положительных 1 проба. Клинического проявления лептоспироза и массовых абортов лептоспирозного характера в течение 2019 года по Тверской области не выявлено.

Таблица № 4

Исследование сыворотки крови абортировавших животных*

за 2019г. в районах Тверской области, проведенные ФГБУ «Тверская МВЛ»

	Вид

животных
	Бруцеллёз
	Лептоспироз
	Листериоз
	Хламидиоз

	
	исследовано первично
	положительных
	исследовано повторно
	положительных
	исследовано первично
	положительных
	исследовано повторно
	положительных
	исследовано первично
	положительных
	исследовано повторно
	положительных
	исследовано первично
	положительных
	исследовано повторно
	положительных

	свиньи
	22
	-
	-
	-
	22
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	-
	-
	-


*другие актуальные для региона болезни, вызывающие аборт, мертворождение, рождение нежизнеспособного приплода.

Лейкоз крупного рогатого скота.

Исследование на лейкоз крупного рогатого скота в РИД в 2019г в сравнении с 2018г.
	Показатели
	2019
	2018
	+/–

	Поголовье КРС, голов на 01.01
	14500
	14000
	+500

	В том числе,
коров
	8600
	9000
	-400

	Годовой план на лейкоз КРС, голов
	14000
	13000
	+1000

	1. Исследовано на лейкоз КРС в РИД, всего
	17617

	14389
	+3228

	2. Выявлено серопозитивных, всего
	2328

	2191
	+137

	3. % серопозитивных 
	13,2
	15,2
	-2,0

	В том числе,
1. Исследовано  в РИД коров (первично)
	9260
	7919
	+1341

	2. Выявлено серопозитивных коров 
	1999
	1838
	+161

	3. % серопозитивных 
	21,58
	23,0
	-1,42

	В том числе,
1. Исследовано  в РИД коров (повторно)
	-
	-
	

	2. Выявлено серопозитивных коров 
	-
	-
	-

	3. % серопозитивных 
	-
	-
	-

	В том числе,
1. Исследовано быков-производителей
	68
	66
	+2

	2. Выявлено серопозитивных  быков-производителей
	6
	14
	-8

	3. % серопозитивных 
	8,82
	21,21
	-12,39

	В том числе,
1. Исследовано молодняка, всего
	8289
	6404
	+1885

	2. Выявлено серопозитивного  молодняка, всего
	323
	339
	-16

	3. % серопозитивных 
	3,89
	5,29
	-1,4

	1) Исследовано молодняка по возрастам (6мес.-1 год)
	496
	212
	+284

	Выявлено серопозитивных
	40
	21
	+19

	% серопозитивных
	8,0
	10,0
	-2

	2) Исследовано молодняка по возрастам (от 1 года до 2-х лет)
	1724
	799
	+925

	Выявлено серопозитивных
	249
	150
	+99

	% серопозитивных
	14,4
	18,8
	-4,4

	3) Исследовано нетелей
	6069
	5393
	+676

	Выявлено серопозитивных
	34
	168
	-134

	% серопозитивных
	0,55
	3,1
	-2,55

	В том числе,
1. Исследовано коров частного сектора в РИД, первично (из числа исследованных коров, первично)
	478
	186
	+292

	2. Выявлено серопозитивных коров
	73
	46
	+27

	3. % серопозитивных
	15,27
	25,0
	-9,73

	В том числе,
1. Исследовано коров частного сектора в РИД, повторно (из числа исследованных коров, повторно)
	-
	-
	-

	2. Выявлено серопозитивных коров
	-
	-
	-

	3. % серопозитивных 
	-
	-
	-

	Сдано реагирующего скота
	194
	168
	+26


В 2019г., по сравнению с 2018г., увеличилось количество исследований в целом на лейкоз КРС - за счет увеличения исследования коров, молодняка (от 6 мес. – 1 год и от 1 года до 2-х лет) и нетелей. Это увеличение связано, в основном, с процессами закупки-продажи скота внутри РФ, а также с его импортом. Снижение доли серонегативного (по лейкозу КРС) скота в группах коров, молодняка, а также быков-производителей, связано с увеличением  поголовья данных половозрастных групп за счет серонегативных животных, ввезенных в прошлые годы и потомства, полученного от них. Увеличение количества исследованных коров частного сектора связано с более полным охватом исследованиями животных, принадлежащими населению Конаковского и Калининского районов Тверской области. 

Эпизоотическая обстановка по каждому неблагополучному хозяйству, ферме, стаду животных известна, вводится комплекс ограничений, препятствующих распространению инфекции, утверждаются комплексные планы оздоровления и проводятся оздоровительные мероприятия во всех пунктах, неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота. Во всех хозяйствах Тверской области ведется направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота для воспроизводства стад, свободных от вируса лейкоза. Оздоровительные мероприятия от лейкоза КРС в хозяйствах области проводятся согласно «Правилам по профилактике и борьбе с лейкозом КРС», утвержденным Минсельхозпродом России № 359 от 11 мая 1999 года и зарегистрированным Минюстом России 4 июня 1999 года, рег. № 1799.

 № 1799. 

«Этиологическая структура лептоспироза»

Таблица № 5

	Вид животных
	Кол-во проб
	Положит. реагир. Кол./%
	Pomona Кол./%
	Grippot. Кол./%
	Ycterohaemor.

Кол./%
	Tarassovi
Кол./%
	Canicola
Кол./%
	Sejroe
Кол./% 
	Hebdomad.

Кол./%
	Batavia Кол./%
	Mini Кол./%  
	Autumnali Кол./%
	Cynopteri 

Кол./%
	Ballum Кол/%
	Смешаные

Кол./%

	Лошади
	92
	42

45,6
	1

      2,4
	1

     2,4
	2

4,8
	-

-
	-

-
	-

-
	3

      7,1
	-

-
	-

-
	3

      7,1
	-

-
	1

    2,4
	31

73,8

	КРС
	1852
	516

  27,9
	68

13,2
	100

19,4
	41

8,0
	10

1,9
	3

0,6
	27

5,2
	77

14,9
	-

-
	-

-
	-

-
	3

0,6
	-

-
	187

36,2

	МРС
	316
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	Свиньи
	43074
	19

  0,04
	2

10,5
	-

-
	4

      21,1
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	13

68,4

	Прочие 
	140
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-


Примечание: % положительно реагирующих подсчитан от общего числа исследований;



% по серотипам подсчитан от числа положительно реагирующих.


В 2019 году серологический отдел ФГБУ «Тверская МВЛ» принимал участие в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ), организованных ФГБУ ЦНМВЛ с получением удовлетворительного результата (серологические показатели: обнаружение антител к возбудителю случной болезни методом РСК; обнаружение антител к вирусу лейкоза методом РИД; обнаружение антител к вирусу инфекционнной анемии лошадей методом РДП).
Лейкоз крупного рогатого скота 

Диагностика лейкоза крупного рогатого скота

Исследования  (гематологические)  на лейкоз крупного рогатого скота  в сравнении с  2018 годом

ФГБУ Тверская МВЛ.

	№ пп
	Показатели
	2019 год
	2018 год
	± к 2018 году

	1
	Подсчет лейкоцитов
	2509
	1376
	+1133

	2
	Выведено лейкоформул
	656
	705
	-49

	3
	Исследовано по гематологии дважды
	-
	-
	-

	4
	Выявлено больных животных
	142
	113
	+29

	5
	% больных к исследованным
	5,65
	8,21
	-2,56

	Из общего количества коров, исследовано коров частного сектора:

	6
	Исследовано коров по гематологии
	261
	53
	+208

	7
	Выявлено больных
	5
	6
	-1

	8
	% больных к исследованным
	1,91
	11,32
	-9,41


11. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ (болезни обмена веществ) 

Клинический анализ крови: в 2019 году в ФГБУ «Тверская МВЛ» было исследовано 20 проб крови (от КРС - 8, от лошади – 1, от собаки - 11); было проведено 53 исследования: подсчет лейкоцитов – 13 исследований, выведение лейкоцитарной формулы – 20 исследований, подсчет эритроцитов – 20 исследований. 

Исследования на паразитарные  болезни  в  ФГБУ «Тверская МВЛ»
За отчетный период 2019 года в на паразитологические исследования в ФГБУ «Тверская МВЛ» поступило 21961 материал, по ним проведено 202977 паразитологических исследований, по которым получено 31552 положительных результата.

В сравнении с 2018 годом количество поступившего материала увеличилось в 0,9 раза, соответственно количество проведенных паразитологических исследований увеличилось в 0,99  раза. 

Отношение количества положительных случаев к проведенным исследованиям в 2019 году составило 15,5 % по паразитарным болезням в отделе серологии и паразитологии ФГБУ «Тверская МВЛ»  что выше, чем в прошлом 2018 году, на 4,3 %. Что говорит о понижении эффективности дегельминтизации животных в хозяйствах области.   В ФГБУ «Тверская МВЛ» 92,4 % положительных случаев приходится на выявление балантидиоза свиней – условно-патогенного простейшего, активизирующегося при нарушении условий содержания или кормления животного, а также при стрессовой ситуации. Высокая интенсивность инвазии балантидиями связана с недостаточной профилактической работой ветеринарных специалистов в свиноводческих хозяйствах.   

Основные методики, применяемые при исследовании 

на паразитарные болезни животных.

Исследования на паразитарные заболевания проводятся всеми гельминто-копрологическими методами, согласно утвержденным методикам. В случае племпродажи и племзакупки гельминтологическим исследованиям подвергаются животные с охватом всего поголовья на все паразитарные болезни, предусмотренные в перечне Ветеринарного Законодательства.

Чаще всего используются копроовоскопические методы последовательных промываний осадка, флотационный метод Фюллеборна, комбинированный метод Дарлинга, Котельникова-Хренова и другие флотационные методы с использованием насыщенных растворов различных солей. При  гельминтолярвоскопии используются методы Бермана и Вайда, метод переваривания в искусственном желудочном соке, метод компрессорной микроскопии.  Полное гельминтологическое исследование рыб и рыбной продукции, а также исследования на арахно-энтомозы проводятся по утвержденным методическим указаниям. На протозойные заболевания проводятся окрашивание мазков по Романовскому, Циль-Нильсону, а также специальные методики по исследованию объектов внешней среды (Романенко, Падченко, Черепанова, Супряги, метод с применением АТМ (аналитических трековых мембран)  и пр.).

Анализ показателей по паразитарным заболеваниям животных 

	Вид животных
	Наименование заболеваний
	2018 год
	2019 год
	Положи-тельных

(%) 2019 год к 2018 году 

	
	
	Всего исследо-ваний
	Поло-житель-ных
	Поло-житель-ных

(%)
	Всего исследо-ваний
	Поло-житель-ных
	Поло-житель-ных

%
	

	Лошади
	Параскаридоз
	22
	4
	18,1
	33
	5
	15,1
	- 3,0

	
	Стронгилоидоз
	 22
	4
	18,1
	33
	1
	3,0
	- 15,1

	
	Стронгилятоз
	22
	20
	90,9
	33
	19
	57,5
	-33,4

	КРС
	Диктиокаулез
	1632
	487
	29,8
	1715
	468
	27,2
	- 2,6 

	
	Нематодироз
	1626
	407
	25,0 
	1715
	429
	25,0
	0

	
	Стронгилятоз
	1626
	174
	10,7
	1715
	372
	21,6
	+ 10,9

	
	Стронгилоидоз
	1626
	1211
	 74,5
	1715
	779
	45,4
	- 29,1

	
	Фасциолез
	1632
	645
	39,5
	1716
	394
	22,9
	- 16,6

	
	Трихоцефалез
	1626
	90
	5,5
	1307
	112
	8,5
	+ 3,0

	
	Мониезиоз
	1626
	0
	0
	1715
	673
	39,2
	+ 39,2

	
	Эуритрематоз
	1626
	196
	12,0
	1715
	95
	5,5
	- 6,5

	
	Эймериоз
	1630
	705
	43,2
	1715
	1005
	58,6
	+ 15,4 

	МРС
	Диктиокаулез
	78
	22
	28,2
	140
	34
	24,2
	- 5,8

	
	Нематодироз
	130
	14
	10,4
	139
	4
	2,8
	- 7,6

	
	Стронгилятоз
	130
	26
	20,0
	139
	68
	48,9
	+ 28,9

	
	Стронгилоидоз
	130
	66
	50,8
	177
	42
	23,7
	- 27,1

	
	Фасциолез
	130
	20
	15,3
	139
	13
	9,3
	- 6,0

	
	Трихоцефалез
	130
	5
	3,8
	139
	0
	0
	- 3,8

	
	Мониезиоз
	130
	0
	0
	139
	65
	46,7
	+ 46,7

	
	Эймериоз
	130
	36
	27,6
	139
	16
	11,5
	- 16,1

	Свиньи
	Аскариоз
	13873
	6
	0,04
	15275
	0
	0
	- 0,04

	
	Метастронг
	13886
	113
	0,8
	15275
	97
	0,6
	- 0,2

	
	Стронгилоидоз
	13873
	7
	0,05
	15275
	0
	0
	- 0,05

	
	Стронгилятоз
	13873
	1374
	9,9
	15275
	1008
	6,5
	- 3,4

	
	Трихоцефал 
	13886
	229
	1,6
	15275
	290
	1,8
	+ 0,2

	
	Балантид.
	13873
	13873
	100
	15275
	14115
	92,4
	- 7,6

	
	Эймериоз
	13886
	3
	0,02
	15275
	10162
	66,5
	+ 66,48

	Птицы
	Аскаридиоз
	263
	26
	9,8
	232
	61
	26,2
	+ 16,4

	
	Гетеракид
	263
	23
	8,7
	232
	20
	8,6
	- 0,1

	
	Капилляриоз
	263
	98
	37,2
	232
	79
	34,0
	- 3,2

	
	Эймериоз
	263
	80
	30,4
	234
	38
	16,2
	- 14,2

	
	Сингамоз
	263
	2
	0,7
	232
	0
	0
	- 0,7

	
	Гистомоноз
	0
	0
	0
	1
	1
	100
	+ 100

	
	Прочие цестодозы (давениоз)
	0
	0
	0
	23
	1
	4,3
	+ 4,3

	
	Райетиноз
	263
	0
	0
	23
	12
	52,1
	+ 52,1

	Собаки
	Изоспороз
	3
	1
	33,3
	7
	1
	14,7
	- 18,6 

	
	Пироплазмоз
	2
	0
	0
	1
	1
	100
	+ 100

	Дикие и промысловые
	Аскаридатоз
	60
	13
	21,6
	8
	4
	50,0
	+ 28,4

	
	Финноз (цистицеркоз)
	3
	1
	33,3
	8
	1
	12,5
	- 20,8

	
	Капиляриоз
	57
	1
	1,7
	8
	0
	0
	- 1,7

	Олени
	Диктиокаулез
	54
	3
	5,5
	43
	4
	9,3
	+ 3,8

	
	Мониезиоз
	54
	0
	0
	42
	1
	2,3
	+ 2,3

	
	Фасциолез
	54
	15
	27,7
	43
	18
	41,8
	+ 14,1

	
	Стронгилятоз
	54
	32
	59,2
	42
	28
	66,6
	+ 7,4

	Кролики 
	Пассалуроз
	36
	5
	13,8
	16
	2
	12,5
	- 1,3

	
	Эймериоз
	36
	20
	55,5
	20
	4
	20,0
	- 35,5


Расшифровка положительных случаев:

Параскаридоз лошадей – Конаковский район, СКС «Александровская слобода»,  Кимрский район, Мангушев А.А. д. Выркино, ООО «БЛЭк» д. Прислон;
Стронгилятозы лошадей – Кимрский район, Мангушев А.А. д. Выркино, Конаковский район, СКС «Александровская слобода», ООО «БЛЭк» д. Прислон,;

Стронгилоидоз лошадей – Лихославльский район АПХ Резчиков д. Лисицино;

Диктиокаулез КРС – Калининский район,  МООО и Р «Тургиново», ООО «Медведь» д. Рождество , КХ «Шошенское», п/о Вохонино

Нематодироз КРС – Конаковский район ЛПХ Талыневой О.Ф., с Городня; Сандовский район, ООО «ВЖК», д. Заречье; 

Стронгилоидоз КРС – Конаковский район ООО «Волга-Мста-Сервис», д. Мыслятино, Сандовский район, ООО «ВЖК», д. Заречье, Вышневолоцкий район, ООО «Изюбрь», Молоковский  район, Молоковское ООО «Белое золото», Кувшиновский район, Кувшиновское РОО и Р, ООО «Цна»,  Жарковский район, ООО «ОХ Туросна», Селижаровский район Селижаровская МРОО и Р, Весьегонский район ТОО «Егерь»;      

Стронгилятозы КРС – Кашинский район, ООО «Кашин луг»,  Конаковский район, СПК «Завидово» п. Мирный, КХ «Шошенское» п/о Вохонино, Бежецкий район, ТООУО и Р «Русь», Калининский район, ООО «Михайловское», ООО «Оршинский охотничий клуб», ООО «Сити Торг», ООО «Дом», д. Видогощи, ООО «Славянская охота», ООО «Волжские просторы», МООО и Р «Тургиново», Ржевский район, ЛПХ «Кобелев Д.Н.» д. Мясцово,  Ярославская обл. ООО «Новая жизнь» с. Пружинино;  

Мониезиоз КРС – Сандовский район, ООО «ВЖК», д. Заречье;  
Фасциолез КРС – Калининский район,  ООО «Сити Торг», ООО «Дом», д. Видогощи Конаковский район, ООО «Волга-Мста-Сервис», Вышневолоцкий район, ООО «Изюбрь», Молоковский  район, Молоковское ООО «Белое золото», Кувшиновский район, Кувшиновское РОО и Р, ООО «Цна»,  Жарковский район, ООО «ОХ Туросна» ;
Трихоцефалез КРС – Калининский район, ООО «Михайловское», г. Ярославль, ООО «Красный маяк», с. Марково;

Эуритрематоз КРС – Ярославская обл. ООО «Новая жизнь» с. Пружинино; 
Эймериоз КРС – Бежецкий район, ТООУО и Р «Русь», Конаковский район, КХ «Ильинское», ЛОУ «Александровская слобода», д. Говорово, Калининский район ООО «Оршинский охотничий клуб», ООО «Сити Торг», ООО «Дом», д. Видогощи, ООО «Михайловское»,  Спировский район, ООО «МежТрансГрупп»,  п. Пено, ПМ «Мошары», ООО «Волжские просторы», ООО «Спектр», ТООУО и Р «Русь»,  Зубцовский район, ООО «Профиль», Кимрский район ООО «Эконатурпрод» д. Бородино;

Диктиокаулез МРС – Калининский район, ООО «Рождественское охотхозяйство» д. Борзенево;
Нематодироз МРС – Зубцовский район ООО «Охотресурс»;
Стронгилятозы МРС – Конаковский район,  ФСО России ГК «Завидово», ООО «Волга-Мста-Сервис»,  Калининский район, ООО «Оршинский охотничий клуб», ООО «Подсобное хозяйство «Нестерово», д. Волостово;

Стронгилоидоз МРС – Зубцовский район ООО «Охотресурс», Спировский район, ООО «МежТрансГрупп», Зубцовский район, ООО «Профиль»;
Фасциолез МРС – Калининский район, ООО «Медведь», д. Рождество, Конаковский район,  ФСО России ГК «Завидово»;
Мониезиоз КРС – Старицкий район, ООО «Лесная ферма Макларин и К», д. Ордино;
Эймериоз МРС – Конаковский район, ФСО России ГК «Завидово», Кимрский  район, Мангушев А.А., д. Выркино, Старицкий район, ООО «Лесная ферма Макларин и К», д. Ордино;

Метастронгилез свиней – п. Максатиха, Максатихинское РОО и Р, Лихославльский район ООО «Сафари» д. Микшино,  г. Тверь, ТООУО и Р «Квант», Калининский район, ООО «Рождественское охотхозяйство» д. Борзенево;
Балантидиоз свиней – Конаковский район, Ржевский район АО А/Ф «Дмитрова Гора», Бежецкий район, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, Калининский район, ОАО «Племзавод «Заволжское», п. Заволжский;
Стронгилятоз свиней – Калининский район ООО «Оршинский охотничий клуб», ООО «Сити Торг», ООО «Дом», д. Видогощи, ООО «Михайловское», Лихославльский район, Лихославльское РОО и Р, Бежецкий район, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области;

Трихоцефалез свиней – Осташковский район ЗАО «Агросервис», ч/с Пеновского района, Бежецкий район, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области;

Эмериоз свиней – Конаковский район, Ржевский район АО А/Ф «Дмитрова Гора»;

Аскаридиоз птиц – г. Тверь, Петрова О.И., Бежецкий район, ФКУ ИК – 5 УФСИН России по Тверской области, Кувшиновский  район, Кувшиновское РОО и Р,   ООО «Зеленая Нива» д. Быльцино;

Гетеракидоз птиц – Калиниский район, Марков А.А., д. Высокая, Бежецкий район, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области, г. Тверь, ч/с;  
Капилляриоз птиц – Калиниский район, ООО «Зеленая Нива» д. Быльцино, г. Тверь, ч/с, г. Кимры зооуголок ИП Рябова Ж.Ю., Кимрский район, ИП Быканов А.А. д. Прислон;   

Эймериоз птиц – Бежецкий район, ФКУ ИК – 5 УФСИН России по Тверской области, Конаковский район, ФСО России ГК «Завидово»;
Финноз (цистицеркоз) – г. Тверь, Касьянов А.М.

Диктиокаулез, стронгилятоз, мониезиоз, эймериоз оленей –  г. Тверь, МООО и Р «Тургиново», ООО «Сити Торг», ООО «Дом», Конаковский район, ФСО России ГК «Завидово»;

Фасциолез оленей  – г. Тверь, «Славянская охота», МООО и Р «Тургиново»;

Пассалуроз кроликов – Конаковский район, ЛОЦ «Александровская слобода», д. Говорово;
Эймериоз кроликов – Конаковский район, ЛОЦ «Александровская слобода», д. Говорово;

Аскаридатоз диких и промысловых – Калининский район ООО «Сити Торг», ООО «Дом», д. Видогощи;

Саркрптоз и псороптоз МРС – Старицкий район, ООО «Лесная ферма Макларин и К», д. Ордино;

Акарапидоз (экзоакарапидоз) пчел – Зубцовский район, Лутенко Н.В., д. Желнино;  

Варроатоз пчел –  Вологодская область, Тотемский район, Черепанов В.А., д. Варницы, Тихонова Г.А., д. Матвеево, Вологодская область,  ч/с, Калининский район,  Петров А. В., д. Калистово,  Старицкий район, Николаев А.И., Лесной район, Андреев В.А., с. Никольское, Калининский район , Жилин А.В., д. Троица, Ржевский район, Ярошенко В. А., д. Молчалово,  Калининский район, Золотова В.А., д. Колесниково, Зубцовский район, Станов Ю.А., д. Коськово, Воробей В.М., д. Матюково, Лутенко Н.В., д. Желнино,   Калининский район, ЛПХ Архипова Е.А., д. Миснево, Калининский район, ЛПХ Френченко Н.В., д. Непенено, Рамешковский район Овчинников А.А., д. Берег; 

Нозематоз пчел – Калининский район,  Белоногий Н.М., п. Заволжский, Старицкий район, ООО «Лесная ферма Макларин и К», д. Ордино;

Исследование объектов внешней среды на яйца и личинки гельминтов 

Всего исследовано: почвы – 88 проб, растительности –  75 проб, воды –  89 проб, сточных вод – 73 пробы, навозных фракций (сухая и жидкая) – 17 проб, органических удобрений – 51 проба. Также проводились исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции – 110 проб. В 44 пробах растительности (Калининский район, ООО «Оршинский охотничий клуб», ООО «Михайловское», г. Бологое, ОО Бологовская БРОО и Р», Вышневолоцкий район, ООО «Изюбрь», Молоковский  район, Молоковское ООО «Белое золото», Кувшиновский район, Кувшиновское РОО и Р, ООО «Цна»,  Жарковский район, ООО «ОХ Туросна», Селижаровский район Селижаровская МРОО и Р, Весьегонский район ТОО «Егерь», г. Торопец ТМ ООО «Волок»,  г. Удомля, УРОУО и Р «Казадра», Ржевский район ООО «ОХ Шолоховское», ООО «Дубок», КФХ «Воскресенское»,  Спировский район, ООО «МежТрансГрупп»,  п. Пено, ПМ «Мошары», ООО «Волжские просторы», ООО «Спектр», ТООУО и Р «Русь»,  ООО «Сити Торг», ООО «Дом», Зубцовский район, ООО «Профиль», Сонковский район, ООО «Лесная гать», г. Осташков, ФГБУ ГООХ «Селигер», г. Москва СФ ОО «Сапсан»), обнаружены личинки стронгилят.

При всех положительных результатах было рекомендовано провести ветеринарно-санитарные мероприятия согласно действующей «Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами», утвержденной МСХиП РФ в 1999 г.

В 2018 году было доставлено 45 проб подмора пчел, по которым получено  2 положительных результата по экзоакарапидозу, 14 – по варроатозу, 3 – по нозематозу. Пчел исследуют на нозематоз, варроатоз, акарапидоз, браулез по утвержденным методикам. 

По арахно-энтомозам животных и птиц в 2019 году было проведено 9 исследований. Получено 2 положительных  результата.  

На трихинеллез в 2019 году поступило 13 проб патологического материала и 328 проб сыворотки крови от свиней и 82 пробы патологического материала от промысловых и диких животных. Положительных результатов не выявлено.

Пояснительная записка по паразитарным болезням рыб 

по отделу ФГБУ «Тверская МВЛ»

Тверская область насчитывает 1431 водоем: из них 747 озер,  667 рек, 8 водохранилищ.

По отделу серологии и паразитологии ФГБУ «Тверская МВЛ» за отчетный период 2019 года по болезням рыб произведено 33762 исследования, получено 941 положительный результат. Из них по гельминтозам рыб проведено 27302 исследования, по которым получено 685 положительных результатов. По протозоозам рыб всего проведено 3952 исследования, по которым получено 238 положительных результатов. По арахно-энтомозам рыб проведено 2508 исследований, по которым получено 18 положительных результатов.
Положительные результаты получены по следующим болезням рыб:

гельминтозы: дактилогироз – 120, диплостомоз – 313, кавиоз – 5, лигулез – 41, постдиплостомоз – 81, тетракотилез – 24, триенофороз – 11, эхиноринхоз – 14;

прочие гельминтозы: параценогонимоз - 76 положительных случаев; 

протозоозы: ихтиофтириоз – 7, триходиноз – 231;

арахно-энтомозы рыб: аргулез – 2, эргазилез – 8  положительных случаев;

прочие арахно-энтомозы рыб: паразитические ракообразные Tracheliastes maculatus – 8 положительных случаев.

Положительные результаты получены в следующих хозяйствах:

Московская область  ООО «НЦ Селекцентр» (карп-годовик, карп-двухлеток, толстолобик, белый амур, карась,– диплостомоз, дактилогироз, триходиноз, щука –  триенофороз, эргазилез, окунь – тетракотилез, триходиноз);

Андреапольский район ООО «Форест Ин» (лещ – кариофиллез, диплостомоз, плотва – постдиплостомоз, лигулез, диплостомоз, окунь – тетракотилез, эргазилез, окунь, щука – триенофороз, эхиноринхоз, густера – дактилогироз, триходиноз, красноперка – диплостомоз, дактилогироз, постдиплостомоз, аргулез);

Калининский район ООО «Рыбхоз СКС» (карп – диплостомоз, дактилогироз, хилодонеллез, щука – триенофороз, эхиноринхоз); 

г. Ржев Новиков Е.М. (карп, линь – кавиоз, аргулез); 

Бологовский район ООО «Евро-Сервис» (подлещик – постдиплостомоз, лигулез, аргулез), 

Конаковский район ГК «Завидово» ФСО России (щука – триенофороз, линь – диплостомоз, кариофиллез, окунь – тетракотилез, триенофороз). 

Во всех положительных случаях было рекомендовано провести ветеринарно-санитарные мероприятия согласно действующим Инструкциям.

При мониторинговых исследованиях в рамках выполнения плана «ГУ – Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных на 2019  год» при исследовании рыбы и рыбной продукции недопустимых заболеваний не выявлено.  Выявлено 6 положительных случаев по варроатозу и 1 – по экзоакарапидозу пчел. 

РАЗДЕЛ 5. Химико-токсикологические исследования 
ФГБУ «Тверская МВЛ»
1. Количество поступившего материала, проведенных исследований по сравнению с прошлым годом:

	
	За текущий год
	За предыдущий год
	В % по сравнению с предыдущим годом

	Количество поступившего материала
	8520
	8495
	100,3

	Количество исследований
	60217
	54703
	110,1

	Количество положительных результатов (всего)
	1051
	1069
	98,3




2. Количество положительных результатов по проведенным исследованиям патологического материала, кормов, продуктов, воды.

	Показатель
	КРС, Свиньи,

Птица
	Прочие виды
	Корма
	Продукты
	Вода
	Объекты

внешней среды
	Всего

	
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+
	Иссл.
	+

	ЖКС
	
	
	
	
	
	
	732
	167


	
	
	
	
	732


	167



	Стерины
	
	
	
	
	
	
	430
	65


	
	
	
	
	430
	65



	Тетрацик-

линовая

группа
	
	
	
	
	
	
	3891
	22
	
	
	
	
	3891
	22

	Зоокумарин
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1



	Крысид
	
	
	3


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1

	Медь
	
	
	
	
	49
	1
	
	
	17
	1


	54
	16


	120
	18



	Свинец
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58
	12
	58
	12

	Цинк
	
	
	
	
	39
	3
	
	
	12
	2
	67
	23
	118
	28



	Кадмий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	21
	51
	21

	Мышьяк
	
	
	
	
	
	
	1530
	3
	
	
	28
	1
	1558
	4

	Др. металлы
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	2
	
	
	
	

	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	207
	3
	43
	3
	78
	36
	328
	42

	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	1
	
	
	24
	1

	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	
	
	33
	2
	92
	2
	125
	4

	Аммиак
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	15
	
	
	24
	15

	Консерванты и добавки
	
	
	
	
	
	
	210
	11
	
	
	
	
	210
	11



	Перекисное, кислотное число
	
	
	
	
	257
	4


	
	
	
	
	
	
	257
	4

	Амбарные вредители
	
	
	
	
	189
	31
	
	
	
	
	
	
	189
	31

	Хлорамфеникол
	
	
	
	
	
	
	1546
	5
	
	
	
	
	1546
	5



	Мет. нитрофуранов

 и нитроими

дазолы
	
	
	
	
	
	
	3176
	32
	
	
	
	
	3176
	32

	Антибактер.

средства
	
	
	
	
	203
	3
	16431
	24
	
	
	
	
	16634
	27

	рН
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	7
	
	
	53
	7

	Жесткость
	
	
	
	
	
	
	
	
	51
	8
	
	
	51
	8

	Окисляемость
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	6
	
	
	40
	6

	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	29


	11
	
	
	29
	11

	Сероводород
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1
	
	
	11
	1

	Железо
	
	
	
	
	
	
	
	
	52
	16
	
	
	52
	16

	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	12
	
	
	21
	12

	Прочие токсик. исследования
	
	
	2
	1
	656
	19


	5543
	337
	190
	58


	2298
	30
	8689
	445



	Диастазное число в меде
	
	
	
	
	
	
	14
	2
	
	
	
	
	14
	2

	Аммиак в р/х воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	2
	
	
	11
	2

	рН орг. удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	7
	22
	7

	Азот общий в орг. удобрениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	1
	63
	1

	Массовая доля органического вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	5
	1

	Фосфор общий в орг. удобрениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73
	1
	73
	1

	Калий общий в орг. удобрениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73
	10
	73
	10

	Прочие исследования орг. удобрений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237
	8
	237
	8


Показатель «Другие металлы»: по воде-1 проба не соответствует по содержанию марганцу и 2 пробы по алюминию.

Показатель «Консерванты и добавки»: 9 проб масла сливочного по сорбиновой кислоте, 2 случая обнаружения в твороге сорбиновой и бензойной кислоты.

Показатель «Метаболиты нитрофуранов и нитроимидазолы»: 32 случая обнаружения нитрофуранов в белке говяжьем коллагеновом. 

Показатель «Антибактериальные средства»: корма-3: 2 случая обнаружения монензина и один клопидола; продукты-24: 11 проб мяса птицы – никарбазин, 4 пробы мяса птицы – энрофлоксацин, 7 проб мяса птицы-клопидол, 1 проба свинины-бензилпенициллин, 1 проба молока пастеризованного –клоксациллин.

Показатель «Прочие токсикологические исследования»: патматериал-1 труп собаки – положительный случай выявления тубазида;

 корма – 19 положительных результатов: 16 случаев несоответствия продукции требованиям нормативных документов по результатам испытаний, проведенных в отделе карантина растений ФГБУ "Тверская МВЛ"; 3 пробы жира животного кормового несоответствуют по массовой доле веществ, нерастворимых в эфире;

Продукты-337 положительных результатов:223 случая несоответствия продукции требованиям нормативных документов по результатам испытаний, проведенных в отделе карантина растений ФГБУ «Тверская МВЛ», 1 проба колбасы несоответствует по массовой доли белка, жира и крахмала, 1 проба молока питьевого несоответствует по массовой доли жира, а также в ней обнаружено наличие сухого молока, в 6 пробах молока питьевого обнаружено наличие сухого молока, 1 проба рыбы холодного копчения несоответствует по органолептическим показателям, а также по массовой доли влаги, 2 пробы творога несоответствуют по массовой доли белка,1 проба жира-сырца свиного несоответствует по массовой доли жира, 1 проба жира животного топленого несоответствует по массовой доли влаги, 65 проб колбасы вареной несоответствуют по массовой доли жира, 10 проб колбасы вареной несоответствуют по массовой доли белка, 15 проб сыра несоответствуют по массовой доли жира в пересчете на сухое вещество, 5 проб молока питьевого по массовой доли жира, 1 проба молока питьевого и 1 проба творога несоответствуют по массовой доли белка.  

Вода – 58: 17 положительных результатов по БПК5, 8 положительных по общей минерализации (сухому остатку), 5 по ХПК, 3 по запаху,10 по цветности, 9 по мутности, 2 по привкусу, 2 по электропроводности, 2 по растворенному кислороду;

 Объекты внешней среды – 30: в 25 пробах почвы  и 1 одной пробы грунта превышение бенз(а)пирена, 4 пробы грунта несоответствуют по кислотности.

Показатель «Прочие исследования органических удобрений»-8: 6 случаев несоответствия по массовой доле сухого остатка, 1 случай по массовой доли золы, 1 случай по бенз(а)пирену.

3. Анализ результатов химико-токсикологических исследований по сравнению с предыдущим периодом.

В ФГБУ «Тверская МВЛ» на химико-токсикологические показатели в 2019 году поступило 8520  материала, по ним проведено 60217  исследований. Получено положительных результатов 1051, что составляет 12,3% от количества материалов, или 1,8% от количества исследований.

По сравнению с 2018 годом количество материалов увеличилось на 0,3% или на 25 материалов.

Количество исследований увеличилось на 9,2% или 5514 исследований.

В том числе проведено исследований:

Патматериал-733 (материалов 728, положительных-3), по сравнению с предыдущим периодом исследований меньше на 41 (5,6%), материалов на 22 (3%), положительных на 3  случая меньше.

Корма-5536 (материалов 1055, положительных-61), по сравнению с предыдущим периодом исследований больше 382 (7%), материалов меньше на 209 (16,5%), положительных меньше на 84 случая.

Продукты-49837 (материалов 5723, положительных-673), по сравнению с предыдущим периодом исследований больше на 5834 (11,7%), материалов меньше на 173 (3%), положительных больше на 10 случаев.

Вода-743 (материалов 120, положительных 147), по сравнению с предыдущим периодом исследований меньше на 313 (42%), материалов на 27(18,4%), положительных случаев больше на 30.

Объекты внешней среды – 3368 (материалов 894, положительных – 167), по сравнению с предыдущим периодом исследований меньше на 348 (9,4%), материалов больше на 456 (48,9%), положительных больше на 29 случаев.

4. Количество поступившего материала и исследований по следующим категориям: государственное задание, пищевой мониторинг, платные услуги.

	Категория исследования
	Количество проб
	Количество исследований

	Государственное задание
	1537
	8372

	Пищевой мониторинг
	1994
	30963

	Платные исследования
	4989
	20882


РАЗДЕЛ 6. Санитарно-микологические исследования.
1. Количество поступившего материала кормов и патматериала на исследования микотоксинов по сравнению с предыдущим периодом.

На исследования на микотоксины в 2019 году поступила 1023 проб (из них 419 проб кормов и зерна на микотоксины, 601 проб молока на афлатоксин М1 и 3 пробы патматериала от свиней на охратоксин А). По ним проведено 2391 исследований.

По сравнению с 2018 годом проб кормов и зерна поступило на 72 (или на 17,2%) меньше, исследований проведено на 234 (или на 10,8%) больше. Проб молока по сравнению с 2018 годом поступило на 26 проб (или на 4,4%) больше, соответственно и исследований по молоку на афлатоксин М1 проведено на 26 (или на 4,4%) больше. 

2. Количество положительных результатов по сравнению с прошлым годом.

Положительных результатов по исследованиям на микотоксины в 2019 году 4. По сравнению с 2018 годом количество положительных увеличилось на 1 (или на 33,3%).

Превышение по микотоксинам: 4 пробы кукурузы кормовой по содержанию Т-2 токсина.

3. Анализ результатов исследований по санитарно-микологическим показателям по сравнению с предыдущим периодом.

	Наименование
	Количество проб
	Количество исследований
	Количество положительный результатов

	
	2019г.
	2018г.
	2019г.
	2018г.
	2019г.
	2018г.

	Сено
	15
	25
	53
	97
	-
	-

	Сенаж
	5
	6
	17
	15
	-
	3

	Силос
	1
	6
	1
	6
	-
	-

	Травяная мука
	1
	-
	3
	-
	-
	-

	Комбикорма
	537
	663
	585
	893
	-
	-

	Зерно
	19
	35
	39
	113
	-
	-

	Продукты переработки зерна
	5
	8
	5
	10
	-
	-

	Прочие конц. корма
	23
	34
	23
	34
	-
	-

	Корма животного происхождения
	61
	77
	121
	185
	-
	-

	Прочие корма
	22
	30
	25
	43
	-
	-

	Прочий материал
	100
	-
	200
	-
	-
	-

	Итого:
	789
	884
	1072
	1396
	-
	3


В 2019 году положительные результатов по санитарно-микологическим исследованиям не выявлено.

Анализ результатов токсико-биологических исследований кормов на разных животных.

	Наименование корма
	Количество материалов
	Кролики
	Белые мыши
	Простейшие
	Количество биопроб

	Сено
	13
	-
	-
	13
	13

	Сенаж
	3
	-
	-
	3
	3

	Силос 
	1
	-
	-
	1
	1

	Травяная мука
	1
	-
	-
	1
	1

	Комбикорма
	536
	9
	9
	536
	554

	Зерно
	19
	-
	-
	19
	19

	Продукты переработки зерна
	5


	-
	1
	4
	5

	Прочие конц. корма
	23
	-
	-
	23
	23

	Корма животного происхождения
	61
	-
	-
	61
	61

	Прочие корма
	7
	2
	2
	7
	11

	Итого:
	668


	11
	12
	667
	690


         Из общего количества корма на токсичность проведено исследований: на кроликах 1,6%, на белых мышах 1,8%, на простейших – 96,6%. Некоторые пробы исследовались одновременно на простейших, белых мышах и кроликах.

РАЗДЕЛ 9. Биохимические исследования

1. Общее количество поступивших проб на биохимические исследования.
В 2019 году в ФГБУ «Тверская МВЛ» по разделу 9 «Биохимические исследования» поступило 1649 проб. По ним проведено 8025 исследований.
2. Количество проб биологического материала и количество проб кормов, поступивших на исследования.
Биоматериала поступило 463 пробы – по ним проведено 5786 исследований. Кормов поступило 1186 проб – по ним проведено 2239 исследований.
3. Количество положительных результатов проведенных исследований.
4. При исследовании биоматериалов получено 1689 положительных результатов, что составляет 29% от всех исследований.
При исследовании кормов получено 43 положительных результата, что составляет 1,9%.
5. Сравнительный анализ результатов биохимических исследований.
	№ п/п
	Наименование материала
	2019 год
	2018 год

	
	
	Кол-во проб
	Кол-во исследо-

ваний
	Кол-во положит. результатов
	Кол-во проб
	Кол-во исследо-

ваний
	Кол-во положит. результатов

	1
	Биоматериал:
	
	
	
	
	
	

	
	Кровь
	404
	5562


	1663
	397
	6649
	2220

	
	Моча
	12
	122
	25


	3
	11
	-

	
	Печень
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Яйцо
	3
	3
	-
	5
	10
	-

	
	Молоко
	44
	99
	1


	33
	57
	-

	
	Прочий биоматериал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Всего:
	463
	5786
	1689
	438
	6727
	2220

	2
	Корма
	
	
	
	
	
	

	
	Концентрированные
	404
	761
	20


	501
	825
	18

	
	Сочные
	8
	46
	1
	15
	80
	21

	
	Грубые
	6
	37
	6
	8
	35
	6

	
	Корма животного происхождения
	102
	337
	15
	226
	603
	26

	
	Прочие корма
	666
	1058
	1
	60
	98
	3

	
	Итого:
	1186
	2239
	43
	810
	1641
	74

	
	Всего по отделу:
	1649
	8025
	1732
	1248
	8368
	2294


6. Количество поступившего материала и исследований по категориям.
	Категория исследования
	Количество проб
	Количество исследований

	Государственное задание
	2
	6

	Платные услуги
	1647
	8019


РАЗДЕЛ 8. Ветеринарно-санитарная экспертиза
По разделу 8 по биохимическим исследованиям за 2019 году в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» поступило 1192 материалов, по ним проведено 1234 исследования.

 Положительные случаи обнаружены:

Молоко коровье сырое-соматические клетки – 64 пробы.

Методическая работа.
Повышение квалификации сотрудников отдела проводилось на базе следующих учреждений: 
Солоха Иван Александрович – ведущий специалист-токсиколог

«Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором», ФГБУ «ВГНКИ» г.Москва

«Определение антгельминтиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором», ФГБУ «ВГНКИ» г.Москва.

Морозова Оксана Сергеевна – токсиколог 1 категории

«Сенсорный анализ пищевых продуктов и тестирования сенсорной чувствительности (дегустатор)», ФГБУ «Федеральный научный центр пищевых систем им.В.М.Горбатова»

Ермакова Елена Сергеевна – химик 2 категории

«Обеспечение прослеживаемости и достоверности результатов в испытательной лаборатории на основе новой версии ИСО/МЭК 17025», АНО ДПО «МЦПК» г.Санкт-Петербург

Звонкова Ирина Валерьевна – химик

«Внедрение методик в лаборатории с учетом новой версии ИСО/МЭК 17025: выбор, валидация или верификация методик, технические документы, обеспечение качества результатов, оформление протокола», АНО ДПО «МЦПК» г.Санкт-Петербург

Евсеева Анна Николаевна – ведущий агрохимик

«Определение различных групп пестицидов в продукции животного происхождения методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием», ФГБУ «ВГНКИ» г.Москва

Еловенкова Татьяна Александровна – химик

«Фальсификация меда и методы ее распознавания (органолептические, физико-химические методы исследования). Требования к экспортерам меда», ФГБУ «ЦНМВЛ» г.Москва

Отдел карантина растений ФГБУ «Тверская МВЛ»
Случаи несоответствия продукции требованиям нормативных документов по результатам испытаний, проведенных в отделе карантина растений ФГБУ "Тверская МВЛ" за 2019 г.

В сфере семеноводства доставлено 486 проб, проведено 526 испытаний, из них 181 положительных, в том числе:

чистота – 52,

всхожесть – 90,

влажность – 18,

заселенность вредителями – 21.

В сфере карантина растений доставлено 67444 проб, проведено  100695 исследований, выявлено 2053 случая присутствия карантинных вредных организмов в подкарантинной продукции, из них:

Повилика (Cuscuta sp.) – 15

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) – 82

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – 117

Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.) - 1

Горчак ползучий (Acroptilon repens (L.) DC.) – 8

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) – 1556

Калифорнийский (западный цветочный) трипс Frankliniella occidentalis (Perg) – 21

Тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.)) – 16

Красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii Mask.) - 29

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch) – 106

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.) – 88

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier) - 14

Об исследовании радиоактивности объектов ветнадзора  в ФГБУ «Тверская МВЛ»
1. Кадровый состав сектора радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции.

Таблица 1

	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Образование
	Стаж работы в лаборатории
	Специальная подготовка, квалификация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Орлова Евгения Васильевна
	Радиолог 1 категории
	Высшее
	с декабря 1985 г.
	Курсы в «Учебном центре Амплитуда», 

август 2013г.

	2
	Краморенко Людмила Анатольевна
	Агроном 1 категории
	Высшее
	с июня 2012 г.
	Курсы в «Учебном центре Амплитуда», 

Июль 2018г.


2. Оснащенность сектора радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции средствами измерения

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование СИ, заводской номер
	Изготовитель, 

год выпуска
	Метрологические характеристики СИ
	Св. о поверке СИ, номер, дата, срок действия
	Примечание

	
	
	
	Диапазон (предел) измерений
	Класс точности, предел измерений
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Весы ВР-110 S

№ 71007337
	Германия, 1996 г.
	0,001-110г
	1,

  < ± 0,0002
	Свидетельство № 164608/1, ФБУ» Тверской ЦСМ» до 23.06.2020г. 
	

	2
	Весы ВР 6100

№ 60905800
	Германия, 1996 г.
	0,1 – 6100г
	2,

    < ± 0,1
	Свидетельство № 164609/1, ФБУ» Тверской ЦСМ» до 23.06.2020г.
	

	3
	Гиря калибровочная 5 кг F2 ГОСТ 7328-2001

№-Z-23025980

	Санкт-Петербург

ЗАО»САРТО-ГОСМ»,

26.06.2008г.


	5 кг


	F2, 

ГОСТ 7328-2001
	Сертификат № 171727/8, ФБУ» Тверской ЦСМ» до 07.08.2020г.


	

	4
	Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» 

№ 1131

Альфа-радиометр «Мультирад-АР»
	ООО »НТЦ АМПЛИТУДА»

    г.Москва,          Зеленоград,

27.10.2011г.
	гамма спектрометра –  1÷5 ×104   ;

бета спектра-(для Sr-90 в стандартной кювете при наличии в пробе К-40 активностью до 50Бк) -0,5Бк÷1МБк ;

альфа-излучающих в»тонких» пробах- 9×10ˉ³÷5 ×104Бк в «толстых»пробах 0,2÷5 ×104Бк/г
	Пределы допустимой основной относительной погрешности измерений активности радионуклидов  ±10%; нестабильность показаний за 8 ч. непрерывной работы- ±2%
	Свидетельство

№ 4/420-2230-19 поверен ФГУП «ВНИИФТРИ» до 20.11.2020 г.

Свидетельство

№ 4/420-1117-19

Поверен ФГУП

«ВНИИФТРИ» до

02.07.2020 г.
	Гамма – блок детектирования

БДКС – 63-01А №336;

Бета – блок детектирования

БДИБ – 70-01А №204;

Альфа – блок детектирования 

БДКА – 70-01А

        № 176                                             

	5
	Дозиметр-радиометр

 ДРБП – 03,

 № 80343


	ООО НПП»Доза»

г.Москва,

Зеленоград

19.12.2013г.
	Мощность эквивалентной дозы рентгеновского или Y-излучения 0,01-3000 мЗв/ч
	Время установки рабочего режима не превышает 40 сек.; нестабильность показаний дозиметров за 8 часов непрерывной работы не превышает ±10%
	Свидетельство 

№ 4/410-1018-19  поверен ФГУП «ВНИИФТРИ» до 20.06.2020 г.
	Блок детектирования 

БДБА-02(с крышкой фильтром и рабочей крышкой);

Блок детектирования

БДГ-01

	6
	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей 

УМФ-2000, № 1372,


	ООО НПП»Доза»

г.Москва,

Зеленоград

19.12.2013г.
	Диапазон измерений активности альфа-излучателя  от0,01 до 10³Бк;

 бета-излучателя от 0,1 до 3×10³Бк.
	Пределы допустимой основной относительной погрешности измерений активности ±15%;  нестабильность показаний за 8 ч непрерывной работы

 не превышает- ±5% 
	Консервация с 19.12.2014г.
	Детектор площадью

450 мм2, №1372;




3. Оснащенность сектора радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции испытательным оборудованием.

                                                                                                                                                                                                                            Таблица 3

	№ п/п
	Наименование испытательного оборудования, 

заводской номер
	Изготовитель,

год выпуска
	Основные технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата и номер документа об аттестации, 

срок действия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Низкотемпературная лабораторная электропечь

 SNOL 20/300, №0401, 


	г.Утена,Литовская Республика, 

 2013г.
	Номинальная температура в камере-300C; стабильность температуры  ±0,3C                                                                                                                                                           
	2013 г.


	Аттестат   № 182/2019, 

поверена 

ФГБУ» ТМВЛ» до 03.07.2020г.
	

	2
	Электропечи лабораторные SNOL 7,2/1100

№ 06612;

 № 06609; 


	АО»Умега»,Длт. SNOL Наркутай LT-28104 Утена, Литва

2009 г.
	Диапазон автоматического регулирования температуры – 50+1100; время разогрева электропечи до номинальной температуры 150 мин.; стабильность температуры в установившемся тепловом

режиме ±2          
	2009 г.
	Аттестат   №195/2019,

 поверена 

ФГБУ» ТМВЛ» до 05.07.2020г.

Аттестат   №194/2019,

 поверена 

ФГБУ» ТМВЛ» до 04.07.2020г.
	2 шт.


4. Оснащенность сектора радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции вспомогательным оборудованием.
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4

	№ п/п
	Наименование вспомогательного оборудования, 

заводской номер
	Изготовитель, 

год выпуска
	Основные технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата и номер документа об аттестации, 

срок действия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Шкаф вытяжной ЛАБ 1200 ШВ-Н

Шкаф вытяжной ЛАБ 1800 ШВ-Н

Шкаф вытяжной ЛАБ 900 ШВ-Н
	ЗАО»Лабораторное оборудование и приборы», г.Санкт-Петербург

2009 г.
	На лицевой панели размещены розетки, выключатель и автомат; внутри рабочей зоны установлен светильник; 
	Сентябрь 2009г.


	
	2 шт.

1 шт

.

1 шт.

	2
	Бытовой холодильник «Атлант» ХМ-4012-001; 

№0939893282
	ЗАО»Атлант»,

г.Минск, Республика Беларусь

2009 г.


	Температура хранения- замороженных продуктов в МК, °C, не выше - 18; продуктов от 0 до + 10; средняя температура хранения, °C, не выше + 5
	Декабрь 2009г.


	
	

	3
	Микроволновая печь СВЧ SAMSUNG MV81WR

	Москва;

Самсунг Электроникс

2008 г.
	Напряжение сети 220 В;

Номинальная мощность

 1.5 кВт;

Максимальная температура нагрева воды+70 °С
	Декабрь 2009г.


	
	

	4
	Мясорубка BOSCH MFW-1501


	Словения

2008 г.


	Мощность – 450 Вт

Производительность – 

1,5 кг/мин.


	Декабрь 2009г.


	
	

	5
	Электроплитка «Мечта-2114»

2012 г.
	ОАО»Златмаш»,г.Зла-

тоуст, Челябинская обл.
	Номинальное напряжение, В – 220


	Август 2012г.


	
	

	6
	Электроплитка «Орбита» ЭПЧ-02/05


	Китай
	Номинальное напряжение, В – 220


	Октябрь 2011г.


	
	

	7
	Электро водонагреватель накопительный АРИСТОН


	ООО “Аристон Термо Русь” Россия, 127015, Москва,
	Напряжение сети 220 В;

Номинальная мощность

 1.5 кВт;

Максимальная температура нагрева воды+80 °С
	Сентябрь 2009г.


	
	

	8
	Электро водонагреватель ISEA

	Италия-Россия
	Напряжение сети 220 В;

Номинальная мощность

 1.5 кВт;

Максимальная температура нагрева воды+70 °С


	Апрель 2007г.


	
	Консервация

с 22.12.2014г.

	9
	Дистиллятор ДЗ-4-2


	Россия
	
	1987 г.
	
	


5. Количество исследований, выполненных  радиологическим сектором отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции в _2019_ году.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 5.2*

	Всего проведено исследований (без учета гамма-фона)
	Измерения мощности дозы
	Суммарная альфа-активность
	Суммарная бета активность
	Стронций -90
	Цезий- 137
	ЕРН

	
	
	
	
	Спектрометрический метод
	Спектрометрический метод
	Радиометрический метод

 (РУБ-ОШ6)
	

	
	
	
	
	КП
	Прочие
	КП
	Прочие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

6
	7
	8
	9
	10
	11

	2790
	216
	1
	3

7
—
	             —

	781
	—
	2005
	—
	—


*для отделов, проводящих спектрометрические исследования

6. Количество радиологических исследований, проведенных районными ветеринарными лабораториями, лабораториями ВСЭ рынков и радиологическими группами мясокомбинатов и молокозаводов в _2019_ году.

                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица № 6
	Всего
	Районные и межрайонные лаборатории
	Лаборатории ВСЭ на рынках
	Радиологические группы молокозаводов
	Радиологические группы мясокомбинатов (убойных пунктов*)

	Измерение мощности дозы*
	Лабораторные исследования**
	Измерение мощности дозы
	Экспресс метод (цезий-137)
	Суммарная бета-активность
	Измерение мощности дозы
	Экспресс 

метод

(цезий-137)
	Измерение мощности дозы
	Экспресс метод (цезий-137)
	Измерение мощности дозы
	Экспресс

метод

(цезий-137)

	
	
	
	
	Зольный остаток
	Экспресс метод
	на

территории
	от

продукции
	
	на 

территории
	от 

продук​ции
	
	на 

территории
	от продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2809
	86
	1006
	86
	—
	—
	100
	312
	—
	—
	—
	—
	153
	1238
	—


*количество измерений мощности дозы (п.№1) рассчитывается сложением п № 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14;

**количество лабораторных исследований (п.№2) рассчитывается  сложением п № 4,5,6,9,12,15

7. Мощность дозы гамма-излучения в контрольных пунктах.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица №7                                                                                 
	№ КП
	Населенный пункт, район
	Мощность дозы гамма-излучения, 

(мкЗв/ч)
	Тип прибора

	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	Средняя за год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Территория ФГБУ «ТМВЛ»
	0,10
	0,09
	0,10
	0,10
	0,10
	Дозиметр-радиометр ДРБП-03


9. Содержание радионуклидов в объектах ветнадзора в _2019_ году при внеплановом контроле.

                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 9

	№ п/п
	Наименование объекта исследований*
	Количество исследований (стронций-90)
	Количество исследований (цезий-137)

	1
	2
	3
	4

	1.
	      Мясо, мясная продукция и субпродукты
	—
	263

	2.
	      Молоко и молочные продукты
	402
	402

	3.
	      Рыба и рыбные продукты 
	100
	100

	4.
	      Корма и кормовые добавки
	112
	112

	5.
	      Зерно
	—
	159

	6.
	      Овощи
	167
	167

	7.
	      Кожсырьё и пушнина
	—
	784

	8.
	      Почва
	—
	18

	
	Общее количество исследований
	781
	2005


*Объекты исследований объединяются по видам (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и т.д.) и рассчитывается общее количество проведенных исследований

10. Максимальные и минимальные значения активностей радионуклидов

в _2019_ году.
                                                                                                                                                         Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование объекта исследований
	Стронций-90
	Цезий-137

	
	
	Максимальная активность, Бк/кг
	Минимальная активность, Бк/кг
	Максимальная активность, Бк/кг
	Минимальная активность, Бк/кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Мясо мясная

продукция и субпродукты
	—
	—
	7,94  ± 5,53
	0,00  ± 2,19

	2.
	Молоко и молочные продукты
	6,05 ±  3,96
	0,00  ±  1,12
	4,62  ±  4,07
	0,00  ± 2,32

	3.
	Рыба и рыбные продукты
	5,75 ±  5,59
	0,00  ± 2,80
	6, 53  ± 4,61
	0,00  ± 2,57

	4.
	Корма и кормовые добавки
	19,50  ± 12,00
	0,00  ± 3,12
	13,20  ±  10,40
	0,00  ± 2,93

	5.
	Зерно
	—
	—
	3,16   ±  4,18
	0,00  ±  2,21

	6.
	Овощи
	8,37 ± 3,84
	0,00  ±  1,67
	5,56  ±  4,06
	0,00  ± 2,54

	7.
	Кожсырьё и пушнина
	—
	—
	5,18  ±  4,63
	0,00  ± 2,32

	8.
	Почва
	—
	—
	5,12  ± 4,31
	0,00  ± 2,63


11. Динамика радиоактивной загрязненности объектов ветнадзора 

за последние три года.
                                                                                                                                                                Таблица № 11

	№ п/п
	Наименование объектов

 
	Стронций - 90 (Бк/кг)
	Цезий - 137 (Бк/кг)

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Мясо мясная продукция и субпродукты
	—
	—
	—
	6,79 ± 5,17
	7,46 ± 6,81
	7,94  ± 5,53

	2.
	Молоко и молочные продукты
	8,67 ± 4,27
	5,04 ± 3,72
	6,05 ±  3,96
	5,79 ± 4,58
	4,69  ± 4,27
	4,62  ±  4,07

	3.
	Рыба и рыбные продукты
	5,12 ± 6,72
	6,90 ± 7,07
	5,75 ±  5,59
	6,80 ± 6,55
	12,4 ± 10,1
	6, 53  ± 4,61

	4.
	Корма и кормовые добавки
	24,5 ± 13,7
	14,83 ± 9,45
	19,5  ± 12,0
	14,7 ± 11,8
	20,1 ± 12,6
	13,2  ±  10,4

	5.
	Зерно
	—
	—
	—
	3,31 ± 5,37
	3,94 ± 4,13
	3,16   ± 4,18

	6.
	Овощи
	8,16 ± 3,27
	8,09 ± 3,79
	8,37 ± 3,84
	5,39 ± 4,99
	5,74 ± 3,67
	5,56  ±  4,06

	7.
	Кожсырьё  и пушнина
	—
	—
	—
	5,76 ± 5,52
	6,48 ± 4,79
	5,18  ±  4,63

	8.
	Почва
	—
	—
	—
	7,19 ± 6,48
	8,69 ± 5,69
	5,12  ± 4,31 


13. Список нормативных документов, на основании которых осуществляются радиологические исследования.

	№
	Объект
	Документ, регламентирующий  требования к объекту (методике) анализа или измерения
	Документ, регламентирующий методику анализа или измерения

	
	
	Наименование (шифр) НД
	Характеристика
	Диапазон значений (норма, ПДК и т.п.)
	Допускаемая неопределённость (погрешность)
	Наименование  и шифр методики
	Диапазон определения
	Неопределённость (погрешность)
	Репер, к которому обеспечив-ся прослеживаемость
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Продукты пищевые

	
	Злаковые культуры
	ТР ТС 015/2011
	Цезий-137
	60 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	11 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Зернобобовые культуры
	
	Цезий-137
	60 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	11 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Масличные культуры


	
	Цезий-137
	60 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.


	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	11 Бк/кг ПДУ
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Мясо, мясная продукция и субпродукты
	ТР ТС 021/2011

ТР ТС 021/2011

ТР ТС 021/2011

ТР ТС 021/2011

ТР ТС 021/2011


	Цезий-137
	200 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Оленина, мясо диких животных
	
	Цезий-137
	300 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Рыба и рыбные продукты
	
	Цезий-137
	130 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.


	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Рыба сушеная и вяленая
	
	Цезий-137
	260 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Молоко и продукты пе-реработки мо-лока (кр.сгущ., концентрированных, консер-вов, сухих, сы-ров, и сырных продуктов, ма-сла и масляной пасты из коро-вьего молока, сливочно-рас-тительного сп-реда и сливоч-но-раститель-ной топленой смеси, концен-тратов молоч-ных белков, лактулозы, са-хара молочно-го, казеина, казеинатов, гидролизатов молочных белков)
	
	Цезий-137
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	25 Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Концентраты молочных бел-ков, лактулоза, сахар молочн., казеин, казеинаты, гид-ролизаты мо-лочных белков
	
	Цезий-137
	300 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Продукты переработки молока сухие, сублимированные
	
	Цезий-137
	500 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	200 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Сыры и сырные продукты
	
	Цезий-137
	50 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Прод. перераб. молока концен-тр-ые, сгущен. консервы мо-лочные, молоч-ные составные, молокосодержащие
	
	Цезий-137
	300 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.


	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Масло, паста масляная из коровьего молока,
	
	Цезий-137
	200 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.


	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	60 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	молочный жир
	
	Цезий-137
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь
	
	Цезий-137
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Питательные среды сухие на молочной основе
	
	Цезий-137
	160 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Овощи, корнеплоды включая картофель
	
	Цезий-137
	80 Бк/кг (600 Бк/кг в сухом продукте)
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	40 Бк/кг (200 в сухом продукте)
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	
	Цезий-137
	40 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	20 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Мука, крупы, хлопья, пище-вые злаки, макаронные изделия
	
	Цезий-137
	60 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них
	
	Цезий-137
	160 Бк/кг (800 Бк/кг в сухом продукте)
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Грибы свежие
	
	Цезий-137
	500 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Грибы сушеные
	
	Цезий-137
	2500 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Специализированные продук-ты детского питания в гото-вом для упот-ребления виде
	
	Цезий-137
	40 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	25 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Масла растительные
	
	Цезий-137
	40 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Масла (жиры) переэтерифицированные ра-финированные дезодорированные; масла(жи-ры) гидрогени-зированные ра-финированные дезодорированные; маргари-ны; жиры спе-циального наз-начения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквива-ленты масла какао, улучши-тели масла ка-као SOS-типа, заменители ма-сла какао POP-типа, замените-ли масла какао нетемперируемые, спреды рас-тительно-жи-ровые, смеси топленые рас-тительно-жи-ровые, соусы на основе рас-тительных ма-сел, майонезы, соусы майоне-зные, кремы на растит. маслах
	
	Цезий-137
	60 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные
	
	Цезий-137
	100 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	80 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	
	ТР ТС 033 2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Все молочные продукты для питания детей раннего возраста
	ТР ТС 033 2013
	Цезий-137
	40Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.


	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	25 Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Молочные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста
	
	Цезий-137
	40Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32161-2013.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	25 Бк/кг(л)
	Не нормируется
	ГОСТ 32163-2013.
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Вода
	МУ 2.6.1.1981-05 (с изменениями от 4 августа 2010 г.)

СанПиН 2.6.1.2800-10
	Удельная суммарная альфа-активнивность

Удельная суммарная бета-активнив-ность

радона-222
	Не более 0,2 Бк/кг

Не более 1,0 Бк/кг

Не более 60 Бк/кг
	Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется
	МВИ 40090.5И665 от 28.07.2005г. ФГУП «ВНИИФТРИ»

МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ 

МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ 
	9х10-3 – 5х104 Бк/г

0.5 Бк/кг – 

1 МБк/кг
1- 5х104 Бк/кг
	±10%
±10%
±10%

	Источник ОСК-238 

№ 2/11

Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А

Источник Cs-137, №55.14


	

	2. КОРМА

	
	Зерно, постав-ляемое на кор-мовые цели:

Злаковые Зернобобовые Масличные 
	ТР ТС 015/2011
	Цезий-137  .
	не более 180 Бк/кг
	Не нормируется
	ГОСТ Р 54040
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	Стронций-90
	не более 100 Бк/кг
	Не нормируется
	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг – 

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Мука кормовая из рыбы, морс-ких млекопита-ющих, ракооб-разных и бес-позвоночных
	Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года N 317
	цезий -134, -137


	не превышает 600 Бк/кг (1,62*10 (8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Корма для жи-вотных расти-тельного прои-схождения:  Пшеница, яч-мень, овес: Ку-куруза Горох Соя-бобы: Та-пиока Арахи-совый шрот: Шрот подсол-нечный (обык-новенный,тос-тированный):

Шрот соевый.
	
	Суммарная бета-активность
	не должна превышать 600 Бк/кг
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Грубые корма (сено, солома, мякина)
	Инструкция о радиологическом контроле качества кормов

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 1 декабря 1994 г. N 13-7-2/216)

Контрольные уровни

содержания радионуклидов цезия-134,-137 и стронция-90 в кормах и кормовых 

(КУ-94)

Инструкция о радиологическом контроле качества кормов

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 1 декабря 1994 г. N 13-7-2/216)

Контрольные уровни

содержания радионуклидов цезия-134,-137 и стронция-90 в кормах и кормовых 

(КУ-94)

Инструкция о радиологическом контроле качества кормов

(утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 1 декабря 1994 г. N 13-7-2/216)

Контрольные уровни

содержания радионуклидов цезия-134,-137 и стронция-90 в кормах и кормовых 

(КУ-94)
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг (1000000Бк/кг)
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Сочные корма (силос, сенаж, │  корнеплоды, бахчевые и др.)  
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Зеленые корма (травы естественные, сеяные и др.)
	
	цезий-137, -134
	370 Бк/кг(1,0х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	50 Бк/кг (1,35х10(-9)                                   Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Концентрированные корма (зерно, злаковых и бобовых культур, отруби) комбикорма и др.    
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	65 Бк/кг (1,75х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Жом, меласса, жмых, шрот, мезга, барда, пивная дробина и др.
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Мясо, рыба, субпродукты, жир и др. на корм животным
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Корма сухие животного происхождения (мясные, мясо- костные, в том числе мука кормовая, мясные с растительными и др. добавками)
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Консервы кормовые животного происхождения, в том числе с растит. и др. добавками
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Заменители молока, молоко, молочные корма
	
	цезий-137, -134
	370 Бк/кг (1,0х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ.
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	50 Бк/кг (1,35х10(-9)                                   Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Сухие молочные смеси, заменители молока и др. на корм животным
	
	цезий-137, -134
	600 Бк/кг  (1,6х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	100 Бк/кг (3,0х10(-9) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	
	Белкововитаминные минеральн. добавки, премиксы, корма микробиологического синтеза
	
	цезий-137, -134
	370 Бк/кг (1,0х10(-8) Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	
	
	стронций-90
	50 Бк/кг (1,35х10(-9)                                   Ки/кг)
	Не нормируется


	МВИ 40090.4Г006 от 29.03.2004г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	0.5 Бк/кг –

1 МБк/кг
	±10%
	Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А
	

	3. Животноводческое сырьё  

	
	Животноводчес-кое сырьё  (шерсть, рого-копытное сырьё, кости, пушно-меховое, шубно-меховое, кожевенное сырьё и др.)
	Указание МСХ РФ №12-42/1041  от 01.07.92г. «О порядке радиационного контроля…»
	Удельная активность  цезия-137
	Cs137 – не более 600  Бк/кг


	Не нормируется


	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	4. Прочее

	
	Почвы, грунты
	Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
	Удельная активность : цезия-137, калия-40, тория-232, радия-226.  
	
	Не нормируется
	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г. ГНМЦ ВНИИФТРИ
	1- 5х104 Бк/кг
	±10%
	Источник Cs-137, №55.14
	

	
	Древесина на корню для продукции промышленного, хозяйствен-ного и культурно-бытового назначения. 

Второстепе-нные лесные ресурсы.

Семена для выращива-ния сеянцев древесных и кустарниковых пород.
	СП 2.6.1. 759- 99 Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства. 
	Удельная активность 

 цезия-137, 

стронция-90.
	СП 2.6.1.759-99

	Не более 30%

Не более 10%


	 ГОСТ  33795-2016
	3- 10000 Бк/кг 

1,4- 10000 Бк/кг 


	3- 10000 Бк/кг 

3- 10000 Бк/кг 


	Источник  Cs-137, №55.14А

Источник

Sr-90; Y-90, №56.14А 
	

	
	Жилые дома, общественные производственные здания и сооружения, прилегающая территория, почвы грунты и др. объекты.
	Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (утв. Главным Государственным санитарным врачом РФ от 7.07.2009 г. №47).

СанПиН 2.6.1.2523-09 от 07.07.2009 г.


	Дозиметрии-ческий контроль радиацион-ной обстановки.

Мощность эквивалент-ной дозы рентгеновс-кого или гамма-излучения, плотности потока альфа бета-частиц.


	Не более 30 мРн/час
	Не нормируется
	МИ плотности потока излучения с альфа- и бета- помощью встроенного детектора и выносных блоков детектирован.  БДГ-01, 

БДБА-02  дозиметра-радиометра «ДРБП-03»

МУ по определению гамма-съемки  с/х угодий М.ЦИНАО 1983г

Инструкция по эксплуатации, техническое описание дозиметра-радиометр
	1-300000 мРн/час
	Не нормируется
	
	


18. Пояснительная записка к отчету о работе сектора радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции с указанием расположения отдела.  

    Штат отдела

 – см. таблица № 1. 

    Размещение отдела 

Сектор радиологических исследований размещен в отдельном типовом одноэтажном кирпичном здании общей площадью 78,8 кв. метров.

    Оснащенность отдела приборами

- см. таблицы № 2- 4 

Аккредитация

	  Аттестат аккредитации № ААС.А.00170 в соответствии с требованиями Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009), действителен до 12.10.2020 г. [image: image4.jpg]




	[image: image3.emf]


Программа внутрилабораторного контроля в радиологическом секторе отдела безопасности и качества животноводческой и   растениеводческой продукции

	№ п/п
	Объект контроля
	Содержание контроля
	Ответственный
	Регистрация результатов контроля

(номер формы)

	
	
	Показатели
	Периодичность проведения
	Регламентирующий документ
	
	

	1 Предупредительный контроль

	1.1
	Средства измерения (СИ), применяемые при исследованиях
	Актуальное свидетельство о поверке
	Перед началом работ
	СТО 011, И 001
	Инженер-метро​лог;  Специалисты отд.
	ф.216-У Этикетка на оборудование, актуальное свидетельство о поверке

	1.1.1
	Весы
	Калибровка
	Перед началом работ
	СТО 011, И 001, рабочая инструкция или инструкция по эксплуатации
	Специалисты отд.
	ф.060-У Карточка контроля калибровки весов

	1.2
	Испытательное оборудование (ИО), применяемое при исследованиях
	Актуальное свидетельство об аттестации
	Перед началом работ
	СТО 011, И 001
	Инженер-метро-лог; Специалисты отд.
	ф.216-У Этикетка на оборудование, актуальное свидетельство об аттестации

	1.3
	Производственные (лабораторные) помещения 
	Температура воздуха, относительная влажность воздуха
	Ежедневно не реже 2 раз в сутки
	И 001
	Специалисты отд.
	ф.064-У Журнал учета состояния микроклимата помещений

	1.4
	Источники излучения, реактивы
	Срок годности
	Перед началом работ
	И 001, РК 01 (п.7.4.3), ГОСТ 3885-73
	Специалисты  отд.
	ф.232-13 Журнал входного контроля приобретенных наборов, диагнос-тических компоне-нтов… 

	1.5
	Растворы реактивов
	Правильность приготовления
	Перед началом работ
	И 001, ГОСТ 4517-87
	Специалисты отд.
	ф.076-У Журнал приготовления растворов реактивов, сроки их хранения

	1.6
	Растворы реактивов с истекшим сроком хранения
	Стабильность реактива
	При выявлении реактива с истекшим сроком годности
	И 001, РМГ 59-2003
	Специалисты отд.
	ф.292-18 Протокол контроля пригод-ности реактива с истекшим сроком хранения

	1.7
	Объект испытаний (проба)
	Состояние
	При поступлении в отдел
	И 001
	Специалисты отд.
	ф.127-09 Журнал регистрации поступления и измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения  (МЭД) проб (образцов)

	1.8
	Нормативная документация на метод исследования (испытания)
	Статус, актуальность, печать «Тверская МВЛ» рабочий экземпляр
	Перед началом работ
	И 001, СТО 002
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

(указание действующего НД)

	1.9
	Персонал
	Квалификация, компетентность
	Перед началом работ
	И 001, РК 01 (п. 6.2)
	Специалисты отд.
	ф.226-02 Журнал учета допусков сотрудников к самостоятельной работе и к ведению лабораторных журналов,   Журнал регистрации временных и вновь принятых сотрудников, проходивших стажировку; запись в рабочем журнале/журнале регистрации о проведенном поэтапном контроле

	1.10
	Калибровка спектрометрической установки
	Стабильность характеристики
	В соответствии с требованиями НД на метод исследования
	И 001, НД на метод исследования
	Специалисты отд.
	ф.298-09 Карточка калибровки спектрометрической установки МКС-01А «МУЛЬТИРАД»

	2 Оперативный контроль

	2.1
	Количественные методы в ОА (единичные анализы)
	Сходимость (повторяемость)
	Параллельные измерения проводятся в каждой 20-ой пробе
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	2.2
	Количественные методы в ОА (если полученный результат больше МДУ)
	Сходимость (повторяемость)
	Проводятся пов-торные измерения данной пробы и повторяемость рассчитывается по 2 измерениям пробы
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	2.3
	Количественные методы в ОА (анализы, не реализованные в текущем году)
	Сходимость
(повторяемость)
	Для пробы, полученной Учреждением с целью
осуществления ВЛК по редким методикам
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	2.4
	Количественные методы в ОА (единичные анализы)
	Внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость)
	Для каждой 20-ой пробы, при интервале между исс-ледованиями более 3 месяцев -   перед пробой
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	2.5
	Количественные методы в ОА (анализы, не реализованные в текущем году)
	Внутрилабораторная
прецизионность
(воспроизводимость)
	Для пробы, полученной Учреждением с целью
осуществления ВЛК по редким методикам при использовании рабочей пробы
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	2.6
	Количественные методы в ОА (единичные анализы)
	Точность (правильность)
	Для каждой 20-ой пробы, при интервале между исследованиями более 3 месяцев -   перед пробой
	И 001, НД на метод исследования, РМГ 76-2004
	Специалисты отд.
	Рабочие журналы

	3 Статистический контроль (метод контрольных карт)

	3.1
	Количественные методы в ОА (значения метрологической характеристики, полученные при оперативном контроле)
	Точность (правильность)
	В соответствии с периодичностью оперативного контроля
	И 001, ГОСТ Р 50779.42-99, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Специалисты отд.
	ф.293-18 Карта Шухарта (ф.293-18а, ф.293-18б)

	3.2
	Количественные методы в ОА (значения метрологической характеристики, полученные при оперативном контроле)
	Внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость)
	В соответствии с периодичностью оперативного контроля
	И 001, ГОСТ Р 50779.42-99, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Специалисты отд.
	ф.293-18 Карта Шухарта (ф.293-18а, ф.293-18б)


    Межлабораторные сравнительные испытания.

        Сектор радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции ФГБУ «Тверская МВЛ» согласно планов утверждённых Россельхознадзором ежегодно с 2008 года участвует в программе межлабораторных сравнительных испытаний (профессионального тестирования). МСИ проводятся согласно российских и международных стандартов с соблюдением всех мер конфиденциальности.

        Контрольные образцы изготовлены государственным бюджетным учреждением «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

        Исследования проб, для определения показателей радиационной безопасности  спектрометрическим методом, проводились согласно «Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета и гамма спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС».

        Оценка результатов определения  показателей радиационной безопасности спектрометрическим методом проводилась по каждой пробе индивидуально.

Сектор радиологических исследований отдела безопасности и качества животноводческой и растениеводческой продукции ФГБУ «Тверская МВЛ» за все 10 лет участия в МСИ справился со всеми заданиями, получив удовлетворительные результаты

Выводы и предложения по улучшению диагностической работы ФГБУ «Тверская МВЛ»

1.  В целях повышения эффективности учреждением планируется: 

-  приобретение   оборудования;

- обучение сотрудников и освоение новых методов исследований; 

- проведение работ по подтверждению компетентности учреждения путем участия в межлабораторных и внутрилабораторных сличительных испытаниях с ведущими лабораториями РФ; 

- продолжить работу по подтверждению международной аккредитации и расширению области аккредитации;

-расширение области аккредитации испытательной лаборатории  и органа инспекции.
2. Основной задачей текущего периода в целях повышения эффективности работы Учреждения является оснащение оборудованием и лабораторной мебелью новых производственных площадей - лабораторного корпуса с уровнем защиты при работе с возбудителями АЧС BCL-3, реконструированного в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы «Предупреждение распространения и ликвидации АЧС на территории Российской Федерации» (введен в эксплуатацию на основании разрешения от 24.11.2017г., в 2018г. проведены пусконаладочные работы системы вентиляции, охранно-пожарной сигнализации, системы диспечерезации, системы контроля управления доступом, локальновычислительных сетей, системы видеонаблюдения, автоматической телефонной сети.)

3. В связи с  тем, что в зону ответственности  ФГБУ «Тверская МВЛ» входят Вологодская, Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области (пункт 1.7. Устава Учреждения), работа по выполнению всех государственных работ, доведенных Россельхознадзором до Учреждения, должна осуществляется на территории всех вышеуказанных областей.


По Костромской области работа по выполнению государственных услуг осуществляется только в сфере карантина растений, агрохимии и плодородия почв, остальная часть государственных услуг по Костромской области до ФГБУ «Тверская МВЛ» не доводится. Необходимо отметить, что до 2012 года работы по выполнению всего объема государственных услуг, в частности, в сфере ветеринарии, успешно осуществлялись на территории Костромской области специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ».


Кроме того, Учреждение аккредитовано в национальном и международном органах по аккредитации, является экспертной организацией в сферах государственного ветеринарного, карантинного фитосанитарного и земельного надзора, а система  менеджмента качества ФГБУ «Тверская МВЛ» отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.


Таким образом, ФГБУ «Тверская МВЛ» может в полном объеме выполнять работы по реализации  государственных работ по Управлению Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям в части Костромской области.
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